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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, по-
зволяющие обеспечить в полном объеме технические возможности дефекто-
скопа "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД (далее – дефектоскоп). РЭ состоит из 
двух частей в соответствии с таблицей: 

Наименование Обозначение Краткое описание 
Часть I 
"ОПИСАНИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

ДШЕК.412239.001 РЭ1 Сведения о технических характеристи-
ках, конструкции, принципе действия, 
составных частях, техническом обслу-
живании, хранении, транспортирова-
нии и утилизации 

Часть II 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ" 

ДШЕК.412239.001 РЭ2 Сведения и указания для правильной и 
безопасной эксплуатации (подготовка к 
работе, проведение ультразвукового и 
вихретокового контроля), а также ме-
тодика проведения измерений 

Версии дефектоскопа указаны в таблице: 
Область применения 

специализированных дефектоскопов 
Номер версии 
дефектоскопа 

Локомотивное хозяйство железных дорог 
("локомотивная" версия дефектоскопа) 

4.42 

Путевое хозяйство железных дорог 
(версия для путевых машин) 

4.80 

Вагонное хозяйство и Хозяйство пассажирских сообщений 
железных дорог 
("вагонная" версия дефектоскопа) 

6.42 

Служба подвижного состава метрополитена 
(версия дефектоскопа для метрополитена) 

8.42 

Номер версии индицируется на экране при включении дефектоскопа. 
Действие настоящего РЭ распространяется на модификации дефекто-

скопа и его программного обеспечения (ПО) и, при необходимости, дополня-
ются соответствующими приложениями. 

Дефектоскоп обслуживается одним оператором (дефектоскопистом). 
Рекомендуется к работе с дефектоскопом приступать лицам, которые:  
• прошли теоретическую и практическую подготовку по ультразвуково-

му и вихретоковому контролю согласно утвержденной программе; 
• прошли курс обучения работе с дефектоскопом; 
• изучили настоящее РЭ; 
• выдержали экзаменационные испытания; 
• прошли аттестацию (переаттестацию) и имеют II или III уровень квали-

фикации по акустическим и электромагнитным видам контроля либо I уровень 
(после производственной стажировки со специалистом II уровня в течение не 
менее 1 месяца). 

При эксплуатации дефектоскопа следует пользоваться отраслевыми 
нормативными документами на проведение ультразвукового или вихретоково-
го контроля. 

При разработке дефектоскопа использованы изобретения, защищенные 
патентами Российской Федерации: №№ 2131123 и 24149393. 



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

версии  4.42,  4.80,  6.42  и  8.42 5 

Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД сертифицирован. Полу-
чены: 

• сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.27.003.A 
№ 30199 (выданный Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии); 

• лицензия на изготовление средств измерений № 000322-ИР (выдан-
ная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии); 

• свидетельство о регистрации в отраслевом Реестре средств измере-
ний, допущенных к применению на железнодорожном транспорте 
№ МТ 013.2008. 

Авторские права защищены и принадлежат фирме "Алтек". 
В РЭ приняты следующие сокращения и условные обозначения: 

АРУ – автоматическая регулировка 
усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация 
дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувстви-
тельности; 
ВТП – вихретоковый преобразователь; 
ВС – временная селекция; 
ГИВ – генератор импульсов возбужде-
ния; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
КПУ – кнопочная панель управления; 
ПВ – приемо-возбудитель; 
ПН – преобразователь напряжения;  
ПО – программное обеспечение;  
ПУИ – пульт управления и индикации; 
ПЭВМ – персональная электронно-
вычислительная машина; 

ПЭП – пьезоэлектрический преобра-
зователь; 
РС – раздельно-совмещенный 
(ПЭП); 
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное 
устройство; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 
УО –  устройство обработки; 
УЦИ – устройство цифрового интер-
фейса; 
ЭЛД – электролюминесцентный дис-
плей; 
 
        – примечание; 
        – внимание; 
        – запрещается. 
 

 

 

γ 
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   1    ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
 
1.1  Назначение дефектоскопа 
 
1.1.1  Дефектоскопы специализированных версий 4.42; 4.80; 6.42 и 8.42 

предназначены для ультразвукового и вихретокового контроля осей, ободьев 
(бандажей) колесных пар и других ответственных деталей подвижного соста-
ва. Для этого в дефектоскопах предусмотрены типовые варианты работы, 
обеспечивающие проведение ультразвукового и вихретокового контроля в со-
ответствии с действующими нормативными документами. Дефектоскопы вер-
сий 4.42; 4.80; 6.42 и 8.42 могут также использоваться для контроля сварных 
соединений различных элементов и других металлоконструкций. 

Дефектоскоп имеет ультразвуковой и вихретоковый каналы1

• типовое представление результатов ультразвукового контроля (А-раз-
вертка) и визуализация контролируемого сечения изделия (В- и W-развертки); 

. Для акти-
вации отключенного вихретокового канала Заказчик должен ввести специаль-
ный код (подробнее в п. 3.3.7 II части РЭ). 

1.1.2  Дефектоскопы могут использоваться на железнодорожном транс-
порте, в метрополитенах, на предприятиях городского транспорта и других от-
раслях. 

1.1.3  Дефектоскопы предназначены для выявления дефектов типа на-
рушения сплошности (трещины, поры и др.) с измерением и регистрацией в 
памяти дефектоскопа их характеристик (амплитуда отраженного сигнала, ко-
ординаты и другие в ультразвуковом режиме), оценкой глубины поверхност-
ных дефектов (в вихретоковом режиме) при контроле вручную и (или) с ис-
пользованием устройств сканирования в соответствии с предварительно соз-
данными и запомненными настройками. 

1.1.4  В дефектоскопах предусмотрено: 

• представление результатов вихретокового контроля в виде бегущей 
развертки с автоматической остановкой при удалении преобразователя от 
объекта контроля; 

• проведение контроля с использованием двух зон временной селекции 
(ВС), временной регулировки чувствительности (ВРЧ), а также режимов 
"СТОП-КАДР", "ОГИБАЮЩАЯ" и других; 

• энергонезависимая память для созданных настроек и записанных ре-
зультатов контроля (протоколов); 

• возможность создания и сохранения в памяти дефектоскопа блоков 
этапов (для реализации многоэтапного контроля); 

• ведение и сохранение в памяти дефектоскопа отчетов о проведении 
контроля однотипных изделий; 

• использование автоматической регулировки усиления (АРУ), обеспе-
чивающей оперативную корректировку чувствительности при изменении зату-
хания ультразвуковых колебаний (УЗК) и качества акустического контакта по 
опорному (например, донному) сигналу; 

• существенное упрощение процедуры создания настроек, а также по-
вышение их достоверности благодаря наличию типовых вариантов работы; 

• возможность подключения дефектоскопа к типовой ПЭВМ. 
                                         

1 По согласованию с Заказчиком дефектоскоп может поставляться с включенным или отключенным 
вихретоковым каналом. 
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1.2  Технические характеристики 
 
1.2.1  Общие характеристики дефектоскопа  

1 Методы ультразвукового контроля  ...............................   эхо-, зеркально-тене-
вой (ЗТМ), теневой  

2 Методы вихретокового контроля  ...................................   фазовый, амплитуд-
ный 

3 Режимы вихретокового контроля ...................................   динамический,  
статический 

4 Количество ультразвуковых каналов .............................   1 
5 Количество вихретоковых каналов ................................   1 
6 Основной индикатор дефектоскопа  ..............................     ЭЛД 
7 Дополнительные индикаторы дефектоскопа  ...............   встроенный звуковой 

индикатор; 
светодиод "АСД" 

8 Время установления рабочего режима, мин, не более   0,5 
 
1.2.2  Параметры приемо-возбудителя 
1.2.2.1  Параметры генератора импульсов возбуждения  
ультразвукового канала 

1 Параметры зондирующих импульсов на эквивалентной на-
грузке [последовательное соединение резистора и конден-
сатора с номиналами, указанными в таблице на с. 8, для за-
мещения пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП)]: 

 

 номинальное значение частоты УЗК, МГц ..............   см. таблицу 
 допускаемое отклонение частоты УЗК от номи-

нального значения, %  ..............................................   
 
см. таблицу 

 амплитуда электрических колебаний зондирующих 
импульсов в режиме высокой амплитуды  .................   

 
см. таблицу 

 длительность зондирующего импульса при двух 
периодах возбуждения в режиме высокой ампли-
туды на уровне 0,3, мкс  ...........................................    

 
 
см. таблицу 

2 Частота следования зондирующих импульсов, Гц  ......   63; 250 (устанавлива-
ется автоматически) 

   

Номи-
нальное 
значение 
частоты 
УЗК, МГц 

Допустимые значения параметров 
зондирующих импульсов 

Эквивалент 
 нагрузки 

Максимальная 
чувствитель-

ность приемника, 
мкВ, 

не менее 

Отклонение 
частоты 
УЗК, МГц 

Амплиту-
да, В, 

 не менее 

Длитель-
ность, мкс, 

не более 

Ем-
кость, 

пФ 

Сопро-
тивле-
ние, Ом 

0,40 ±0,04 100 5,0 3300 100 80 
1,25 ±0,12 120 1,6 3000 – 60 
2,50 ±0,25 0,8 70 
5,00 ±0,50 0,4 240 20 90 

 
1.2.2.2  Параметры приемного тракта  
ультразвукового канала дефектоскопа 

1 Максимальная чувствительность приемного тракта, мкВ .   см. таблицу 
2 Динамический диапазон амплитудной характеристики 

при нелинейности не более 2 дБ, дБ, не менее  ..............   
 
18 
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3 Диапазон регулировки усиления (чувствительности), дБ  .     от 0 до 80 
4 Дискретность регулировки усиления (чувствительно-

сти), дБ  .................................................................................   
 
1 

5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешно-
сти∗

 
 
 
±2 

 установки усиления (измерения отношения ампли-
туд сигналов с использованием регулировки усиления) 
для номинального значения частоты УЗК 2,5 МГц, дБ  ....    

6 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номи-
нальное значение условной чувствительности) при вы-
явлении отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в 
образце СО-3Р (СО-2), дБ, не менее, для ПЭП с номи-
нальным значением частоты 2,5 МГц и углом ввода: 

0°  .................................................................................   
40° ................................................................................   

 
 
 
 
 
70 
50 

7 Диапазон зоны контроля для заданных эталонных от-
ражателей, мм  .....................................................................   

 
см. таблицу  

8 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номи-
нальное значение условной чувствительности) по глуби-
не залегания заданных эталонных отражателей, дБ ...........   

 
 
см. таблицу 

 

Условное 
обозначение 

ПЭП 

Условное 
обозначе-

ние 
образца 

Отраженный 
сигнал 

Диапазон зо-
ны контроля 
по глубине  
залегания 
YMIN / YMAX

Глубина зале-
гания отража-

теля Y, мм 

, 
мм 

Номинальное 
значение усиле-
ния дефекто-
скопа, дБ, для 
Y Y МАХ 

1 2 3 4 5 6 7 
П111-2,5 МД4-0-Х-18 

МД4-0-Х-19 
От отверс-

тия ∅3,2 мм 
15/180 – 48 – 

П111-5,0 МД4-0-Х-21 
МД4-0-Х-10 

От отверс-
тия ∅1,2 мм 

10/70 – 48 – 

П121-2,5-18 МД2-0-Х-1 От отверс-
тия ∅1,6 мм 

20/50 – 23 – 
П121-2,5-40 20/50 – 34 – 
П121-2,5-50 10/50 – 36 – 
П121-0,4-90 СО-3Р 

(СО-2) 
От верхнего 
двугранного 

угла 

– LСО – LПЭП,  где 
LСО – длина кон-
тактной поверх-
ности стандарт-

ного образца 
(для СО-3Р 

LСО= 200 мм; для 
СО-2 LСО= 
210 мм); 

LПЭП

– 

 –длина кор-
пуса ПЭП 

34 

 

9 Допустимое отклонение усиления дефектоскопа (услов-
ной чувствительности) от номинального значения, дБ, 
не более, для ПЭП: 

П111-2,5-А-001 .....................................................................   
других типов  ........................................................................   

 
 
 
±10 
±16 

 
                                         

∗ Здесь и далее символом * обозначены параметры, значения которых определены для нормальных 
климатических условий по ГОСТ 23667-85 и номинального значения напряжения питания (9,6 В) 
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10 Запас чувствительности (отношение амплитуды 
сигнала от эталонного отражателя согласно табли-
це на с. 9 к половине амплитуды шумов), дБ, не 
менее, для ПЭП с углом ввода: 

0°  ..............................................................................   
более 0°  ..................................................................   

 
  
 
 
±6 
±10 

11 Мертвая зона*, измеренная по образцу СО-3Р при 
установленном положении порога автоматической 
сигнализации дефекта (АСД) для наклонных ПЭП 
с номинальным значением частоты УЗК 2,5 МГц и 
углом ввода от 40° до 50°, мм, не более ......................    

 
 
 
 
8 

12 Диапазон регулировки компенсированной отсечки, 
% высоты А-развертки  ..................................................     

 
от 0 до 25 

13 Точность работы АРУ, дБ, не более  ...........................   ±1 

1.2.2.3  Параметры приемо-возбудителя вихретокового канала 
1 Параметры задающего генератора  

вихретокового канала  
 

 частота вихретокового контроля, кГц ....................   от 10 до 100 с шагом 1 
 размах сигнала задающего генератора, В ...........   0,8;    1,5;     3,4;    8,3 
2 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) 

приемного тракта вихретокового канала, 
относительные единицы ...................................................  

 
 
от 0 до 63 

1.2.2.4  Параметры временнóй регулировки чувствительности 
ультразвукового канала 

1 Пределы изменения зоны временнóй регулировки 
чувствительности (ВРЧ)  ...............................................   

 
в пределах макси-
мальной длительно-
сти развертки 

2 Регулировка формы ВРЧ, диапазон градаций  ...........   от минус 20 до +25 
3 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ, для версий дефекто-

скопов: 
"локомотивной", "вагонной"  
и "для путевых машин"  ..........................................   

 
 

для метрополитена .................................................    

 
 
 
определяется установ-
ленным значением уси-
ления, но не более 40 
определяется установ-
ленным значением уси-
ления, но не более 60 

 
1.2.3  Параметры панели управления и индикации 

1 Количество кнопок панели управления, шт.  ................   21 
2 Размер кнопок панели управления, мм  .......................   15х15 
3 Минимальное расстояние между краями  

соседних кнопок панели управления, мм  ....................   
 
5 

4 Гарантированное число нажатий на одну кнопку ........   0,5×10
5 

6 
Размеры рабочей части экрана, мм  .............................   108×57,5 

6 Количество элементов отображения на экране  ..........   240×128 



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

версии  4.42,  4.80,  6.42  и  8.42 10 

1.2.4  Параметры устройства обработки 

1.2.4.1  Характеристики центрального процессора 
1 Тактовая частота, МГц  ............................................   24 
2 Система команд  .......................................................   совместима с IBM PC 

1.2.4.2  Параметры отображаемой информации 
1 Количество градаций регулировки яркости  

экрана ЭЛД  ...............................................................   
 
16 

2 Типы разверток: 
ультразвукового контроля ...............................   
 
 
 
 
 
 
вихретокового контроля ..................................   

 
А-развертка (в том числе 
режимы: "ОГИБАЮЩАЯ", 
"СТОП-КАДР", "ЛУПА ЗО-
НЫ/РУЧ.МЕТКИ"); 
W-развертка (режим "ХОД 
ЛУЧЕЙ"); 
В-развертка 
бегущая развертка 

3 Длительность А-развертки, мкс: 
текущая  ............................................................   
максимальная  .................................................   

 
6; 12n, где n=1, 2, 3… 
3048 

1.2.4.3  Параметры автоматического сигнализатора дефектов 
1 Количество зон временной селекции (ВС)  .............   1 или 2 
2 Регулировка начала и конца зоны ВС  ....................   в пределах максимальной 

длительности развертки 
3 Дискретность регулировки параметров зоны ВС, 

мкс, не более  ............................................................   
 
1 

4 Частота тона звуковой сигнализации, Гц  ...............   2500±10; 5000±10 
6 Величина порога АСД на экране, % высоты 

А-развертки ................................................................   
 
50 

7 Быстродействие АСД, количество импульсов 
(в последовательных периодах возбуждения-
приема УЗК), не менее: 

для эхо-метода  .................................................   
для ЗТМ и теневого метода  ............................   

 
 
 
2 
4 

1.2.4.4  Параметры измеряемых величин  
при ультразвуковом контроле 

1 Диапазон изменения углов ввода УЗК, град  ..........   от 0 до 90 
2 Допускаемые значения отклонения углов ввода 

УЗК от номинального значения, град  ......................   
 
±2 

3 Диапазон измерения глубины Y выявленного де-
фекта в изделиях из стали для ПЭП с углом вво-
да 0°, мм  ....................................................................   

 
 
от 1 до 8850 

4 Диапазон изменения скорости распространения 
УЗК, м/с  ......................................................................   

 
от 300 до 9000 
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5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности* измере-
ния координат X и Y выявленного дефекта, мм, не более для ПЭП 
с номинальным значением частоты 2,5 и 5 МГц и углом ввода: 

0° (при расположении величины Y в диапазоне от 5 до 
180 мм)  .....................................................................................   
от 40° до 50° (при расположении величины Y в диапазоне 
от 5 до 50 мм) ...........................................................................   

 
 
 
 
±(0,5+0,01Y) 
 
±(1+0,03X) и 
±(1+0,03Y) 

6 Дискретность измерения величин X и Y в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" 
при длительности развертки 12 мкс, мм, не более, для ПЭП с 
углом ввода: 

0° (Y)  .........................................................................................   
от 40° до 50°  ............................................................................    

  
 
 
0,15 
0,07 

7 Дискретность измерения отношения N амплитуд сигналов 
от дефектов, дБ  ...............................................................................   

 
1 

8 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измерения вели-
чины N относительно порога АСД, дБ  ....................................................   

 
±1 

1.2.4.5  Параметры измеряемых величин при  
вихретоковом контроле 

1 Диапазон измерения глубины трещин, мм ....................................   от 0,1 до 9,9 
2 Предел основной абсолютной погрешности измерения глуби-

ны трещины Н, мм, не более для частоты 70 кГц .........................   
 
±(0,1+0,3Н) 

 
1.2.5  Параметры электропитания дефектоскопа 

1 Параметры сетевого адаптера и зарядного  
устройства (САЗУ): 

напряжение питания переменного тока, В  ...........................   
номинальное значение выходного напряжения постоян-
ного тока, В  .............................................................................   
максимальный выходной ток, А   ...........................................   

 
 
220±22 
 
12 
0,7 

2 Максимальный потребляемый ток, А, не более  ..........................   0,7 
3 Номинальное значение напряжения аккумуляторной батареи, В ...   9,6 
4 Время автономной работы от аккумуляторной батареи, ч, 

не менее, при средних значениях яркости экрана........................   
 
6 

5 Номинальное значение емкости аккумуляторной батареи, А. 1,65 ч ......   
6 Время полного заряда, ч, не более, для аккумуляторной батареи ..   4 
7 Число циклов разряда/заряда, не менее, для аккумуляторной 

батареи: ............................................................................................   
 
500 

 
1.2.6  Массогабаритные характеристики 

1 Масса, кг, не более: 
блока электронного (БЭ)  .......................................................   
САЗУ ........................................................................................   
съемной аккумуляторной батареи .........................................   

 
1,2 
0,37 
0,23 

2 Габаритные размеры (без ручки для переноски), 
мм, не более: ...................................................................................   

 
140×220×42 
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1.2.7  Временная нестабильность 
параметров дефектоскопа 

1 Временная нестабильность чувствительности за 8 ч ра-
боты дефектоскопа, дБ, не более  ........................................   

 
±0,5 

2 Временная нестабильность порога АСД за 8 ч работы 
дефектоскопа, дБ, не более  .................................................   

 
0,5 

 
1.2.8  Устойчивость дефектоскопа 
к климатическим воздействиям 

1 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С  ....   от минус 20 до +50 
2 Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, 

при температуре: 
+40° С и более низких (без конденсации влаги)  .........   
+35° С  ..............................................................................   

 
 
93±3 
98 

3 Отклонение условной чувствительности дефектоскопа  
относительно значений, установленных при нормальной 
температуре, дБ, не более, для температуры окружаю-
щего воздуха: 

+50° С  ............................................................................    
минус 30° С  ...................................................................   

 
 
 
 
±4 
±6 

4 Дополнительная погрешность измерения координат де-
фектов при изменении температуры окружающего воз-
духа на каждые 10° С в любом участке рабочих темпе-
ратур, не более  .....................................................................   

 
 
 
1/2 значения пре-
дела основной по-
грешности 

 
1.2.9  Устойчивость дефектоскопа 
к механическим воздействиям 

1 Устойчивость и прочность БЭ дефектоскопа к воздейст-
вию синусоидальных вибраций со следующими пара-
метрами: 

диапазон частот, Гц  .....................................................   
амплитуда смещения, мм  ............................................   

 
 
 
от 10 до 55 
0,15 

2 Прочность БЭ дефектоскопа к одиночным механическим 
ударам со следующими параметрами: 

значение пикового ускорения, м/с2

 
 
50 
от 0,5 до 30 

  .............................   
предел длительности ударного импульса, мс  ...........   

3 Степень защиты БЭ дефектоскопа и ПЭП от проникнове-
ния внутрь твердых тел (пыли) и воды по ГОСТ 14254-80)  .   

 
IP53 

 
1.2.10  Устойчивость дефектоскопа  
к электромагнитным помехам 

1 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при 
воздействии на него гармонических помех магнитного 
поля со следующими параметрами: 

диапазон частот, кГц  ....................................................   

 
 
 
от 0,03 до 50 
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предельное значение напряженности поля, дБ  ........   от 130 до 70 
2 Сохранение работоспособности БЭ дефектоскопа при 

воздействии на него гармонических помех внешнего 
электрического поля со следующими параметрами: 

полоса частот, МГц  ......................................................   
эффективное значение напряженности поля, дБ  .....   

 
 
 
от 0,15 до 10 
120 

Значения напряженности поля электромагнитных помех выражают-
ся в децибелах относительно 1 мкВ/м для электрического поля и 1 мкА/м 
для магнитного поля. 

 
 
 
 
 
 

1.3  Состав дефектоскопа 
 
Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

1  Блок электронный  ДШЕК.412231.006-01 1 шт.  
2  Сетевой адаптер и 
зарядное устройство 
для дефектоскопа  
(САЗУ) 

ДШЕК.436611.001-02 1 шт.  

3  Комплект принад-
лежностей 

ДШЕК.412924.001 1  
компл. 

Комплект формируется 
по желанию Заказчика. 
Перечень входящего в 
него оборудования при-
веден в п. 4.2 Формуля-
ре 

4 Комплект эксплуата-
ционной документации 

ДШЕК.410226.001 1 
компл. 

Руководство по эксп-
луатации, 
Формуляр, 
Методика поверки (Ин-
струкция по поверке) 

5  Чехол   1 шт. Для БЭ 
6  Упаковка  1 шт. Сумка 

Полный перечень комплекта поставки (предварительно согласо-
ванного с Заказчиком) приведен в разделе 4 Формуляра. 
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1.4  Структурная схема дефектоскопа 
 
1.4.1  Дефектоскоп "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД является перенос-

ным одноканальным ультразвуковым и вихретоковым дефектоскопом со 
встроенным микропроцессорным управлением. На структурной схеме дефек-
тоскопа показаны основные составные части. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.2  Необходимые для нормального функционирования ручные ПЭП 

(ВТП), кабели для подключения ПЭП, программное обеспечение (ПО) для 
ПЭВМ и др. входят в комплект инструмента и принадлежностей. 

1.4.3  БЭ предназначен для генерации импульсных УЗК необходимой 
частоты (для ультразвукового канала), возбуждения вихревых токов в объекте 
контроля посредством ВТП (для вихретокового канала), приема и усиления 
отраженных сигналов, их временной и амплитудной селекции и отображения 
на экране, а также для измерения характеристик дефектов, управления АСД и 
сохранения/вызова информации в/из памяти дефектоскопа. 

1.4.4  Дефектоскоп может реализовать совмещенный, раздельно-сов-
мещенный и раздельный режимы работы ПЭП, а также статический или ди-
намический режим работы вихретокового канала. 

Ручные ПЭП подключаются к соответствующим разъемам " " и " " БЭ. 
Ручные ВТП подключаются к разъему "ВТП". 

1.4.5  В качестве внешней АСД (порогового индикатора) используется 
звуковая и световая сигнализации. Типовой интерфейс RS232 предназначен 
для подключения персонального компьютера с принтером. 

1.4.6  Внешнее энергообеспечение БЭ осуществляется с помощью СА-
ЗУ с возможностью одновременного заряда/подзаряда аккумуляторной бата-
реи. Для увеличения времени автономного питания предусмотрена замена 
аккумуляторной батареи. Возможен заряд съемной аккумуляторной батареи 
вне электронного блока. 

к сети переменного тока 

Комплект 
инструмента 

и принадлежностей 
ДШЕК.412924.001 

к ПЭВМ 
 
 
 
 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.006-01 

 
Сетевой адаптер  

и зарядное устройство 
ДШЕК.436611.001-02 

" " 
" " 

к 
П

Э
П

 

к съемной 
аккумуляторной батарее 

к 
ВТ

П
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1.5  Описание и работа дефектоскопа 
 

1.5.1  Структурная схема электронного блока 
1.5.1.1  БЭ состоит из следующих основных узлов: 
• устройство обработки (УО); 
• приемо-возбудитель (ПВ); 
• пульт управления и индикации (ПУИ); 
• преобразователь напряжения (ПН); 
• устройство цифрового интерфейса (УЦИ); 
• встроенный звуковой и световой индикаторы; 
• аккумуляторная батарея. 
1.5.1.2  УО управляет работой всех узлов БЭ, устанавливает требуемые 

режимы работы дефектоскопа и параметры настройки. Сигналы УО, посту-
пающие на ПВ и УЦИ, управляют выходной мощностью генератора импульсов 
возбуждения, переключают аттенюатор приемника, изменяя его чувствитель-
ность, а также задают режим работы ПВ в соответствии со схемой прозвучива-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1.3  Отраженные сигналы с выхода ПВ поступают на УЦИ, которое 

преобразует их в цифровую форму и выдает в УО для вторичной обработки и 
выдачи на экран – основной индикатор дефектоскопа. 

1.5.1.4  Изменение установленных параметров настройки, режимов ра-
боты, выводимой на экран информации и др. осуществляется с помощью кла-
виатуры кнопочной панели управления (КПУ). 

1.5.1.5  ПН формирует необходимые напряжения для нормального 
функционирования всех узлов дефектоскопа. 

 
 

Устройство 
обработки 

Пульт управления 
и индикации  

Электролюминес-
центный 
дисплей 

Кнопочная  
панель управле-
ния и световой  

индикатор  
дефекта 

Звуковой  
индикатор 

к ВТП 

Приемо-
возбудитель 

Устройство 
цифрового 

интерфейса 

 

Преобразователь напряжения 

+1,5 В +3,3 В +6 В +5 В -5 В +15 В +130 В 

Аккумуляторная 
батарея 

от сетевого адаптера 
или САЗУ 

Синхронизация 
Управление 

Код сигнала 
Код усиления 

Fтакт. 

К ПЭВМ  
RS-232C 

от   

" "  
" "  
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1.5.2  Устройство обработки 
1.5.2.1  УО – микропроцессорная система, служащая для управления 

дефектоскопом во всех режимах работы. Основные функции УО следующие: 
• прием входного сигнала, поступающего в виде восьмиразрядного кода 

с выхода аналого-цифрового преобразователя (АЦП); 
• амплитудная и временнáя селекция входного сигнала после детект и-

рования, то есть выделение сигналов, превышающих порог (для эхо-метода 
контроля) или расположенных ниже порога (для ЗТМ и теневого метода). При 
наличии признака дефекта формируется сигнал для зажигания светодиода ин-
дикации наличия признака дефекта, а также с помощью схемы генерации зву-
ковых сигналов УО формируется звуковой сигнал, поступающий через усили-
тель на звуковые индикаторы; 

• управление генерацией зондирующих импульсов; 
• отображение сигналов (А- либо В-развертка, развертка вихретокового 

контроля), меню, измеренных характеристик дефекта и справочной информа-
ции на экране в соответствии с режимом работы дефектоскопа; 

• опрос кнопок панели управления; 
• измерение и запоминание параметров настройки дефектоскопа; 
• самоконтроль и тестовая проверка УО при включении питания. 
1.5.2.2  На структурной схеме показаны основные микросхемы и тракты 

передачи данных между ними. Эти микросхемы выполняют обработку, хране-
ние и пересылку данных. 

1.5.2.3  УО включает в себя следующие большие микросхемы: 
1) главный микропроцессор (ГМП); 
2) энергонезависимая память программы ГМП – перепрограммируемое 

постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) кодов программы;  
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3) энергонезависимая память, хранящая параметры настройки дефекто-
скопа, – ППЗУ кодов данных; 

4) программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), выполняю-
щая все функции аппаратной логики УО; 

5) часы реального времени с энергонезависимым ОЗУ.  
 
 
1.5.3  Приемо-возбудитель 
и устройство цифрового интерфейса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3.1  Приемо-возбудитель предназначен для возбуждения УЗК и 
предварительного усиления их при приеме. На структурной схеме ПВ показаны: 

• К – строб коммутатора; 
• К1 – коммутатор уровня мощности; 
• К2 – коммутатор раздельного и совмещенного канала; 
• П1, П2 – модулирующие импульсы; 
• УМ – усилитель мощности; 
• Т1 – выходной трансформатор УМ; 
• УР – уровень мощности; 
• УС1 – усилитель раздельного канала; 
• УС2 – усилитель совмещенного канала; 
• KF – код частоты; 
• Z1 – переключаемый полосовой фильтр; 
• УС – усилитель радиосигнала. 
1.5.3.2  УМ работает в ключевом режиме. Входными сигналами УМ явля-

ются сигналы управления П1 и П2, поступающие из УО. На выходной обмотке 
Т1 и соответственно на выходном разъеме совмещенного ПЭП " " генериру-
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ются один или несколько периодов двуполярного зондирующего импульса. 
Сигналом УР переключается коммутатор уровня мощности К1, управляющий 
амплитудой зондирующих импульсов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.3.3  Приемная часть ПВ содержит: 
• два усилителя: УС1 – для раздельного канала и УС2 – для совмещен-

ного канала. 
• коммутатор выходных сигналов приемника при работе в режимах раз-

дельного и совмещенного ПЭП  К2. 
1.5.3.4  Устройство цифрового интерфейса предназначено для: 
• формирования сигнала управления усилением приемника; 
• преобразования отраженного радиосигнала в 8-разрядный код и выда-

чу его в ПЛИС. 
1.5.3.5  На структурной схеме УЦИ показаны: 
• АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
• ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;  
• СН – стабилизатор напряжения; 
• Fтакт 
 

– тактовая частота; 
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1.5.3.7  УЦИ состоит из тракта усиления, фильтрации и преобразования 
радиосигнала в цифровую форму, а также тракта преобразования цифрового 
сигнала усиления приемника – в аналоговый. Цифровой сигнал усиления в ви-
де 8-разрядного кода поступает из УО. 

1.5.3.8  Внутренний СН формирует опорное напряжение (Uоп

• ЭЛД типа EL240.128.45 (фирмы PLANAR); 

) для ЦАП. 
 
 
 
1.5.4  Пульт управления и индикации 

ПУИ состоит из следующих конструктивных элементов:  

• КПУ, выполненной по пленочной технологии; 
• светодиодов которые входят в состав КПУ. 
 
 
 
1.5.5  Преобразователь напряжений 
ПН (структурная схема приведена на рисунке) предназначен для преоб-

разования напряжения аккумуляторной батареи в следующие напряжения: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• +3,3 В(D) – для питания микросхем УО и УЦИ; 
• +130 В, минус 5 В(A), +5 В(А), +15 В – для питания ПВ и УЦИ. 
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1.5.6  Сетевой адаптер и зарядное устройство  
для дефектоскопа, аккумуляторная батарея 
1.5.6.1  Съёмная аккумуляторная батарея предназначена для энергопи-

тания БЭ в автономном режиме, а сетевой адаптер и зарядное устройство 
(САЗУ) для обеспечения внешнего энергообеспечения БЭ с возможностью од-
новременного заряда/подзаряда съёмной аккумуляторной батареи, как внутри 
БЭ, так и подсоединенной к соответствующему разъему. 

1.5.6.2  При подключении САЗУ к сети переменного напряжения 220 В на 
его корпусе зажигается зеленый светодиод. После подключения разъема САЗУ 
к разъему "12V 0,7А" и нажатия кнопки  питание БЭ осуществляется от 
САЗУ. Одновременно с этим осуществляется (при необходимости) заряд 
съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ. При этом левый светодиод на 
передней панели БЭ постоянно светится. 

Для индикации заряда съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ слу-
жит желтый светодиод на корпусе САЗУ. После окончания заряда съемная ак-
кумуляторная батарея внутри БЭ переводится в режим "капельного" заряда 
(желтый светодиод гаснет). 

Заряд съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ можно проводить и 
при выключенном БЭ. При этом левый светодиод на передней панели БЭ не 
светится. 

1.5.6.3  С помощью САЗУ можно проводить заряд съемной аккумулятор-
ной батареи, извлеченной из БЭ. Для этого она подключается к соответствую-
щему разъему под красным светодиодом. Заряд съемной аккумуляторной ба-
тареи, извлеченной из БЭ, можно проводить при неподключенном, включенном 
и выключенном БЭ. 

Для индикации заряда съемной аккумуляторной батареи, извлеченной из 
БЭ, служит красный светодиод на корпусе САЗУ. После окончания заряда 
съемная аккумуляторная батарея, извлеченная из БЭ, переводится в режим 
"капельного" заряда (красный светодиод гаснет). Это означает, что батарея 
полностью заряжена, и ее можно отключать. 

 
При подключенной запасной съемной аккумуляторной батареи непосредст-
венно к САЗУ  заряд батареи внутри БЭ не производится. 

 
1.5.6.4  Если подключено электропитание от САЗУ, а съемная аккумуля-

торная батарея полностью заряжена и время по прошествии ее заряда состав-
ляет до 5 мин, САЗУ осуществляет ее заряд в течение 6 мин. Это необходимо 
для анализа состояния батареи. Если время по прошествии полного заряда 
съемной аккумуляторной батареи составляет до 5 ч, САЗУ осуществляет ее 
заряд в течение 30 мин.  

1.5.6.5  В случае автономной работы при снижении напряжения на съем-
ной аккумуляторной батарее до (8,8±0,2) В возникает мигание левого свето-
диода на передней панели БЭ. Дальнейшее уменьшение напряжения на съем-
ной аккумуляторной батарее до (8,0±0,1) В приводит к автоматическому отклю-
чению дефектоскопа. 
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1.5.6.6  Для извлечения съемной аккумуляторной батареи из корпуса БЭ 
необходимо сдвинуть вниз крышку батарейного отсека на задней панели БЭ, 
извлечь за ремешок съемную аккумуляторную батарею и вынуть штекер из 
разъема батарейного отсека. 

1.5.6.7  Для установки съемной аккумуляторной батареи в корпус БЭ не-
обходимо вставить штекер в разъем батарейного отсека, установить в отсек 
съемную аккумуляторную батарею и вдвинуть снизу вверх крышку батарейного 
отсека. 

 
 

1.5.7  Программное обеспечение 
1.5.7.1  ПО дефектоскопа обеспечивает функционирование прибора в 

целом, интерфейс с оператором и алгоритм прозвучивания контролируемых 
объектов. 

1.5.7.2  При включении питания программа центрального процессора 
инициирует центральный процессор, загружает программируемые логические 
интегральные схемы (ПЛИС) (алгоритм работы основных узлов дефектоскопа), 
тестирует память и другие устройства, устанавливает интерфейсы с экраном и 
с клавиатурой и переходит в основной цикл опроса клавиатуры и ожидания ко-
манд от центрального процессора. После этого программа центрального про-
цессора инициирует режим работы дефектоскопа по умолчанию и переходит в 
основной цикл обработки событий. 

1.5.7.3  Программа центрального процессора построена на основе меха-
низма управления от событий. Основной цикл работы – один раз в 25 мс осу-
ществляется прием из аппаратуры буфера АЦП объемом 240 байт (являющих-
ся кодами амплитуд принятых сигналов в данном отсчете), после чего он отри-
совывается на экране. После этого проверяется факт нажатия кнопки. Если 
"да", то принимается код кнопки, после чего вызывается обработчик событий 
для данного меню. В меню происходит обработка события и изменение пара-
метров меню или переход в другое меню, после чего меню перерисовывается. 
При изменении параметров меню происходит автоматический перерасчет схе-
мы прозвучивания. Меню выполнено как ресурс в форме вектора указателей 
на записи данного пункта меню. 

1.5.7.4  Все настройки, протоколы, отчеты и другие запоминаемые пара-
метры сохраняются в энергонезависимой памяти типа FLASH, которая органи-
зована как ресурс записей данных. Каждая запись имеет поля типа записи, 
длины записи, контрольных сумм и собственно данных. Все записи хранятся 
последовательно в стираемых сегментах FLASH. 

 
 

1.5.8  Конструкция электронного блока 
1.5.8.1  БЭ представляет собой пластиковый ударопрочный корпус. Кон-

струкция БЭ пылевлагозащищенная и рассчитана на эксплуатацию в диапазо-
не окружающей температуры от минус 20 до +50° С. 



Руководство по эксплуатации. Часть I 
 

 версии  4.42,  4.80,  6.42  и  8.42 
 

22 

1.5.8.2  На корпусе БЭ установлены: 
• КПУ с прозрачным окном для ЭЛД; 
• разъем для подключения питающего кабеля от САЗУ; 
• разъем "RS232" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ; 
• кнопка  для включения/отключения дефектоскопа; 
• разъемы " " и " " – для подключения ПЭП; 
• разъем для подключения ВТП 
• светодиодные индикаторы разряда аккумуляторной батареи и наличия 

признака дефекта; 
1.5.8.3  На корпусе закреплена ручка, предназначенная для переноски 

дефектоскопа и установки его на плоскости. Ручка фиксируется в нескольких 
положениях и служит дополнительной опорой в настольном варианте работы. 

 
 
 
 
1.6  Комплект принадлежностей  
 
1.6.1  Дефектоскоп содержит комплект принадлежностей. Составные 

части, входящие в комплект принадлежностей, перечислены в разделе 4.2 
Формуляра. 

1.6.2  Необходимые для проведения контроля составные части комплек-
та принадлежностей располагаются в непосредственной близости от БЭ де-
фектоскопа и упаковке (сумке). 

 
 
 
 
 

1.7  Маркировка и пломбирование 
 
1.7.1  Маркировка дефектоскопа 
 
1.7.1.1  Маркировка БЭ дефектоскопа содержит: 
• на передней панели БЭ: 

− наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК"; 
− условное обозначение дефектоскопа – "PELENG" ("ПЕЛЕНГ"); 
− тип дефектоскопа (сокращенно) – "УД2-102ВД"; 

• на шильдике БЭ: 
− знак утверждения типа средств измерений; 
− тип дефектоскопа (полностью) – "УД2-102ВД" 
− заводской номер, первая цифра которого соответствует послед-

ней цифре года изготовления; 
− обозначение степени защиты – "IP53"; 
− децимальный номер технических условий – "ДШЕК.412239.001 ТУ". 
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1.7.1.2  Маркировка преобразователя, нанесенная на верхнюю либо бо-
ковую плоскость, содержит: 

• условное обозначение пребразователя; 
• дата изготовления; 
• заводской номер. 
1.7.1.3  Маркировка САЗУ, нанесенная на шильдик САЗУ, содержит: 
• название устройства – "Сетевой адаптер и зарядное устройство для 

дефектоскопа УД2-102ВД"; 
• децимальный номер – "ДШЕК.436611.001"; 
• заводской номер, первая цифра которого соответствует последней 

цифре года изготовления. 
 
1.7.1.4  Все органы управления БЭ имеют соответствующие обозначения.  
 
 
1.7.2  Пломбирование дефектоскопа 
 
1.7.2.1  БЭ дефектоскопа опломбирован пломбой на задней панели. 
1.7.2.2  САЗУ опломбирован пломбой. 
 
 
 
 
 

1.8  Упаковка  
 
1.8.1  Упаковка дефектоскопа производится в сумку, используемую также 

для переноски дефектоскопа в условиях эксплуатации. 
 
1.8.2  При эксплуатации БЭ должен быть в чехле. 
 
11.8.3  В сумку уложены: 
• БЭ (в чехле); 
• комплект принадлежностей; 
• САЗУ; 
• комплект эксплуатационной документации. 
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   2    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТОСКОПА 

 

 
2.1  Общие указания 

2.1.1  Система технического обслуживания, планового ремонта и поверки 
(калибровки) дефектоскопа составляет комплекс организационно-технических 
мероприятий, направленных на: 

1) повышение работоспособности и увеличения ресурса работы де-
фектоскопа; 

2) своевременное его техническое обслуживание и ремонт; 
3) снижение стоимости и сокращение сроков проведения ремонтных ра-

бот. 

2.1.2  Плановая система предусматривает выполнение технического об-
служивания и ремонтов в зависимости от отработанного дефектоскопом вре-
мени. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания приве-
дены в таблице. 

Вид 
обслуживания 

Норма 
эксплуатации 

Простой 
при обслуживании 

Ежесменное техническое обслуживание Ежесменно  
Периодическое техническое обслуживание 1 месяц 1 смена 
Текущий ремонт и поверка (калибровка) 12 месяцев 3 смены 

 
2.1.3  При внезапном отказе дефектоскопа выполняется внеплановый 

ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена. 
 
 
 
 
 

2.2  Меры безопасности 
 
2.2.1  К работе с дефектоскопом допускаются лица, прошедшие специ-

альную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ. 
 

2.2.2  Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим то-
ком относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 

2.2.3  При работе с дефектоскопом используется электропитание с па-
раметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74. 

 

2.2.4  Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости 
ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• производить ремонт дефектоскопа в цеховых условиях; 
• пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контак-

тирующей жидкостью (минеральное масло, спирт этиловый). 
γ 
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2.2.5  При проведении работ следует обеспечить хранение: 
• ветоши (для подготовки поверхности стандартных образцов) –

в железном закрываемом ящике. По окончании смены помещение должно быть 
очищено от промасленной ветоши; 

• минерального масла (контактирующей жидкости) в количестве не бо-
лее суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах. 

 
2.2.6  При использовании средств измерений, приборов и других вспо-

могательных инструментов и устройств необходимо соблюдать меры безо-
пасности, изложенные в РЭ на конкретное изделие. 

 
 
 
 
 

2.3  Порядок технического обслуживания 
и текущего ремонта 
 

2.3.1  Ежесменное техническое обслуживание 
2.3.1.1  Ежесменное техническое обслуживание выполняют операторы 

дефектоскопа перед началом работы и при необходимости во время пере-
рывов в работе и после ее окончания. 

2.3.1.2  При обслуживании провести следующие работы: 
• внешний осмотр, очистку составных частей дефектоскопа от загрязнений; 
• проверку исправности кабелей, ПЭП и ВТП; 
• проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия инструмента, 

образцов, журнала для записи результатов контроля; 
• проверку состояния аккумуляторных батарей; 
• подготовку к работе в соответствии с указаниями части II РЭ, включая 

проверку чувствительности.  
 
 
2.3.2  Периодическое техническое обслуживание 
2.3.2.1  Периодическое техническое обслуживание дефектоскопа выпол-

няется наладчиком подразделения неразрушающего контроля в соответствии 
с утвержденным графиком или при внезапном отказе. 

2.3.2.2  При обслуживании выполнить все мероприятия, предусмотренные 
ежесменным техническим обслуживанием, а также провести следующие работы: 

• осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных проводов; 
• удаление пыли (грязи) с КПУ; 
• осмотр и очистку ПЭП и ВТП от влаги и загрязнений; 
• очистку корпуса БЭ и САЗУ от загрязнений; 
• осмотр и очистка разъемов от влаги и загрязнений. 
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2.3.3  Текущий ремонт 
2.3.3.1  Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании эксплу-

атационных характеристик дефектоскопа в течение межремонтного срока. Те-
кущий ремонт производится специализированными центрами по ремонту и 
техническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля. 

2.3.3.2  При текущем ремонте произвести следующие работы: 
• проверку параметров дефектоскопа с заменой (при необходимости) 

вышедших из строя блоков (плат), исчерпавших ресурс аккумуляторных бата-
рей, а также соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др. 

1  Ремонт и замена вышедших из строя плат БЭ и САЗУ может осу-
ществляться по отдельному договору ремонтной службой предприятия-
изготовителя или его представительствами. 

2  Ремонт БЭ и САЗУ должен выполняться специалистами высокой 
квалификации; 

• очистку дефектоскопа и САЗУ от загрязнений; 
• сборку, настройку и проверку работоспособности дефектоскопа; 
• поверку (калибровку) дефектоскопа в соответствии с Методикой по-

верки (Инструкцией по поверке). 
 
 
2.3.4  Регистрация ремонта  
2.3.4.1  Сведения об изменениях в конструкции дефектоскопа и его сос-

тавных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта, а также 
сведения о ремонте дефектоскопа заносятся соответственно в разделы 13 и 
12 Формуляра. Все изменения в конструкцию дефектоскопа вносятся после их 
согласования с предприятием-разработчиком. 

 
 
2.3.5  Технические требования  
на текущий ремонт дефектоскопа 
2.3.5.1  Материалы, из которых изготавливаются детали взамен дефект-

ных, полуфабрикаты, крепежные и комплектующие изделия должны соответство-
вать стандартам или техническим условиям и иметь необходимые сертификаты. 

2.3.5.2  Шайбы и прокладки не должны иметь трещин и отколов, а гайки 
и головки болтов – смятых или срубленных граней и углов. Не допускается ус-
тановка винтов, имеющих срыв шлица. 

2.3.5.3  При осмотре БЭ должны быть проверены: 
• надежность крепления деталей и узлов; 
• качество покрытия плат лаком; 
• отсутствие в БЭ посторонних предметов, механических повреждений, 

коротких замыканий деталей между собой и на корпус; 
• отсутствие следов подгорания у резисторов, трансформаторов; 
• качество монтажных проводов и их изоляции; 
• надежность пайки; 
• заземление металлической оплетки экранированных проводов и общих 

точек плат. 
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2.3.5.4  Номинальное значение и допуск вновь устанавливаемых радио-
электронных элементов должны быть проверены по маркировке или измере-
нием фактического значения. 

2.3.5.5  Вновь устанавливаемые радиоэлектронные элементы не должны 
иметь нарушений маркировки и должны быть проверены на отсутствие меха-
нических повреждений. Замена транзисторов и микросхем на другой тип 
не допускается. Замена радиоэлектронных элементов на другой тип допуска-
ется, если их параметры соответствуют заменяемым. 

Замена программируемых микросхем возможна только ремонтной служ-
бой предприятия-изготовителя. По указанной причине, а также из-за плотного 
монтажа радиоэлементов отказавшая цифровая плата БЭ дефектоскопа, как 
правило, подлежит замене. 

При замене радиоэлектронных элементов, время до окончания гаран-
тийного срока хранения этих элементов, должно быть не менее 1/3 общего га-
рантийного срока на момент установки. 

2.3.5.6  Технические требования к разделке проводов и креплению жил 
должны соответствовать ГОСТ 23587-79 вариант 1.1. 

2.3.5.7  Монтаж элементов должен производиться пайкой припоем не ни-
же ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Пайка полупроводниковых элементов должна про-
должаться не более 3 с (прогрев одного соединения) с перерывом до следу-
ющего прогрева не менее 10 с. 

Припой должен покрывать соединение сплошным тонким слоем, поверх-
ность слоя должна быть гладкой. Дополнительная обработка паяных соедине-
ний режущим инструментом запрещается. 

Расстояние от монтажного соединения до изоляции провода должно 
быть не более 3 мм. 

2.3.5.8  На концы проводов, заканчивающиеся контактными наконеч-
никами или закрепленные на платах и соединителях, должны быть надеты 
изолирующие полихлорвиниловые трубки ГОСТ 19034-82 соответствующего 
диаметра и необходимой длины. 

2.3.5.9  Покрытие монтажа должно выполняться лаком  УP-231 В2.2 
ТУ6-21-14-90. 

2.3.5.10  Все резьбовые соединения должны быть законтрены шайбами 
или краской. 

2.3.5.11  При работе от САЗУ (вместо аккумуляторной батареи) должны 
быть проверены величины напряжений в контрольных точках. Если напряже-
ние не соответствует требуемому, должны быть выявлены и устранены 
влияющие на это неисправности. 

2.3.5.12  При проверке электрической схемы под напряжением не должно 
быть электрических пробоев, перегрева транзисторов и резисторов. 

2.3.5.13  Загрязнение дефектоскопа удаляется ватным тампоном, смо-
ченным в этиловом спирте. Допускается удаление грязи ватным тампоном или 
ветошью, смоченными в теплой мыльной воде с последующей просушкой. 
Применение других средств для очистки БЭ и САЗУ недопустимо. 

Не допускается воздействие на КПУ режущих и колющих предметов. 
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2.4  Консервация и расконсервация 
2.4.1  Перед упаковкой и длительным хранением (более 6 месяцев) 

должна быть проведена консервация дефектоскопа.  
При длительном хранении аккумуляторная батарея должна быть заряжена и 

извлечена из прибора; 
2.4.2  Для консервации БЭ и САЗУ поверхности указанных элементов 

должны быть очищены от загрязнений в соответствии с п. 2.3.6.13 настоящего 
РЭ. Применение других средств (кроме этилового спирта и воды) для очистки 
БЭ и САЗУ недопустимо. 

2.4.3  Консервацию остальных узлов и деталей дефектоскопа (кроме БЭ 
и САЗУ) проводить в следующем порядке: 

1) промыть разъемы уайт-спиритом с помощью кисти с последующей 
сушкой сжатым воздухом; 

2) удалить загрязненную смазку с ПЭП бензином (уайт-спиритом) и про-
тереть насухо и смазать; 

3) удалить загрязненную смазку со стандартных образцов бензином 
(уайт-спиритом), протереть насухо и смазать смазкой пушечной ГОСТ 19537-83 
(смазку наносить кистью, толщина смазки – не менее 0,5 мм);  

4) детали комплекта инструмента и принадлежностей уложить в заво-
дскую упаковку (сумку для переноски и транспортирования дефектоскопа). 

2.4.4  По завершении консервации сделать необходимые записи в раз-
деле 12 Формуляра на дефектоскоп. 

2.4.5  Расконсервацию проводить в следующем порядке: 
1) проверить БЭ и САЗУ на наличие пломб и отсутствие повреждений; 
2) очистить детали комплекта инструмента и от консервирующей смазки 

при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите; 
3) зарядить аккумуляторную батарею. 
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   3    ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТОСКОПА 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
Наименование 

неисправности, 
внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечания 

1 2 3 4 
1) При подключении 
САЗУ к сети перемен-
ного тока светодиод 
на нем не загорается 

Неисправно 
САЗУ 

САЗУ сдать в ремонт  

2) При включении де-
фектоскопа отсутст-
вует звуковой сигнал 
от встроенного ди-
намика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от сети перемен-
ного тока 

Отсутствует 
электрический 
контакт в разъ-
еме "12V 0,7А" 
БЭ или неиспра-
вен подсоеди-
няемый к этому 
разъему кабель 

Повторить соединение, 
проверить контакт в 
разъеме, проверить це-
лостность кабеля. При 
наличии неисправности  
САЗУ или БЭ сдать в 
ремонт 

 

3) При включении де-
фектоскопа отсут-
ствует звуковой сиг-
нал от встроенного 
динамика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от аккумуляторной 
батареи 

"Глубокий" раз-
ряд или неис-
правность акку-
муляторной ба-
тареи 

Зарядить или заменить  
аккумуляторную бата-
рею, либо перейти на 
питание дефектоскопа 
от сети 

 

Срабатывание 
термозащиты БЭ 

Выждать ориентировоч-
но 40 мин, после чего 
повторно включить де-
фектоскоп 

 

4) При включении 
дефектоскопа разда-
ется звуковой сигнал, 
изображение на экра-
не бледное либо от-
сутствует 

Неоптимально 
выставлена яр-
кость экрана 

Нажать кнопку  
(вход в меню "ИНДИКА-
ТОРЫ") и далее кноп-
ками  и  
добиться удовлетвори-
тельной яркости экрана  

Исходные 
значения па-
раметров ме-
ню "ИНДИКА-
ТОРЫ" могут 
быть восста-
новлены пу-
тем последо-
вательного 
нажатия кно-
пок  и 

 (сразу 
после вклю-
чения дефек-
тоскопа) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

5) При появлении приз-
нака дефекта срабаты-
вает световая сигнали-
зация, а звуковая сигна-
лизация от встроенного в 
БЭ динамика отсутствует 

Отключена 
звуковая сиг-
нализация 

Нажать кнопку  
(убедиться в инди-
кации меню "ПО-
ИСК"), нажать кнопку 

 (убедиться в 
индикации состоя-
ния "–" правее сим-
вола "З") и далее 
нажать кнопку  

 

Неисправны 
встроенный 
динамик, ПВ, 
УО или элек-
трическая 
схема БЭ 
дефектоскопа  

БЭ дефектоскопа 
сдать в ремонт  

 

6) При последователь-
ном подсоединении к 
разъему " " БЭ и от-
соединении от данного 
разъема кабеля с сов-
мещенным ПЭП в левой 
части А-развертки для 
обоих состояний зонди-
рующий импульс отсут-
ствует, либо не изменя-
ется по длительности. 
При этом установлены: 
• совмещенная схема 
включения ПЭП; 
• время в ПЭП – не более 
10 мкс; 
• высокая амплитуда зон-
дирующего импульса; 
• максимальное усиление; 
• ВРЧ – отключена; 
• режим "ЛУПА" – отклю-
чен 

Неисправен 
ПЭП  

Для подтверждения 
данного факта под-
ключить другой со-
вмещенный ПЭП и 
убедиться, что ука-
занная неисправ-
ность не проявляет-
ся 

 

Отсутствует 
электричес-
кий контакт в 
разъемах ка-
беля, соеди-
няющего БЭ и 
ПЭП 

Проверить контакт в 
указанных разъемах 

 

Неисправен 
кабель, со-
единяющий 
БЭ и ПЭП 

Заменить кабель Имеется в комп-
лекте инструмен-
та и принадлеж-
ностей 

7) Занижена чувстви-
тельность для всех ПЭП 
или только для РС-ПЭП 
и ПЭП, реализующих 
раздельную схему вклю-
чения. 
При этом установлены: 
• высокая амплитуда зон-
дирующего импульса; 
• максимальное усиление; 
• ВРЧ – отключена 

Неисправны 
ПВ или элек-
трическая 
схема 

БЭ дефектоскопа 
сдать в ремонт 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

8) Занижена чувстви-
тельность только для 
одного ПЭП 

Неисправен ПЭП  Для подтверждения дан-
ного факта подключить 
другой аналогичный ПЭП  
и убедиться, что указанная 
неисправность не прояв-
ляется 

 

9) Выполнение каких-
либо действий вызыва-
ет сбой в работе (появ-
ление соответ-
ствующих предупреж-
дений либо произволь-
ное "замораживание" 
или исчезновение изо-
бражения с экрана и 
т.д.) или "зависание" 
дефектоскопа (не дей-
ствует ни одна из кно-
пок БЭ). 
При заряженной аккуму-
ляторной батарее или 
работе от сети  

Сбой в работе ПО 
дефектоскопа 

Выполнить требование 
предупреждения. Если 
предупреждение отсут-
ствует, выключить и по-
вторно включить дефек-
тоскоп, после чего по-
вторить необходимые 
действия. При последу-
ющих проявлениях дан-
ного эффекта прокон-
сультироваться с ремон-
тной службой или пред-
приятием-изготовителем 
(указывая точную после-
довательность выполня-
емых действий) 

Эффект 
сбоя в ра-
боте де-
фектоско-
па может 
быть обу-
словлен 
некоррект-
ными дей-
ствиями 
оператора 
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   4    ХРАНЕНИЕ 
 
4.1  Поставленный предприятием-изготовителем дефектоскоп должен 

храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре окру-
жающего воздуха от минус 15 до +40° C и относительной влажности до 80% 
при температуре +25° C. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, 
кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

 

4.2  В перерывах между эксплуатацией дефектоскоп может храниться 
без упаковки (без сумки) в закрытых неотапливаемых помещениях. При этом: 

1) БЭ дефектоскопа должен быть отключен кнопкой ; 
2) от БЭ дефектоскопа должен быть отсоединен кабель САЗУ; 
3) при длительном хранении аккумуляторная батарея должна быть из-

влечена из дефектоскопа; 
4) БЭ дефектоскопа должен быть в чехле. 

В зимних условиях рекомендуется БЭ дефектоскопа хранить в за-
крытом отапливаемом помещении. 

 

4.3  При хранении по пп. 4.1 и 4.2 должны быть исключены падения и 
удары. 
 

 
 
 
 

   5    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1  Транспортирование упакованного дефектоскопа производится в за-

крытом автомобильном или железнодорожном транспорте при температуре 
окружающего воздуха от минус 15 до +40° С и верхнем значении относитель-
ной влажности 100% при температуре +25° С. 

 
 
 
 

 

   6    УТИЛИЗАЦИЯ 
 

6.1  Дефектоскоп не содержит экологически вредных веществ. 
 

6.2  При окончании срока эксплуатации из БЭ и САЗУ должны быть изъя-
ты в установленном порядке драгоценные металлы, дефектоскоп отправлен на 
утилизацию. 

 

6.3  Утилизация аккумуляторных батарей должна производиться в уста-
новленном порядке.  
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ВНИМАНИЕ! 

Если при включении дефектоскопа на его экране 
отсутствует изображение, 

необходимо последовательно нажать  
кнопки  и  

(подробнее – п. 3.3.6; см. также п. 3.3.2). 
 
 

При изменении наклона ручки дефектоскопа  
необходимо имеющиеся на ней кнопки-фиксаторы 

удерживать в нажатом состоянии. 
 

 
Для извлечения съемной аккумуляторной батареи 

из корпуса БЭ необходимо нажать на крышку  
батарейного отсека на задней панели БЭ  
и сдвинуть ее по направлению стрелки,  

извлечь за ремешок аккумуляторную батарею  
и вынуть штекер из разъема батарейного отсека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подг. к печ. март 2012 
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Во второй части руководства по эксплуатации (РЭ) приняты следующие 
сокращения и условные обозначения: 

 
АРУ – автоматическая регулировка усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувствительности; 
ВС – временная селекция; 
ВТП – вихретоковый преобразователь; 
ГИВ – генератор импульсов возбуждения; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
КПУ – кнопочная панель управления; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ПВ – приемо-возбудитель; 
ПН – преобразователь напряжения; 
ПО – программное обеспечение; 
ПУИ – пульт управления и индикации; 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
СО – стандартный образец; 
СОП – стандартный образец предприятия; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 
ЭЛД – электролюминесцентный дисплей; 

                   – примечание; 
         – внимание; 
         – запрещается 
 γ 
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   1    ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И СИСТЕМА МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
 
1.1  Органы управления электронного блока 
 
1.1.1  В дефектоскопе предусмотрено три режима работы кнопок, распо-

ложенных на передней панели дефектоскопа: 
"ОСНОВНОЙ"; 
"F"; 
"Т". 
В связи с этим, каждая кнопка имеет несколько назначений. 
Режимы работы кнопок дефектоскопа и переходы между ними показаны 

на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2  В режиме кнопок "ОСНОВНОЙ" используются символьные обо-

значения кнопок , , , , ,  и другие. Данный ре-
жим кнопок устанавливается по умолчанию. В строке-подсказке (над меню) 
индицируются символы основных действующих кнопок. 

 
1.1.3  В режиме кнопок "F" используются цифровые обозначения кнопок 
, , …, , а также в некоторых случаях  (точка) и  (ми-

нус, тире). Реализация данного режима возможна в тех случаях, когда на экране 
индицируется меню, в выделенном пункте которого допускается изменение па-
раметра с помощью цифровых кнопок. В этом случае в строке-подсказке (над 
меню) в левой позиции индицируется символ "F". Переход в режим кнопок "F" 
осуществляется нажатием кнопки . Этой же кнопкой, а также кнопками 

 и  возможен возврат в режим кнопок "ОСНОВНОЙ".  
Для режима кнопок "F" в строке-подсказке над меню индицируются сим-

волы "F  0123456789". 
 
1.1.4  В режиме кнопок "Т" используются текстовые обозначения кнопок 
, , , , ,  и . Реализация данного режима 

Режим  кнопок "ОСНОВНОЙ" 

Режим кнопок "F" 

    

Режим кнопок "Т" 

 
Выполнение 

операции   
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возможна в тех случаях, когда на экране индицируется меню "НАСТРОЙКА" либо 
любое его подменю, меню "ПОИСК" либо его подменю "В-РАЗВЕРТКА", меню  
"ВИХРЕТОК". В этом случае в строке-подсказке (над меню) слева индициру-
ется символ "Т".  

Переход в ре-
жим кнопок "Т" осу-
ществляется кноп-
кой . При вы-
полнении требуе-
мой операции, а 
также при повтор-
ном нажатии кнопки 

 происходит 
возврат в режим 
кнопок "ОСНОВ-
НОЙ". Если требу-
емая операция де-
фектоскопом не 
могла быть выпол-
нена, то сохраняет-
ся режим кнопок "Т". 

В строке-под-
сказке над меню 
имеются выделен-
ные фоном следу-
ющие символы "З" 
(управление кнопкой 

), "Д" ( ), 
"Л" ( ), "С" 
( ), "О" ( ), 
"W" ( ), "А" 
( ), правее ко-
торых индицируются 
состояния "+" (вклю-
чение) либо "–" (от-
ключение данного 
режима). Если сим-
вол "+" либо "–" вы-
делен фоном, то это 
значит, что данная 

функция заблокирована, т.е. ее включение или отключение временно невозмож-
но (несовместимо с другими реализованными функциями).  

 
1.1.5  Назначение кнопок, расположенных на передней панели блока 

электронного (БЭ) дефектоскопа приведено в таблице. 
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Обо-
значе-

ние 

Назначение кнопки в режимах 
"ОСНОВНОЙ" "F" "Т" 

1 2 3 4 

 
Включение/отключение дефектоскопа 

 и 

 

 и  
Соответственно уменьшение и увеличе-
ние усиления дефектоскопа. 
Изменение усиления осуществляется "по 
кругу" (для кнопки  после значения "80" 
появляется значение "00" и, наоборот, для 
кнопки ). 
Исключение: если настройка сохранена с 
блокировкой чувствительности, то при ее 
вызове уменьшение усиления ниже сохранен-
ного значения невозможно. 
В режиме "ОГИБАЮЩАЯ" вместе с измене-
нием усиления осуществляется перезапуск 
режима "ОГИБАЮЩАЯ". 
Кнопки действуют: 
• при индикации А-развертки кроме случаев, 
когда установлены режимы: "СТОП-КАДР" и 
"АРУ"; 
• при установленном состоянии "СБРОС" 
В-развертки. 
Кнопки не действуют при вызове протокола 
с кадром А- или В-развертки 

 и 
 

Соответст-
венно ввод 
цифры "0" и 
"1" 

– 
 

 и 

 

 и  
1) При индикации А-развертки: переход 
соответственно к предыдущему и сле-
дующему этапу контроля (вызов преды-
дущей и очередной настройки из блока 
этапов или меню для записи строки в от-
чет или протокола А-развертки). 
Переключение этапов контроля осуществ-
ляется "по кругу" (для кнопки  после 
этапа с наибольшим номером вызывается 
первый этап и наоборот для кнопки ); 
2) При индикации В-развертки: выполне-
ние соответственно операции "СБРОС" 
(очистка развертки) и "СТАРТ" (запуск 
развертки) 

 и 
  

Соответст-
венно ввод 
цифры "2" и 
"3" 

– 

 
 

Переход из текущего меню в предыдущее 
(ранее индицируемое) меню 

 
Ввод циф-
ры "4" 

 
Отмена ре-
жима кнопок 
"Т". Переход в 
режим кнопок 
"ОСНОВНОЙ" 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

 и 

  

 и  
Соответственно уменьшение и 
увеличение параметра либо 
включение/отключение режима, 
либо переключение состояний в 
выделенном пункте меню. 
Изменение параметра осуществ-
ляется "по кругу" (для кнопки 

 после максимального зна-
чения появляется минимальное и 
наоборот для кнопки ).  

 и  
Соответственно 
ввод цифры "5" и 
"6" 

– 

 и 

 

 и  Для ультразвуко-
вого канала: 
1) При индикации А-развертки: 
перемещение строба ручной 
метки соответственно влево и 
вправо по развертке; 
2) При индикации В-развертки: 
перемещение ручной метки (ли-
нии) соответственно вверх и 
вниз. 
Перемещение метки осуществ-
ляется "по кругу", переходя от 
одного края экрана к другому 

 и  
Соответственно 
ввод цифры "7" и 
"8" 

– 

 и 

 

 

 и  Для вихретоково-
го канала: 

 – калибровка на воздух; 
 – калибровка на материал 

в статическом режиме работы 
вихретокового канала 

 и  
Соответственно 
ввод цифры "7" и 
"8" 

– 

 
 

1) Переход из текущего меню в 
подменю (меню нижнего уровня); 
2) Выполнение некоторых опе-
раций типа "ВВОД" 

 
Ввод цифры "9" 

– 

 
 

Перемещение вниз по пунктам 
текущего меню 

 
Отмена режима 
кнопок "F". Переход 
в режим кнопок 
"ОСНОВНОЙ" с од-
новременным пе-
ремещением вниз 
на один пункт меню 

 
Включение/от-
ключение ре-
жима "СТОП-
КАДР" 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

 
 

Перемещение вверх по пунктам те-
кущего меню 

 
Отмена режима 
кнопок "F". Пе-
реход в режим 
кнопок "ОС-
НОВНОЙ" с од-
новременным 
перемещением 
вверх на один 
пункт меню  

 
Включение/отклю-
чение режима 
"ОГИБАЮЩАЯ" 

 
 

Переход в режим "Т" – быстрое 
включение/отключение режимов, 
выведенных на кнопки с текстовым 
обозначением. 
При выполнении требуемой функции ре-
жим "Т" автоматически отключается 

 
Ввод символа 
"–" 

 
Отмена режима 
"Т". Переход в ре-
жим кнопок "ОС-
НОВНОЙ" 

 
 

Переключение измеряемых и инди-
цируемых величин, а также единиц 
измерения в верхней измеритель-
ной строке, соответствующих под-
меню меню "НАСТРОЙКА" и меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ". 
Переключение информации, выво-
димой в строке кратких пояснений к 
настройке. 

 
Ввод символа 
"•" 

– 

 
 

Переход в режим "F" – ввод число-
вых параметров в пунктах меню 
непосредственно с помощью циф-
ровых кнопок 

 
Отмена ре-
жима "F". Пе-
реход в режим 
кнопок "ОС-
НОВНОЙ" 

 
Включение/отклю-
чение режима "ЛУ-
ПА". 
Вид лупы устанавли-
вается в пункте 
"ЛУПА" меню "ПО-
ИСК" 

 

 
Переход в режим "ПАУЗА" (эконо-
мичный режим работы) 
Для обратного перехода дефекто-
скопа из режима "ПАУЗА" в предше-
ствующий режим работы использу-
ется любая кнопка 

–  
Включение/отклю-
чение режима 
"W-РАЗВЕРТКА" 

 

 
Вызов/удаление с экрана меню 
"ИНДИКАТОРЫ" 

–  
Включение/отклю-
чение режима зву-
ковой сигнализации 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

 
 

Вызов/перемещение/удаление с 
экрана меню "ПОИСК" и соответст-
вующих подменю 

–  
Включение/отклю-
чение дополни-
тельного усиления 
(поисковой чувст-
вительности) 

 
  

Вызов/перемещение/удаление с 
экрана меню "ИЗМЕРЕНИЕ" 

– – 

 
 

Вызов/перемещение/удаление с 
экрана меню "НАСТРОЙКА" и соот-
ветствующих подменю 

–  
Включение/отклю-
чение режима ав-
томатической регу-
лировки усиления 
(АРУ) 

 
1.1.1.6  Значение светодиодов, расположенных на передней панели де-

фектоскопа: 
• левый светодиод – индикация состояния аккумуляторов:  

− светодиод горит красным светом – питание дефектоскопа от се-
ти переменного тока; 

− светодиод начинает мигать красным светом – ориентировочно 
через 20 мин дефектоскоп отключится (при питании его от аккумулятор-
ной батареи); 

− светодиод не горит – питание дефектоскопа от аккумуляторной 
батареи; 
• правый светодиод – индикация признака наличия дефекта: посто-

янное свечение (при отключенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД") либо мигание 
(при включенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД"). 

 
1.1.7  Назначение элементов коммутации, расположенных в верхней 

части передней панели дефектоскопа: 
• разъем "12V 0,7А" – для подключения питающего кабеля от сетево-

го адаптера и зарядного устройства (САЗУ); 
• разъем "RS232" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ; 
• разъемы " " и " " – для подключения ПЭП; 
• разъем "ВТП" – для подключения ВТП. 
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1.2  Элементы индикации и коммутации  
сетевого адаптера и зарядного устройства  
для дефектоскопа УД2-102ВД 
 
1.2.1  Назначение элементов индикации и коммутации САЗУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
• зеленый светодиод – индикация подключения САЗУ к сети переменно-

го тока; 
• желтый светодиод – заряжается аккумуляторная батарея в дефекто-

скопе; 
• красный светодиод – заряжается аккумуляторная батарея, подклю-

ченная непосредственно к САЗУ; 
кабель с разъемом – для подключения к разъему "12V 0,7А" передней 

панели БЭ; 
• разъем – для подключения непосредственно к аккумуляторной батарее; 
кабель с вилкой – для подключения САЗУ к сети переменного тока 220 В 

50 Гц. 
 

1.2.2  Назначение элементов коммутации съемной аккумуляторной батареи: 
• разъем – для подключения к САЗУ или к дефектоскопу. 
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1.3  Система меню дефектоскопа 
 
1.3.1  Вводимые (установленные) параметры настройки дефектоскопа  

отображаются на экране дефектоскопа в виде меню.  
 
1.3.2  В общем случае меню состоит из трех частей: 
• строки-подсказки; 
• заголовка (названия) меню; 
• пунктов меню. 
В меню "ИЗМЕРЕНИЕ" отсутствуют строка-подсказка и пункты меню. 
При вызове заблокированной настройки вместо меню "НАСТРОЙКА" ин-

дицируется справочное меню с указанием номера настройки, в котором заго-
ловок и пункты меню отсутствуют. 

При вызове блока этапов вместо меню "НАСТРОЙКА" индицируется 
справочное меню, в котором высвечивается информация о блоке этапов и те-
кущем этапе (заголовок и пункты меню отсутствуют). 

 
1.3.3  Строка-подсказка находится в самой верхней части меню и выде-

лена фоном. В ней изображаются символы основных действующих в данный 
момент кнопок дефектоскопа. 

 
1.3.4  Заголовок меню находится под строкой-подсказкой и отделен от 

пунктов меню жирной линией. Заголовок состоит из одной-двух строк и в неко-
торых случаях в правой части содержит символ кнопки, с помощью которой 
данное меню было вызвано и может быть перемещено или удалено с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заголовок (название) меню 

Указатели наличия пунктов меню над и под пунктом меню, 
выделенным фоном 

Выделенный фоном пункт меню 

Пункт меню, для выполнения которого 

требуется нажатие кнопки  

Пункты 
меню 

Величина параметра 

Строка-подсказка по действующим кнопкам 

Заблокированный пункт меню 

 
Единицы измерения 

Название параметра 
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1.3.5  Основная часть меню состоит из пунктов, один из которых выделен 
фоном. 

 

1.3.6  Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками  
(вниз) и  (вверх). 

 

1.3.7  Если имеется большое количество пунктов, то в ряде случаев на 
экран меню выводится не полностью. Оставшиеся пункты можно увидеть в 
процессе продвижения по меню с помощью кнопок  и . 

О наличии "невидимых" пунктов можно судить по индикации символов 
"↓" или "↑" в строке-подсказке при выделении фоном соответственно нижнего 
или верхнего "видимого" пункта меню. 

 

1.3.8  В выделенном пункте меню фоном отмечены название устанавли-
ваемого параметра (название выполняемой операции) и, если имеются, еди-
ницы измерения (в ряде случаев единицы измерения обозначены буквами "Y", 
"R" или "T"; подробнее – п. 1.2.13). Цифровые значения изменяемого пара-
метра, названия переключаемых состояний, а также состояния режимов "+" 
(включено) или "–" (отключено) изображены в обычном виде. 

 

1.3.9  Переключение режимов (в том числе фиксированных численных 
значений параметров) осуществляется кнопками  и . 

 
1.3.10  Изменение состояния "–" на состояние "+" и наоборот осуществ-

ляется любой из кнопок  и . 
 
1.3.11  Ввод плавно регулируемых значений параметров возможен кноп-

ками  и  или после нажатия кнопки  – с использованием циф-
ровых кнопок , , , , , , , , , 

. При этом: 
• если параметр имеет более четырех разрядов, то его изменение воз-

можно только через режим кнопок "F". При этом наряду с цифровыми кнопка-
ми можно использовать кнопки  (ввод десятичной точки) и  (ввод 
тире); 

• в режиме кнопок "F" нет необходимости вводить впереди стоящие ну-
ли. Например, для ввода номера настройки 065 достаточно нажать кнопки  и 

; 
• если до нажатия кнопки  значение параметра содержало деся-

тичную точку, а после входа в режим "F" десятичная точка отсутствует, то при 
необходимости ее можно ввести с помощью кнопки ; 

• если до нажатия кнопки  значение параметра содержало деся-
тичную точку, а после входа в режим "F" десятичная точка остается на том же 
месте, то ее положение следует учитывать при вводе значения. Кнопку  
нажимать не следует; 

• если в режиме "F" введено неверное значение, то необходимо два 
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раза нажать кнопку , после чего с помощью цифровых кнопок ввести 
значение; 

• если в режиме кнопок "F" введено недопустимое значение, то выдает-
ся сообщение "ОШИБКА ВВОДА" с указанием границ диапазона допустимых 
значений. В этом случае для очистки и повторного ввода значения необходи-
мо использовать кнопку . Если осуществлено нажатие кнопки , то 
воспроизводится исходное значение параметра. 

В ряде случаев происходит автоматическая корректировка вве-
денных значений без выдачи сообщения "ОШИБКА ДИАПАЗОНА". 

 

1.3.12  Ввод кода для выполнения некоторых ответственных операций 
осуществляется только с помощью цифровых кнопок в режиме "F". 

 

1.3.13  В пунктах регулировки временных параметров вместо единиц 
измерения постоянно выделены фоном буквы "Y", "R" или "Т", что означает: 

• "Y" – значение параметра указано в миллиметрах по глубине контроля 
изделия. Исключение составляют случаи применения ПЭП с углом ввода 90°, 
когда временные параметры (характеристики) определяются расстоянием (в 
миллиметрах) от передней грани ПЭП по поверхности изделия; 

• "R" – значение параметра указано в миллиметрах расстояния по цен-
тральному ультразвуковому лучу ПЭП; 

• "Т" – значение параметра указано в микросекундах. 
Переключение единиц измерения в данных пунктах меню осуществля-

ется кнопкой . Данная кнопка используется также для переключения из-
меряемых параметров в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" и верхней измерительной стро-
ке. 

 

1.3.14  Установка требуемого значения в пунктах меню временных па-
раметров осуществляется следующим образом:  

Диапазон значений 
параметра 

Вид индикации значения 
параметра в пункте меню 

Шаг изменения значения пара-
метра кнопками  и  

0,0 – 9,9 Х.Х 0,1 
10,0 – 99,9 ХХ.Х 1±0,1 
100 – 9999 ХХХ или ХХХХ 1 

Требуемое значение параметра можно ввести также с использованием 
режима кнопок "F". 

 

1.3.15  Если крайний левый символ пункта меню выделен фоном, то это 
значит, что данный пункт меню заблокирован и переход к нему невозможен. 

Пункт блокируется в том случае, если предварительно осуществлены 
какие-либо операции, после которых выполнение указанной в заблокирован-
ном пункте меню операции (изменение параметра, переключение состояний 
или включение/отключение режима) невозможно. 

Кроме того, в заблокированном пункте меню могут индицироваться 
справочные и временно неиспользуемые значения, а это значит, что выпол-
нение каких-либо действий в данном пункте меню не требуется. 
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1.3.16  Если название пункта меню отображается с левым отступом (в 
один символ), то это значит, что для выполнения данной операции требуется 
(при необходимости) нажатие кнопки , то есть имеется подменю (которое 
в дальнейшем также называется меню) или предусмотрено выполнение опе-
рации типа "ВВОД". 

 
1.3.17  Обратный переход к предыдущему меню (в том числе переход к 

меню верхнего уровня) осуществляется кнопкой . 
 
1.3.18  Структура основных меню дефектоскопа приведена в приложе-

нии А. 
 
1.3.19  Практически на всех этапах работы с дефектоскопом по нажатию 

кнопки  осуществляется переход в меню "ИНДИКАТОРЫ". Второе нажа-
тие кнопки  или нажатие кнопки  гасит данное меню и воспроизво-
дит индикацию предыдущего меню. 

 

1.3.20  В процессе проведения контроля возможен вызов меню "НА-
СТРОЙКА", "ПОИСК" или "ИЗМЕРЕНИЕ" соответственно кнопками , 

 и . При первом нажатии какой-либо кнопки вызываемое меню ото-
бражается в правом верхнем углу экрана дефектоскопа, при втором – в левом 
верхнем углу. Третье нажатие кнопки гасит текущее меню. 

В любой момент кнопками ,  и  возможно заменить одно 
индицируемое меню на другое. 

1  Если работа осуществляется с заблокированной настройкой или 
с блоками этапов, то меню "НАСТРОЙКА" не индицируется. Кнопкой 

 осуществляется управление справочным меню.  
2  При просмотре протоколов с кадром А-развертки кнопка  не 

действует, и соответствующее меню не вызывается. 
3  При индикации В-развертки кнопки  и  не действуют и 

соответствующие им меню не вызываются. 
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   2    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
2.1  Эксплуатационные ограничения 

 
2.1.1  Внешнее электропитание дефектоскопа должно осуществляться 

только с помощью штатного средства – САЗУ 
 
2.1.2  Заряд съемной аккумуляторной батареи должен производиться 

только с использованием штатного устройства – САЗУ. 
 
2.1.3  Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах 

от минус 20 до +50° С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Меры безопасности при подготовке 
и работе с дефектоскопом 

 
2.2.1  Все виды работ при подготовке и проведении ультразвукового кон-

троля должны проводиться при строгом соблюдении требований техники безо-
пасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности, изложенных в 
соответствующих правилах и инструкциях по охране труда, действующих в Де-
партаментах вагонного хозяйства и пригородных перевозок железных дорог 
России, или аналогичных документах (при эксплуатации дефектоскопа в других 
отраслях). 

 
2.2.2  К работе с дефектоскопом допускаются лица: 
• прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим 

РЭ; 
• прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответст-

вии с ГОСТ 12.0.004-90. 
 
2.2.3  Оборудование участков и рабочих мест ультразвуковыми дефекто-

скопами, вспомогательными устройствами и механизмами, а также их обслу-
живание должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 
12.1.019-79, "Правилами устройства электроустановок потребителей" и "Пра-
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей", утвержденными Госэнергонадзором 01.06.85 г. и 21.12.84 г. соответст-
венно. 
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2.2.4  Размещение, хранение, транспортирование и использование де-
фектоскопических и вспомогательных материалов и отходов производства 
должно проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 
12.1.004-85. 

 
2.2.5  Переносные электрические светильники должны иметь напряжение 

питания не более 36 В. 
 
2.2.6  На участке дефектоскопии должна быть вывешена на видном мес-

те инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержден-
ная главным инженером предприятия. 

 
2.2.7  Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим то-

ком относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 
2.2.8  При работе с дефектоскопом от аккумуляторной батареи использу-

ется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно 
ГОСТ 12.2.003-74. 

 
2.2.9  Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости 

ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89. 
 
2.2.10  При проведении работ по ультразвуковому контролю оператор 

должен руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей", а также "Правилами безопасности и произ-
водственной санитарии", действующими на предприятии. 

 
2.2.11  При проведении работ следует обеспечить хранение: 
• ветоши (для подготовки поверхностей деталей к контролю) – в желез-

ном закрываемом ящике. По окончании смены участок дефектоскопии должен 
быть очищен от промасленной ветоши; 

• контактирующей жидкости (минерального масла) в количестве не бо-
лее суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах. 

 
2.2.12  Использованная ветошь должна собираться в металлический 

ящик с крышками и отправляться на утилизацию. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• производить ремонт дефектоскопа на участке дефектоско-
пии; 

• пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контак-
тирующей жидкостью (минеральным маслом). 

γ 
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   3   ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
3.1  Внешний осмотр дефектоскопа 
 
3.1.1  Провести внешний осмотр дефектоскопа: 
• БЭ дефектоскопа; 
• необходимого для проведения контроля комплекта ПЭП, ВТП и под-

ходящих к ПЭП кабелей;  
• САЗУ и подходящих к нему кабелей. 
При необходимости устранить замеченные недостатки. 
 
3.1.2  Проверить наличие комплекта инструмента и принадлежностей 

дефектоскопа, а также другого оборудования1)

• стандартных образцов (СО) для настройки основных параметров де-
фектоскопа; 

: 

• рулетки металлической Р5У3К (0–5000 мм) по ГОСТ 7502-89; 
• металлической линейки длиной не менее 300 мм; 
• переносной лампы напряжением 36 В; 
• зеркала; 
• лупы (с увеличением не менее ×4); 
• щетки металлической, шабера или скребка; 
• волосяной щетки; 
• шлифовальной шкурки; 
• обтирочного материала (ветоши) по ТУ 63-178-77-82; 
• емкости с контактирующей жидкостью (смазкой); 
• краски масляной (светлых тонов); 
• кистей: 

– для нанесения контактирующей жидкости; 
– для нанесения маркировки на дефектные детали; 

• мела; 
• рабочего журнала. 

                                         
1) Данный перечень носит рекомендательный характер и в комплект поставки дефектоскопа 
не входит  
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3.2  Включение, ввод шифра оператора 
и выбор режима работы дефектоскопа 
 
3.2.1  Включение дефектоскопа при питании его 
от сети переменного тока 
 подсоединить САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц; 

 убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета; 

 подсоединить кабель от САЗУ к разъему "12V 0,7А" на лицевой па-
нели БЭ дефектоскопа. 

1  Если в дефектоскоп установлена съемная аккумуляторная бата-
рея, то на корпусе САЗУ загорается светодиод желтого цвета, что 
свидетельствует о начавшемся заряде съемной аккумуляторной бата-
реи. 

2 Если съемная аккумуляторная батарея подсоединена непосредст-
венно к САЗУ,  то на его корпусе загорается светодиод красного цвета, 
что свидетельствует о начавшемся заряде этой батареи. 

3  Если процесс заряда закончился, то соответствующий светодиод 
на корпусе САЗУ гаснет; 

 нажать кнопку . 
При этом загорается левый светодиод на лицевой панели БЭ, что 

свидетельствует о питании дефектоскопа от сети. 
 
 
3.2.2  Включение дефектоскопа при питании его 
от аккумуляторной батареи 
 открыть крышку батарейного отсека и подсоединить вилку съемной ак-

кумуляторной батареи к разъему, расположенному внутри батарейного отсека; 
 вставить съемную аккумуляторную батарею в батарейный отсек и за-

крыть крышку; 
 нажать кнопку . 

 
 

3.2.3  Подтверждение включения дефектоскопа 
 убедиться, что в момент 

включения дефектоскопа раздается 
звуковой сигнал, после которого на эк-
ране индицируется приветствие (с ука-
занием версии, заводского номера 
дефектоскопа и другой информации), 
а также меню "РЕЖИМ РАБОТЫ".  

1  Если изображение на эк-
ране нечеткое (неяркое) или 
полностью отсутствует, то необходимо настроить изображение со-
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гласно пп. 3.3.1 и 3.3.2. 
2  Если питание дефектоскопа осуществляется от сети перемен-

ного тока и при включении отсутствует звуковой сигнал и (или) не-
смотря на все попытки, экран продолжает оставаться погасшим, то 
это свидетельствует о неисправности дефектоскопа. Необходимый 
ремонт выполняется ремонтной организацией. 

 
 

3.2.4  Ввод шифра оператора 
 убедиться, что фоном выделен пункт "ШИФР ОПЕРАТОРА" (меню 

"РЕЖИМ РАБОТЫ"); 
 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с исполь-

зованием цифровых кнопок , ,… и  ввести требуемый шифр 
оператора. 

1  Шифр оператора позволяет: 
• защитить настройки и блоки этапов от несанкционированных 

корректировок и удаления другими операторами. Для этого использу-
ются все четыре цифры шифра оператора; 

• определить оператора, проводившего контроль. С этой целью в 
компьютерных протоколах и отчетах выводятся две последние цифры 
шифра оператора. 

2  По умолчанию устанавливается шифр оператора "0000". 
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3.2.5  Меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". 
Выбор режима работы дефектоскопа 
 
 выбрать требуемый режим работы дефектоскопа 

в соответствии с таблицей. При необходимости восполь-
зоваться кнопками  и  для перемещения по 
пунктам меню; 

 выполнить операции в соответствии с указанны-
ми в таблице пунктами или разделами РЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 
меню 

Выполняемая функция 
основная дополнительная 

1 2 3 
"ВЫЗОВ 
 БЛОКА  

ЭТАПОВ" 

Вызов одного из ранее создан-
ных и сохраненных блоков эта-
пов для проведения многоэтап-
ного контроля изделия (п. 7.2) 

 

"ВЫЗОВ  
НАСТРОЙКИ" 

Вызов одной из ранее соз-
данных и сохраненных на-
строек для проведения кон-
троля изделия (п. 7.3) 

Корректировка вызванной на-
стройки (п. 8.2.4), а также соз-
дание и сохранение новых на-
строек (под другими номерами) 
на базе вызванной настройки 
(если вызванная настройка не 
заблокирована) 

"СОЗДАНИЕ 
НАСТРОЙКИ" 

Настройка дефектоскопа на 
требуемые параметры для 
проведения контроля изделия 
и запись созданной настройки 
в памяти дефектоскопа 
(разд. 5 и п. 6.1) 

Создание и сохранение не-
скольких настроек (под разны-
ми номерами), отличающихся 
значениями некоторых пара-
метров  

"ВОЗВРАТ  
В ТЕКУЩУЮ 
НАСТР-КУ" 

Возвращение в текущую на-
стройку, если при создании 
настройки или при работе с 
вызванной из памяти настрой-
кой случайно была нажата 
кнопка  (в результате че-
го дефектоскоп из меню "НА-
СТРОЙКА" перешел в меню 
верхнего уровня) (п. 4.2.2) 

При возвращении в текущую на-
стройку осуществляется ее раз-
блокирование (если ранее на-
стройка была сохранена с блоки-
ровкой), то есть появляется дос-
туп к меню "НАСТРОЙКА" и соот-
ветствующим подменю, а также 
возможность изменения усиле-
ния во всем диапазоне 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 

"СОЗДАНИЕ 
БЛОКА 

ЭТАПОВ" 

Создание блока этапов для про-
ведения многоэтапного контроля 
изделия (п. 6.2) 

 

"ПРОСМОТР 
БЛОКА 

ЭТАПОВ" 

Просмотр параметров ранее соз-
данных блоков этапов (п. 10.2) 

Удаление просматриваемо-
го блока этапов 

"ПРОСМОТР 
НАСТРОЕК" 

Просмотр значений параметров 
ранее созданных и сохраненных 
настроек (для выбранной на-
стройки – быстрый просмотр зна-
чений параметров) 

• Вызов просматривае-
мой настройки 
• Удаление просматри-

ваемой настройки 

"ПРОСМ.  
ПРОТОКО-

ЛОВ" 
 

Просмотр соответственно прото-
колов А- развертки ультразвуко-
вого контроля и протоколов вих-
ретокового контроля (для вы-
бранного протокола – просмотр 
кадра развертки, параметров де-
фектоскопа и измеренных харак-
теристик дефекта) (п. 10.3) 

• Проведение измерений 
с использованием ручной 
метки (разд. 11) 
• Быстрый просмотр кад-

ров развертки (без значений 
параметров) (п. 10.3) 
• Удаление просматри-

ваемого протокола (п. 10.3) 
• Удаление всех прото-

колов (п. 10.3); 
• Быстрое воспроизведе-

ние настройки (со значе-
ниями параметров, указан-
ными в протоколе) (п. 10.3) 

"ПРОСМ. 
 ПРОТОК 

В-РАЗВЕРТКИ" 

Просмотр соответственно прото-
колов В-развертки (для выбран-
ного протокола – просмотр кадра 
развертки, параметров дефекто-
скопа и измеренных характери-
стик дефекта) (п. 10.3) 

"ПРОСМОТР 
ОТЧЕТА 

О КОНТРОЛЕ" 

• Установка (проверка) номера 
используемого отчета (п. 7.1) 
• Просмотр ранее созданных 

отчетов (для выбранного отчета – 
просмотр строк, сохраненных в 
памяти дефектоскопа, со значе-
ниями введенных параметров) 
(п. 10.4) 

• Удаление просматри-
ваемого отчета (п. 10.4) 
• Удаление всех отчетов 

(п. 10.4) 

"ТЕСТ 
КНОПОК" 

Тестирование кнопок путем по-
следовательного нажатия тре-
буемых кнопок. Выход из режима 
кнопкой  
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3.3  Меню "ИНДИКАТОРЫ". Установка режимов 
индикаторов, встроенных часов и подсказок 
Вход в меню "ИНДИКАТОРЫ", а также указанные в этом пункте операции 

следует выполнять только в случае необходимости. 
Работа с подменю "ПОВЕРКА" описана в Методике поверки. 
Вход в подменю "СЛУЖЕБНОЕ" – запрещен! 
 
 
3.3.1  Вызов меню "ИНДИКАТОРЫ" 
и обратный переход в исходное меню 
3.3.1.1  Вызов меню "ИНДИКАТОРЫ" 
 нажать кнопку . При этом: 
• фоном выделен первый пункт меню 

ЯРКОСТЬ"; 
• рядом с меню индицируется дата и 

время (соответствующее моменту вхождения в 
меню "ИНДИКАТОРЫ" или выделения указан-
ного пункта меню). 

 
 

3.3.1.2  Выход из меню "ИНДИКАТОРЫ" 
(после проведения требуемых настроек)  
и переход в исходное меню 
 нажать кнопку  или . 

В момент выхода из меню "ИНДИКАТОРЫ" значения всех установлен-
ных в данном меню параметров (кроме параметров поверочных настроек 
в подменю "ПОВЕРКА" и постоянно изменяющихся значений подменю 
"ВРЕМЯ") сохраняются в энергонезависимой памяти дефектоскопа. 

 
 
3.3.2  Настройка изображения на экране 
дефектоскопа (корректировка яркости изображения) 
 если после вызова меню "ИНДИКАТОРЫ" осуществлялись какие-

либо перемещения по пунктам меню, то с помощью кнопки  выделить 
фоном пункт меню "ЯРКОСТЬ"; 

 кнопками  и  установить требуемую яркость изображения. 
1  В пункте меню "ЯРКОСТЬ" значение изменяется в пределах от 

"00" до "15". Большие значения устанавливаются для работы в условиях 
высокой освещенности. Однако, следует иметь в виду, что при мень-
шем значении яркости изображения увеличивается время непрерывной 
работы дефектоскопа от встроенной аккумуляторной батареи. 

2  При необходимости указанным выше способом следует корректи-
ровать яркость изображения в дальнейшем, в процессе работы с де-
фектоскопом. 

3  Для защиты экрана при ярком свете рекомендуется использовать 
тубус (на "липучках"), прикрепленный к чехлу БЭ дефектоскопа.  
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3.3.3  Настройка параметров 
автоматической сигнализации дефекта 
 
3.3.3.1  Включение/отключение звуковой сигнализации дефекта 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ЗВУК СИГНАЛ"; 

 кнопками  и  установить состояние "+" (звуковая сигнали-
зация включена) или "–" (отключена). 

При работе с настройками включение/отключение звуковой сигнали-
зации возможно также другими способами, указанными в п. 8.2.3. 

 
3.3.3.2  Включение/отключение режима "УДЛИНЕНИЕ АСД" 
 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "УДЛИНЕНИЕ 

АСД"; 
 кнопками  и  установить состояние "+" (удлинение автома-

тической сигнализации дефекта (АСД) включено) или "–" (отключено). 
1  При включенном режиме "УДЛИНЕНИЕ АСД" звуковая сигнализация и 

светодиод "АСД" работают с "удлинением", что повышает надежность 
выявления дефектов, особенно дефектов с малыми условными размерами. 

2  При наличии признака дефекта для включенного состояния "УД-
ЛИНЕНИЕ АСД" звуковая и световая индикации работают в прерыви-
стом режиме; для отключенного состояния "УДЛИНЕНИЕ АСД" – в не-
прерывном режиме. 

 
 
3.3.4  Включение/отключение подсказок 

 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ПОДСКАЗКА"; 

 кнопками  или  установить состояние "+" (подсказки вклю-
чены) или "–" (отключены). 

В подсказках (рядом с меню) индицируется перечень возможных зна-
чений параметров, состояний и режимов, реализуемых дефектоскопом. 

 

3.3.5  Проверка (установка) встроенных часов 
3.3.5.1  Определение текущего времени (проверка встроенных часов) 
 если после вызова меню "ИНДИКАТОРЫ" осуществлялись какие-

либо перемещения по пунктам меню, то с помощью кнопки  выделить 
фоном первый пункт меню либо кнопками  и  выделить фоном 
пункт меню "ВРЕМЯ"; 

 считать текущее время (рядом с меню "ИНДИКАТОРЫ"). 
Под текущим временем понимается момент выделения требуемого 

пункта меню. Дальнейший ход встроенных часов оперативно не индици-
руется. 
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3.3.5.2  Корректировка встроенных часов  
(в частности, если дефектоскоп стал использоваться  
в другом часовом поясе или осуществлен переход на сезонное время) 
 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВРЕМЯ"; 

 нажать кнопку . С помощью цифровых кнопок ввести код входа 
в данное подменю "42", после чего нажать кнопки  и . Убедиться, 
что на экране индицируется меню "ВРЕМЯ"; 

 кнопками  и  
осуществить перемещение по 
пунктам меню "ЧИСЛО", "МЕ-
СЯЦ", "ГОД" (две последние 
цифры года), "ЧАСЫ", "МИНУ-
ТЫ" и "СЕКУНДЫ". Требуемые 
параметры выставить с по-
мощью кнопок  и  или 
после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок. При этом, 
если при вводе последнего (перед выходом из данного меню) параметра 
предварительно нажималась кнопка , то по завершении ввода численно-
го значения необходимо также нажать кнопку . 

 для возвращения в меню "ИНДИКАТОРЫ" нажать кнопку . 
 
 
3.3.6  Восстановление исходных значений  
параметров меню "ИНДИКАТОРЫ" 
Выполнение данной операции – один из способов восстановления работо-

способности дефектоскопа. В отличии от других способов корректировки значе-
ний параметров изображения и звуковой индикации, данный способ реализует ука-
занные функции весьма просто и быстро. Восстановление исходных значений па-
раметров меню "ИНДИКАТОРЫ" следует выполнять лишь в том случае, если: 

• при включении дефектоскопа на его экране отсутствует изображение 
либо оно нечеткое (неконтрастное); 

• необходимо восстановить работу звуковой индикации и режима подсказок. 

 нажать последовательно кнопки  и . Убедиться, что на эк-
ране восстановилось изображение, если ранее оно отсутствовало. 

 
Реализация данной функции возможна только для выделенного пункта меню 
"ШИФР ОПЕРАТОРА" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"). Поэтому, после включения де-
фектоскопа никакие другие кнопки (кроме указанных) нажиматься не должны. Ес-
ли все-таки какие-либо кнопки были нажаты, то необходимо перейти к указанно-
му пункту меню (если это возможно благодаря имеющемуся на экране изображе-
нию) либо выключить, а затем вновь включить дефектоскоп. Далее выполнить 
указанные выше действия. 
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3.3.7  Пункт "Код ВТК". Активация вихретокового канала 
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД имеет ультразвуковой и вихретоковый 

каналы. Вихретоковый канал по согласованию с Заказчиком в момент поставки 
дефектоскопа может быть включен или отключен. 

Если вихретоковый канал включен, то активировать данную функцию не 
следует, а пункт "КОД ВТК" (меню "ИНДИКАТОРЫ") заблокирован. 

Для активации выключенного вихретокового канала, необходимо получить 
у организации-разработчика специальный ключ (код) и его ввести. 

 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "КОД ВТК"; 

 нажать кнопку  и с помощью цифровых кнопок ввести код, полу-
ченный от организации-разработчика, после чего нажать кнопки  и . 

1  Если был введен неправильный код, необходимо повторить попыт-
ку снова. 

2  После успешного ввода кода п. "КОД ВТК" заблокируется, а вихре-
токовый канал можно будет использовать для работы. 
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3.4  Заряд аккумуляторной батареи 
 
3.4.1  Заряд съемной аккумуляторной батареи внутри БЭ 
 подсоединить вилку САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц; 

 убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета; 

 выключить дефектоскоп, подсоединить кабель с разъемом от САЗУ к 
разъему "12V 0,7А" на лицевой панели БЭ дефектоскопа; 

 на корпусе САЗУ загорится светодиод желтого цвета, который свиде-
тельствует о заряде аккумуляторной батареи в составе дефектоскопа. По 
окончании заряда желтый светодиод гаснет. 

Одновременно вместе с зарядом аккумуляторной батареи может 
осуществляться работа дефектоскопом для чего его следует включить 
(см. п. 3.2.3); 

 по окончании заряда: 
• если дефектоскоп включен, то выключить его; 
• отсоединить вилку САЗУ от сети переменного тока; 
• отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V 0,7А" на лицевой панели 

БЭ дефектоскопа. 
 
 
3.4.2  Заряд съемной аккумуляторной батареи, 
извлеченной из БЭ 
 подсоединить вилку САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц; 

 убедиться, что на корпусе САЗУ загорелся светодиод зеленого цвета; 

 подключить съемную аккумуляторную батарею к свободному разъему 
САЗУ под красным светодиодом; 

 на корпусе САЗУ загорится светодиод красного цвета, который сви-
детельствует о заряде съемной аккумуляторной батареи вне дефектоскопа. 
По окончании заряда красный светодиод гаснет. 

1  Одновременно вместе с зарядом съемной аккумуляторной батареи 
может осуществляться работа дефектоскопом, для чего его следует 
включить (см. п. 3.2.3). 

2  Если помимо аккумуляторной батареи, непосредственно подсоеди-
ненной к САЗУ, в дефектоскопе имеется другая аккумуляторная бата-
рея, то заряд будет осуществляться только аккумуляторной батареи, 
непосредственно подключенной к САЗУ; 

 по окончании заряда: 
• отсоединить вилку САЗУ от сети переменного тока; 
• отсоединить съемную аккумуляторную батарею от САЗУ. 
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    4    ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НАСТРОЕК  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
4.1  Рекомендации по настройке дефектоскопа 
 
4.1.1 Создание требуемых ультразвуковых настроек, как правило, осу-

ществляется с использованием имеющихся в дефектоскопе типовых вариан-
тов контроля и в основном сводится к настройке браковочной чувствитель-
ности (п. 5.1). Если при использовании наклонного ПЭП необходимо опреде-
лить (уточнить) точку выхода и (или) угол ввода луча, следует воспользоваться 
п. 5.3.4.1. 

В настройку могут быть введены дополнительные параметры (номер ис-
пользуемого ПЭП, а также тип блокировки при вызове настройки; подробнее – 
п. 5.2). Все указанные выше операции, а также сохранение настройки в памяти 
дефектоскопа осуществляются через меню "НАСТРОЙКА" (без использования 
соответствующих подменю). 

Кроме того, при сохранении настройки запоминаются установленные со-
стояния (включено/отключено) для некоторых сервисных режимов: "ОГИБАЮЩАЯ" 
(п. 4.3.3), "ЛУПА" (п. 8.2.2), "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" (п. 8.2.1), "АРУ" 
(п. 4.3.6) и "W-РАЗВЕРТКА" (п. 8.3.1). По умолчанию данные режимы отключены. 

 
4.1.2  Для каждого типового варианта определены следующие значения: 
• частота ультразвуковых колебаний (УЗК); 
• схема включения ПЭП; 
• угол ввода в контролируемое изделие; 
• скорость УЗК; 
• двойная задержка УЗК в ПЭП; 
• длительность развертки; 
• количество (1 или 2) зон временной селекции (ВС); 
• начало и конец зоны ВС (для каждой зоны ВС), а также зоны АРУ; 
• метод ультразвукового контроля (для каждой зоны ВС); 
• мощность зондирующего импульса; 
• требуемая (заданная) чувствительность; 
• дополнительное усиление; 
• параметры ВРЧ и отсечки. 
Кроме того, для тех типовых вариантов, для которых отраженный от эта-

лонного отражателя сигнал расположен вне используемой для контроля зоны 
ВС, по умолчанию включен специальный режим "НАСТРОЙКА ПО СО" со свои-
ми значениями начала и конца зоны ВС1, обеспечивающими расположение от-
раженного от эталонного отражателя сигнала в пределах зоны ВС (см. также 
п. 4.3.5). Данный режим после проведения настройки должен быть выключен. 

 
4.1.3  Значения параметров, соответствующих типовому варианту, жест-

ко зашиты в памяти дефектоскопа и изменению не подлежат. Однако, при соз-
дании настройки на основе типового варианта, а также в последующем воз-
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можна (в случае необходимости) их корректировка (подробнее – п. 5.4). Так, в 
частности, может произойти при изменении (уточнении) параметров контроля, 
а также расширении номенклатуры контролируемых деталей (создание на-
строек на основе имеющихся типовых вариантов для контроля других изделий, 
типовые варианты на которые отсутствуют). Для последнего случая может ис-
пользоваться также особый типовой вариант 0 "ДРУГИЕ ДЕТАЛИ" (см. п. 5.4). 

 
4.1.4  Для сохранения созданной настройки необходимо осуществить ее 

запись в энергонезависимую память дефектоскопа. В противном случае при 
выполнении некоторых операций созданная настройка может быть потеряна. При 
отключении дефектоскопа незапомненные параметры настройки аннулируются. 

 
4.1.5  Учитывая широкие возможности дефектоскопа, его настройка мо-

жет осуществляться различными способами и в последовательности, отли-
чающейся от предложенной в настоящем РЭ. 

 
4.1.6  При замене (на аналогичные) или сильном износе ПЭП ранее соз-

данные настройки должны быть откорректированы. 
 
4.1.7  Следует иметь в виду, что: 
 в меню "НАСТРОЙКА" имеются подменю, в которых пункты сгруппиро-

ваны по определенным параметрам (это необходимо учитывать при корректи-
ровке параметров); 

 настройка чувствительности (а также настройка глубиномера) преду-
сматривают установку ПЭП в положение максимума отраженного сигнала от 
требуемого отражателя. Для отыскания максимума сигнала рекомендуется ис-
пользовать режим дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ" (подробнее – в п. 4.3.3);  

 при настройке автоматическим способом чувствительности (а также 
нуля глубиномера) необходимо использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ", либо най-
денный вручную максимум сигнала должен быть зафиксирован режимом "СТОП-
КАДР" (п. 4.3.4). При этом: 

• вершина сигнала от требуемого эталонного отражателя, соответст-
вующая максимальной амплитуде, должна быть в пределах от 1,5 до 7,5 клет-
ки по высоте А-развертки. Для изменения усиления следует использовать 
кнопки  и ; 

• сигнал от требуемого эталонного отражателя должен располагаться в 
пределах зоны ВС (как правило, ВС1). В противном случае при создании на-
строек для деталей, на которые отсутствуют типовые варианты, можно вос-
пользоваться одним из двух вариантов: воспользоваться специальным режи-
мом дефектоскопа "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.3.5) либо откорректировать 
положения начала и конца зоны ВС1 (п. 5.4.5.3). 

При использовании автоматического способа и успешном выполнении на-
стройки чувствительности (а также нуля глубиномера) происходит отключе-
ние режимов "ОГИБАЮЩАЯ" и "СТОП-КАДР". 
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4.2  Вызов типового варианта 
Для контроля различных элементов колесных пар вагонов в дефектоскопе 

предусмотрены типовые варианты, которые вызываются, как правило, в три 
этапа (приложение Б).  

На первом этапе выбирается контролируемый элемент колесной пары ва-
гона. На втором этапе для выбранного элемента выбирается способ контроля 
(угол ввода ПЭП и тип стандартного образца для настройки чувствительности), 
либо вид сканирования ПЭП, либо уточняются контролируемые детали. На 
третьем этапе выбирается контролируемая зона элемента колесной пары. Ито-
говый номер типового варианта – трехзначный. Первая, вторая и третья цифры 
относятся соответственно к первому, второму и третьему этапам выбора ти-
пового варианта. 

Ряд одно-, двух- и трехзначных номеров типовых вариантов пропущен. Это 
сделано с учетом дальнейшего расширения возможностей дефектоскопа.  

 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙ-
КИ" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"); 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым настрой-
ка в дальнейшем будет записана в память дефектоскопа. Если в данном пунк-
те использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого 
цифрового значения необходимо нажать кнопку . 

Рядом с меню индицируются номера настроек, причем номера "свобод-
ных" настроек отображаются обычным способом, а номера "занятых" – 
выделены фоном; 

 нажать кнопку . На экране появится меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАН-
ТЫ" с перечнем контролируемых элементов колесной пары; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном требуемый элемент колесной пары, 

после чего нажать кнопку . На экране появится меню с перечнем способов кон-
троля (контролируемых деталей); 

Если в меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ" отсутствует необходимый эле-
мент колесной пары (деталь) или в последующих меню типовых вариантов 
отсутствует требуемая деталь или способ контроля, то следует выде-
лить фоном пункт меню "ДРУГИЕ ДЕТАЛИ" и далее нажать кнопку . В 
этом случае на экране появится меню "НАСТРОЙКА", в котором все пара-
метры потребуется выставлять вручную (подробнее – см. п. 5.4); 

 кнопкой  ( ) выделить фоном требуемый способ контроля 
(контролируемые детали), после чего нажать кнопку . На экране появится 
меню с перечнем контролируемых зон. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном контролируемую зону, после че-
го нажать кнопку . На экране появится меню "НАСТРОЙКА", в котором зна-
чения всех параметров будут установлены для вызванного типового варианта. 

В типовых вариантах для контроля осей по СТО РЖД 1.11.002-2008 по-
сле выбора контролируемой зоны осуществляется переход в меню "ТИП 
ОСИ", в котором кнопками  и  установить требуемый тип оси 
и нажать кнопку , после чего на экране появится меню "НАСТРОЙКА". 
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4.3  Часто используемые операции  
при настройке дефектоскопа 
 
4.3.1  Перемещение меню по экрану дефектоскопа 
Данный режим используется в том случае, если отраженный сигнал (исполь-

зуемый для настройки или анализируемый при поиске дефектов) "закрыт" меню. 

 нажать необходимое число раз кнопку  (если используется меню 
"НАСТРОЙКА" или соответствующее подменю),  (если используется ме-
ню "ИЗМЕРЕНИЕ") или  (если используется меню "ПОИСК" или соответ-
ствующее подменю). После очередного нажатия кнопки меню будет переме-
щаться из правого верхнего угла в левый верхний угол, затем удаляться с эк-
рана, после чего процесс будет продолжаться "по кругу". 

 
 
 
4.3.2  Возврат в текущую настройку  
Данная операция выполняется в том 

случае, если в процессе работы в результа-
те случайного нажатия кнопки  дефек-
тоскоп из меню "НАСТРОЙКА" перешел в ме-
ню верхнего уровня – меню для выбора типо-
вого варианта (при создании настройки с 
применением типовых вариантов) или меню 
"РЕЖИМ РАБОТЫ" (при использовании ранее 
созданной настройки). 

 один или несколько раз нажать 
кнопку , добиваясь индикации меню 
"РЕЖИМ РАБОТЫ"; 

 кнопкой  ( ) выделить 
фоном пункт "ВОЗВРАТ В ТЕКУЩУЮ 
НАСТР-КУ" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"); 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА". 
 
 
 
4.3.3  Включение/отключение 
и использование режима "ОГИБАЮЩАЯ" 
В режиме "ОГИБАЮЩАЯ" на А-развертке осуществляется отображение 

всех полученных сигналов в процессе перемещения ПЭП. При этом текущий сиг-
нал отображается тонкой линией поверх выделенной фоном огибающей отражен-
ных сигналов. Режим "ОГИБАЮЩАЯ" может использоваться для: 

• уточнения максимума отраженного сигнала в процессе настройки дефек-
тоскопа и проведения контроля; 

• фиксации отраженного от дефекта сигнала при поиске дефектов, что 
существенно упрощает процедуру поиска дефектов и повышает достоверность 
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контроля. Благодаря тому, что любой в пределах длительности развертки отра-
женный сигнал сохраняется на экране дефектоскопа, при проведении контроля на-
блюдение за экраном может быть сведено к минимуму. Кроме того, при анализе 
сигналов в данном режиме появляется возможность оценки условной высоты ∆Y 
выявленного дефекта. 

При использовании режима "ОГИБА-
ЮЩАЯ" следует иметь в виду: 

• при уточнении максимума отра-
женного сигнала возможно использование 
кнопок  и . При этом вместе с 
изменением усиления осуществляется ав-
томатический перезапуск режима "ОГИ-
БАЮЩАЯ"; 

• в данном режиме автоматическая 
измерительная метка устанавливается 
против вершины огибающей (а не против вершины текущего сигнала). Благодаря 
этому при настройке автоматическим способом нуля глубиномера и чувстви-
тельности достаточно один или несколько раз переместить ПЭП в зоне эталон-
ного отражателя для получения сигнала огибающей, после чего ПЭП может быть 
снят с образца (контролируемого изделия); 

• изменение длительности развертки (в том числе использование режима 
"ЛУПА") и параметров зон ВС1, ВС2 и АРУ – заблокировано; 

• включение/отключение АРУ – заблокировано; 
• применение данного режима может быть осложнено наличием сильного 

уровня индустриальных помех, множеством отражений от конструктивных отра-
жателей или большой шероховатостью поверхности сканирования; 

• настройка может быть сохранена в памяти дефектоскопа с включенным 
режимом "ОГИБАЮЩАЯ"; 

• полученные в режиме "ОГИБАЮЩАЯ" сигналы могут быть сохранены в 
протоколе А-развертки. 

 
4.3.3.1  Основной способ включения/отключения  
режима "ОГИБАЮЩАЯ" (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или 
; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "О" индицируется текущее состояние режима "ОГИБАЮ-
ЩАЯ": "–" (режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "ОГИБАЮЩАЯ" на противоположное (при одно-
временном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "ОГИБАЮ-
ЩАЯ", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо .  
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4.3.3.2  Дополнительный способ включения/отключения 
режима "ОГИБАЮЩАЯ" (через меню "ПОИСК") 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ОГИБАЮЩАЯ"; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние 
"–" (режим "ОГИБАЮЩАЯ" отключен) либо "+" (режим включен) на противополож-
ное. 

 
 
 
4.3.4  Включение/отключение 
и использование режима "СТОП-КАДР" 
В режиме "СТОП-КАДР" осуществляется "замораживание" изображения сиг-

налов А-развертки. Данный режим может использоваться: 
• для фиксации отраженного сигнала от требуемого отражателя в процес-

се настройки дефектоскопа; 
• для анализа и протоколирования отраженных сигналов при поиске дефектов. 
При использовании режима "СТОП-КАДР" заблокированы следующие функции 

и режимы дефектоскопа: 
• изменение усиления кнопками  и ;; 
• изменение длительности развертки (в том числе использование режима 

"ЛУПА") и параметров зон ВС1, ВС2 и АРУ; 
• включение/отключение АРУ; 
• включение/отключение режима "ОГИБАЮЩАЯ". 

В дефектоскопе предусмотрена возможность "замораживания" сигнала оги-
бающей (то есть сначала может быть включен режим "ОГИБАЮЩАЯ", затем по-
лучен требуемый сигнал огибающей, после чего  включен режим "СТОП-КАДР"). 

 
4.3.4.1  Основной способ включения/отключения 
режима "СТОП-КАДР" (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или 
; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "С" индицируется текущее состояние режима "СТОП-
КАДР": "–" (режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "СТОП-КАДР" на противоположное (при одно-
временном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "СТОП-
КАДР", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо 

.  
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4.3.4.2  Дополнительный способ включения/отключения 
режима "СТОП–КАДР" (через меню "ПОИСК")1) 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "СТОП-КАДР"; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить состоя-
ние "–" (режим "СТОП–КАДР" отключен) либо "+" (режим включен) на противопо-
ложное. 

 
 
 
4.3.5  Включение/отключение 
и использование режима "НАСТРОЙКА ПО СО" 
 

Меню "НАСТРОЙКА" и "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" содержат пункт "НАСТР. ПО СО". 
Применение данного режима целесообразно в том случае, когда используемый для 
настройки отраженный сигнал располагается вне зоны ВС1 и (или) ВС2. При этом 
корректировка параметров ВС1 (ВС2), а также развертки обычными способами 
нежелательна, так как это потребует дальнейшего (после проведения настройки) 
восстановления значений указанных параметров. По этой причине в некоторых 
типовых вариантах данный режим включен по умолчанию. 

При включенном АРУ режим "НАСТРОЙКА ПО СО" заблокирован. 
На момент включения данного режима "временно" осуществляется: 
• отключение зоны ВС2 (если ранее она была включена); 
• зона ВС1 становится зоной для настройки чувствительности (или глуби-

номера). Начало и конец зоны ВС1 могут быть скорректированы таким образом, 
чтобы требуемый сигнал располагался в ней; 

• метод контроля устанавливается таким же, что и для ВС1; 
• длительность развертки устанавливается так, чтобы зона ВС1 распола-

галась на экране дефектоскопа оптимальным образом (то есть, как в режиме 
"ЛУПА – ВС1", п. 8.2.2.1). 

При выключении режима "НАСТРОЙКА ПО СО": 
• оперативно запоминаются значения установленных в данном режиме па-

раметров (начало и конец зоны ВС1, а также задержка и длительность развертки) 
с целью их воспроизведения при последующих обращениях к режиму "НАСТРОЙКА 
ПО СО"; 

• восстанавливаются ранее установленные (то есть до включения режима 
"НАСТРОЙКА ПО СО") значения параметров (начало и конец зоны ВС1, начало и ко-
нец зоны ВС2, а также длительность развертки); 

• не восстанавливается режим W-развертки (если данный режим был вклю-
чен до входа в режим "НАСТРОЙКА ПО СО"). 

 
По окончании настройки режим "НАСТРОЙКА ПО СО" должен быть отключен. 

 

4.3.5.1  Включение и установка параметров 
в режиме "НАСТРОЙКА ПО СО" 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА" или "ОБЩИЕ ПАР-

РЫ". В противном случае вызвать требуемое меню; 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "НАСТР. ПО СО"; 

                                                 
1) Аналогичным образом осуществляется включение/отключение режима через меню "НА-
СТРОЙКА" или "РАЗВ., ЗОНЫ ВС", которое должно быть предварительно вызвано 
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 любой из кнопок  или  заменить состояние "–" (режим от-
ключен) на "+" (включен); 

 при необходимости в пунктах меню "ВС1: НАЧ" и "ВС1: КОН" устано-
вить начало и конец зоны ВС1 так, чтобы в ней находился отраженный сигнал 
от эталонного отражателя (в соответствии с п. 5.3.5). 

 
4.3.5.2  Отключение режима "НАСТРОЙКА ПО СО"  
(после выполнения настройки чувствительности и/или нуля глубиномера) 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА" или "ОБЩИЕ ПАР-

РЫ". В противном случае вызвать требуемое меню; 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "НАСТР. ПО СО"; 

 любой из кнопок  или  заменить состояние "+" (режим 
включен) на "–" (отключен). 

 
 
 
4.3.6  Включение/отключение и использование режима "АРУ" 
В дефектоскоп введена возможность проведения контроля с использованием 

АРУ, поддерживающей амплитуду опорного сигнала на уровне 50 % высоты 
А-развертки. Данная функция позволяет автоматически учитывать затухание в 
контролируемом изделии, а также флуктуацию акустического контакта. АРУ должна 
использоваться при контроле поверхности катания и подповерхностной зоны обода 
колеса, а также может применяться при контроле осей прямым ПЭП и (или) приобод-
ной зоны диска колеса. В первом случае в качестве опорного сигнала используется 
второй сквозной сигнал, во втором – соответственно донный сигнал или сигнал от 
угла обода колеса. Для выделения опорного сигнала введена зона АРУ, установка на-
чала и конца которой осуществляется согласно п. 5.3.5.5. О регулировке чувстви-
тельности при включенной АРУ сказано в п. 8.2.4. 

 

4.3.6.1  Основной способ включения/отключения 
режима "АРУ" (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или 
; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "А" индицируется текущее состояние режима "АРУ": "–" 
(режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "АРУ" на противоположное (при одновременном 
отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "СТОП-
КАДР", то вместо кнопки  следует нажать кнопку  либо 

. 
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4.3.6.2  Дополнительный способ включения/отключения 
режима "АРУ" (через меню "ПОИСК")1) 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВКЛ. АРУ"; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить со-
стояние "–" (режим "АРУ" отключен) либо "+" (режим включен) на противопо-
ложное. 

                                                 
1) Аналогичным образом осуществляется включение/отключение режима через меню 

"РАЗВ, ЗОНЫ ВС", которое предварительно должно быть вызвано 
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   5    
ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
НАСТРОЙКА НА ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1  Настройка браковочной чувствительности  
и способы ее проверки  
с использованием типовых вариантов  
 
Настройка чувствительности может производиться: 
• автоматически – в этом случае дефектоскоп автоматически настраи-

вается на требуемую браковочную чувствительность по заданному эталонному 
отражателю, при этом любое изменение усиления дефектоскопа в процессе бу-
дет отслеживаться в пункте  "ФАКТ. ЧУВ."; 

• вручную ("классическим" способом) – подобно тому, как настраивается 
чувствительность в других дефектоскопах; при такой настройке значения в 
пунктах меню "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются неверно. 

 
5.1.1  Настройка браковочной чувствительности 
при контроле осей колесных пар прямым ПЭП с торца 
(варианты AR1.1, АR1.2, AR1.4  и  AR1.5) 
 

Настройка браковочной чувствительности при контроле по вариантам 
AR1.1, AR1.2, AR1.4 и AR1.5 осуществляется с помощью образца СО-3Р (СО-2).  

Настроечные образы в виде осей с выполненными в них пропилами разной 
глубины используются только для проверки чувствительности и работы глуби-
номера. Сразу после настройки браковочной чувствительности необходимо вы-
числить значения ∆. Они вычисляются как разница между браковочным уровнем 
чувствительности и амплитудой эхо-сигнала от эталонного отражателя в на-
строечном образце (п. 5.1.2.1). Данные значения должны использоваться при про-
верке чувствительности в начале каждой рабочей смены (п. 5.1.2.2) 

Настройка браковочной чувствительности может осуществляться одним 
из двух способов: 

• первый способ (варианты AR1.1, AR1.2, AR1.4 и AR1.5) – относительно 
первого донного сигнала в образце СО-3Р (СО-2); 

• второй способ (варианты AR1.1, AR1.2 и AR1.5) – относительно отвер-
стия диаметром 6 мм на глубине 160 мм в образце СО-2 (при расположении ПЭП на 
торцевой поверхности). 

При выборе типового варианта способ контроля указан в скобках в 
правом верхнем углу ячейки таблицы. 

Для первого способа в процессе настройки браковочной чувствительности 
используется близко расположенный отражатель (донная поверхность на глубине 
59 мм), обеспечивающий высокую амплитуду опорного сигнала. Для исключения ог-
раничения опорного сигнала (что может привести к настройке на несколько 
большую чувствительность) в первом варианте по умолчанию устанавливается 
низкая амплитуда зондирующего импульса. Этот же режим используется для 
проведения контроля. 

При настройке чувствительности по второму способу используемый опор-
ный сигнал не входит в ограничение, что позволяет использовать высокую ам-
плитуду зондирующего импульса, которая и устанавливается по умолчанию. 

Во всех случаях при настройке браковочной чувствительности использует-
ся режим "НАСТРОЙКА ПО СО", который при вызове требуемого типового вари-
анта включается автоматически. 
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Для вариантов AR1.1, AR1.2, AR1.4  и AR1.5: 
• частота УЗК – 2,5 МГц (AR1.1, AR1.2  и AR1.5) и 5 МГц (AR1.4); 
• угол ввода ПЭП – 0°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность: 

 

Вариант контроля Требуемая чувствительность, дБ 
1 способ 2 способ 

AR 1.1 минус 60 минус 36 
AR 1.2 минус 40 минус 16 
AR 1.4 минус 42 – 
AR 1.5 минус 40 минус 16 

 
5.1.1.1  Настройка браковочной чувствительности первым способом 
по донному сигналу в образце СО-3Р (СО-2)  
(варианты AR1.1, AR1.2, AR1.4, AR1.5) 
 
5.1.1.1.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 (П111-5) или с комбинирован-

ным ПЭП П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 
шкалы "α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидко-
стью. При этом в направлении излучения-приема УЗК не должно быть никаких 
отверстий. Получить первый донный сигнал. 

1  Первый донный сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП в неболь-
ших пределах и используя кнопки 

 и  для изменения уси-
ления, уточнить максимум ампли-
туды отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

  перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды от отра-
женного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-

t 

ИП 

0 α° 70 

ИП 
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• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

женного сигнала; 
 включить режим "СТОП-

КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4). 
 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ." с указанным значением прибавки в децибелах к опор-
ному сигналу разблокируется (отменится выделение фоном первого 
символа в данном пункте меню); 

2  Для положения измерительной метки против вершины первого 
донного сигнала индицируемое в верхней части экрана значение глубины 
"Y" должно составлять (59±2) мм. Если значение "Y" отличается от ука-
занного, необходимо произвести корректировку нуля глубиномера в со-
ответствии с п. 5.3.4. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "ТРЕБ. ЧУВ." с указан-
ным значением прибавки в децибелах к опорному сигналу, после чего нажать 
кнопку  и убедиться, что в левой позиции данного пункта меню появится 
символ "+". Это подтверждает, что дефектоскоп автоматически настроился на 
требуемую (браковочную) чувствительность по заданному отражателю с точ-
ностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" автоматиче-
ски отключается. 

Если после настройки чувствительности усиление дефектоскопа " ", индицируемое 
в верхней части экрана, превышает 74 дБ, следует производить настройку чувст-
вительности вторым способом, выбрав соответствующий типовой вариант.  

 кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заменить со-
стояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR1.1, NAR1.2, NAR1.4, NAR1.5 – показание " " в верхней части экрана), которое 
соответствует браковочному уровню чувствительности. 

 
5.1.1.1.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 (П111-5) или с комбинирован-

ным ПЭП П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 
шкалы "α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидко-
стью. При этом в направлении излучения-приема УЗК не должно быть никаких 
отверстий. Получить первый донный сигнал. 

Первый донный сигнал должен быть в зоне ВС1; 
 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
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 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);  
2  Для положения измерительной метки против вершины первого 

донного сигнала индицируемое в верхней части экрана значение глубины 
"Y" должно составлять (59±2) мм. Если значение "Y" отличается от ука-
занного, необходимо произвести корректировку нуля глубиномера в со-
ответствии с п. 5.3.4. 

Если значение усиления дефектоскопа " ", индицируемое в верхней части экрана 
для варианта AR1.1, превышает 14 дБ, следует производить настройку чувстви-
тельности вторым способом, выбрав соответствующий типовой вариант; 

 

 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на соответствующее значение децибел, указанное 
в таблице выше. 

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–"; 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR1.1, NAR1.2, NAR1.4, NAR1.5 – показание " " в верхней части экрана), которое со-
ответствует браковочному уровню чувствительности. 

 
5.1.1.2  Настройка браковочной чувствительности вторым способом 
по отверстию диаметром 6 мм на глубине 160 мм в образце СО-2  
(варианты AR1.1, AR1.2, AR1.5) 

5.1.1.2.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 или с комбинированным ПЭП 

П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на торцевую поверхность образца СО-2, предвари-
тельно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-
сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 160 мм. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП в неболь-
ших пределах и используя кнопки 

  перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды от отра-
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 и  для изменения усиле-
ния, уточнить максимум амплитуды 
отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

женного сигнала. При этом: 
• вершина отраженного сигнала 

должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-
КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт ме-
ню "ТРЕБ. ЧУВ" с указанным значением прибавки в децибелах к опорному 
сигналу разблокируется (отменится выделение фоном первого символа в 
данном пункте меню); 

2  Для положения измерительной метки против вершины эхо-сигнала 
индицируемое в верхней части экрана значение глубины "Y" должно со-
ставлять (157±3) мм. Если значение "Y" отличается от указанного, не-
обходимо произвести корректировку нуля глубиномера в соответствии с 
п. 5.3.4; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ.", по-
сле чего нажать кнопку  и убедиться, что в левой позиции данного пункта 
меню появится символ "+". Это подтверждает, что дефектоскоп автоматически 
настроился на требуемую (браковочную) чувствительность по заданному от-
ражателю с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-
КАДР" автоматически отключается. 

Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для на-
стройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , , 

, . После устранения причины ошибки (установки требуемого 
положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены ПЭП) по-
вторить указанные выше операции; 

t 

ИП 

 

α
°  
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80 
60 
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 кнопкой  ( ) в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заменить со-
стояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1. 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR1.1, NAR1.2, NAR1.5 – показание " " в верхней части экрана), которое соответ-
ствует браковочному уровню чувствительности. 

 
5.1.1.2.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 или с комбинированным ПЭП 

П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на торцевую поверхность образца СО-2, предвари-
тельно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-сиг-
нал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 160 мм. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 
 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3).  
2  Для положения измерительной метки против вершины эхо-сигнала 

индицируемое в верхней части экрана значение глубины "Y" должно со-
ставлять (157±3) мм. Если значение "Y" отличается от указанного, не-
обходимо произвести корректировку нуля глубиномера в соответствии с 
п. 5.3.4; 

 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на  соответствующее значение децибел, указан-
ное в таблице на с. 43; 

 кнопкой  ( ) в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заменить со-
стояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR1.1, NAR1.2, NAR1.5 – показание " " в верхней части экрана), которое соответ-
ствует браковочному уровню чувствительности. 
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5.1.2  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля осей колесных пар  
прямым ПЭП с торца 
(варианты AR1.1, АR1.2, AR1.4 и AR1.5) 
 

Для ежесменной проверки чувствительности, которая была настроена при 
помощи образца СО-3Р (СО-2), необходимо иметь настроечный образец в виде оси 
с пропилами и знать значение ∆, которое определяется сразу после создания на-
стройки. 

После настройки браковочной чувствительности (п. 5.1.1) необходимо уста-
новить ПЭП на настроечный образец и, выявив соответствующий эталонный от-
ражатель, вычислить значение ∆ (п. 5.1.2.1). 

  
5.1.2.1  Определение значения ∆ при контроле осей колесных пар  
прямым ПЭП с торца 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 (П111-5) или с комбинирован-

ным ПЭП П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать настройку из памяти дефектоскопа (п. 7.3); 

 установить ПЭП в зарезьбовую канавку или на торец настроечного об-
разца, предварительно смочив поверхность контактирующей жидкостью. Вы-
явить требуемый эталонный отражатель: 

 

Вариант контроля Эталонный отражатель 
сечение на чертеже НО глубина, мм 

AR 1.1 Г-Г 4 
AR 1.2 

А-А 3 AR 1.4 
AR 1.5  прямым лучом 
AR 1.5 трансформированным лучом Е-Е 1 

 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 
 

При выявлении отражателя трансформированным лучом координата Y будет не-
верной.  

 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NХ–Х (показание " " в верхней части экрана), которое соответствует эхо-
сигналу от выявленного эталонного отражателя; 
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 вычислить значение ∆ равное разнице между амплитудой эхо-сигнала 
от эталонного отражателя NХ–Х и браковочным уровнем чувствительности NAR 
по формуле: 

∆ = NХ–Х   – NAR , дБ 
 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-

ченного знака. 
 
5.1.2.2  Ежесменная проверка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 (П111-5) или с комбинирован-

ным ПЭП П131-2,5-0/18(20) к разъему " " дефектоскопа. 
При использовании комбинированного ПЭП переключатель должен 

быть установлен в положение "0"; 

 вызвать требуемую настройку из памяти дефектоскопа (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 
Если ∆ – положительное число, то усиление следует увеличить, если 

отрицательное – уменьшить; 

 установить ПЭП в зарезьбовую канавку или на торец настроечного об-
разца, предварительно смочив поверхность контактирующей жидкостью. Пере-
мещая ПЭП, выявить требуемый эталонный отражатель. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимум эхо-сигнала от эталонного отражателя дости-
гает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается не более чем на 
2 дБ; в противном случае следует откорректировать данную настройку в соот-
ветствии с п. 5.1.1. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 

 
 
 
5.1.3  Настройка браковочной чувствительности 
при контроле осей колесных пар наклонными ПЭП 
(варианты AR1.3, AR3.1…AR3.2, AR5.1…AR5.3, BR1…BR4) 
 

Настройка браковочной чувствительности при контроле по вариантам AR 
осуществляется с помощью образца СО-3Р (СО-2), а по вариантам BR – при по-
мощи ОСО 32-006-2002.  

Настроечные образы в виде осей с выполненными в них пропилами разной 
глубины используются только для проверки чувствительности и глубиномера. 
Сразу после настройки браковочной чувствительности необходимо вычислить 
значения ∆. Они вычисляются как разница между браковочным уровнем чувстви-
тельности и амплитудой эхо-сигнала от эталонного отражателя в настроечном 
образце (п. 5.1.4.1). Данные значения должны использоваться при проверке чувст-
вительности в начале каждой рабочей смены (п. 5.1.4.2). 

Отличия вариантов контроля приведены в таблице. 
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Для вариантов контроля ВR может использоваться сканирующее устрой-
ство. 

 
5.1.3.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с указанным в таблице ПЭП к разъему " " дефекто-

скопа; 
 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы 
"α°" или сканирующее устройство на поверхность образца ОСО 32-006-2002, пред-
варительно смочив их поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-
сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП или скани-

  перемещая ПЭП или скани-
рующее устройство в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

Вариант 
контроля 

Схема вклю-
чения ПЭП 

Угол ввода 
ПЭП, градусы 

Часто-
та, МГц 

Чувствительность 
Образец Значение, дБ 

AR1.3 Совмещен-
ная 

19, 20 2,5 СО-2 (СО-3Р) Минус 40 
AR3.1(A,B) 50 Минус 26 
AR3.2  40 Минус 15 
AR5.1 
AR5.2 (A,B) 
AR5.3 
BR1 РС 65 5,0 ОСО 

32-006-2002 
Минус 13 

BR2 Совмещен-
ная 

40 2,5 
BR3 19 Минус 23 
BR4 55 Минус 26 

ИП 

0 α° 70 

t 

ИП 
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рующее устройство в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды отражен-
ного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды от отра-
женного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигна-
ла должна располагаться между 1,5 
и 7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка долж-
на располагаться против вершины 
отраженного сигнала; 

 включить режим "СТОП-
КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4). 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ." с указанным значением прибавки в децибелах к опор-
ному сигналу, разблокируется (отменится выделение фоном первого 
символа в данном пункте меню); 

2  Для положения измерительной метки против вершины эхо-сигнала 
индицируемое в верхней части экрана значение глубины "Y" должно со-
ставлять (42±2) мм. Если значение "Y" отличается от указанного, необ-
ходимо произвести корректировку нуля глубиномера в соответствии с 
п. 5.3.4. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ." с ука-
занным значением прибавки в децибелах к опорному сигналу, после чего на-
жать кнопку  и убедиться, что в левой позиции данного пункта меню поя-
вится символ "+". Это подтверждает, что дефектоскоп автоматически настро-
ился на требуемую (браковочную) чувствительность по заданному отражателю 
с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" автома-
тически отключается. 

Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для на-
стройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , , 

, . После устранения причины ошибки (установки требуемого 
положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены ПЭП) по-
вторить указанные выше операции; 

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NARХ.Х, NВRХ – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует 
браковочному уровню чувствительности. 

 
5.1.3.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с указанным в таблице ПЭП к разъему " " дефек-

тоскопа; 
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 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП или сканирующее устройство на поверхность образца 
СО-3Р (СО-2) или ОСО 32-006-2002 со стороны шкалы "α°", предварительно смочив 
его поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-сигнал от отверстия 
диаметром 6 мм на глубине 44 мм. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 

 перемещая ПЭП или сканирующее устройство в небольших пределах 
и используя кнопки  и  для изменения усиления: 

• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3).  
2  Для положения измерительной метки против вершины эхо-сигнала 

индицируемое в верхней части экрана значение глубины "Y" должно со-
ставлять (42±2) мм. Если значение "Y" отличается от указанного, необ-
ходимо произвести корректировку нуля глубиномера в соответствии с 
п. 5.3.4; 

 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на указанное в таблице выше. 

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NARХ.Х, NBRХ – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует 
браковочному уровню чувствительности. 

 

 
 
 
5.1.4  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля осей колесных пар 
наклонными ПЭП 
(варианты AR1.3, AR3.1…AR3.2, AR5.1…AR5.3, BR1…BR4) 
Для ежесменной проверки чувствительности, необходимо иметь настроеч-

ный образец в виде оси с пропилами и знать значение ∆, которое определяется 
сразу после создания настройки. 

После настройки браковочной чувствительности (п. 5.1.3) необходимо уста-
новить ПЭП на настроечный образец и, выявив соответствующий эталонный от-
ражатель, вычислить значение ∆.  

 
5.1.4.1  Определение значения ∆ при проведении контроля  
осей колесных пар наклонными ПЭП 
 подсоединить кабель с указанным в таблице ПЭП к разъему " " дефек-

тоскопа; 
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 вызвать требуемую настройку из памяти дефектоскопа (п. 7.3); 

 установить ПЭП на настроечный образец, предварительно смочив по-
верхность контактирующей жидкостью. Выявить требуемый эталонный отража-
тель: 

 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NХ–Х (показание " " в верхней части экрана), которое соответствует эхо-
сигналу от выявленного эталонного отражателя; 

 вычислить значение ∆, равное разнице между амплитудой эхо-сигнала 
от эталонного отражателя NХ–Х и браковочным уровнем чувствительности 
NAR(BR) по формуле: 

∆ = NХ–Х – NAR(BR) , дБ 
 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-

ченного знака. 
 
5.1.4.2  Ежесменная проверка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-20, ПЭП П121-2,5-50 или скани-

рующее устройство с ПЭП П122-5-65, П121-2,5-40, П121-2,5-19 и П121-2,5-55 к 
разъему " " дефектоскопа; 

Вариант 
контроля 

Эталонный отражатель 
настроечный образец сечение на чертеже НО глубина, мм 

AR1.3 НО 1.11.002-О 
СОП УЗ 32.04.000-03 
СОП УЗ 32.05.000-03 

Б-Б 3,0 

AR3.1 (А, В) НО 1.11.002-О 
СОП УЗ 32.05.000-03 

В-В 1,5 
Г-Г 2,0 

AR3.2  Г-Г 2,0 
AR5.1 Г-Г 2,0 
AR5.2 (A,B) НО 1.11.002-О 

СОП УЗ 32.05.000-03 
НО-А-УЗ-001-10 

Г-Г 2,0 
Р-Р 2,0 
Л-Л 2,0 

AR5.3 Г-Г 2,0 
Н-Н 2,0 
К-К 2,0 

BR1 НО 1.11.002-О 
СОП УЗ 32.05.000-03 

Е-Е 2,0 
BR2 Ж-Ж 2,0 
BR3 Д-Д 2,0 
BR4 Г-Г 2,0 
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 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 
Если ∆ – положительное число, то усиление следует увеличить, если 

отрицательное – уменьшить; 

 установить ПЭП в зарезьбовую канавку или на торец НО (AR1.3), на 
среднюю часть оси (AR3.1) или на предподступичную часть оси (BR1…BR4), 
предварительно смочив поверхность контактирующей жидкостью. Выявить тре-
буемый эталонный отражатель. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимум эхо-сигнала от эталонного отражателя дости-
гает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается от него более 
±2 дБ, в противном случае следует откорректировать данную настройку в соот-
ветствии с п. 5.1.3. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 

 
 
 

5.1.5  Настройка браковочной чувствительности  
по отверстиям с плоским дном  
в образцах из комплекта ОСО 32-008-09  
при контроле осей колесных пар  
с цилиндрической поверхности (варианты AR2, AR3) 
Браковочная чувствительность при контроле по вариантам AR2 и AR3 на-

страивается по трем отверстиям с плоским дном, выполненным на разной глуби-
не в образцах из комплекта ОСО 32-008-09. Одновременно с настройкой чувстви-
тельности происходит настройка ВРЧ, что позволяет выровнять чувствитель-
ность по глубине.  

Сразу после настройки браковочной чувствительности (только для вариан-
та AR3) необходимо вычислить значение ∆. Оно вычисляется как разница между 
браковочным уровнем чувствительности и амплитудой эхо-сигнала от отверстия 
в образце ОСО 32-006-2002 (п. 5.1.6.1). Данное значение должно использоваться при 
проверке чувствительности в начале каждой рабочей смены (п. 5.1.6.2) 

Для вариантов AR2 и AR3: 
• частота УЗК –5 МГц (AR2) и 2,5 МГц (АR2, AR3); 
• угол ввода ПЭП – 0° (AR2) и 50° (AR3); 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность – по отверстию с плоским дном диамет-

ром 5 мм в образце №1 (AR2) и №2 (AR3) из комплекта ОСО 32-008-09. 

 подсоединить кабель с ПЭП П111-2,5 (П111-5) или П121-2,5-50 к разъ-
ему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 кнопкой  ( ) выделить фоном меню "ВРЧ" и войти в него на-
жав кнопку ; 
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 установить ПЭП на смазанную контактирующей жидкостью рабочую 
поверхность образца и получить сигнал от "дальнего" отверстия с плоским 
дном диаметром 5 мм; 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала от отверстия с плоским дном; 
• установить вершину этого сигнала на уровне порога АСД (середины 

экрана по вертикали). 
На экране дефектоскопа правее сигнала от отверстия с плоским 

дном располагается сигнал большей амплитуды от донной поверхности 
образца. Его не следует принимать во внимание; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 выявить сигнал от "ближнего" отверстия с плоским дном диаметром 

5 мм и уточнить его максимум; 
 не меняя усиление дефектоскопа, в меню "ВРЧ": 
• кнопкой  ( ) выделить пункт "ВРЧ: АМПЛ."; 
• кнопками  и  добиться того, чтобы вершина сигнала от "ближ-

него" отверстия достигала порога АСД (середины экрана по вертикали). 
Если не хватает диапазона ВРЧ ("ВРЧ: АМПЛ."), чтобы довести вер-

шину сигнала от "ближнего" отверстия до порога АСД, следует разбить 
зону контроля на два слоя, создав две отдельные настройки при помощи 
типовых вариантов.  

Чувствительность и ВРЧ в этом случае будут настраиваться уже 
не по трем отверстиям с плоским дном, а по двум. Для варианта AR2 в 
"слое 1" это отверстия диаметром 5 мм на глубине 70 мм и 15 мм, в 
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"слое 2" – на глубине 184 мм и 70 мм в образце №1 из комплекта ОСО 
32.008-09. Для варианта AR3 в "слое 1" это отверстия диаметром 5 мм 
на глубине 90 мм и 15 мм, в "слое 2" – на глубине 150 мм и 90 мм в образце 
№2 из комплекта ОСО 32.008-09. Последовательность настройки анало-
гична той, что приводится для трех отражателей, за исключением пп.  
и , которые выполнять не надо; 

 выявить сигнал от "среднего" отверстия с плоским дном диаметром 
5 мм и уточнить его максимум; 

 не меняя усиление дефектоскопа, в меню "ВРЧ": 
• кнопкой  ( ) выделить пункт "ВРЧ: ФОРМА"; 
• кнопками  и  добиться того, чтобы вершина сигнала от "сред-

него" отверстия достигала порога АСД (середины экрана по вертикали); 
 не меняя усиление дефектоскопа последовательно получить сигналы 

от всех отверстий с плоским дном и убедиться, что их вершины достигают по-
рога АСД (середины экрана по вертикали). Если это условие не выполняется, 
повторить настройку чувствительности и ВРЧ. 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NARХ – показание " " в верхней части экрана) которое соответствует браковоч-
ному уровню чувствительности. 
 
 
 

5.1.6  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля осей колесных пар 
с цилиндрической поверхности 
(варианты AR2, AR3)  
Ежесменная проверка чувствительности для варианта AR2 проводится по 

образцу №1 из комплекта ОСО 32-008-09 путем последовательного выявления 
всех отверстий с плоским дном диаметром 5 мм, по которым настраивалась ВРЧ. 

Ежесменная проверка чувствительности для варианта AR3 при контроле 
осей грузовых вагонов проводится по образцу ОСО 32-006-2002. Для проверки необ-
ходимо знать значение ∆, которое определяется сразу после создания настройки. 

Ежесменная проверка чувствительности для варианта AR3 при контроле 
осей пассажирских вагонов проводится по образцу №2 из комплекта ОСО 32-008-09 
путем последовательного выявления всех отверстий с плоским дном диаметром 
5 мм, по которым настраивалась ВРЧ. 

 
5.1.6.1  Определение значения ∆ для варианта контроля AR3  
(контроль осей грузовых вагонов) 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемую настройку (п. 7.3). 
Для "слоя 2" перед установкой ПЭП на образец необходимо устано-

вить начало зоны ВС1 равное 20 мм по глубине "Y" ("ВС1:НАЧ. 20 Y") 
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(п. 5.3.5.3.). После определения значения ∆ вернуть исходное значение на-
чала зоны ВС1; 

 установить ПЭП на поверхность образца ОСО 32-006-2002, предваритель-
но смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-сигнал от от-
верстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм; 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NБЦО (показание " " в верхней части экрана), которое соответствует эхо-
сигналу от выявленного бокового цилиндрического отверстия; 

 вычислить значение ∆, равное разнице между амплитудой эхо-сигнала 
от эталонного отражателя NБЦО и браковочным уровнем чувствительности NAR3 
по формуле: 

∆ = NБЦО – NAR3 , дБ 
 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-

ченного знака. 
 
5.1.6.2  Ежесменная проверка чувствительности варианта AR3 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 
1  Если ∆ – положительное число, то усиление следует увеличить, 

если отрицательное – уменьшить; 
2  Для "слоя 2" перед установкой ПЭП на образец необходимо устано-

вить начало зоны ВС1 равное 20 мм по глубине "Y" ("ВС1:НАЧ. 20 Y") 
(п. 5.3.5.3.). После проверки чувствительности вернуть исходное значе-
ние начала зоны ВС1; 

 установить ПЭП на поверхность образца ОСО 32-006-2002, предваритель-
но смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить эхо-сигнал от от-
верстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм.  

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимум эхо-сигнала от эталонного отражателя дости-
гает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается от него более 
±2 дБ, в противном случае следует откорректировать настройку в соответствии 
с п. 5.1.5. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 
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5.1.7  Настройка браковочной чувствительности  
при контроле средней части оси  
поверхностными волнами (вариант AR4) 
Настройка браковочной чувствительности при контроле по варианту AR4 

осуществляется с помощью образца СО-3Р (СО-2). Настроечный образец 
НО 1.11.002-О используются только для проверки чувствительности и работы 
глубиномера.  

Сразу после настройки браковочной чувствительности необходимо вычис-
лить значение ∆. Оно вычисляется как разница между браковочным уровнем чувст-
вительности и амплитудой эхо-сигнала от эталонного отражателя в настроеч-
ном образце (п. 5.1.8.1). Данное значение должно использоваться при проверке чув-
ствительности, которая должна осуществляется в начале каждой рабочей смены 
(п. 5.1.8.2) 

Для варианта AR4: 
• частота УЗК – 1,25 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 90°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность – минус 25 дБ относительно боковой грани 

образца СО-3Р (СО-2); 
 
5.1.7.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 
шкалы "α°". При этом задняя грань ПЭП должна располагаться у торца образ-
ца, поверхность которого необходимо предварительно смочить контактирую-
щей жидкостью в месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от проти-
воположного торца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум ампли-
туды отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 

  притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум амплиту-
ды от отраженного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
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7,5 клетками по высоте экрана; 
• автоматическая метка должна 

располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

женного сигнала; 
 включить режим "СТОП-КАДР" 

(в соответствии с п. 4.3.4). 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ." разблокируется (отменится выделение фоном перво-
го символа в данном пункте меню). 

2  Используя индицируемое в верхней части экрана значения коорди-
наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ.", по-
сле чего нажать кнопку  и убедиться, что в левой позиции данного пункта 
меню появится символ "+", а в следующем пункте меню "ФАКТ. ЧУВС." инди-
цируется значение "–25 ДБ". Это подтверждает, что дефектоскоп автоматиче-
ски настроился на требуемую (браковочную) чувствительность по заданному 
отражателю с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-
КАДР" автоматически отключается. 

1  Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для 
настройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , 

, , . После устранения причины ошибки (установки тре-
буемого положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены 
ПЭП) повторить указанные выше операции. 

2  Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, вы-
полнив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR4 – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 
 

5.1.7.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы 
"α°". При этом задняя грань ПЭП должна располагаться у торца образца, поверх-
ность которого необходимо предварительно смочить контактирующей жидкостью в 
месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от противоположного торца. 

Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС. 

 притирая ПЭП и используя кнопки  и  для изменения усиле-
ния: 

• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);  
2  Используя индицируемое в верхней части экрана значение коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 
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 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на 25 дБ;  

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NAR4 – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 
 
 
 

5.1.8  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля  
средней части оси поверхностными волнами  
(вариант AR4) 
 

Ежесменная проверка чувствительности для варианта AR4 проводится по 
образцу в виде оси с пропилами (НО 1.11.002-О, СОП 32.04.000-03, СОП 32.05.000-
03). Для проверки необходимо знать значение ∆, которое определяется сразу после 
создания настройки. 

 
5.1.8.1  Определение значение ∆ для варианта АR4 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 установить ПЭП на среднюю часть образца в виде оси с пропилами вбли-
зи ступицы колеса предварительно смочив поверхность контактирующей жид-
костью. Выявить эталонный отражатель – пропил глубиной 4 мм (сечение Г-Г); 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NГ–Г (показание " " в верхней части экрана), которое соответствует эхо-
сигналу от выявленного эталонного отражателя; 

 вычислить значение ∆, равное разнице между амплитудой эхо-сиг-
нала от эталонного отражателя NГ–Г и браковочным уровнем чувствительности 
NAR4 по формуле: 

∆ = NГ–Г  – NAR4 , дБ; 
 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-

ченного знака. 
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5.1.8.2  Ежесменная проверка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 
Если ∆ положительное число, то усиление следует увеличить, если 

отрицательное – уменьшить; 

 установить ПЭП на среднюю часть образца в виде оси с пропилами вбли-
зи ступицы колеса предварительно смочив поверхность контактирующей жидко-
стью. Выявить эталонный отражатель – пропил глубиной 4 мм (сечение Г-Г). 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимальный эхо-сигнал от эталонного отражателя 
достигает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается от него не 
более ±2 дБ, в противном случае следует откорректировать данную настройку в 
соответствии с п. 5.1.6. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 

 
 
 
5.1.9  Настройка браковочной чувствительности 
прозвучиваемости оси (варианты TR1 и TR2) 
При прозвучиваемости оси используется зеркально-теневой метод (ЗТМ). 

Поэтому, при отсутствии в зоне контроля сигнала, превышающего порог АСД, 
срабатывает сигнализация о дефекте. 

 

5.1.9.1 Настройка браковочной чувствительности 
прозвучиваемости оси с торца  
(вариант TR1)  
Для варианта TR1: 
• частота УЗК – 2,5 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 0°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная. 
Настройка браковочной чувствительности может осуществляться одним 

из двух способов: 
• первый способ – относительно первого донного сигнала в образце СО-3Р 

(СО-2); 
• второй способ – относительно отверстия диаметром 6 мм на глубине 

160 мм в образце СО-2 (при расположении ПЭП на торцевой поверхности). 
Для первого способа в процессе настройки браковочной чувстви-

тельности используется близко расположенный отражатель (донная 
поверхность на глубине 59 мм), обеспечивающий высокую амплитуду 
опорного сигнала.  

Для исключения ограничения опорного сигнала (что может привести 
к настройке на несколько большую чувствительность) в первом вариан-
те по умолчанию устанавливается низкая амплитуда зондирующего им-
пульса. Этот же режим используется для проведения контроля. Если в 
процессе настройки выясняется, что амплитуда первого донного сигна-


 


 


 


 



Руководство по эксплуатации. Часть II 
 

версия  6.42 62 

ла в образце СО-3Р (СО-2) составляет 30 дБ и более, следует низкую 
амплитуду зондирующего импульса сменить на высокую и повторить на-
стройку. Если амплитуда первого донного сигнала в образце СО-3Р 
(СО-2) составляет 10 дБ и менее, следует производить настройку вто-
рым способом, вызвав соответствующий типовой вариант. 

При настройке чувствительности по второму способу используемый 
опорный сигнал не входит в ограничение, что позволяет использовать 
высокую амплитуду зондирующего импульса, которая и устанавливает-
ся по умолчанию. 

Способ настройки 
чувствительности 

Чувствительность, дБ 
для осей пассажирских вагонов  

без дополнительных элементов  
(редуктора генератора или тормозных дисков) 

для любых 
других осей 

Первый –  
по донному сигналу в 
СО-2 (СО-3Р) H44 

Минус 46 Минус 50  

Второй –  
по сигналу от отвер-
стия в СО-2 Н160 

Минус 22 Минус 26 
 

Последовательность настройки чувствительности первым способом изло-
жена в п. 5.1.1.1. 

Последовательность настройки чувствительности вторым способом – в 
п. 5.1.1.2. 

 

5.1.9.2  Настройка браковочной чувствительности  
прозвучиваемости оси с цилиндрической поверхности  
(вариант TR2)  
Для варианта TR2: 
• частота УЗК – 5,0 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 0°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
Чувствительность контроля по варианту TR2 определяется непосредст-

венно при контроле оси.  
ПЭП последовательно устанавливается ПЭП в 18 равноудаленных сечений 

(по 3 сечения на каждой шейке и подступичной части и 6 сечений на средней части 
оси). В каждой точке измеряется амплитуда донного сигнала (от противополож-
ной цилиндрической поверхности оси). Для каждой части оси определяется макси-
мальное и минимальное значение донного сигнала. 

Разница в амплитудах максимального и минимального донного сигнала в 
пределах одной зоны оси не должна превышать 8 дБ. 

 
 
 
5.1.10  Настройка браковочной чувствительности  
при контроле ободьев колес прямыми ПЭП 
(варианты DR1.1, DR1.2, DR2.1 и DR2.2) 
 

Настройка браковочной чувствительности при контроле по вариантам 
DR1.1, DR1.2, DR2.1 и DR2.2 осуществляется с помощью образца №1 из комплекта 
ОСО 32.008-09 с выполненными в нем плоскодонными отверстиями.  

Сразу после настройки браковочной чувствительности необходимо вычис-
лить значение ∆. Оно вычисляется как разница между браковочным уровнем чувст-
вительности и амплитудой эхо-сигнала от эталонного отражателя в настроеч-
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ном образце (п. 5.1.11.1). Данное значение должно использоваться при проверке 
чувствительности в начале каждой рабочей смены (п. 5.1.11.2). 

При настройке чувствительности по плоскодонным отверстиям одновре-
менно настраивается ВРЧ, которая позволяет выровнять чувствительность по 
глубине. 

Отличия вариантов контроля приведены в таблице. 
Вариант 
контроля ПЭП Эталонный отражатель 

DR1.1 П112-2,5 
П112-5 

Образец №1 из комплекта ОСО 32.008-09 
Плоскодонные отверстия Ø4 мм на глубине 10 и 30 мм DR1.2 

DR2.1 Образец №1 из комплекта ОСО 32.008-09 
Плоскодонные отверстия Ø5 мм на глубине 15, 70 и 
125 мм 

DR2.2 П111-2,5  
П111-5 

 

 подсоединить кабель с ПЭП П112-2,5 (П111-5) к дефектоскопу; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "ВРЧ" и войти в это ме-
ню, нажав кнопку ; 

 

 установить ПЭП на смазанную контактирующей жидкостью рабочую 
поверхность образца ОСО 32.008-09 и получить сигнал от "дальнего" отвер-
стия с плоским дном. 

Для вариантов DR1.1 и DR1.2 – это отверстие на глубине 30 мм, для 
вариантов DR2.1 DR2.2 – на глубине 125 мм; 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала от отверстия; 
• установить вершину этого сигнала на уровне порога АСД (середины 

экрана по вертикали). 
На экране дефектоскопа правее сигнала от отверстия с плоским 

дном располагается сигнал большей амплитуды от донной поверхности 
образца. Его не следует принимать во внимание; 

 выявить сигнал от "ближнего" отверстия с плоским дном, уточнить его 
максимум; 

Для вариантов DR1.1 и DR1.2 – это отверстие на глубине 10 мм, для 
вариантов DR2.1, DR2.2 – на глубине 15 мм; 
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 не меняя усиление дефектоскопа, в меню "ВРЧ": 
• кнопкой  ( ) выделить пункт "ВРЧ: АМПЛ."; 
• кнопками  и  добиться того, чтобы вершина сигнала от "ближ-

него" отверстия достигала порога АСД (середины экрана по вертикали); 
 выявить сигнал от "среднего" отверстия с плоским дном, уточнить его 

максимум. 
Для вариантов DR1.1 и DR1.2 среднего отражателя нет, поэтому 

следует перейти к выполнению п. . Для вариантов DR2.1, DR2.2 сред-
ним отражателем является отверстие на глубине 70 мм; 

 не меняя усиление дефектоскопа, в меню "ВРЧ": 
• кнопкой  ( ) выделить пункт "ВРЧ: ФОРМА"; 
• кнопками  и  добиться того, чтобы вершина сигнала от "сред-

него" отверстия достигала порога АСД (середины экрана по вертикали); 
 не меняя усиления дефектоскопа последовательно получить сигналы 

от всех отверстий с плоским дном и убедиться, что их вершины достигают по-
рога АСД (середины экрана по вертикали). Если это условие не выполняется, 
повторить настройку чувствительности и ВРЧ. 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NDRХ.Х, – показание " " в верхней части экрана, которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 

 
 
 
5.1.11  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля ободьев колес  
прямыми ПЭП  
(варианты DR1.1, DR1.2, DR2.1 и DR2.2) 
 

Ежесменная проверка чувствительности для вариантов DR1.1, DR1.2, DR2.1 
и DR2.2 проводится по настроечному образцу в виде колеса с выполненными в нем 
отверстиями и пропилами (СОП НО 1.11.002-К, СОП 32.05.000-03). Для проверки не-
обходимо знать значение ∆, которое определяется сразу после создания настройки. 

 
5.1.11.1  Определение значения ∆  
для вариантов DR1.1, DR1.2, DR2.1 и DR2.2 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице в п. 5.1.10, к дефек-

тоскопу; 
 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 установить ПЭП на поверхность катания (DR1.1, DR1.2) или на внут-
реннюю боковую грань обода колеса (DR2.1, DR2.2) настроечного образца (СОП 
НО 1.11.002-К, СОП 32.05.000-03), предварительно смочив поверхность контак-
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тирующей жидкостью. Выявить эталонный отражатель: 
• боковое цилиндрическое отверстие на глубине 30 мм от поверхности 

катания (сечение Б-Б) – варианты DR1.1 и DR1.2; 
• боковое цилиндрическое отверстие на глубине 70 мм от внутренней 

боковой грани обода (сечение Г-Г) – варианты DR2.1 и DR2.2; 
 

 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 
 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NХ–Х – показание " " в верхней части экрана, которое соответствует эхо-
сигналу от выявленного эталонного отражателя; 

 вычислить значение ∆, равное разнице между амплитудой эхо-
сигнала от эталонного отражателя NХ–Х и браковочным уровнем чувствитель-
ности NDRХ.Х по формуле: 

∆ = NХ–Х – NDRХ.Х , дБ 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-
ченного знака. 
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5.1.11.2  Ежесменная проверка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице в п. 5.1.10, к дефек-

тоскопу; 
 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 

Если ∆ положительное число – усиление следует увеличить, если 
отрицательное – уменьшить; 

 установить ПЭП на поверхность катания (DR1.1, DR1.2) или на внут-
реннюю боковую грань обода колеса (DR2.1, DR2.2) настроечного образца, 
предварительно смочив поверхность контактирующей жидкостью. Выявить эта-
лонный отражатель. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимум эхо-сигнала от эталонного отражателя дости-
гает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается от него не бо-
лее ±2 дБ, в противном случае следует откорректировать данную настройку в 
соответствии с п. 5.1.10. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 

 
 
5.1.12  Настройка браковочной чувствительности 
при контроле основного сечения обода и гребня колеса  
наклонными ПЭП (варианты DR3.1, DR3.2 и DR3.3) 
 

Настройка браковочной чувствительности при контроле по вариантам 
DR3.1, DR3.2 и DR3.3 осуществляется с помощью образца СО-3Р (СО-2).  

Сразу после настройки браковочной чувствительности необходимо вычис-
лить значение ∆. Оно вычисляется как разница между браковочным уровнем чувст-
вительности и амплитудой эхо-сигнала от эталонного отражателя в настроеч-
ном образце (п. 5.1.12.1).  

Данные значения должны использоваться при проверке чувствительности в 
начале каждой рабочей смены (п. 5.1.12.2). 

Отличия вариантов контроля приведены в таблице. 
Вариант 
контроля 

ПЭП Требуемая чувствительность, дБ, относительно отверстия 
диаметром 6 мм на глубине 44 мм в образце СО-3Р (СО-2) 

DR3.1 П121-2,5-40 Минус 12 
DR3.2 Минус 24 
DR3.3 П121-2,5-50 Минус 18 

 
5.1.12.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице,  к дефектоскопу. 

При использовании устройства сканирования – извлечь из него кас-
сету с ПЭП; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 
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 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы 
"α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить 
эхо-сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП в неболь-
ших пределах и используя кнопки 

 и  для изменения усиле-
ния, уточнить максимум амплитуды 
отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

  перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды от отра-
женного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-
КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4). 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ." с указанным значением прибавки в децибелах к опор-
ному сигналу, разблокируется (отменится выделение фоном первого 
символа в данном пункте меню); 

2  Для положения измерительной метки против вершины эхо-сигнала 
индицируемое в верхней части экрана значение глубины "Y" должно состав-
лять (42±3) мм. Если значение "Y" отличается от указанного, необходимо 
произвести корректировку нуля глубиномера в соответствии с п. 5.3.4. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ." с ука-
занным значением прибавки в децибелах к опорному сигналу, после чего на-
жать кнопку  и убедиться, что в левой позиции данного пункта меню поя-
вится символ "+", а в следующем пункте меню "ФАКТ. ЧУВС." индицируется 
требуемое значение чувствительности для данного типового варианта. Это 
подтверждает, что дефектоскоп автоматически настроился на требуемую (бра-
ковочную) чувствительность по заданному отражателю с точностью ±1 дБ. При 
этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" автоматически отключается. 

Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для на-
стройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 


 


 

ИП 

0 α° 70 

t 

ИП 
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Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , , 
, . После устранения причины ошибки (установки требуемого 

положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены ПЭП) по-
вторить указанные выше операции; 

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

1  При использовании устройства сканирования установить кассету 
с ПЭП в устройство. 

2  Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, вы-
полнив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NDR3.Х – показание " " в верхней части экрана, которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 

 
5.1.12.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице, к дефектоскопу. 

При использовании устройства сканирования – извлечь из него кас-
сету с ПЭП; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы 
"α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить 
эхо-сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления: 
• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);  
2  Используя индицируемые в верхней части экрана значения координат 

"Y" и "X", проверить правильность выявления требуемого отражателя (ес-
ли показание "Y" отсутствует, необходимо нажать кнопку ). Показа-
ние "Y" должно составлять (42±2) мм. Если значение "Y" отличается от 
указанного, необходимо произвести корректировку нуля глубиномера, а 
также уточнение точки выхода и угла ввода ПЭП в соответствии с п. 5.3.4; 

 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на требуемое количество децибел в соответствии 
с выбранным типовым вариантом;  

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

1  При использовании устройства сканирования установить кассету 
с ПЭП в устройство. 

2  Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, вы-
полнив пп. 5.2 и 6.1; 
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 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
NDR3.Х – показание " " в верхней части экрана, которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 

 
 
 
5.1.13  Проверка браковочной чувствительности  
перед проведением контроля основного сечения обода 
и гребня колеса наклонными ПЭП  
(варианты DR3.1, DR3.2 и DR3.3) 

 

Ежесменная проверка чувствительности для вариантов DR3.1, DR3.1 и DR3.3 
проводится по настроечному образцу в виде колеса с выполненными в нем отвер-
стиями и пропилами (СОП НО 1.11.002-К, СОП 32.05.000-03). Для проверки необходи-
мо знать значение ∆, которое определяется сразу после создания настройки. 

 
5.1.13.1  Определение значения ∆ для вариантов DR3.1…3.3. 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице в п. 5.1.12, к дефек-

тоскопу; 
 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 установить ПЭП (устройство сканирования) на внутреннюю боковую 
грань обода колеса настроечного образца, предварительно смочив поверхность 
контактирующей жидкостью. Выявить эталонный отражатель: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• наклонный пропил глубиной 3 мм в зоне фаске поверхности катания 
(сечение Е-Е) – вариант DR3.1; 

• боковое цилиндрическое отверстие диаметром 4 мм и глубиной 5 мм 
на внутренней боковой грани обода (сечение Ж-Ж) – вариант DR3.2; 

• боковое цилиндрическое отверстие диаметром 3 мм и глубиной 2 мм в 
гребне (сечение И-И) – вариант DR3.3; 
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 перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и  
для изменения усиления: 

• уточнить максимум амплитуды сиг-
нала; 

• установить вершину отраженного 
сигнала на уровне порога АСД. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зо-
не ВС1. 

2  Используя индицируемые в 
верхней части экрана значения ко-
ординаты "Y", проверить правиль-
ность выявления требуемого от-
ражателя; 

 записать в рабочий журнал (на-
строечную карту) значение усиления NХ–Х – 
показание " " в верхней части экрана, которое соответствует эхо-сигналу от 
выявленного эталонного отражателя; 

 вычислить значение ∆, равное разнице между амплитудой эхо-сиг-
нала от эталонного отражателя NХ–Х и браковочным уровнем чувствительности 
NDRХ.Х по формуле: 

∆ = NХ–Х  – NDRХ.Х , дБ 
 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение ∆ с учетом полу-

ченного знака. 
 
5.1.13.2  Ежесменная проверка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП, указанным в таблице в п.5.1.12, к дефек-

тоскопу; 
 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 кнопками  и  изменить усиление дефектоскопа на величину ∆. 
Если ∆ – положительное число – усиление следует увеличить, если 

отрицательное – уменьшить; 

 установить ПЭП (устройство сканирования) на внутреннюю боковую 
грань обода колеса настроечного образца, предварительно смочив поверхность 
контактирующей жидкостью. Выявить эталонный отражатель. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 убедиться, что максимальный эхо-сигнал от эталонного отражателя 
достигает порогового уровня на экране дефектоскопа или отличается от него не 
более ±2 дБ, в противном случае следует откорректировать данную настройку в 
соответствии с п. 5.1.12. 

Перед началом контроля восстановить усиление, соответствующее 
браковочному уровню чувствительности. 
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5.1.14  Настройка браковочной чувствительности 
и проверка основных параметров  
контроля поверхности катания 
и подповерхностной зоны обода колеса (вариант DR4) 
 

Чувствительность контроля поверхности катания и подповерхностной зоны 
обода (вариант DR4), глубиномер и мертвая зона настраиваются (проверяются) с 
помощью образца ОСО 32-004-97-К (КО 07.09.02) с выполненным на поверхности ка-
тания отверстием диаметром 7 мм и глубиной 3 мм. В процессе контроля чувст-
вительность на заданном уровне поддерживается автоматически благодаря сис-
теме АРУ с подстраивающимися в зависимости от диаметра колеса стробами. 

Для варианта DR4: 
• частота УЗК – 0,4 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 90°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность настраивается относительно заданного 

эталонного отражателя (отверстия на круге катания). 

 подсоединить кабель с ПЭП П121-0,4-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 включить АРУ (п. 4.3.6). 

При включенной АРУ кнопки  и  не работают. Настройка 
чувствительности осуществляется параметром "ПОСЛЕ ВРЧ" (меню 
"ВРЧ"); 

 установить ПЭП на поверхность катания СОП 32-004-97-К (КО 
07.09.02) в точку "3А" так, чтобы передняя грань ПЭП совпадала с нанесенной 
меткой, а прозвучивание осуществлялось в направлении "А". Установку ПЭП 
производить следующим образом: 

• нанести на рабочую поверхность ПЭП или на поверхность катания 
СОП (в месте установки ПЭП) контактную смазку; 

• установить ПЭП на поверхность катания СОП так, чтобы его боковая 
поверхность была параллельна внешней боковой грани колеса, и центр ПЭП 
находился на круге катания, расположенном на расстоянии 70 мм от внутрен-
ней боковой грани; 

• слегка притереть ПЭП для создания равномерного тонкого слоя кон-
тактной смазки под рабочей поверхностью ПЭП; 

• убедиться в надежности акустического контакта ПЭП с поверхностью 
катания СОП: вершина второго сквозного сигнала должна быть на уровне зоны 
АРУ. 

 
1  После каждого снятия ПЭП необходимо удалять контактную смазку с поверхно-
сти катания СОП, т.к. неудаленная контактная смазка может вызвать ложные 
срабатывания индикаторов дефектоскопа. 
2  В тех случаях, когда от одного и того же дефекта (модели дефекта) имеются 
сигналы в обеих зонах ВС, амплитуда первого сигнала может быть меньше ам-
плитуды второго сигнала. В этом случае измерения необходимо проводить для 
первого сигнала с использованием ручной измерительной метки.  

 

 



Руководство по эксплуатации. Часть II 
 

версия  6.42 72 

3  Для "ближнего" дефекта (модели дефекта) амплитуда сигнала может оказать-
ся меньше, чем для "дальнего". Если сказанное имеет место при одновременном 
выявлении двух дефектов, то для "ближнего" дефекта измерения необходимо про-
водить по первому сигналу с использованием ручной измерительной метки. 
4  При определении места расположения дефекта (модели дефекта) нулевое де-
ление рулетки следует располагать у передней грани ПЭП. При этом показание 
"Y" в верхней части экрана соответствует кратчайшему пути (по дуге поверхно-
сти катания) от ПЭП до дефекта. 

 

 убедиться, что ПЭП находится в положении максимальной амплитуды 
эхо-сигнала от отверстия диаметром 7 мм и глубиной 3 мм, расположенного на 
расстоянии 400 мм от точки "3А"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "ВРЧ" и войти в это ме-
ню, нажав кнопку ; 

 в открывшемся меню "ВРЧ" выполнить следующие действия: 
• кнопкой  ( ) выделить пункт "ПОСЛЕ ВРЧ"; 
• кнопками  и  изменяя параметр "ПОСЛЕ ВРЧ" довести эхо-

сигнал от отверстия в первом стробе до порога АСД (середины экрана по верти-
кали), а потом увеличить сигнал еще на 4 дБ, установив поисковый уровень чув-
ствительности (параметр "N", индицируемый в верхний части экрана, должен 
быть равен 4 дБ – верхний рисунок на стр. 76). 

Если параметр "N" не индицируется на экране, необходимо несколько 
раз нажать кнопку  до появления параметра "N"; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение "ПОСЛЕ 
ВРЧ", которое индицируется в соответствующем пункте; 

 не снимая ПЭП с СОП в точке "3А" настроить глубиномер вручную та-
ким образом (п. 5.3.4.1), чтобы рассчитанное дефектоскопом расстояние до 
отверстия диаметром 7 мм и глубиной 3 мм составляло 400 мм; 

 проверить выявляемость отверстия, мертвую зону и точность работы 
глубиномера в других точках СОП согласно таблице. 

Далее выполнить пп. 5.2 и 6.1. При сохранении настройки в памяти 
дефектоскопа (выполнении п. 6.1) ПЭП должен быть снят с поверхности 
катания СОП (колеса)! 

 
В процессе контроля решение о браковке колеса принимают при появлении в зоне 
ВС1 или зоне ВС2 эхо-сигнала, превышающего порог срабатывания на 4 и более 
децибел (значение параметра "N" в верхней части экрана равно или превышает 
4 дБ). 
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Положение ПЭП Проверяемый параметр Вид дефек-
тограммы 
на экране  

дефектоско-
па 

№ 
мет-

ки 
СОП 

Направ-
ление 

прозву-
чивания 

Наименова-
ние 

Требования 

3 А Чувстви-
тельность и 
мертвая зона 

1) Наличие эхо-сигнала в зоне ВС1 
амплитудой не менее 50 % высоты 
А-развертки 
2) Срабатывание звуковой сигна-
лизации1)

Верхний ри-
сунок на 
с. 74 

 и светодиода "ДЕФЕКТ"  
Точность 
дальномера 

Показание "Y" от 360 до 440 

4 Б  Чувстви-
тельность и 
мертвая зона 

1) Наличие эхо-сигнала в зоне ВС1 
амплитудой не менее 50 % высоты 
А-развертки 
2) Срабатывание звуковой сигна-
лизации1) и светодиода "ДЕФЕКТ" 

Нижний ри-
сунок на 
с. 74 

Точность 
дальномера 

Показание "Y" от (0,48πD–130) 
до (0,51πD–110)2)

1 
 

Б Чувствитель-
ность 

1) Наличие эхо-сигнала в зоне ВС2 
амплитудой не менее 50 % высоты 
А-развертки 
2) Срабатывание звуковой сигна-
лизации1) и светодиода "ДЕФЕКТ"  

Верхний ри-
сунок на 
с. 75 

2 Б Мертвая зо-
на 

1) Наличие эхо-сигнала в зоне ВС2 
амплитудой не менее 50 % высоты 
А-развертки 
2) Срабатывание звуковой сигна-
лизации1) и светодиода "ДЕФЕКТ" 

Нижний ри-
сунок на 
с. 75 

Обозначение: 
D – диаметр обода колеса (по кругу катания), мм 

                                                 
1) Если звуковая сигнализация включена 
2) Конкретные значения величины "Y" рассчитываются при создании СОП 
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1 – зондирующий импульс; 2 – зона ВС1;  
3 – первый сквозной сигнал; 4 – зона ВС2; 
5 – второй сквозной сигнал; 6 – зона АРУ; 

7 – эхо-сигнал от дефекта; 8 – второе отражение от дефекта 
 
 
 
 

Типовые дефектограммы при контроле поверхности катания 
и подповерхностной зоны обода колеса 

и расположении дефекта в первой половине окружности колеса 

7 

  

X 
 

N 48 04 0 1362 Y 

2 1 3 4 8 5 

6 

дефект вблизи диаметрально противоположной (по отношению к ПЭП) точки 

8 7 

  

X 
 

N 48 04 0 403 Y 

дефект вблизи ПЭП (со стороны излучения) 



Руководство по эксплуатации. Часть II 
 

версия  6.42 75 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 – зондирующий импульс; 2 – зона ВС1;  
3 – первый сквозной сигнал; 4 – зона ВС2; 
5 – второй сквозной сигнал; 6 – зона АРУ;  

7 – эхо-сигнал от дефекта 
 
 
 
 

Типовые дефектограммы при контроле 
поверхности катания и подповерхностной зоны обода колеса 

и расположении дефекта во второй половине окружности колеса 

дефект вблизи ПЭП (со стороны, противоположной направлению излучения) 

7 

  

X 

 

N 48 02 0 173 Y 

2 1 3 4 5 

6 

  

X 

 

N 48 
 

02 0 1325 Y 

7 

дефект вблизи диаметрально противоположной (по отношению к ПЭП) точки 
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5.1.15  Настройка браковочной чувствительности 
при контроле приободной зоны диска колеса 
(вариант WR) 
Настройка браковочной чувствительности при контроле вариантом WR 

осуществляется непосредственно на бездефектном участке обода колеса.  
Настроечный образец для проверки основных параметров УЗК диска колеса 

представляет собой колесо с выполненным в галтельном переходе диска в обод 
пропила длиной 15 мм и глубиной 2 мм, с помощью которого проверяется чувст-
вительность и правильность работы глубиномера.  

Для варианта WR: 
• частота УЗК – 1,25 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 90°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность – плюс 6 дБ относительно угла обода. 
 
5.1.15.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к дефектоскопу; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП (устройство сканирования с ПЭП) на внутреннюю 
сторону диска колеса, предварительно смочив поверхность контактирующей 
жидкостью. Перемещая ПЭП (устройство сканирования) в небольших преде-
лах, получить эхо-сигнал от угла обода. 

1  Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1. 
2  На пути распространения УЗК (на поверхности диска колеса) не 

должно быть остатков масла и грязи. 
3  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП (устройст-
во сканирования) в небольших пре-
делах и используя кнопки  и 

, для изменения усиления, 
уточнить максимум амплитуды отра-
женного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

  перемещая ПЭП (устройство 
сканирования) в небольших пределах и 
используя кнопки  и , для 
изменения усиления, уточнить макси-
мум амплитуды от отраженного сигна-
ла. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-КАДР" 
(в соответствии с п. 4.3.4). 

После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт ме-
ню "ТРЕБ. ЧУВ. 06ДБ" разблокируется (отменится выделение фоном 
первого символа в данном пункте меню); 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ. 
06 ДБ", после чего нажать кнопку  и убедиться, что в левой позиции дан-
ного пункта меню появится символ "+", а в следующем пункте меню "ФАКТ. 
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ЧУВС." индицируется значение "06 ДБ". Это подтверждает, что дефектоскоп 
автоматически настроился на требуемую (браковочную) чувствительность по 
заданному отражателю с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" 
или "СТОП-КАДР" автоматически отключается. 

Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для на-
стройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , , 

, . После устранения причины ошибки (установки требуемого 
положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены ПЭП) по-
вторить указанные выше операции; 

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NWR – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 

 
5.1.15.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к дефектоскопу; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП (устройство сканирования с ПЭП) на внутреннюю 
сторону диска колеса, предварительно смочив поверхность контактирующей 
жидкостью. Перемещая ПЭП (устройство сканирования) в небольших преде-
лах, получить эхо-сигнал от угла обода. 

Эхо-сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 перемещая ПЭП (устройство сканирования) в небольших пределах и 
используя кнопки  и , для изменения усиления: 

• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (п. 4.3.3);  

 кнопкой  ( ) уменьшить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на 6 дБ;  

 любой кнопкой  или  в пункте меню "НАСТР. ПО СО" заме-
нить состояние "+" на "–". 

Далее ввести номер ПЭП и сохранить созданную настройку, выпол-
нив пп. 5.2 и (или) 6.1; 

 записать в рабочий журнал (настроечную карту) значение усиления 
(NWR – показание " " в верхней части экрана), которое соответствует брако-
вочному уровню чувствительности. 
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5.1.16  Проверка браковочной чувствительности 
для контроля приободной зоны диска колеса (вариант WR) 

 

Проверка чувствительности для варианта WR проводится по настроечному 
образцу в виде колеса с выполненным в галтельном переходе диска в обод пропила 
длиной 15 мм и глубиной 2 мм. 

 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к дефектоскопу; 

 вызвать требуемую настройку (п. 7.3); 

 установить ПЭП (устройство сканирования с ПЭП) на внутреннюю 
сторону диска колеса, предварительно смочив поверхность контактирующей 
жидкостью. Выявить эталонный отражатель - пропил длиной 15 мм и глубиной 
2 мм; 

 убедиться, что максимальный эхо-сигнал от эталонного отражателя 
достигает порогового уровня на экране дефектоскопа. 

 
 
 
5.1.17  Настройка браковочной чувствительности 
для контроля внутренних  
и наружных колец подшипников 
 

Для данного вида контроля: 
• частота УЗК – 1,25 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 90°; 
• рабочая поверхность ПЭП – вогнутая (для контроля внутренних колец) 

или выпуклая (для контроля наружных колец); 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность – минус 14 дБ относительно заданного 

эталонного отражателя (противоположного торца соответствующего СОП в 
виде дуги кольца подшипников). 

 
5.1.17.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 
 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на наружную (для контроля внутренних колец) или на 
внутреннюю (для контроля наружных колец) поверхность соответствующего 
СОП 07.25.01 или 07.25.02, предварительно смочив поверхность контактирую-
щей жидкостью в месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от проти-
воположного торца. 

1  Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС;  
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами;  
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 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум ампли-
туды отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

  притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум амплиту-
ды от отраженного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-КАДР" 
(в соответствии с п. 4.3.4). 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ. –14ДБ" разблокируется (отменится выделение фоном 
первого символа в данном пункте меню); 

2  Используя индицируемое в верхней части экрана значения коорди-
наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя. 
Показание "Y" должно ориентировочно соответствовать значению, ука-
занному в приложении Б; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ. –
14 ДБ", после чего нажать кнопку  и убедиться, что в левой позиции дан-
ного пункта меню появится символ "+", а в следующем пункте меню "ФАКТ. 
ЧУВС." индицируется значение "–14 ДБ". Это подтверждает, что дефектоскоп 
автоматически настроился на требуемую (браковочную) чувствительность по 
заданному отражателю с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" 
или "СТОП-КАДР" автоматически отключается. 

1  Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для 
настройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , 


 

 

 

положение ПЭП на СОП для контроля внутренних колец 

положение ПЭП на СОП для контроля наружных колец 

ИП 

t 



Руководство по эксплуатации. Часть II 
 

версия  6.42 80 

, , . После устранения причины ошибки (установки тре-
буемого положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – замены 
ПЭП) повторить указанные выше операции. 

2  Далее выполнить пп. 5.2 и (или) 6.1. 
 
5.1.17.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 
 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на наружную (для контроля внутренних колец) или на 
внутреннюю (для контроля наружных колец) поверхность соответствующего 
СОП 07.25.01 или 07.25.02, предварительно смочив поверхность контактирую-
щей жидкостью в месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от проти-
воположного торца. 

Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС1;  

 притирая ПЭП и используя кнопки  и  для изменения усиле-
ния: 

• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3).  
2  Используя индицируем0е в верхней части экрана значение коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя. 
Показание "Y" должно ориентировочно соответствовать значению, ука-
занному в приложении Б; 

 кнопкой  ( ), увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на 14 дБ;  

 запомнить (записать в рабочий журнал) значение усиления (показание 
" " в верхней части экрана), равное браковочной чувствительности. 

1  Данное значение необходимо для быстрого воспроизведения тре-
буемой чувствительности, если в процессе проведения контроля изде-
лия использовались кнопки  и . 

2  Далее выполнить пп. 5.2 и 6.1. 
 
 
 
5.1.18  Настройка браковочной чувствительности 
для контроля упорных колец подшипников 
 

Для данного вида контроля: 
• частота УЗК – 1,25 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 90°; 
• схема включения ПЭП – совмещенная; 
• требуемая чувствительность – минус 20 дБ относительно заданного 

эталонного отражателя (противоположного торца образца СО-3Р или СО-2). 
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5.1.18.1  Автоматическая настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 
шкалы "α°". При этом задняя грань ПЭП должна располагаться у торца образ-
ца, поверхность которого необходимо предварительно смочить контактирую-
щей жидкостью в месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от проти-
воположного торца. 

1  Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС. 
2  Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум ампли-
туды отраженного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей. 

  притирая ПЭП и используя 
кнопки  и  для изменения 
усиления, уточнить максимум амплиту-
ды от отраженного сигнала. При этом: 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-КАДР" 
(в соответствии с п. 4.3.4). 

1  После включения режима "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР" пункт 
меню "ТРЕБ. ЧУВ. –20ДБ" разблокируется (отменится выделение фоном 
первого символа в данном пункте меню). 

2  Используя индицируемое в верхней части экрана значения коорди-
наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТРЕБ. ЧУВ. –
20 ДБ", после чего нажать кнопку  и убедиться, что в левой позиции дан-
ного пункта меню появится символ "+", а в следующем пункте меню "ФАКТ. 
ЧУВС." индицируется значение "–20 ДБ". Это подтверждает, что дефектоскоп 
автоматически настроился на требуемую (браковочную) чувствительность по 
заданному отражателю с точностью ±1 дБ. При этом режим "ОГИБАЮЩАЯ" 
или "СТОП-КАДР" автоматически отключается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

положение ПЭП на образце СО-3Р 
 

0 20 20 

ИП 

t 
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1  Если условие для амплитуды сигнала не было выполнено или для 
настройки на требуемую чувствительность необходимо усиление более 
80 дБ (что невозможно), то дефектоскоп выдаст сообщение об ошибке. 
Сообщение об ошибке гаснет при нажатии на одну из кнопок , 

, ,  и другие. После устранения причины ошибки (уста-
новки требуемого положения вершины эхо-сигнала, а при необходимости – 
замены ПЭП) повторить указанные выше операции. 

2  Далее выполнить пп. 5.2 и 6.1. 
 

5.1.18.2  Ручная настройка чувствительности 
 подсоединить кабель с ПЭП П121-1,25-90 к разъему " " дефектоскопа; 
 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 
шкалы "α°". При этом задняя грань ПЭП должна располагаться у торца образ-
ца, поверхность которого необходимо предварительно смочить контактирую-
щей жидкостью в месте установки ПЭП. Получить отраженный сигнал от проти-
воположного торца. 

Сигнал от противоположного торца должен быть в зоне ВС;  

 притирая ПЭП и используя кнопки  и  для изменения усиле-
ния: 

• уточнить максимум амплитуды сигнала; 
• установить вершину отраженного сигнала на уровне порога АСД. 

1  Рекомендуется использовать режим "ОГИБАЮЩАЯ" (см. п. 4.3.3);  
2  Используя индицируемое в верхней части экрана значение коорди-

наты "Y", проверить правильность выявления требуемого отражателя; 

 кнопкой  ( ) увеличить значение усиления " " (индицируе-
мое в верхней части экрана) на 20 дБ;  

 запомнить (записать в рабочий журнал) значение усиления (показание 
" " в верхней части экрана), равное браковочной чувствительности. 

1  Данное значение необходимо для быстрого воспроизведения тре-
буемой чувствительности, если в процессе проведения контроля изде-
лия использовались кнопки  и . 

2  Далее выполнить пп. 5.2 и 6.1. 
 
 
5.1.19  Настройка браковочной чувствительности 
для контроля сварных соединений котлов цистерн 

 подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-65 к разъему " " дефектоскопа; 

 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 в открывшемся меню "ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ", кнопками , 

 или после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок 
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ввести значение толщины сварного шва в пределах от 7,5 от 27 мм. После 
ввода толщины нажать кнопку ; 

 установив ПЭП на тест-образец, поверхность которого необходимо 
предварительно смочить контактирующей жидкостью, выявить эталонный от-
ражатель прямым или однократно отраженным лучом, в зависимости от вы-
бранного типового варианта; 

 кнопкой  ( ) довести сигнал до уровня порога АСД; 

 для типовых вариантов 621, 622, 623 увеличить усиления " " (индици-
руемое в верхней части экрана) на 6 дБ; 

 запомнить (записать в рабочий журнал) значение усиления (показание 
" " в верхней части экрана), равное браковочной чувствительности. 

Чувствительность также можно настраивать автоматическим 
способом, воспользовавшись пунктом меню "ТРЕБ. ЧУВ". 

 
 
 
5.1.20  Настройка дефектоскопа  
при проведении толщинометрии боковых рам тележек 
 

Ультразвуковому контролю толщины подлежат внутренний радиус R 55, 
образующий буксовый проем боковой рамы, а также прилегающие поверхности 
вертикальных стенок тележек модели 18-578 при проведении плановых видов ре-
монта  

Для данного вида контроля: 
• частота УЗК – 5 МГц; 
• угол ввода ПЭП – 0°; 
• схема включения – раздельно-совмещенная; 
• требуемая чувствительность –1-ый донный сигнал между второй и седь-

мой клетками по вертикали экрана. 

 подсоединить кабель с ПЭП П112-5-0 к дефектоскопу; 
 вызвать требуемый типовой вариант (п. 4.2); 

 настроить глубиномер (п. 5.3.4.2); 

 установить ПЭП на поверхность боковой рамы тележки, предваритель-
но смочив поверхность контактирующей жидкостью в месте установки ПЭП. По-
лучить донный сигнал от противоположной поверхности. 

Первый донный сигнал должен быть в зоне ВС1; 

 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления добиться того, чтобы вершина первого донного 
сигнала была между второй и седьмой клеткой по вертикали экрана. 

1  Далее ввести номер ПЭП, при необходимости задать нужный уро-
вень блокировки настройки и сохранить созданную настройку, выполнив 
пп. 5.2 и 6.1; 

2  При проведении толщинометрии кнопками  и  регулиро-
вать усиление таким образом, чтобы вершина первого донного сигнала 
находилась между второй и седьмой клеткой по вертикали экрана. 
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5.2  Ввод дополнительных параметров 
 
 
5.2.1  Ввод номера ПЭП 
Введение номера позволяет однозначно определить принадлежность сохра-

няемой в памяти дефектоскопа настройки конкретному ПЭП. 

 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА". В противном слу-
чае нажать кнопку  либо ; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "N ПЭП"; 

 нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок, а 

также кнопок  (точка) и  (тире) ввести требуемый номер ПЭП, после 
чего нажать кнопку  (  либо ). 

Далее выполнить пп.5.2.2 и (или) 6.2. 
 
 
 
5.2.2  Ввод блокировки 
 

Запись созданной настройки с включенной блокировкой позволяет ввести 
некоторые ограничения при вызове настройки из памяти дефектоскопа.  

Если в пункте меню "БЛОКИР." установлено состояние "ПАР-РЫ", то при 
вызове настройки вход в меню "НАСТРОЙКА" и соответствующие подменю будет 
исключен. При нажатии кнопки  бу-
дет вызываться, перемещаться и уда-
ляться с экрана справочное меню с ука-
занием номера настройки.  

Если в пункте меню "БЛОКИР." ус-
тановлено состояние "ПАР+ЧУВ", то при 
вызове настройки в дополнение к сказан-
ному будет исключено изменение чувст-
вительности (усиления) ниже запомнен-
ного значения. 

Если все же требуется просмотреть или откорректировать какой-либо па-
раметр из меню "НАСТРОЙКА" и соответствующих подменю, а также снять ог-
раничение с уменьшения чувствительности, то следует обратиться к п. 8.2.5. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "БЛОКИР."; 

 кнопками  и  выставить требуемый режим блокировки вы-
зываемых настроек. 

1  По умолчанию устанавливается состояние "ОТКЛ" (отключение 
блокировки при вызове настройки). 

2  Далее выполнить п. 6.2. 
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5.3  Дополнительные сведения  
по настройке дефектоскопа 
Приведенные в данном пункте сведения используются в следующих случаях: 
• если в меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ" отсутствует необходимый элемент 

колесной пары вагона (или в последующих меню типовых вариантов отсутствует 
требуемый способ или контролируемая зона); 

• требуется провести ультразвуковой контроль различных других метал-
локонструкций. 

Указанные случаи соответствуют типовому варианту 000 ("УЗК: УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ"), что равносильно использованию данной специализиро-
ванной версии дефектоскопа в качестве ультразвукового дефектоскопа общего 
назначения. В данный типовой вариант можно попасть, выбрав предварительно 
типовой вариант "ДРУГИЕ ДЕТАЛИ".  

Здесь также приведены сведения по корректировке параметров контроля, 
когда настройка дефектоскопа осуществляется на базе типового варианта, но 
установленные по умолчанию значения одного или нескольких параметров не со-
ответствуют конкретному случаю контроля. 

 
 
5.3.1  Вызов меню "НАСТРОЙКА" 

 с помощью кнопки  ( ) выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ 
НАСТРОЙКИ" (меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"); 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым настрой-
ка в дальнейшем будет записана в память дефектоскопа. Если в данном пунк-
те использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого 
цифрового значения необходимо нажать кнопку . 

1  Рядом с меню индицируются номера настроек, причем номера 
"свободных" настроек отображаются обычным способом, а номера "за-
нятых" – выделены фоном. 

2  Рекомендуется настройкам присваивать номера, отражающие 
способ контроля (используемый ультразвуковой луч и толщина изделия) 
или тип объекта контроля). Например, настройка № 132 – для контроля 
однократно отраженным лучом листа толщиной 32 мм; 

 нажать кнопку . На экране появится меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАН-
ТЫ";  

 выделить фоном пункт меню "ДРУГИЕ ДЕТАЛИ"; 

 нажать кнопку . На экране появится меню "НАСТРОЙКА". 
1  Если настройка производится на базе другого какого-либо типово-

го варианта, то вместо пп.  и  следует воспользоваться п. 4.2.1. Од-
нако, следует иметь в виду, что при этом ввод или корректировка зна-
чений некоторых параметров могут оказаться заблокированы. 

2  Значения основных параметров, устанавливаемых по умолчанию 
для типового варианта 0 ("ДРУГИЕ ДЕТАЛИ"), приведены в таблице. 
Значения основных параметров, устанавливаемых по умолчанию для дру-
гих типовых вариантов, приведены в приложении Б. 
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Меню Пункт меню Наименование 
параметра 

Значение  
параметра 

"НАСТРОЙКА" "ТРЕБ.ЧУВ" Требуемая (условная, 
предельная и др.) чувст-
вительность 

0 дБ (относительно 
сигнала от эталон-
ного отражателя) 

"ОБЩИЕ  
ПАРАМЕТРЫ" 

"ЧАСТОТА" Частота УЗК 2,5 МГц 
"ВКЛ. ПЭП" Схема включения ПЭП Совмещенная 

"УГОЛ ВВОДА" Угол ввода 50° 
"СКОР-ТЬ" Скорость УЗК в конт-

ролируемом изделии 
3260 м/с 

"ТОЛЩИНА" Толщина контролируемо-
го изделия 

0 мм 

"ДОП.УСИЛ." Превышение чувстви-
тельности поиска над чув-
ствительностью  
оценки 

+ 6 дБ 

"РАЗВ., ЗОНЫ "РАЗВЕРТКА" Длительность 
развертки 

Ручная 
"ДЛ.РАЗВ" 176 мм 
"ВС1:НАЧ." Начало ВС1 13 мм 
"ВС1:КОН." Конец зоны ВС1 79 мм 

"ВС1:МЕТОД" Метод контроля в зоне 
ВС1 

Эхо 

"ВРЧ" "РЕЖИМ ВРЧ" Режим ВРЧ Отключен 
"ИНДИКАЦИЯ 

ВРЧ" 
Отключена 

"ПОИСК" "СТОП-КАДР" Режим "СТОП-КАДР" Отключен 
"ОГИБАЮЩАЯ" Режим "ОГИБАЮЩАЯ" Отключен 

"ВКЛ. ЛУПЫ" Режим "ЛУПА" Отключен 
"ЛУПА" Вид лупы Ручная метка 

"W-РАЗВЕРТКА" Режим "W-РАЗВЕРТКА" Отключен 
 
 
 
5.3.2  Подключение ПЭП к дефектоскопу 
 

В нормативной документации на контроль должна быть приведена схема 
прозвучивания контролируемого изделия, а также типы и количество применяе-
мых ПЭП. Возможны следующие схемы включения ПЭП: 

• совмещенная (встречается наиболее часто) – с использованием одного 
совмещенного ПЭП; 

• раздельная – с использованием пары ПЭП (излучающего и приемного); 
• раздельно-совмещенная (РС) – с использованием одного РС-ПЭП. 
Используемая схема включения ПЭП должна быть установлена в пункте 

"ВКЛ. ПЭП" меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" (п.  5.3.3.4). 
Допускается использование различных ПЭП: как входящих в комплект по-

ставки дефектоскопа, так и других производителей (например, ПЭП от дефекто-
скопа УД2-12). 

 
Для отсоединения разъема LEMO 00 (вилка) от разъема LEMO 00 (розетка) необ-
ходимо потянуть (без усилия) за корпус вилки. При этом фиксирующие лепестки 
сжимаются, освобождая вилку из розетки. Тянуть за подходящий к вилке кабель 
не допускается. 
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 для подключения ПЭП по совмещенной схеме необходимо подсоеди-
нить ПЭП к разъему " " коммутационной панели БЭ. 

В зависимости от конструкции ПЭП могут использоваться различ-
ные кабели, выпускаемые фирмой "Алтек" (см. таблицу); 

 
Запрещается соединять друг с другом разъемы дефектоскопа " " и " ". 

 
 

Обозначение и условное 
изображение кабеля 

Назначение кабеля 
основное дополнительное 

ДШЕК.685611.011 
Кабель № 11 (основной – 
для совмещенных ПЭП) 

 

Подключение совме-
щенного ПЭП с разъ-
емом LEMO 00 (розет-
ка) 

Пара кабелей может приме-
няться для реализации раз-
дельной схемы или подклю-
чения РС-ПЭП 

ДШЕК.685611.002 
Кабель №2 (сдвоенный – 

для РС-ПЭП) 
 

Подключение РС-ПЭП 
с разъемами LEMO 00 
(розетка) 

Кабель может применяться 
для реализации раздельной 
схемы включения близко 
расположенных ПЭП  

ДШЕК.685611.006 
Кабель № 6 

(для совмещенных ПЭП) 

Подключение совме-
щенного ПЭП с разъе-
мом LEMO 00 (вилка) 

1) Пара кабелей может при-
меняться для реализации 
раздельной схемы или под-
ключения РС-ПЭП 
2) Кабель может использо-
ваться в качестве удлинителя 

ДШЕК.685611.003 
Кабель № 3 (переходник) 

Подключение совме-
щенного ПЭП с разъе-
мом СР-50 (розетка) 

1) Пара кабелей может при-
меняться для реализации 
раздельной схемы или под-
ключения РС-ПЭП 
2) Кабель используется при 
проведении поверки дефек-
тоскопа 

 

ДШЕК.685611.004 
Кабель № 4 (переходник) 

Подключение совме-
щенного ПЭП дефек-
тоскопа УД2-12. Ка-
бель-переходник по-
следовательно под-
соединяется к кабелю 
дефектоскопа УД2-12 
(для совмещенного 
ПЭП; один из его 
разъемов СР-50 – не 
используется) 

Пара кабелей может приме-
няться для реализации раз-
дельной схемы или подклю-
чения РС-ПЭП с использова-
нием ПЭП и кабелей дефек-
тоскопа УД2-12 

 

Типы разъемов " " и " " коммутационной панели БЭ дефектоскопа – 
LEMO 00 (розетка). 

 


 

 
≈1,5 м 

LEMO 00 
(вилка) 

СР-50 
(вилка) 

 

 

≈0,15 м 

LEMO 00 
(вилка) 

СР-50 
(розетка) 

 

 
≈1,5 м 

LEMO 00 
(вилка, угловой) 

LEMO 00 
(вилка) 

   
        

           
           

   
        

           
           

 


 

 LEMO 00 
(вилка) 

LEMO 00 
(вилка) ≈1,5 м 

 

 LEMO 00 
(вилка) 

LEMO 00 
(розетка) ≈1,5 м 
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 для подключения ПЭП по раздельной схеме необходимо: 
• подсоединить излучающий ПЭП к разъему " " коммутационной пане-

ли БЭ; 
• подсоединить приемный ПЭП к разъему " " коммутационной панели БЭ. 

1  К разъему " " БЭ и излучающему ПЭП рекомендуется подключать 
кабель с красными насадками (на разъемах), а к разъему " " БЭ и прием-
ному ПЭП – кабель с зелеными насадками (на разъемах). 

2  Иногда в нормативной документации на момент настройки дефек-
тоскопа предусматривается один из применяемых для контроля ПЭП 
(или сначала один, а затем – другой ПЭП) включить по совмещенной схе-
ме. При этом раздельная схема устанавливается по окончании настрой-
ки дефектоскопа; 

 для подключения ПЭП по раздельно-совмещенной схеме необходимо: 
• подсоединить излучающий пьезоэлемент РС-ПЭП к разъему " " ком-

мутационной панели БЭ; 
• подсоединить приемный пьезоэлемент РС-ПЭП к разъему " " комму-

тационной панели БЭ.  
На большинстве РС-ПЭП разъем излучающего пьезоэлемента обо-

значен красной точкой или буквой "Г". К разъемам " БЭ и излучающего 
пьезоэлемента ПЭП рекомендуется подключать кабель с красными на-
садками (на разъемах) или отмеченный дополнительным белым кольцом 
(у разъемов сдвоенного кабеля дефектоскопа УД2-12), а к разъемам " " 
БЭ и приемного пьезоэлемента ПЭП – кабель с зелеными насадками (на 
разъемах) или не отмеченный дополнительным белым кольцом (у разъе-
мов сдвоенного кабеля дефектоскопа УД2-12). 

 
 
 
5.3.3  Меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ". 
Установка общих параметров дефектоскопа 
 

В данном пункте описаны все операции, выполняемые из меню "ОБЩИЕ ПАР-
РЫ", за исключением операций по настройке глубиномера (см. п. 5.3.4). 

 

5.3.3.1  Вызов меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ"  
и обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" 
 для вызова меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" необходимо: 
• убедиться, что фоном выделен 

пункт "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" (меню "НА-
СТРОЙКА"), либо выделить его фоном 
кнопкой ; 

• нажать кнопку . Убедить-
ся, что осуществлен переход в требуе-
мое меню; 

 для обратного перехода в ме-
ню "НАСТРОЙКА" (после установки 
общих параметров дефектоскопа) не-
обходимо нажать кнопку . 
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5.3.3.2  Установка частоты ультразвуковых колебаний 
 убедиться, что фоном выделен пункт ме-

ню ЧАСТОТА", либо выделить его фоном кнопкой 
; 
 кнопками  и  выбрать требуе-

мое значение частоты. 
1  Частота УЗК – один из основных па-

раметров контроля, задаваемый в нормативной документации  на про-
ведение ультразвукового контроля. 

2  По умолчанию устанавливается значение частоты УЗК – 2,5 МГц. 
 
5.3.3.3  Установка амплитуды зондирующих импульсов 
 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "АМПЛ.ЗОНД."; 

 кнопками  и  выбрать тре-
буемую амплитуду зондирующего импульса. 

1  Разница между амплитудами зон-
дирующих импульсов, соответствующих 
состояниям "ВЫС" и "НИЗК",  составля-
ет (20±3) дБ. 

2  По умолчанию устанавливается 
высокая амплитуда. Низкую амплитуду следует применять в случае из-
бытка чувствительности (при контроле изделий малой толщины и/или 
изделий с малым затуханием). 

 
5.3.3.4  Установка схемы включения ПЭП 
 кнопками  и  выделить фо-

ном пункт меню "ВКЛ.ПЭП"; 
 кнопками  и  выбрать тре-

буемую схему включения ПЭП. 
1  Установленная схема включения 

ПЭП должна соответствовать п. 5.3.2. 
2  По умолчанию устанавливается совмещенная схема включения 

ПЭП. 
3  Следует иметь в виду, что при установке совмещенной схемы 

разъем " " закорочен на корпус БЭ. 
 
5.3.3.5  Установка величины дополнительного усиления  
(для быстрого перехода от чувствительности оценки к чувствительности поиска) 
 кнопками  ( ) выделить фоном пункт "ДОП. УСИЛ."; 
 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-

ванием цифровых кнопок ввести требуемое значение дополнительного усиле-
ния. Если для ввода использовались цифровые кнопки, то по окончании ввода 
требуемого значения нажать кнопку ,  или . 

Установка величины дополнительного усиления может осуществ-
ляться также из меню "ПОИСК" (подробнее см. п. 8.2.1). Там же указана 
последовательность действий для включения/отключения дополнитель-
ного усиления. 
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5.3.3.6  Установка уровня отсечки 

 кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ОТСЕЧКА"; 
 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-

ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение. Если использова-
лись цифровые кнопки, то по окончании ввода требуемого значения необходи-
мо нажать кнопку  либо . 

1  В дефектоскопе используется компенсированная отсечка, то есть 
отсечка, при которой подавляются шумы, а полезные сигналы (превышаю-
щие уровень отсечки) сохраняют свою амплитуду. Уровень отсечки регули-
руется в процентах высоты А-развертки от ее нижней горизонтали. 

2  Диапазон регулировки уровня отсечки – от 0 (отсечка отключена) 
до 25 %. По умолчанию в пункте меню "ОТСЕЧКА" устанавливается зна-
чение параметра 5 % ("слабая" отсечка). 

3  Следует иметь в виду, что при больших значениях параметра в 
пункте меню "ОТСЕЧКА" могут возникать следующие нежелательные 
последствия: 

• отсутствие изменения шумов в нижней части А-развертки при пере-
мещении ПЭП (флуктуация шумов при отключенной или "слабой" отсечке в 
некоторой степени свидетельствует о наличии акустического контакта); 

• отсутствие плавного изменения амплитуды отраженного сигнала 
при сканировании ПЭП в зоне дефекта (сигнал "резко" появляется и "резко" 
исчезает, а, следовательно, индицируется более короткое время). 
 

 
 
5.3.4  Настройка глубиномера 
 

В данном пункте описаны только те из операций, выполняемых через меню 
"ОБЩИЕ ПАР-РЫ", которые относятся к настройке глубиномера. Об остальных 
операциях см. п. 5.3.3. 

В зависимости от применения тех или иных стандартных образцов, необхо-
димости уточнения точки выхода луча ПЭП и фактического угла ввода, наличия 
сведений о скорости распространения УЗК в контролируемом изделии и других 
факторов способы настройки глубиномера могут отличаться друг от друга. В 
этом пункте приведены основные способы настройки глубиномера (для наклонного 
и прямого ПЭП), в которых ряд этапов при необходимости может быть заменен 
другими предлагаемыми способами. При этом первый этап настройки глубиномера 
(установка нуля) может выполняться: 

• автоматически – в этом случае при наличии максимума сигнала от тре-
буемого отражателя необходимо ввести истинное значение радиуса RИСТ исполь-
зуемого образца (для наклонных ПЭП) или толщины YИСТ образца, после чего на-
жать кнопку . Подробнее этот способ описан в настоящем разделе; 

• вручную – в этом случае при наличии максимума сигнала от требуемого 
отражателя необходимо вручную корректировать параметр "ВР. ПЭП", добиваясь 
наилучшего совпадения индицируемых значений "R", "Y" или "Т" истинным RИСТ, YИСТ 
или ТИСТ. Данный способ настройки нуля глубиномера  является менее точным (по 
сравнению с автоматическим). 
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5.3.4.1  Настройки глубиномера для наклонных ПЭП  
(с использованием стандартных образцов) 
c проверкой положения точки выхода 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА". 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить номинальное значение угла ввода. (Это 
значение указывается в маркировке наклонных ПЭП.). Если в данном пункте 
меню использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого 
значения необходимо нажать кнопку ,  или . 

1  Диапазон изменения значений в пункте меню "УГОЛ ВВОДА" – от 0 
до 90°. 

2  После выполнения данной операции в пункте меню "СКОР-ТЬ" 
должно индицироваться значение 3260 м/с (если угол ввода равен или бо-
лее 34°) или 5900 м/с (если угол ввода менее 34°). Если это условие не 
выполняется, то необходимо выделить фоном пункт меню "СКОР-ТЬ" и 
установить в нем требуемое значение (кнопками  и  или по-
сле нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок; если ис-
пользовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого 
значения необходимо нажать кнопку ,  или ). 

 установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-3), 
V-1 (К-1) или V-2 (К-2), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. 
При этом излучение должно осуществляться в сторону цилиндрической (фоку-
сирующей) поверхности, а отмеченная точка выхода луча ПЭП располагаться у 
отметки "0" (центра полукруга) стандартного образца. 

Если точка выхода луча на корпусе ПЭП отсутствует, то около от-
метки "0" стандартного образца следует располагать центр ПЭП; 

 убедиться, что отраженный сигнал расположен в зоне ВС1. В противном 
случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с 
п. 5.3.5.3), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пп.  и  можно выполнять двумя способами; 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП в неболь-
ших пределах и используя кнопки 

 и  для изменения усиле-

  перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды эхо-сигна-
ла. При этом: 


 


 

ИП 
20 20 0 

t 

ИП 

положение ПЭП  
на стандартном образце СО-3Р 
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ния, уточнить максимум амплитуды 
эхо-сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины сиг-
нала огибающей; 

• вершина отраженного сигна-
ла должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка долж-
на располагаться против вершины от-
раженного сигнала; 

 включить режим "СТОП-
КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4); 

 не сдвигая ПЭП нанести на его корпус риску против отметки "0" стандарт-
ного образца. Данная риска соответствует фактической точке выхода луча ПЭП; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "R ИСТ". 
Пункт меню "R ИСТ" заблокирован, если: 
• автоматическая измерительная метка расположена против отра-

женного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде; 
• не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" либо "СТОП-КАДР"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить истинное значение радиуса используемого 
стандартного образца согласно таблице. Если использовались цифровые 
кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать 
кнопку ; 

 

Стандартный образец Радиус цилиндрической (фокусирующей) 
поверхности RИСТ, мм 

СО-3Р 59 
СО-3 ("новый") 55 
СО-3 ("старый") 60 

V-1 (К-1) 100 
V-2 (К-2) 25 и 50 

 нажать кнопку . При успешном выполнении автоматической на-
стройки нуля глубиномера в левой позиции пункта меню кратковременно заго-
рится знак "+", после чего пункт меню заблокируется.  

1  Автоматическая настройка нуля глубиномера не осуществится, 
если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 
0,2 или более 80 мкс, что исключено. 

2  При необходимости убедиться в правильности настройки. Для 
этого повторно установить ПЭП в положение максимума отраженного 
сигнала. В верхней части экрана индицируемое значение "R" должно наи-
более близко соответствовать истинному значению радиуса стандарт-
ного образца. 

3  После настройки нуля глубиномера для наклонных ПЭП на частоту 
2,5 и 5 МГц в пункте меню "ВР. ПЭП", как правило, индицируется значение 
в пределах от 7 до 15 мкс. 

4  Полученное в результате настройки значение параметра "ВР. 
ПЭП" может быть использовано в дальнейшем для создания других на-
строек с конкретным ПЭП (в этом случае применение стандартного об-
разца не требуется). Требуемое значение выставляется в данном пунк-
те меню с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки 
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 – с использованием цифровых кнопок (учитывая фиксированное по-
ложение десятичной точки). Если использовались цифровые кнопки, то 
после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку 

,  или . 
5  Если по условиям контроля должно применяться два ПЭП (вклю-

ченных по раздельной схеме), то сначала необходимо выполнить все ука-
занные выше операции для первого ПЭП, а затем для второго ПЭП, по-
сле чего в пункте меню "ВР. ПЭП" с помощью кнопок  и  или 
после нажатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок вы-
ставить среднее арифметическое значение параметра для обоих ПЭП. 
Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода тре-
буемого значения необходимо нажать кнопку ,  или . 

 
5.3.4.2  Настройка глубиномера для прямых ПЭП  
(с использованием стандартного образца) 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "УГОЛ ВВОДА"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить значение 0°. Если использовались цифро-
вые кнопки, то после окончания ввода указанного значения необходимо нажать 
кнопку ,  либо ; 

 установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р (СО-2) или 
V-1 (К-1), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. ПЭП должен 
быть расположен со стороны шкалы "α°". При этом в направлении излучения-
приема УЗК не должно быть отверстий. Получить первый донный сигнал; 

 убедиться, что отраженный сигнал расположен в зоне ВС1. В противном 
случае – либо откорректировать начало и (или) конец зоны ВС1 (в соответствии с 
п. 5.3.5.3), либо воспользоваться режимом "НАСТРОЙКА ПО СО" (п. 4.3.5). 

 
 

 
 

Пп.  и  можно выполнить двумя способами: 

 включить режим "ОГИБА-
ЮЩАЯ" (в соответствии с п. 4.3.3); 

 перемещая ПЭП в неболь-
ших пределах и используя кнопки 

 и  для изменения усиле-

  перемещая ПЭП в небольших 
пределах и используя кнопки  и 

 для изменения усиления, уточ-
нить максимум амплитуды первого 
донного сигнала. При этом: 

положение ПЭП 
на стандартном образце СО-3Р 

ИП 

t 
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ния, уточнить максимум амплитуды 
первого донного сигнала. При этом: 

• вершина сигнала огибающей 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка долж-
на располагаться против вершины 
сигнала огибающей; 

• вершина отраженного сигнала 
должна располагаться между 1,5 и 
7,5 клетками по высоте экрана; 

• автоматическая метка должна 
располагаться против вершины отра-
женного сигнала; 

 включить режим "СТОП-
КАДР" (в соответствии с п. 4.3.4); 

 снять ПЭП с образца. Кнопкой  ( ) выделить фоном пункт 
меню "Y ИСТ". 

Пункт меню "Y ИСТ" заблокирован, если: 
• автоматическая измерительная метка расположена против отра-

женного сигнала, для которого не выполнено требование по амплитуде; 
• не включен режим "ОГИБАЮЩАЯ" или "СТОП-КАДР"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить истинное значение высоты используемого 
стандартного образца согласно таблице. Если использовались цифровые 
кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать 
кнопку ; 

Стандартный образец Высота образца, YИСТ, мм 
CО-2 ("новый"), СО-3Р 59 

СО-2 ("старый") 65 
V-1(K-1) 100 

 нажать кнопку . При успешном выполнении автоматической на-
стройки нуля глубиномера в левой позиции пункта меню кратковременно заго-
рится знак "+", после чего пункт меню заблокируется.  

1  Автоматическая настройка нуля глубиномера не осуществится, 
если для ее реализации требуется значение параметра "ВР. ПЭП" менее 
0,2 или более 80 мкс, что исключено. 

2  При необходимости убедиться в правильности настройки. Для 
этого повторно установить ПЭП в положение максимума отраженного 
сигнала. В верхней части экрана индицируемое значение "Y" должно наи-
более близко соответствовать истинному значению высоты стан-
дартного образца. 

После настройки нуля глубиномера для прямых ПЭП на частоту 2,5 и 
5 МГц в пункте меню "ВР. ПЭП", как правило, индицируется значение в 
пределах: 

• от 1,5 до 3 мкс – для совмещенного ПЭП; 
• от 5 до 15 мкс – для раздельно-совмещенного (РС) ПЭП. 
3  Полученное в результате настройки значение параметра "ВР. ПЭП" 

может быть использовано в дальнейшем для создания других настроек с 
конкретным ПЭП. Требуемое значение выставляется в данном пункте ме-
ню с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  – с 
использованием цифровых кнопок (учитывая фиксированное положение де-
сятичной точки). Если использовались цифровые кнопки, то после оконча-
ния ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ,  
либо . В этом случае применение стандартного образца не требует-
ся. 
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5.3.4.3  Установка скорости УЗК в контролируемом изделии 
Для установленного значения угла ввода в пункте меню "СКОР-ТЬ" индици-

руется зашитое в память дефектоскопа табличное значение скорости УЗК соот-
ветственно продольной, поперечной или поверхностной волны для углеродистой 
стали. Если выставленное дефектоскопом значение скорости УЗК не устраивает, 
то в пункте меню "СКОР-ТЬ" имеется возможность откорректировать индици-
руемое значение. 

Диапазон измерения значений в пункте меню "СКОР-ТЬ" – от 300 до 9000 м/с. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "СКОР-ТЬ"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить требуемое значение скорости УЗК. Если в 
данном пункте меню использовались цифровые кнопки, то после окончания 
ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку ,  или . 

 
5.3.4.4  Установка толщины контролируемого изделия 
Ввод значения толщины контролируемого изделия (в основном это отно-

сится к случаю контроля наклонным ПЭП) позволяет: 
• учитывать возможные переотражения УЗК от донной и контактной по-

верхностей и индицировать истинную (то есть отсчитываемую от контактной 
поверхности) глубину "Y" распространения дефектов; 

• получить представление в виде W-развертки. 
Если значение параметра "ТОЛЩ." равно 0 мм, то это означает, что данный 

параметр дефектоскопом не используется. 
Параметр "ТОЛЩ." может быть установлен как в меню "ОБЩИЕ ПАРАМЕТ-

РЫ", так и в меню "ПОИСК". 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ТОЛЩ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить значение толщины контролируемого изде-
лия. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода тре-
буемого значения необходимо нажать кнопку  либо . 

 
 
 
5.3.5  Меню "РАЗВ, ЗОНЫ ВС". Настройка параметров 
развертки, зон временной селекции  
и зоны автоматической регулировки усиления 
 

Согласно некоторым методикам установка параметров развертки и зон ВС 
представляет собой отдельный этап настройки. В других случаях установку па-
раметров развертки и зон ВС совмещают с настройкой глубиномера, чувстви-
тельности и (или) ВРЧ. В этом пункте приведены некоторые способы настройки 
параметров развертки, зон ВС и АРУ. 

По умолчанию временные параметры развертки, зон ВС1, ВС2 и АРУ, а так-
же ВРЧ индицируются в миллиметрах глубины ("Y").  

При этом названные параметры должны устанавливаться в предположении, 
что контроль осуществляется только прямым лучом (то есть без учета переот-
ражений луча от донной и контактной поверхностей). Если используется ПЭП с 
углом ввода 90°, то параметры индицируются в миллиметрах по поверхности 
контролируемого изделия.  
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При необходимости указанные параметры могут индицироваться в Милли-
метрах по лучу ("R") или микросекундах ("Т"). Для этого следует воспользоваться 
кнопкой . 

Следует иметь в виду, что во внутреннем представлении ПО дефектоскопа 
параметры развертки, зон ВС и АРУ, а так же ВРЧ измеряются в микросекундах. 
Если данные параметры индицируются в миллиметрах, то на них "оказывают 
влияние" изменения значений параметров "УГОЛ ВВОДА" и "СКОР-ТЬ". Значения 
этих параметров должны быть выставлены до ввода значений параметров раз-
вертки, зон ВС и АРУ, а также ВРЧ. 

Для типового варианта, предусматривающего контроль поверхности ката-
ния колеса и подповерхностной зоны, параметры зон ВС1 и ВС2 заблокированы, так 
как устанавливаются автоматически (в зависимости от диаметра колеса). 

 

5.3.5.1  Вызов меню "РАЗВ, ЗОНЫ ВС"  
и обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" 

 для вызова меню "РАЗВ, ЗО-
НЫ ВС" необходимо: 

• кнопками  и  выде-
лить фоном пункт "РАЗВ, ЗОНЫ ВС" 
(меню "НАСТРОЙКА"); 

• нажать кнопку . Убедиться, 
что осуществлен переход в требуемое 
меню; 

 для обратного перехода в меню 
"НАСТРОЙКА" (после выполнения настройки параметров развертки, зон ВС и 
АРУ) необходимо нажать кнопку . 

 
5.3.5.2  Настройка длительности развертки 
 

Длительность развертки может при-
нимать дискретные значения, кратные 
12 мкс. 

Длительность развертки может ус-
танавливаться: 

• автоматически – в этом случае 
оператору нет необходимости заботиться о 
длительности развертки, так как на экране 
обеспечивается оптимальное отображение зоны ВС1 (и, если имеются, – зоны ВС2 и 
зоны АРУ). В пункте меню "РАЗВЕРТКА" данному режиму соответствует значение 
"100 %". При необходимости в длительности развертки может быть предусмотрен 
определенный "запас" (с тем, чтобы наблюдать сигналы, находящиеся за пределами 
"последней" имеющейся на экране зоны). В зависимости от величины "запаса" дли-
тельности развертки в указанном ранее пункте меню может быть установлено зна-
чение "120 %", "150 %", "200 %" либо "220 %". Длительность автоматически установ-
ленной развертки в миллиметрах глубины, в миллиметрах по лучу или микросекундах 
индицируется в заблокированном пункте меню "ДЛ. РАЗВ";  

• вручную – необходимая длительность развертки устанавливается опе-
ратором вручную в пункте меню "ДЛ. РАЗВ" после того, как в пункте меню "РАЗ-
ВЕРТКА" выставлено состояние "РУЧН". 

Если для проведения контроля требуется режим задержанной развертки 
(режим контроля "по слоям"), то необходимо воспользоваться меню "ПОИСК", в 
котором выбрать соответствующий режим "ЛУПА" (подробнее – в п. 8.2.2).  

 для установки автоматической длительности развертки необходимо: 
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• убедиться, что фоном выделен пункт меню "РАЗВЕРТКА" либо выде-
лить его фоном кнопкой ; 

• кнопками  и  выставить требуемое состояние "100 %", 
"120 %", "150 %", "200 %" либо "220 %". 

По умолчанию устанавливается состояние "РУЧН"; 

 для установки ручной длительности развертки необходимо: 
• убедиться, что фоном выделен пункт меню "РАЗВЕРТКА" либо выде-

лить его фоном кнопкой ; 
• убедиться, что установлено значение "РУЧН" либо выставить его кноп-

ками  и  выставить состояние "РУЧН"; 
• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ДЛ. РАЗВ"; 
• кнопками  и  выставить требуемую длительность развертки. 
 

5.3.5.3  Настройка параметров первой зоны временнóй селекции 
 

Для первой (основной) зоны ВС в меню "РАЗВ, ЗОНЫ ВС" предусмотрена ре-
гулировка начала и конца. При этом пункты "ВС: НАЧ" и "ВС1: КОН." имеются так-
же в меню "НАСТРОЙКА" и "ОБЩИЕ ПАР-РЫ". 

Отображение начала и конца зоны ВС зависит от применяемого метода 
контроля: 

• если острия стрелок (по краям зоны ВС) смотрят вовнутрь, то признак 
дефекта выдается при превышении отраженными сигналами порога АСД, равного 
50% от высоты экрана (в пункте "МЕТОД" установлен эхо-метод контроля, обо-
значенный "ЭХО"); 

• если острия стрелок смотрят изнутри зоны ВС, то это значит, что при-
знак дефекта возникает при принижении отраженными или прошедшими сигнала-
ми порога АСД (в пункте меню "МЕТОД" установлен зеркально-теневой либо те-
невой метод, обозначенные соответственно "ЗТМ" и "ТЕНЬ"). При этом для тене-
вого метода (в отличие от других методов) во всех временных параметрах, а 
также при расчете координат "Y", "Х" и "R" учитывается однократное прохожде-
ние УЗК через изделие. 

 кнопкой  ( ) выделить 
фоном пункт меню "ВС1:МЕТОД"; 

 кнопками  и  выста-
вить требуемый метод контроля; 

 кнопкой  ( ) выделить 
фоном пункт меню "ВС1: НАЧ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение начала зоны ВС1; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВС1: КОН."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение конца зоны ВС1. Если 
использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого зна-
чения необходимо нажать кнопку ,  либо . 
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5.3.5.4  Настройка параметров второй зоны временнóй селекции 
 

В ряде методик предусмотрено применение двух зон ВС. В дефектоскопе до-
пускается использование зоны ВС2 только в том случае, если зона ВС1 существу-
ет (то есть имеет ненулевую длительность) и для нее установлен эхо-метод. 
При этом в зоне ВС2 может быть введен эхо-метод либо ЗТМ. Поскольку зона ВС1 
является основной, то ее начало и конец должны устанавливаться в первую оче-
редь, так как при увеличении значения конца зоны ВС1 могут быть "сбиты" начало 
и конец зоны ВС2. Это следует учитывать и в дальнейшем, при необходимости 
корректировки конца зоны ВС1 в процессе контроля.  

Зона ВС2 отображается так же, как и зона ВС1 – в зависимости от приме-
няемого метода контроля.  

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВС2: МЕТОД"; 

 кнопками  и  выста-
вить требуемый метод контроля. 

По умолчанию устанавлива-
ется состояние "НЕТ", то есть 
зона ВС2 – отключена; 

 кнопкой  ( )  выде-
лить фоном пункт меню "ВС2: НАЧ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение начала зоны ВС2; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВС2: КОН."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение конца зоны ВС2. Если 
использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого зна-
чения необходимо нажать кнопку ,  либо . 

 
5.3.5.5  Настройка параметров зоны  
автоматической регулировки усиления 
В дефектоскоп введена возможность проведения контроля с использованием 

АРУ, поддерживающей амплитуду опорного (например, донного) сигнала на уровне 
50 % высоты А-развертки. Данная функция позволяет автоматически учитывать 
затухание в контролируемом изделии, а также качество акустического контакта 
в процессе перемещения ПЭП. Подробнее о режиме "АРУ" (в том числе о его вклю-
чении/отключении) сказано в п. 4.3.6, а также в п. 8.2.4. 

Для выделения опорного сигнала имеется зона АРУ в виде утолщенного от-
резка на уровне 50 % высоты А-развертки, концы которого обозначены верти-
кальными черточками. Зона АРУ может быть установлена в любом месте экрана 
и не зависит от положения зон ВС1 и ВС2. По умолчанию режим "АРУ" отключен, 
при этом в пунктах меню "АРУ: НАЧ." и "АРУ: КОН." индицируется значение 0 мм. 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "АРУ: НАЧ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить начало зоны АРУ; 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "АРУ: КОН."; 
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 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить конец зоны АРУ. Если использовались 
цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо 
нажать кнопку  либо . 

 
 
 
5.3.6  Настройка чувствительности 
Настройка чувствительности осуществляется через меню "НАСТРОЙКА". 

Ее следует производить после установки общих параметров дефектоскопа. Ре-
комендуется до начала настройки чувствительности произвести настройку глу-
биномера, параметров развертки, зоны ВС1 и (если  это необходимо) зоны ВС2 
(см. пп. 5.3.5.2 – 5.3.5.4). 

При настройке чувствительности режимы АРУ и ВРЧ должны быть отклю-
чены (если в нормативной документации по ультразвуковому контролю нет дру-
гих указаний).  

Настройка чувствительности для контроля по эхо-методу по моделям де-
фектов в стандартных образцах предприятий (СОП) производится таким образом, 
чтобы модель дефекта (искусственный отражатель) заданного типа (пропил, бо-
ковое цилиндрическое отверстие, зарубка, сегмент, плоскодонное отверстие и 
т.п.) и заданных размеров могла быть выявлена во всем диапазоне глубин залега-
ния, для которых проводится контроль. 

Как правило, настройка производится по "дальнему" отражателю, расположен-
ному на наибольшей глубине из диапазона. В то же время при контроле изделий тол-
щиной менее 10 мм рекомендуется проверить, не будет ли амплитуда эхо-сигнала 
от "ближнего" отражателя (расположенного на наименьшей глубине) меньше ампли-
туды эхо-сигнала от "дальнего" отражателя. Если такая ситуация имеет место, то 
чувствительность следует настраивать по "ближнему" отражателю. 

Если настройка чувствительности осуществляется по стандартному об-
разцу СО-1, то в нормативной документации на контроль должно быть указано зна-
чение условной чувствительности. В данном случае условная чувствительность за-
дается в миллиметрах глубины расположения отверстия диаметром 2 мм в стан-
дартном образце СО-1. 

Так же, как и в случае использования моделей дефектов в СОП, настройка 
чувствительности по стандартному образцу СО-1 сводится к установке такого 
усиления дефектоскопа, при котором вершина эхо-сигнала от заданного отража-
теля едва достигает требуемого уровня (50% высоты А-развертки). Таким обра-
зом, после выявления заданного отражателя корректировка чувствительности не 
требуется. Это означает, что при настройке чувствительности автоматиче-
ским способом в пункте меню "ТРЕБ. ЧУВ" должно быть установлено 0 дБ. 

При настройке чувствительности по опорному сигналу в нормативной до-
кументации на контроль изделий по эхо-методу должны быть указаны: 

• вид опорного сигнала. Им может быть эхо-сигнал от отверстия в стан-
дартных образцах СО-2, СО-2А, СО-3Р, V-1 (К-1), V-2 (К-2), от фокусирующей по-
верхности в стандартных образцах СО-3, СО-3Р, V-1 (К-1), V-2 (К-2), от двугранно-
го угла, донный сигнал и т.п.; 

• значение условной, предельной и т.д. чувствительности, на которое должно 
быть откорректировано усиление после выявления заданного отражателя. Данный 
параметр называют также коэффициентом выявляемости дефекта, иногда – по-
правочным коэффициентом или параметром ∆. В дефектоскопе данная величина на-
звана требуемой чувствительностью. В ряде случаев конкретное значение требуе-
мой чувствительности в методиках может отсутствовать, но тогда должен быть 
указан способ ее определения (по таблицам, АРД- и SKH-диаграммам или АРД-шкалам 
в зависимости от заданной эквивалентной площади и другие). 
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Таким образом, должно обеспечиваться выявление дефектов, для которых 
амплитуды эхо-сигналов отличаются от амплитуды опорного сигнала на задан-
ную величину. По принятой системе обозначений: 

• как правило, значение требуемой чувствительности – отрицательное. 
Это означает, что эхо-сигнал от дефекта меньше опорного сигнала, и в процессе 
настройки чувствительности усиление, как правило, повышается;  

• более высокой чувствительности соответствует более отрицательное 
значение требуемой чувствительности и наоборот. 

При настройке чувствительности для контроля по зеркально-теневому 
(ЗТМ) или теневому методам соответственно по донному или прошедшему 
сигналу устанавливаемое значение требуемой чувствительности определяет 
диапазон возможной флуктуации донного (для ЗТМ) или прошедшего (для теневого 
метода) сигнала. Флуктуация сигнала может происходить из-за нарушения аку-
стического контакта, изменения затухания, взаимного смещения ПЭП (для ЗТМ 
при использовании пары ПЭП или теневого метода) и по другим причинам. При 
этом предполагается, что минимальный дефект (подлежащий выявлению) вызо-
вет бóльшее ослабление донного или прошедшего сигнала, чем абсолютное зн а-
чение требуемой чувствительности. 

Для ЗТМ и теневого метода значение требуемой чувствительности всегда 
отрицательное. 

Настройка чувствительности для всех указанных случаев может произво-
диться: 

• автоматически – в этом случае оператору нет необходимости запоми-
нать значение усиления, соответствующего настройке; 

• вручную ("классическим" способом) – подобно тому, как настраивается 
чувствительность в других дефектоскопах; при такой настройке значения в 
пунктах меню "ТРЕБ. ЧУВ" и "ФАКТ. ЧУВ." индицируются неверно. 

Установка заданного значения требуемой чувствительности для автома-
тического способа настройки осуществляется кнопками  и  в пункте 
меню "ТРЕБ. ЧУВ". 

Способы настройки чувствительности для различных случаев приведены в 
п. 5.1. 

В дефектоскопе предусмотрен режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" для 
возможности перехода от браковочной (оценочной) к поисковой чувствительно-
сти. Соответствующая величина выставляется в пункте "ДОП. УСИЛ" меню 
"ПОИСК" (подробнее – см. в п. 8.2.1). 
 
 
 

5.3.7  Меню "ВРЧ". 
Настройка параметров временнóй  
регулировки чувствительности 

 

Реализованная в дефектоскопе ВРЧ может применяться для: 
• выравнивания чувствительности по толщине контролируемого изделия – с 

целью компенсации затухания и рассеяния УЗК; 
• подавления шумов ПЭП (в зоне действия зондирующего импульса) – с це-

лью обеспечения требуемой мертвой зоны; 
• подавления донного сигнала (если при контроле плоскопараллельных из-

делий одновременно по эхо-методу и ЗТМ вершина донного сигнала находится за 
пределами верхней горизонтали А-развертки) – для возможности наблюдения его 
изменения по амплитуде; 

• подавления сигналов от конструктивных отражателей; 
• обеспечения требуемой чувствительности только в зоне контроля (при 

подавлении чувствительности за ее пределами). 
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В пункте меню "РЕЖИМ" могут быть установлены два состояния – "РУЧН. 
ВРЧ" (ВРЧ включена) и "ВРЧ ОТКЛ" (ВРЧ отключена). 

При создании настроек, как правило, по умолчанию устанавливается режим 
"ВРЧ ОТКЛ".  

Следует иметь в виду, что, с одной стороны, ВРЧ является составной ча-
стью приемного тракта, а с другой стороны, – динамический диапазон ВРЧ – от 0 
до 40 дБ. Поэтому фактически не могут быть более установленного значения 
усиления, а если усиление более 40 дБ, – то более 40 дБ следующие параметры: 

• абсолютное значение параметра "ВРЧ: АМПЛ."; 
• сумма абсолютных значений параметров "ВРЧ: АМПЛ." и "ДО ВРЧ"; 
• абсолютное значение параметра "ПОСЛЕ ВРЧ". 
При малых значениях усиления кривая ВРЧ может быть ограничена снизу. В 

этом случае в упомянутых пунктах меню будут индицироваться неверные значения.  
Имеется возможность индикации кривой усиления (закона ВРЧ) путем "наложе-

ния" ее на А-развертку. Начало и конец ВРЧ обозначены соответствующими верти-
кальными черточками на кривой усиления. Вертикальная составляющая кривой усиле-
ния отображается в масштабе, линейном в децибелах (10 дБ на одну клетку).  

Необходимо учитывать, что при просмотре протоколов А-развертки на  
компьютере и их распечатке (раздел 13) кривая усиления (ВРЧ) отсутствует. 

По умолчанию параметры "ВРЧ: НАЧ." и "ВРЧ: КОН." индицируются в милли-
метрах глубины контролируемого изделия ("Y"). После нажатия кнопки  ука-
занные значения будут индицироваться в миллиметрах по лучу ("R") или микросе-
кундах ("Т"). 
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5.3.7.1  Вызов меню "ВРЧ" и обратный переход в меню "НАСТРОЙКА" 
 для вызова меню "ВРЧ" необходимо: 
• используя кнопки  и 
, выделить фоном пункт “ВРЧ” 

(меню “НАСТРОЙКА”); 
• нажать кнопку . Убедить-

ся, что осуществлен переход в требуе-
мое меню. 

 для обратного перехода в 
меню “ВРЧ” (после настройки парамет-
ров ВРЧ) необходимо нажать кнопку . 

 
5.3.7.2  Включение/отключение индикации ВРЧ (кривой усиления) 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ИНДИКАЦИЯ 

ВРЧ". 
Данный пункт заблокирован, если включена W-развертка; 

 любой из кнопок  или  заменить состояние "–" (индикация 
ВРЧ отключена) или "+" (включена) на противоположное.  

Отключение индикации ВРЧ не означает отключение действия ВРЧ. 
 

5.3.7.3  Включение/отключение ВРЧ 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ"; 

 кнопкой  или  установить состояние "РУЧН. ВРЧ" или "ВРЧ 
ОТКЛ". 

Отключение ВРЧ (если сохранение параметров ВРЧ не требуется) 
можно выполнить другим способом, установив значения параметров 
"ВРЧ: АМПЛ.", "ДО ВРЧ" и "ПОСЛЕ ВРЧ", равными 0 дБ. 

 
5.3.7.4  Настройка параметров ВРЧ 
5.3.7.4.1  Использование ВРЧ для выравнивания чувствительно-

сти по толщине контролируемого изделия 
В этом случае должен использоваться образец, выполненный из материала 

контролируемого изделия и имеющий три отражателя с одинаковой эквивалент-
ной площадью. "Ближний" отражатель должен быть расположен вблизи контакт-
ной поверхности, "средний" отражатель – посередине толщины контролируемого 
изделия, а "дальний" отражатель – вблизи донной поверхности. В качестве отра-
жателей могут, например, использоваться плоскодонные отражатели одинаковой 
площади (расположенные перпендикулярно акустической оси ПЭП). На практике 
используют отражатели одинаковой формы и размеров (например, боковые цилин-
дрические отверстия). 

 включить ВРЧ (см. п. 5.3.7.3). Рекомендуется также включить индика-
цию ВРЧ (см. п. 5.3.7.2); 
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 установить ПЭП на поверхность образца, предварительно смочив ее 
контактирующей жидкостью. Получить максимум эхо-сигнала от "дальнего" от-
ражателя. Не сдвигая ПЭП: 

• кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала 
располагалась на каком-либо выбранном уровне, например, на середине экра-
на; 

• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВРЧ: КОН."; 
• кнопками  и  установить конец зоны ВРЧ (при включенной 

индикации ВРЧ он индицируется как правая вертикальная черточка на кривой 
усиления) непосредственно перед отраженным сигналом; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 переместить ПЭП и получить максимум эхо-сигнала от "ближнего" от-
ражателя. Не сдвигая ПЭП: 

• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВРЧ: НАЧ."; 
• кнопками  и  установить начало зоны ВРЧ (левая верти-

кальная черточка на кривой усиления) непосредственно за отраженным сигна-
лом; 

• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВРЧ: АМПЛ."; 
• кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала 

располагалась на ранее выбранном уровне. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

В пп.  и  указан порядок установки параметров "ВРЧ: КОН" и "ВРЧ: 
НАЧ" при включенной индикации ВРЧ. Если индикация ВРЧ отключена, то 
следует вводить непосредственно численные значения этих парамет-
ров (кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с исполь-
зованием цифровых кнопок); 

 переместить ПЭП и получить максимум эхо-сигнала от "среднего" от-
ражателя. Не сдвигая ПЭП: 

 

 

ИП 

ИП 
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• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВРЧ: ФОРМА"; 
• кнопками  и  добиться, чтобы вершина отраженного сигнала 

располагалась на ранее выбранном уровне; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 убедиться, что при повторной установке ПЭП в положение максимума 
сигнала от "ближнего", "среднего" и "дальнего" отражателя их амплитуды будут 
приблизительно одинаковыми. 

 
5.3.7.4.2  Использование ВРЧ для подавления шумов ПЭП (в зоне 

зондирующего импульса) 
 включить ВРЧ (см.п. 5.3.7.3). Рекомендуется также включить индика-

цию ВРЧ (см. п. 5.3.7.2); 
 кнопками  и  последовательно выделить фоном пункты ме-

ню "ВРЧ: НАЧ.", "ВРЧ: КОН", "ВРЧ: АМПЛ." и "ВРЧ: ФОРМА", в которых кнопка-
ми  и  подобрать оптимальный закон ВРЧ (рекомендуется, чтобы 
шумы в районе зондирующего импульса были ниже порога (50% высоты 
А-развертки) не менее, чем на 6 дБ). 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1  После настройки ВРЧ рекомендуется проверить мертвую зону. 

Например, для ПЭП на частоту 2,5 МГц данную проверку можно выпол-
нить следующим образом: 

• установить ПЭП на поверхность стандартного образца СО-3Р 
(СО-2), предварительно смочив ее контактирующей жидкостью. Получить 
сигнал от отверстия диаметром 2 мм на глубине 3 мм (для ПЭП с углом 
ввода 65°) или 8 мм (для ПЭП с углом ввода 50°) в соответствии с рисунком; 

• перемещая ПЭП в небольших пределах, убедиться, что от указан-
ных отражателей в начале развертки имеются четкие эхо-сигналы. 

 

ИП 

 

 

 ВРЧ отключена (в начале развертки 
большое количество шумов) шумы подавлены с помощью ВРЧ  
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2  В некоторых случаях подавление шумов ПЭП можно выполнить 
другим способом, с использованием параметра "ДО ВРЧ". Для этого: 

• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "РЕЖИМ"; 
• кнопками  и  заме-

нить состояние "ВРЧ ОТКЛ" на со-
стояние "РУЧН. ВРЧ"; 

• кнопками  и  последо-
вательно выделить фоном пункты 
"ВРЧ: НАЧ." и "ДО ВРЧ", в которых 
кнопками  и  подобрать 
оптимальный закон ВРЧ. 

ИП 

t 

6 8 12 3 

ИП 

положение ПЭП на стандартном образце СО-3Р 
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   6    ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
ЗАПИСЬ НАСТРОЕК ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
КОНТРОЛЯ И СОЗДАНИЕ БЛОКОВ ЭТАПОВ 

  
 

6.1  Запись настройки в память дефектоскопа 
 

При сохранении настройки в памяти дефектоскопа происходит запоминание 
всех значений параметров и состояний, установленных: 

• в меню "НАСТРОЙКА" (п. 4.3.5 и разд. 5); 
• в меню "ПОИСК" (пп. 4.3.3, 4.3.6, 8.2.1, 8.2.2 и 8.3.1). 
Что касается параметров и состояний меню "ПОИСК" (состояния также 

можно установить через режим кнопок "Т"), то имеется два варианта организации 
работы дефектоскопа: 

• по умолчанию сервисные режимы, используемых на этапе поиска дефектов 
(например, "ОГИБАЮЩАЯ", "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ", "АРУ" и другие), – от-
ключены. В отключенном состоянии они сохраняются в памяти при записи настрой-
ки. В процессе проведения контроля, по мере необходимости, оператор включа-
ет/отключает требуемые режимы; 

• в процессе создания настройки оператор заранее включил необходимые 
сервисные режимы и в таком виде сохранил настройку. При вызове настройки 
требуемые режимы включены. По мере необходимости оператор их отключает и, 
если требуется, включает. 

В настройке не запоминаются: 
• состояние (включено/отключено) звуковой сигнализации, так как данное 

состояние запоминается в меню "ИНДИКАТОРЫ" (при выходе из него); 
• включенное состояние режимов "СТОП-КАДР" и "НАСТРОЙКА ПО СО", так 

как перед сохранением настройки данные режимы отключаются. 
Одна настройка ориентировочно занимает 400 байт. 

 кнопкой  выделить фоном пункт "ЗАП. НАСТР." (меню "НА-
СТРОЙКА"); 

 убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер 
для записи созданной настройки. 

По желанию на данном этапе можно изменить номер, под которым 
созданная настройка будет записана в память дефектоскопа. Для этого 
следует кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с ис-
пользованием цифровых кнопок установить требуемый (из числа "сво-
бодных") номер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то 
после ввода требуемого значения нажать кнопку ; 

 нажать кнопку . Убедиться, что в 
левой позиции пункта меню индицируется сим-
вол "+", а в списке номеров (рядом с меню) ис-
пользуемый номер стал выделен фоном. Это 
значит, что созданная настройка записана в па-
мять дефектоскопа. 

1  При попытке записи настройки под 
"занятым" номером и несовпадении шифра оператора символ "+" не поя-
вится. Это значит, что запись настройки не осуществилась. 

2  При выходе из пункта меню "ЗАП. НАСТР." имеющийся в левой по-
зиции символ "+" погаснет. 
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6.2  Создание блоков этапов 
Работа с блоками этапов – следующий шаг по упрощению проведения кон-

троля, особенно в тех случаях, когда контроль осуществляется в несколько эта-
пов. Например, так происходит при контроле оси колесной пары или контроле 
всей колесной пары. Создавая блок этапов, дефектоскопист может запрограмми-
ровать этапы контроля в любой удобной последовательности. 

Блок этапов в себя может включать как ультразвуковые настройки, так и 
вихретоковые. 

Каждый этап в обязательном порядке включает в себя вызов настройки, а 
также может включать в себя подэтап – регистрация результатов контроля в 
виде записи строки в отчет о контроле или записи протокола А-развертки или 
протокола вихретокового контроля. В общем случае предполагается, что после 
каждого этапа контроля осуществляется регистрация результатов (хотя это не 
обязательно).  

После вызова ранее созданного и сохраненного в памяти дефектоскопа бло-
ка этапа работа с ним будет осуществляться в основном с использованием всего 
одной кнопки  (не считая кнопок, применяемых для записи результатов кон-
троля). Первое нажатие этой кнопки осуществит переход от вызванной настрой-
ки первого этапа к регистрации результатов контроля первого этапа (если на 
первом этапе предусмотрена регистрация результатов контроля). Последующие 
нажатия кнопки  осуществят вызов настройки второго этапа и далее пере-
ход к регистрации результатов контроля второго этапа (если на втором этапе 
предусмотрена регистрация результатов контроля). Аналогичным образом осу-
ществляется переход ко всем следующим этапам, определенным ранее в создан-
ном и сохраненном в памяти дефектоскопа блоке этапов, и далее – к вызову на-
стройки первого этапа и так далее (по кругу). 

По нажатию кнопки  (используемой существенно реже) осуществляет-
ся вызов предшествующей настройки. Это значит, что происходит переход к на-
стройке предыдущего этапа (если до нажатия кнопки  была вызвана на-
стройка) или переход к настройке данного этапа (если предварительно была ус-
тановлена регистрация результатов контроля). 

Один блок этапов ориентировочно занимает 100 байт. 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ 
РАБОТЫ". В противном случае один или несколько раз 
нажать кнопку  до появления на экране требуе-
мого меню. Кнопкой  ( ) выделить фоном 
пункт "СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ". 

1  В имеющемся рядом с меню списке номе-
ров "занятые" блоки этапов выделены фоном, 
обычное изображение номеров относится к "свободным" блокам этапов. 

2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого бло-
ка этапов; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок ввести "свободный" номер, под которым созданный 
блок этапов будет записан в память дефектоскопа. Если в данном пункте ис-
пользовались цифровые кнопки, то после оконча-
ния ввода требуемого цифрового значения необ-
ходимо нажать кнопку ; 

 нажать кнопку . Убедиться, что на 
экране индицируется меню "СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ", при этом фоном 
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выделен первый пункт "НАСТРОЙКА"; 
 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использова-

нием цифровых кнопок, выставить номер настройки, соответствующий первому этапу 
контроля;  

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "РЕГИСТР.", в кото-
ром при необходимости любой кнопкой  или , заменив состояние "НЕТ", 
установить требуемый вид регистрации результатов контроля: "ОТЧЕТ" (запись 
строки в отчет об ультразвуковом или вихрето-
ковом контроле) или "ПРОТ. А" (запись резуль-
татов контроля в протокол А-развертки или в 
протокол вихретокового контроля); 

 кнопкой  ( ) выделить фо-
ном пункт меню "ЗАП. ЭТАПА" и далее нажать кнопку . Убедиться, что в ле-
вой позиции данного пункта меню появился символ "+", а индицируемый справа 
номер этапа "01" автоматически изменился на "02" (дефектоскоп "приготовился" к 
записи следующего – второго этапа); 

 аналогично пп.  –  выставить номера настроек, а также вид регист-
рации результатов контроля, соответствующих второму, третьему и после-
дующим этапам контроля. 

1  Количество этапов в блоке должно быть не более 20. 
2  В качестве примера на рисунке рассмотрен случай контроля, состоя-

щий из четырех основных этапов. В первом и четвертом этапе предусмот-
рена запись строки в отчет об ультразвуковом контроле, во втором этапе 
предусмотрена запись результатов вихретокового контроля в протокол, в 
третьем этапе регистрация не предусмотрена; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нумерация настроек и блока этапов – условная 
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 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ЗАП. БЛОКА". 
Убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер для соз-
данного блока этапов. 

По желанию на данном этапе можно изменить номер для созданного 
блока этапов. Для этого следует кнопками  и  или после на-
жатия кнопки  – с использованием цифровых кнопок установить 
требуемый (из числа "свободных") номер блока этапов. Если использова-
лись цифровые кнопки, то после ввода требуемого значения нажать 
кнопку ; 

 нажать кнопку . Убедиться, что в левой 
позиции пункта меню "ЗАП. БЛОКА" индицируется сим-
вол "+", а в списке номеров (рядом с меню) используе-
мый номер стал выделен фоном. Это значит, что соз-
данный блок этапов занесен в память дефектоскопа. 

1  При выходе из пункта меню "ЗАП. БЛОКА" имеющийся в левой пози-
ции символ "+" погаснет. 

2  Для выхода из меню "СОЗДАНИЕ БЛОКА ЭТАПОВ" нажать кнопку 
. 
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   7    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА: 
ВЫЗОВ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАСТРОЕК 
И БЛОКОВ ЭТАПОВ 

 
7.1  Установка (проверка) номера отчета 
Данный пункт выполняется только в том случае, если предполагается при 

проведении контроля осуществлять запись результатов в отчет об ультразву-
ковом контроле. 

Ввод номера отчета может осуществляться как через меню "РЕЖИМ РА-
БОТЫ", так и через меню "ПОИСК". 

Поскольку номер последнего используемого отчета автоматически запоми-
нается в памяти дефектоскопа, то нижеперечисленные операции следует выпол-
нять только в следующих случаях: 

• необходимо убедиться в правильности ранее установленного номера отчета; 
• необходимо изменить номер отчета. 

 

7.1.1  Проверка правильности  
ранее установленного номера отчета 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 
случае последовательно нажимая кнопку , до-
биться индикации требуемого меню; 

 кнопками  ( ) выделить фоном 
пункт меню "ПРОСМ.ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ". При 
этом рядом с меню будет индицироваться список с 
указанием "начатых" (выделенных фоном) и "сво-
бодных" номеров отчета; 

 убедиться, что в данном пункте меню инди-
цируется требуемый номер отчета. 

 

7.1.2  Установка номера отчета 
через меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном слу-
чае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуемого ме-
ню; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ПРОСМ.ОТЧЕТА 
О КОНТРОЛЕ". При этом рядом с меню будет индицироваться список с указа-
нием "начатых" (выделенных фоном) и "свободных" номеров отчета; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок, ввести требуемый номер отчета. Если использова-
лись цифровые кнопки, то после окончания ввода цифрового значения необхо-
димо нажать кнопку ,  или . 
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"Требуемым" номером отчета может быть номер уже начатого от-
чета (в этом случае новые строки отчета будут записываться в про-
должение к уже имеющимся при соответствии введенного шифра опе-
ратора ранее используемому для данного отчета

 нажать кнопку 

), либо номер нового 
отчета (в этом случае строки отчета будут записываться, начиная с 
№ 01). 

 
 
7.1.3  Установка номера отчета через меню "ПОИСК" 
(в процессе проведения контроля) 
 

. Убедиться, что инди-
цируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( )  выделить фоном 
требуемый пункт меню "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА". При 
этом рядом с меню будет индицироваться список с 
указанием "начатых" (выделенных фоном) и "свободных" номеров отчета; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок, ввести требуемый номер отчета. Если использова-
лись цифровые кнопки, то после окончания ввода цифрового значения необхо-
димо нажать кнопку ,  либо . 
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7.2  Вызов требуемого блока этапов 
Данный пункт выполняется только в том случае, если ранее для конкрет-

ного случая контроля создавался блок этапов (в соответствии с п. 6.2). 

 убедиться, что индицируется меню "РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последова-
тельно нажимая кнопку , добиться индикации 
требуемого меню;  

 кнопками  и   выделить фоном 
пункт меню "ВЫЗОВ БЛОКА ЭТАПОВ"; 

 кнопками  и  или после нажатия 
кнопки  – с использованием цифровых кнопок, 
ввести требуемый номер блока этапов. Если использовались цифровые кноп-
ки, то после окончания ввода требуемого цифрового значения нажать кнопку 

. 
1  В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных 

блоков этапов. 
2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого бло-

ка этапов; 

 нажать кнопку . Убедиться, что: 
• на экране индицируется А-развертка; 
• в верхнем правом углу расположено справочное 

меню, в котором после обозначения "ЭТ" указано "01" 
(установка первого этапа), а после обозначения "БЛ" – номер вызванного бло-
ка этапов и через дробь – номер вызванной настройки (для данного этапа). 

1  Если на каком-либо этапе вместо  номера  настройки  индициру-
ется "– – –", то это означает, что данному этапу соответствует не-
существующая настройка, которую дефектоскоп вызвать не может. 

2  Если на каком-либо этапе осуществляется переход в меню "РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ", то это означает, что данному этапу соответствует 
запись строки в отчет, начатый другим оператором (не совпадает 
шифр оператора) либо полностью заполненный (имеющий 99 строк). В 
этом случае необходимо заменить номер отчета о проведении контроля 
(в соответствии с п. 7.1). 
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7.3  Вызов требуемой настройки  
 

 убедиться, что индицируется меню "РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ". В противном случае, последова-
тельно нажимая кнопку , добиться индика-
ции требуемого меню; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном 
пункт меню "ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ"; 

 кнопками  и  или после нажа-
тия кнопки  – с использованием цифровых кнопок ввести требуемый но-
мер настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания 
ввода требуемого цифрового значения нажать кнопку . 

1  В списке рядом с меню фоном выделены номера ранее созданных 
настроек. 

2  Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нуме-
рацию. 

3  По умолчанию индицируется номер последней используемой на-
стройки; 

 нажать кнопку . Убедиться, что на экране индицируется А-раз-
вертка. 
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   8    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ  

 
8.1  Рекомендации по проведению контроля 
 
8.1.1  Перед проведением контроля необходимо подготовить поверх-

ность изделия в следующей последовательности: 
• очистить с помощью скребка от отслаивающейся ржавчины и грязи по-

верхность, в пределах которой в соответствии с условиями на контроль дол-
жен перемещаться ПЭП; 

• протереть чистой ветошью; 
• покрыть ее слоем контактирующей жидкости для обеспечения надеж-

ного акустического контакта. 
 

8.1.2  Плохая очистка упомянутых участков поверхности (в пределах ко-
торых перемещается ПЭП): 

• резко ухудшает качество акустического контакта;  
• снижает реальную чувствительность контроля; 
• способствует быстрому истиранию ПЭП (что может привести к измене-

нию угла ввода луча и увеличению мертвой зоны). 
При контроле поверхностной волной (ПЭП с углом ввода 90°) необходи-

мо, чтобы на поверхности изделия в направлении излучения-приема УЗК не 
было пятен масла и грязи. 

 

8.1.3  При контроле ответственных деталей подвижного состава в каче-
стве контактирующей жидкости (смазки) следует применять: 

• в большинстве случаев – контактные среды повышенной вязкости, 
обеспечивающие эффективное смачивание поверхности изделия и не содер-
жащие механических примесей (например, минеральное масло "Индустриаль-
ное-30А" ГОСТ 20799); 

• при контроле поверхности катания и подповерхностной зоны обода ко-
леса и в некоторых случаях – гипоидную смазку ГОСТ 23652, минеральное 
масло "Индустриальное-40" ГОСТ 20799 или другую аналогичной вязкости без 
механических примесей. 

В остальных случаях возможно применение следующих контактирующих 
жидкостей: 

• при контроле горизонтальных поверхностей – минеральное масло, 
глицерин, акустический гель, вода и т. п. (в условиях отрицательных темпера-
тур – раствор этилового технического спирта или чистый спирт); 

• для вертикальных поверхностей – минеральное масло (без механиче-
ских включений), вязкость которого должна подбираться с учетом температуры 
окружающего воздуха и контролируемого металла. 
 

8.1.4  При перемещении ПЭП необходимо следить за плотным прилеганием 
его к поверхности изделия. Чрезмерный нажим, не способствуя улучшению акусти-
ческого контакта, приводит к быстрому утомлению руки оператора и износу ПЭП. 

 

8.1.5  Поиск дефектов по возможности следует проводить с двух противополож-
ных направлений, если в нормативной документации на контроль нет других указаний. 

 

8.1.6  Признаком обнаружения дефекта при контроле по эхо-методу яв-
ляется возникновение на экране в зоне ВС эхо-сигнала, максимальная ампли-
туда которого превышает порог срабатывания АСД. 
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При контроле наклонным ПЭП эхо-сигнал смещается по экрану при пе-
ремещении ПЭП. Появление признака дефекта может быть вызвано также на-
личием клейм и других конструктивных отражателей, а также поверхностных 
дефектов, грязи и остатков контактирующей смазки. 

 

8.1.7  Признаком обнаружения дефекта при контроле по ЗТМ является 
уменьшение амплитуды донного сигнала ниже порога срабатывания АСД. 

Признаком обнаружения дефекта при контроле по теневому методу яв-
ляется уменьшение амплитуды прошедшего сигнала.  

Появление признака дефекта при ЗТМ и теневом методе может быть вы-
звано также наличием отверстий, клейм и грязи на поверхности сканирования 
ПЭП, нарушением акустического контакта, смещением ПЭП друг относительно 
друга (при использовании пары ПЭП) и другими причинами. 

 

8.1.8  При контроле поверхности катания и подповерхностной зоны обода ко-
леса в обязательном порядке должен использоваться режим АРУ. Этот режим мо-
жет также применяться при контроле осей колесных пар и приободной зоны диска 
колеса. Настройка и включение/отключение – согласно пп. 4.3.6, 5.4.5.5 и 8.2.4. 

 

8.1.9  Для повышения надежности и достоверности проведения контроля, 
а также распознавания дефектов и помех могут применяться: 

• АСД (звуковая и световая сигнализация, включая режим "УДЛИНЕ-
НИЕ АСД") – установка режима, включение/отключение согласно пп. 3.3.3 и 8.2.3; 

• режим "ОГИБАЮЩАЯ" – включение/отключение согласно п. 4.3.3; 
• режим "W-РАЗВЕРТКА" – включение/отключение согласно п. 8.3.1; 
• режим "ЛУПА" (режим "ПО СЛОЯМ") – установка режимов, включе-

ние/отключение согласно п. 8.2.2; 
• режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" – установка значения пре-

вышения чувствительности поиска над чувствительностью оценки (браковки), а 
также включение/отключение согласно пп. 5.4.3.5 и 8.2.1; 

• измеренные и индицируемые характеристики дефектов с ис-
пользованием автоматической и ручной измерительной меток – со-
гласно разделу 11. 

 

8.1.10  В некоторых случаях можно также воспользоваться другими воз-
можностями дефектоскопа: 

• режим "В-РАЗВЕРТКА" – установка параметров и включение/отклю-
чение согласно п. 8.3.2. 

 

8.1.11  Для анализа и протоколирования может применяться режим 
"СТОП-КАДР" (включение/отключение согласно п. 4.3.4). 

 

8.1.12  При проведении контроля в реальных условиях могут возникнуть 
ситуации, требующие: 

• изменения чувствительности (усиления), для чего следует вос-
пользоваться кнопками  и  (кроме случаев, когда включен режим 
"СТОП-КАДР" и "АРУ"); 

• изменения параметров зон ВС – в соответствии с пп. 5.4.5.3 и 5.4.5.4; 
• изменения вышеуказанных и других параметров настройки с 

сохранением откорректированного варианта настройки в памяти де-
фектоскопа – в соответствии с п. 8.2.5). 
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8.2  Часто используемые операции 
при проведении контроля 

 
8.2.1  Включение/отключение и использование 
режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" 
 
8.2.1.1  Установка значения дополнительного усиления  
(через меню "ПОИСК") 
 кнопкой  вызвать меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ДОП. УСИЛ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок выставить требуемое значение превышения чувстви-
тельности поиска над чувствительностью оценки (браковки). Если использова-
лись цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения нажать 
кнопку ,  или . 

1  Установка значения дополнительного усиления может осуществ-
ляться также из меню "ОБЩИЕ ПАР-РЫ" (п. 5.4.3.5). 

2  По умолчанию, как правило, установлено наиболее часто исполь-
зуемое значение + 6 дБ. 

 
8.2.1.2  Основной способ включения/отключения  
режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или ; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "Д" индицируется текущее состояние режима "ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ": "–" (режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" на противо-
положное (при одновременном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ", то вместо кнопки  следует нажать кнопку 

 или . 
 
8.2.1.3  Дополнительный способ включения/отключения  
режима "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" (через меню "ПОИСК") 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВКЛ. ДОП. УСИЛ."; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить состоя-
ние "–" (режим "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ" отключен) либо "+" (режим 
включен) на противоположное. 
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8.2.2  Включение/отключение  
и использование режима "ЛУПА" 
 
8.2.2.1  Установка вида лупы 
 кнопкой  вызвать меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ЛУПА"; 

 кнопками  и  выбрать требуемый вид лупы: "РУЧ. МЕТ" (при 
включении режима "ЛУПА" на экран выводится развертка длительностью 12 мкс, 
посередине которой будет отраженный сигнал, ранее отмеченный ручной меткой), 
"ВС1", "ВС2" или "ВС1+ВС2" (на всю ширину экрана будет выведено соответствен-
но содержимое зоны ВС1, ВС2 или от начала зоны ВС1 до конца зоны ВС2). 

1  Состояния "ВС1", "ВС2" и "ВС1+ВС2"  соответствуют режиму 
контроля "ПО СЛОЯМ". Отключенное состояние лупы соответствует 
режиму "ОТ ПОВЕРХНОСТИ". 

2  При коротких длительностях развертки лупа ручной метки рабо-
тает неэффективно. Аналогичное происходит с лупой соответствую-
щей зоны, когда зона ВС приблизительно равна длительности развертки. 

3  Если зона ВС2 отсутствует, то при включении режима "ЛУПА" при уста-
новленных состояниях "ВС2" или "ВС1+ВС2" каких-либо изменений не происходит. 

4  В меню "ИЗМЕРЕНИЕ" (вход кнопкой ) в миллиметрах индици-
руется величина задержки и длительности развертки. После нажатия 
кнопки  эти параметры индицируются в микросекундах. 

 
8.2.2.2  Основной способ включения/отключения  
режима "ЛУПА" (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или ; 
 нажать кнопку  Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "Л" индицируется текущее состояние режима "ЛУПА": "–" 
(режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "ЛУПА" на противоположное (при одновремен-
ном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "ЛУПА", то 
вместо кнопки  следует нажать кнопку  или . 

 
8.2.2.3  Дополнительный способ включения/отключения  
режима "ЛУПА" (через меню "ПОИСК") 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВКЛ. ЛУПЫ"; 
 при необходимости любой из кнопок  или  заменить состоя-

ние "–" (режим "ЛУПА" отключен) либо "+" (режим включен) на противоположное. 
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8.2.3  Включение/отключение звуковой сигнализации 
Предварительно необходимо выполнить операции, указанные в п. 3.3.3. Там 

же указан один из способов включения/отключения звуковой сигнализации. 
 
8.2.3.1  Основной способ включения/отключения 
звуковой сигнализации (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее 

подменю или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  или ; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом 
правее обозначения "З" индицируется текущее состояние звуковой сигнализа-
ции: "–" (отключена) или "+" (включена); 

 нажать кнопку . Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния звуковой сигнализации на противоположное (при одно-
временном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние звуковой сигнализа-
ции, то вместо кнопки  следует нажать кнопку  или . 

 
8.2.3.2  Дополнительный способ включения/отключения 
звуковой сигнализации (через меню "ПОИСК") 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ЗВУК СИГНАЛ"; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить состояние 
"–" (звуковая сигнализация отключена) либо "+" (включена) на противоположное. 

 
 
 
8.2.4  Корректировка чувствительности контроля 
при включенной АРУ 
 
8.2.4.1  Корректировка чувствительности контроля, когда  
опорный сигнал АРУ расположен правее зоны ВРЧ и зоны контроля 
Указанное расположение опорного сигнала АРУ относится к случаю сквозно-

го прозвучивания осей, а также контролю поверхности катания колеса и подпо-
верхностной зоны обода. 

 перейти в меню "ВРЧ; 

 выделить пункт меню "ПОСЛЕ ВРЧ"; 

 уменьшить (по абсолютной величине) значение параметра "ПОСЛЕ 
ВРЧ" (при необходимости уменьшить чувствительность контроля) или увели-
чить (по абсолютной величине) значение параметра "ПОСЛЕ ВРЧ" (для увели-
чения чувствительности контроля). 
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8.2.4.2  Корректировка чувствительности контроля,  
когда опорный сигнал АРУ расположен в пределах зоны ВРЧ  
и правее зоны контроля 
Указанное расположение опорного сигнала АРУ относится к случаю контро-

ля приободной зоны диска колеса с использованием АРУ. 

 перейти в меню "ВРЧ; 

 выделить пункт меню "ДО ВРЧ"; 

 уменьшить (по абсолютной величине) значение параметра "ДО ВРЧ" 
(при необходимости уменьшить чувствительность контроля) или увеличить (по 
абсолютной величине) значение параметра "ДО ВРЧ" (для увеличения чувст-
вительности контроля). 

 
 
 
8.2.5  Корректировка настроек. 
Запись откорректированной настройки 

 

Запись откорректированных настроек под тем же номером возможна только при 
совпадении шифра оператора! 

 

 откорректировать необходимые параметры настройки. 
Если ранее настройка была сохранена с блокировкой, то предвари-

тельно необходимо: 
• нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ 

РАБОТЫ"; 
• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ВОЗВРАТ В 

ТЕКУЩУЮ НАСТР-КУ"; 
• нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "НА-

СТРОЙКА"; 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. НАСТР.". 
В данном пункте меню будет установлен номер вызванной настрой-

ки, а в списке номеров настроек (рядом с меню) он будет выделен фоном; 

 нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню 
"ЗАП. НАСТР." индицируется символ "+". Это значит, что откорректированная 
настройка записана в память дефектоскопа под тем же номером. 

Дефектоскоп позволяет сделать запись настройки (в том числе от-
корректированной) под другим номером. Так всегда следует поступать, 
когда откорректированная настройка сохраняется другим оператором. 
Для этого вместо п.  необходимо: 

• кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с исполь-
зованием цифровых кнопок ввести новый (из числа "свободных") номер 
настройки. Если использовались цифровые кнопки, то после окончания 
ввода требуемого значения следует нажать кнопку ; 

• нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню 
"ЗАП. НАСТР." индицируется символ "+", а в списке номеров настроек ис-
пользуемый номер стал выделен фоном. 
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8.3  Особые способы проведения контроля 
 

8.3.1  Включение/отключение 
и использование W-развертки (режим "ХОД ЛУЧЕЙ") 
При контроле плоскопараллельных изделий (в частности, основного сечения 

обода колеса) наряду с А-разверткой целесообразно использовать представление 
в виде W-развертки. В этом случае на экране отображается распространение лу-
чей по толщине контролируемого изделия (включая возможные переотражения от 
донной и контактной поверхностей). При наличии сигналов, превышающих 50% 
высоты А-развертки, на W-развертке указывается расположение дефектов по 
высоте детали. Таким образом, использование W-развертки позволяет правильно 
идентифицировать внутренние и поверхностные дефекты, а также определять 
каким (прямым, однократно отраженным и т.д.) лучом выявлен дефект. 

Для реализации данного режима 
предварительно должно быть введено зна-
чение толщины контролируемого изделия 
(пункт "ТОЛЩИНА" в меню "ОБЩИЕ ПАР-
РЫ" или меню "ПОИСК") в соответствии с 
п. 5.4.4.6. 

При использовании W-развертки сле-
дует иметь в виду: 

• исключена одновременная индика-
ция кривой ВРЧ и W-развертки; 

• в компьютерном протоколе А-раз-
вертки отсутствует W-развертка. 

 
8.3.3.1  Основной способ включения/отключения  
индикации W-развертки (через режим кнопок "Т") 
 убедиться, что индицируется меню "НАСТРОЙКА", соответствующее под-

меню или меню "ПОИСК". В противном случае нажать кнопку  либо ; 
 нажать кнопку . Убедиться, что включился режим кнопок "Т" (в 

строке-подсказке индицируются буквенные обозначения кнопок). При этом пра-
вее обозначения "W" индицируется текущее состояние режима "W-РАЗВЕРТКА": 
"–" (режим отключен) или "+" (включен); 

 нажать кнопку .. Убедиться, что в строке-подсказке буквенные 
обозначения кнопок заменились на символьные. Это значит, что произошло 
изменение состояния режима "W-РАЗВЕРТКА" на противоположное (при одно-
временном отключении режима кнопок "Т"). 

Если требуется сохранить текущее состояние режима "W-РАЗВЕРТ-
КА", то вместо кнопки . следует нажать кнопку  либо . 

 
8.3.1.2  Дополнительный способ включения/отключения  
индикации W-развертки (через меню "ПОИСК") 
 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "W-РАЗВЕРТКА"; 

 при необходимости любой из кнопок  или  заменить со-
стояние "–" (W-развертка отключена) либо "+" (включена) на противоположное  
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8.3.2  Использование В-развертки 
Представление дефектоскопической информации на экране в виде 

В-развертки позволяет получить визуализацию контролируемого участка дета-
ли путем отображения сигналов в координатах: время Т (глубина Y) распростра-
нения УЗК в контролируемом изделии – время перемещения ПЭП в зоне расположе-
ния дефекта. В данной модели дефектоскопа на В-развертке1)

В-развертка позволяет: 

 регистрируются 
все сигналы, которые возникают в пределах длительности А-развертки и превы-
шают по амплитуде 50% от высоты А-развертки при перемещении ПЭП в зоне 
дефекта в течение установленного времени сканирования. 

• более наглядно представить образ дефекта по длине и высоте контро-
лируемой детали на экране дефектоскопа; 

• проводить контроль на фоне акустических помех (сигналов от конструк-
тивных отражателей); 

• оценивать условную протяженность ∆X (по горизонтальной оси экрана и 
весьма точно измерять условную высоту ∆Y (по вертикальной оси) дефекта. 

С целью максимального приближения 
отображения в виде В-развертки к реаль-
ному расположению дефектов в контроли-
руемом изделии зондирующий импульс 
отображается в верхней части экрана, а 
В-развертка  формируется сверху вниз. 
Сопоставление изображений сигналов на 
А- и В-развертках представлено на рисун-
ке. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Линия донных сигналов 

 
 

                                                 
1) С учетом функциональных особенностей дефектоскопа более точное название данного ви-
да представления – "В-развертка с предварительно установленным временем сканирования 
ПЭП" 

представление 
в виде А-развертки (повернуто) 

эхо-сигнал 
от конструктивных  

отражателей 

линия 
 зондирующих 

импульсов 

 донный сигнал 

эхо сигнал 

зондирующий  
импульс 

представление в виде В-развертки 

 

∆
Y

 

∆X 
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Перемещение ПЭП может осуществляться 
как по прямой линии, так и другими способами, на-
пример, по окружности (при контроле изделий с 
торца) или по поперечно-продольной траектории 
(при контроле сварного шва). 

 

 в меню "ПОИСК" кнопками  или 
 выделить фоном пункт меню "В-РАЗ-

ВЕРТКА"; 
 нажать кнопку . Убедиться, что осуществлен переход в меню 

"В-РАЗВЕРТКА". При этом фоном будет выделен пункт меню "ВРЕМЯ СКАН."; 
 кнопками  и  выставить требуемое время (в секундах) пе-

ремещения ПЭП в зоне дефекта. 
Значение изменяется от 6 до 90 с; шаг изменения – 6 с; 

 кнопками  ( ) выделить фоном пункт меню "СОСТОЯН.".  
Первоначально в этом пункте меню индицируется состояние "СБРОС"; 

 нажать кнопку . Состояние "СБРОС" в данном пункте меню сме-
нится на состояние "СТАРТ" и осуществится запуск В-развертки. Одновремен-
но с нажатием кнопки следует начать перемещение ПЭП (по возможности, с 
постоянной скоростью) в зоне дефекта. 

1  По окончании выставленного времени сканирования формирование 
В-развертки закончится, а в пункте меню "СОСТОЯН." индицируемое со-
стояние "СТАРТ" заменится на "СТОП". На экране будет представлена и, 
по желанию оператора, сколь угодно долго удерживаться полученная 
В-развертка. 

2  Для очистки экрана от ранее созданной В-развертки необходимо 
один раз нажать кнопку . При этом состояние "СТОП" заменится на 
"СБРОС". 

3  Для повторного запуска В-развертки выполнить п. . 
4  При необходимости остановки формирования В-развертки нажать 

один раз кнопку . 
5  Если требуется досрочно перезапустить В-развертку, то следует 

три раза нажать кнопку . 
6  Запуск развертки может осуществляться другим способом (в том 

числе и без индикации меню "В-РАЗВЕРТКА") – путем нажатия кнопки 
. Нажатие кнопки  приводит к установке состояния "СБРОС". 
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   9    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА: 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

 
9.1  Создание и запись протокола контроля 
в память дефектоскопа 
В протокол автоматически записываются: 
• кадр А-развертки или развертки вихретокового контроля (если предвари-

тельно не включен режим "СТОП-КАДР", то фиксация изображения происходит в мо-
мент вызова меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА") либо В-развертки (запись возможна после 
окончания формирования В-развертки); 

• дата и время создания протокола; 
• номер типового варианта, на базе которого сделан протокол; 
• номер настройки, на базе которой сделан протокол; 
• текущее состояние основных параметров настройки и режимов дефекто-

скопа; 
• измеренные характеристики выявленного дефекта. 
Кроме того, в протокол записывается служебная информация, введенная 

оператором вручную. 
Вход в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА" возможен из меню "ПОИСК". Кроме того, 

вызов данного меню может быть предусмотрен блоком этапов. 
Вход в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В" возможен только из меню "В-РАЗ-

ВЕРТКА". 
По форме все протоколы идентичны (пункты меню приведены в таблице) за 

исключением того, что в меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В" имеется дополнительный 
пункт "ПУТЬ ПЭП". 

Один протокол ориентировочно занимает: 
• с кадром А-развертки – 700 байт; 
• с кадром развертки вихретокового контроля – 700 байт; 
• с кадром В-развертки – 4100 байт. 
 

Пункт меню Возможность ввода значения 
параметра с использованием кнопок 

 и 
 

цифровых (по окончании 
ввода значения нажать кнопку 

,  или ) 
1 2 3 

"ПУТЬ ПЭП" 
(расстояние, на которое переместился ПЭП 

за время формирования В-развертки). 
Имеется только в меню 
"ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В" 

да да 

"ТИП ОБЪЕКТА" 
(пункт меню постоянно заблокирован;  

заполняется автоматически в зависимости 
от типового варианта;  

для типового варианта 0 – не заполняется) 

нет нет 

"ШЕЙКА" 
(переключение состояний: 

 "ОТКРЫТАЯ", "С КОЛЬЦ." и "С БУКСОЙ") 

да нет 

"ОБОД" 
(переключение состояний: 

 "ВЫШЕ 40 ММ" и "НИЖЕ 40 ММ") 

да нет 

"ОБТОЧ. КОЛЕСА" да нет 
"НАПЛАВ. ГРЕБНЯ" да  нет 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

"ОБЪЕКТ / КП N" нет да 

(а также кнопок , ,  

 – ввод "Ф" и  – ввод "РК") 
"ПЛАВКА" да да 

(а также кнопок  и ) 
"ЗАВОД-ИЗГ." да да 
"ГОД ИЗГОТ." да да 
"СТОРОНА" 

(переключение состояний: "ЛЕВ", 
"ПРАВ", "А", "Б" и "НЕТ" 

да нет 

"КОД ДЕФ." 
(код дефекта по классификации) 

нет да 

(а также кнопок  и ) 
"ДЕФЕКТ N" да да 

 По умолчанию (для удобства создания последующих протоколов) в 
указанных пунктах меню воспроизводятся ранее установленные значения 
параметров 

 
 
9.1.1  Запись протоколов А-развертки и протоколов  
вихретокового контроля из меню "ПОИСК" 
В этом случае протоколы создаются для: 
• документирования выявленных дефектов; 
• возможности их периодического сравнения в процессе наблюдения за из-

менением состояния дефекта. 
 

 перемещая ПЭП (ВТП) в зоне дефекта (предполагаемого дефекта), 
уточнить максимум отраженного сигнала (при необходимости воспользоваться 
кнопками  и ). 

1  Для поиска максимума сигнала при ультразвуком контроле воз-
можно использование режима "ОГИБАЮЩАЯ". При этом, если в протокол 
должен быть записан вид отраженного сигнала, то после поиска его мак-
симума данный режим должен быть отключен. Если в протоколе должен 
быть записан сигнал огибающей, то режим "ОГИБАЮЩАЯ" отключать 
не следует. 

2  Для фиксации отраженного сигнала (в том числе и огибающей) 
может быть включен режим "СТОП-КАДР" (при вихретоковом контроле 
достаточно оторвать ВТП от поверхности объекта контроля); 

 кнопкой  вызвать меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  ( )  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым прото-
кол в дальнейшем будет записан в память дефектоскопа. Если использовались 
цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо 
нажать кнопку . 
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1  Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера 
"свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера 
"занятых" – выделены фоном. 

2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого про-
токола; 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ЗАПИСЬ 
ПРОТОКОЛА". 

Рядом с меню индицируются параметры, которые записываются в 
протокол автоматически. Полный список параметров можно увидеть, про-
двигаясь по пунктам меню с помощью кнопки  ( ); 

 ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для 
перемещения по пунктам меню использовать кнопку  ( ); 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.". 
На данном этапе возможно изменение номера создаваемого протоко-

ла. Для этого с помощью кнопок  и   или после нажатия кнопки 
 – с использованием цифровых кнопок выставить номер протокола (из 

числа "свободных"). Если использовались цифровые кнопки, то после окон-
чания ввода требуемого значения нажать кнопку ; 

 нажать кнопку . Убедиться, что протокол записан в память де-
фектоскопа: 

• в левой позиции пункта меню индицируется символ "+"; 
• в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение 

используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном. 
Если ранее были включены режимы "ОГИБАЮЩАЯ" и (или) "СТОП-

КАДР", то произойдет их отключение. 
 
 
9.1.2  Запись протоколов А-развертки и протоколов 
вихретокового контроля из блока этапов 
В этом случае протокол А-развертки (протокол вихретокового контроля) 

является документом по результатам контроля всего изделия или его части. Для 
фиксации всех отраженных сигналов при ультразвуковом контроле следует вклю-
чить режим "ОГИБАЮЩАЯ". Если в процессе сканирования ПЭП (ВТП) не обнаруже-
но ни одного дефекта, то в протокол записывается "чистый" кадр развертки. Ес-
ли изделие контролируется в несколько этапов или несколькими способами, то 
блок этапов должен быть создан так, чтобы после каждого вызова соответст-
вующей настройки вызывалось меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА".  

 кнопкой  ( ) перейти к этапу, в котором осуществляется вы-
зов меню "ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА"; 

 ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для 
перемещения по пунктам меню использовать кнопку  ( ); 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ."; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым протокол 
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будет записан в память дефектоскопа. Если использовались цифровые кнопки, 
то после окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку 

. 
1  Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера 

"свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера "за-
нятых" – выделены фоном. 

2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого про-
токола; 

 нажать кнопку . Убедиться, что протокол записан в память де-
фектоскопа: 

• в левой позиции пункта меню индицируется символ "+"; 
• в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение 

используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном; 
 кнопкой  ( ) перейти к следующему этапу. 
 
 
9.1.3  Запись протоколов В-развертки 
 переместить ПЭП в зоне дефекта (предполагаемого дефекта) и полу-

чить на экране дефектоскопа кадр В-развертки (п. 8.3.2); 
 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ. В". 

Данный пункт меню заблокирован, если в пункте меню "СОСТОЯН." 
индицируется "СТАРТ" или "СБРОС"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок установить "свободный" номер, под которым прото-
кол в дальнейшем будет записан в память дефектоскопа. Если использовались 
цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения необходимо 
нажать кнопку . 

1  Рядом с меню индицируются номера протоколов, причем номера 
"свободных" протоколов отображаются обычным способом, а номера 
"занятых" – выделены фоном. 

2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого про-
токола;  

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ЗАПИСЬ 
ПРОТОКОЛА В". 

Рядом с меню индицируются параметры, которые записываются в 
протокол автоматически. Полный список параметров можно увидеть, 
продвигаясь по пунктам меню с помощью кнопки  ( ); 

 ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для 
перемещения по пунктам меню использовать кнопку  ( ); 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. ПРОТ.". 
На данном этапе возможно изменение номера создаваемого протоко-

ла. Для этого с помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки 
 – с использованием цифровых кнопок выставить номер протокола 
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(из числа "свободных"). Если использовались цифровые кнопки, то после 
окончания ввода требуемого значения нажать кнопку ; 

 нажать кнопку . Убедиться, что протокол записан в память де-
фектоскопа: 

• в левой позиции пункта меню индицируется символ "+"; 
• в списке номеров протоколов (рядом с меню) обычное изображение 

используемого номера заменилось на изображение, выделенное фоном. 
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9.2  Запись строки в отчет о контроле 
 

Для кратких записей результатов контроля однотипных изделий (частей 
изделия) могут использоваться отчеты о контроле. Отчет состоит из строк (не 
более 99) и может формироваться в течение длительного времени (нескольких 
рабочих смен) одним оператором. Имеется возможность ведения нескольких от-
четов (при контроле различных объектов и использовании дефектоскопа разными 
операторами). 

Дата и время записываются в строку отчета автоматически. 
Вход в меню "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" возможен из меню "ПОИСК". 

Кроме того, вызов данного меню может быть предусмотрен блоком этапов. 
Пункты меню "ЗАПИСЬ ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" приведены в таблице. 
Один отчет о контроле в зависимости от количества строк занимает от 

90 до 9000 байт.  
 

Пункт меню Возможность ввода значения 
параметра с использованием кнопок 

 
и 

 

цифровых (по окончании 
ввода значения нажать кнопку 

,  или ) 
"ТИП ОБЪЕКТ А" 

(пункт меню постоянно заблокирован; 
заполняется автоматически в зависимости 

от типового варианта; 
для типового варианта 0 – не заполняется) 

нет нет 

"ТИП ВАР." 
(пункт постоянно заблокирован; 

заполняется автоматически) 

нет нет 

"ШЕЙКА" 
(переключение состояний: 

"ОТКРЫТАЯ", "С КОЛЬЦ." и "С БУКСОЙ") 

да нет 

"ОБОД" 
(переключение состояний: 

"ВЫШЕ 40 ММ" и "НИЖЕ 40 ММ") 

да нет 

"ОБТОЧ. КОЛЕСА" да нет 
"НАПЛАВ. ГРЕБНЯ" да  нет 

"ОБЪЕКТ / КП N" нет да 

(а также кнопок , , 
– ввод "Ф" и  – ввод 

"РК") 
"ПЛАВКА" да да 

(а также кнопок  и ) 
"ЗАВОД-ИЗГ" да да 
"ГОД ИЗГОТ." да да 
"СТОРОНА" 

(переключение состояний: 
 "ЛЕВ", "ПРАВ", "А", "Б" и "НЕТ") 

да нет 

"КОЛ-ВО ДЕФ." нет да 
(а также кнопок  и ) 

"ПРОТОК." 
(номера протоколов А- или В-развертки  

с записью дефектов) 

нет да 

 По умолчанию (для удобства создания последующих отчетов) в указан-
ных пунктах меню воспроизводятся ранее установленные значения пара-
метров. 
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9.2.1  Запись строки в отчет из меню "ПОИСК" 

 кнопкой  вызвать меню 
"ПОИСК"; 

 кнопкой  ( ) выде-
лить фоном пункт меню "ЗАПИСЬ 
ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ"; 

 кнопками  и  или 
после нажатия кнопки  – с ис-
пользованием цифровых кнопок уста-
новить номер, под которым отчет в 
дальнейшем будет записываться в 
память дефектоскопа. Если использо-
вались цифровые кнопки, то после 
окончания ввода требуемого значения необходимо нажать кнопку . 

1  Рядом с меню индицируются номера отчетов, причем номера "сво-
бодных" отчетов отображаются обычным способом, а номера "занятых" – 
выделены фоном. 

2  По умолчанию индицируется номер последнего используемого от-
чета; 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ЗАП. ОТЧЕТА" 
О КОНТРОЛЕ". 

Для ранее начатого отчета вызов меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" 
заблокирован при несовпадении введенного и ранее используемого шифра 
оператора; 

 ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для 
перемещения по пунктам меню использовать кнопку  ( ); 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. СТРОКИ"; 

 нажать кнопку . Убедиться, что строка записана в отчет: 
• в левой позиции пункта меню индицируется символ "+"; 
• номер строки автоматически увеличился на единицу. 
 
 
9.2.2  Запись строки в отчет из блока этапов 

Заранее должен быть введен номер отчета, в который будет осуществляться 
запись строк (см. п. 7.1). 

 кнопкой  ( ) перейти к этапу, в котором осуществляется вы-
зов меню "ЗАП. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ"; 

 ввести значения параметров в пункты меню согласно таблице. Для 
перемещения по пунктам меню использовать кнопку  ( ); 
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 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ЗАП. СТРОКИ"; 

 нажать кнопку . Убедиться, что строка записана в отчет: 
• в левой позиции пункта меню индицируется символ "+"; 
• номер строки автоматически увеличился на единицу; 
 кнопкой  ( ) перейти к следующему этапу. 
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   10   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА: 
ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК,  
БЛОКОВ ЭТАПОВ, ПРОТОКОЛОВ И ОТЧЕТОВ 

 
10.1  Просмотр и удаление настроек 
 
 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 

случае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуе-
мого меню; 

 кнопкой  ( ) выде-
лить фоном пункт меню "ПРОСМОТР 
НАСТРОЕК"; 

 кнопками  и   или 
после нажатия кнопки  – с ис-
пользованием цифровых кнопок вве-
сти требуемый номер настройки. Если 
использовались цифровые кнопки, то 
после окончания ввода требуемого 
значения нажать кнопку . 

1  В списке (рядом с меню) 
фоном выделены номера ранее созданных настроек. 

2  Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нуме-
рацию. 

3  По умолчанию индицируется номер последней используемой на-
стройки; 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется требуемое меню; 

 кнопками  и  последовательно выделяя пункты меню 
"ОПЕРАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ", "ОБЩИЕ ПАРАМ-РЫ", "РАЗВ., ЗОНЫ ВС", 
"ВРЧ" и "ПОИСК", просмотреть (рядом с меню) значения параметров требуе-
мой настройки. 

1  По умолчанию временные параметры индицируются в миллимет-
рах по глубине контролируемого изделия ("Y"). После нажатия кнопки 

 указанные параметры будут индицироваться в миллиметрах по 
лучу ("R") или микросекундах ("Т"). 

2  Далее могут быть следующие ситуации: 
• данную настройку необходимо удалить (п. ); 
• данную настройку необходимо вызвать (это возможно прямо из 

меню "ПРОСМОТР НАСТРОЕК" в соответствии с п. ); 
• необходимо сделать просмотр другой настройки (п. ); 
• необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого на-

жать кнопку ); 
 для удаления данной настройки: 
• кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ"; 


 


 

 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

версия  6.42 132 

 

• нажать кнопку . Убедиться, что требуемая настройка удалена – в 
левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номе-
ров (рядом с меню) выделенный фоном номер настройки стал изображаться 
обычным способом. 

Удаление настройки возможно лишь в том случае, если шифр оператора (устанав-
ливаемый после включения дефектоскопа) при создании настройки совпадает с 

шифром оператора при удалении настройки; 
 для вызова данной настройки: 
• кнопками  и   выделить фоном пункт меню "ВЫЗОВ НАСТ"; 
• нажать кнопку . Убедиться, что требуемая настройка вызвана – 

на экране дефектоскопа индицируется А-развертка; 
 для просмотра другой настройки (без выхода из меню "ПРОСМОТР 

НАСТРОЕК"): 
• кнопкой  выделить фоном пункт меню "ПАРАМ. НАСТ"; 
• кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-

ванием цифровых кнопок ввести требуемый номер настройки. Если использо-
вались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения на-
жать кнопку . 

В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных на-
строек; 

• нажать кнопку . Убедиться, что вызваны параметры требуемой 
настройки; 

• используя кнопки  и , просмотреть значения параметров 
требуемой настройки (в соответствии с п. ). 
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10.2  Просмотр и удаление блоков этапов 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 
случае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуе-
мого меню; 

 кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ПРОСМОТР БЛО-
КА ЭТАПОВ"; 

 кнопками  и  или 
после нажатия кнопки  – с ис-
пользованием цифровых кнопок вве-
сти требуемый номер блока этапов. 
Если использовались цифровые кноп-
ки, то после окончания ввода требуе-
мого значения нажать кнопку . 

1  В списке (рядом с меню) 
фоном выделены номера ранее 
созданных блоков этапов. 

2  По умолчанию индициру-
ется номер последнего используемого блока этапов; 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется требуемое меню; 

 кнопками  ( ) выделить фоном пункт меню "НОМЕР ЭТАПА"; 

  кнопками  и  последовательно изменяя номер этапа, про-
смотреть все имеющиеся этапы контроля. При этом: 

• в пункте меню "КОЛ. ЭТАПОВ" индицируется общее количество этапов; 
• в пункте меню "НАСТРОЙКА" показан номер настройки для установ-

ленного номера этапа; 
• в пункте меню "РЕГИСТР." указан вид регистрации (документирования 

результатов контроля) для установленного номера этапа. 
Далее могут быть следующие ситуации: 
• данный блок этапов необходимо удалить (п. ); 
• необходимо сделать просмотр другого блока этапов (п. ); 
• необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого нажать 

кнопку ); 

 для удаления данного блока этапов: 
• кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ"; 
• нажать кнопку . Убедиться, что требуемый блок этапов удален – в 

левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номе-
ров (рядом с меню) выделенный фоном номер блока этапов стал изображаться 
обычным способом. 

 
Удаление блока этапов возможно лишь в том случае, если шифр оператора (ус-
танавливаемый после включения дефектоскопа) при создании блока этапов сов-
падает с шифром оператора при удалении блока этапов; 
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 для просмотра другого блока этапов (без выхода из меню "ПРО-
СМОТР БЛОКА ЭТАПОВ"): 

• кнопкой  выделить фоном пункт меню "ПАРАМ. БЛОКА"; 
• кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-

ванием цифровых кнопок ввести требуемый номер блока этапов. Если исполь-
зовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значения 
нажать кнопку . 

В списке (рядом с меню) фоном выделены номера ранее созданных 
блоков этапов; 

• нажать кнопку . Убедиться, что вызваны параметры требуемого 
блока этапов; 

• просмотреть этапы блока (в соответствии с п. ). 
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10.3  Просмотр и удаление протоколов контроля 
 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 
случае, последовательно нажимая 
кнопку , добиться индикации тре-
буемого меню; 

 кнопкой  ( ) выде-
лить фоном пункт меню "ПРОСМОТР. 
ПРОТОКОЛОВ" ("ПРОСМ. ПРОТОК. 
В-РАЗВЕРТКИ); 

 кнопками  и  или по-
сле нажатия кнопки  – с исполь-
зованием цифровых кнопок ввести тре-
буемый номер соответствующего про-
токола. Если использовались цифровые 
кнопки, то после окончания ввода тре-
буемого значения нажать кнопку . 

1  В списке (рядом с меню) 
фоном выделены номера ранее 
созданных протоколов. 

2  По умолчанию индициру-
ется номер последнего исполь-
зуемого протокола; 

 нажать кнопку . Убедить-
ся, что индицируется требуемое меню и 
фоном выделен пункт меню "ПОКАЗ 
РАЗВ" ("ПОКАЗ В-РАЗВ"). 

 
Далее могут быть следую-

щие ситуации: 
• для данного и других про-

токолов необходимо просмот-
реть только кадры разверток 
(без параметров) (п. ); 

• данный и другие протоко-
лы необходимо просмотреть "в 
полном объеме" (то есть и па-
раметры, и кадры разверток) 
(п. ); 

• по значениям для про-
сматриваемого протокола не-
обходимо воспроизвести на-
стройку (п.  – только для протоколов А-развертки); 

• просматриваемый протокол необходимо удалить (п. ); 
• необходимо удалить все протоколы (п. ); 
• необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого на-

жать кнопку ); 
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 для просмотра кадров разверток (без параметров) нажать кнопку 
. Убедиться, что индицируется меню "ПОКАЗ РАЗВ." ("ПОКАЗ РАЗВ. В"). 

1  При необходимости анализа отраженных сигналов можно восполь-
зоваться ручной измерительной меткой (кнопки  и ) и меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой  – только для протоколов А-раз-
вертки). Для воспроизведения исходного меню нажать кнопку  или 

; 
2  Для просмотра кадра развертки другого протокола: 
• кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с ис-

пользованием цифровых кнопок ввести требуемый номер соответст-
вующего протокола. Если использовались цифровые кнопки, то после 
окончания ввода требуемого значения нажать кнопку ; 

• нажать кнопку . 
3  Для возвращения в меню "ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА" ("ПРОСМ. 

ПРОТОК. В-РАЗВЕРТКИ") нажать кнопку  или ; 

 для просмотра протокола "в полном объеме" кнопками  и  
последовательно выделяя пункты меню, просмотреть значения введенных 
вручную параметров, а также параметров настройки дефектоскопа (рядом с 
меню) для данного протокола. 

1  По умолчанию временные параметры индицируются в миллимет-
рах по глубине контролируемого изделия ("Y" или "Н"). После нажатия 
кнопки  на экране появятся другие измеряемые параметры сигна-
лов. 

2  При необходимости анализа отраженных сигналов можно восполь-
зоваться ручной измерительной меткой (кнопки  и ) и меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ" (вызов кнопкой  – только для протоколов 
А-развертки). Для воспроизведения исходного меню нажать кнопку   
или ; 

3  Для просмотра других протоколов: 
• кнопками  и  выделить фоном пункт меню "ВЫЗ. 

ПРОТ."; 
• кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с ис-

пользованием цифровых кнопок ввести требуемый номер протокола. Ес-
ли использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуе-
мого значения нажать кнопку ; 

• нажать кнопку ; 
• просмотреть значения параметров и кадр развертки (как указано 

выше); 

 для вызова настройки со значениями параметров, указанными в про-
токоле (воспроизведения настройки – только для протоколов А-развертки и 
протоколов вихретокового контроля): 

• кнопками  ( ) выделить фоном пункт меню "ВОСПР. НАСТР."; 
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• нажать кнопку . Убедиться, что требуемая настройка вызвана – 
на экране дефектоскопа индицируется А-развертка; 

 для удаления данного протокола: 
• кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ"; 
• нажать кнопку . Убедиться, что требуемый протокол удален – в 

левой позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке но-
меров (рядом с меню) выделенный фоном номер протокола стал изображаться 
обычным способом. 

 
Удаление протокола возможно лишь в том случае, если шифр оператора при соз-
дании протокола совпадает с шифром оператора при удалении протокола; 

 
 для удаления всех протоколов А-развертки или протоколов вихрето-

кового контроля (всех протоколов В-развертки): 
• кнопками  и  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ ВСЕ"; 
• нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок вве-

сти код для выполнения операции: "39" (для удаления всех протоколов 
А-развертки) или "93" (для удаления всех протоколов В-развертки). После 
окончания ввода требуемого значения нажать кнопку ; 

• нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции данного пункта 
меню индицируется символ "+", а в списке (рядом с меню) нет номеров прото-
колов, выделенных фоном. 
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10.4  Просмотр и удаление отчетов о контроле 
 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 
случае, последовательно нажимая кнопку , добиться индикации требуе-
мого меню; 

 кнопкой  ( ) выде-
лить фоном пункт меню "ПРОСМ. ОТ-
ЧЕТА О КОНТРОЛЕ"; 

 кнопками  и  или 
после нажатия кнопки  – с исполь-
зованием цифровых кнопок ввести тре-
буемый номер отчета. Если исполь-
зовались цифровые кнопки, то после 
окончания ввода требуемого значения 
нажать кнопку . 

1  В списке (рядом с меню) 
фоном выделены номера ранее 
созданных отчетов. 

2  По умолчанию индициру-
ется номер последнего исполь-
зуемого отчета; 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется требуемое меню. 
1  Далее могут быть следующие ситуации: 
• необходимо просмотреть строки данного отчета (п. ); 
• необходимо удалить данный отчет (п. ); 
• необходимо удалить все отчеты (п. ); 
• необходимо вернуться в меню "РЕЖИМ РАБОТЫ" (для этого на-

жать кнопку ). 
2  Просмотр другого отчета возможен только после возвращения в 

меню "РЕЖИМ РАБОТЫ"; 

 для просмотра строк отчета: 
• кнопкой  ( ) выделить фоном пункт меню "ПРОСМ. СТРОК"; 
• кнопками  и   или после нажатия кнопки  – с использо-

ванием цифровых кнопок установить номер требуемой строки отчета. Если ис-
пользовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого значе-
ния нажать кнопку ; 

• нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции данного пункта 
меню индицируется символ "+". Просмотреть значения введенных вручную па-
раметров в пунктах меню "ОБЪЕКТ КОНТР.", "ОБЪЕКТ N", "ПЛАВКА", "ЗАВОД-
ИЗГ", "ГОД ИЗГОТ.", "СТОРОНА", "ДЕФЕКТ". 

Общее количество строк в отчете индицируется в пункте меню "ВСЕ-
ГО СТРОК"; 

 для удаления данного отчета: 
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• кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ"; 
• нажать кнопку . Убедиться, что требуемый отчет удален – в левой 

позиции данного пункта меню индицируется символ "+", а в списке номеров 
(рядом с меню) выделенный фоном номер отчета стал изображаться обычным 
способом. 

 
Удаление протокола возможно лишь в том случае, если шифр оператора при соз-
дании протокола совпадает с шифром оператора при удалении протокола; 

 

 для удаления всех отчетов: 
• кнопкой  выделить фоном пункт меню "УДАЛИТЬ ВСЕ"; 
• нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок вве-

сти код для выполнения операции: "66". После окончания ввода требуемого 
значения нажать кнопку ; 

• нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции данного пункта 
меню индицируется символ "+", а в списке (рядом с меню) нет номеров отче-
тов, выделенных фоном. 
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   11    МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ 

 
 

11.1  Общие положения 
 
11.1.1  С целью повышения достоверности контроля, принятия правиль-

ного решения о наличии или отсутствии дефекта, а также идентификации 
(классификации) выявленных дефектов в дефектоскопе предусмотрено изме-
рение и индикация следующих характеристик: 

• "Y" – глубина расположения дефекта (для ПЭП с углом ввода 90° – 
расстояние от передней грани ПЭП до дефекта); 

• "Х" – расстояние от точки выхода луча ПЭП до проекции дефекта на 
поверхность сканирования; 

• "R" – расстояние до отражателя по ультразвуковому лучу (радиусу); 
• "Т" – время распространения УЗК до дефекта и обратно; 
• "N" – амплитуда отраженного от дефекта сигнала; 
• "К" – коэффициент выявляемояти дефекта (разность между значения-

ми амплитуд эхо-сигнала от дефекта и эталонного отражателя). 
Измерение значений "N" осуществляется только при индикации А-раз-

вертки. 
Кроме того, для типового варианта, предусматривающего контроль по-

верхности катания и подповерхностной зоны обода колеса, в меню "ИЗМЕРЕ-
НИЕ" индицируется значение "∅" – приблизительное значение диаметра кон-
тролируемого обода. 

 
11.1.2  Схема измерения расстояний "Y", "Х" и "R" для ПЭП с углом ввода 

до 90°, а также значения "N" приведена на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.3  Схема измерения расстояния "Y" от ПЭП с углом ввода 90° до де-
фекта приведена на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Y" ИП 

t "Y" 

ИП 

ИП 

t 
"Y", "X", 

"N
" 

"R" 
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"Y" 
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11.1.4  Если в пункте "ТОЛЩИНА" установлен параметр не равный нулю, 
то для индицируемой координаты "Y" учитывается возможность выявления де-
фекта (конструктивного отражателя) многократно отраженным лучом (на рисун-
ке приведен случай выявления дефекта однократно отраженным лучом).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.5  Амплитуда "N" сигнала определяется только в пределах зон ВС1 и 
ВС2. Значение "N" отсчитывается от порога АСД соответствующей зоны ВС, 
причем для индикации истинных значений вершина отраженного сигнала долж-
на быть в пределах от одной клетки снизу до верхней горизонтали А-развертки. 

 
11.1.6  Для выполнения измерений в дефектоскопе предусмотрены две 

измерительные метки: 
• автоматическая (подробнее – в п. 11.2); 
• ручная (пп. 11.3 и 11.5). 
 
11.1.7  Измеренные характеристики дефекта в режиме А-развертки инди-

цируются: 
• для автоматической измерительной метки – в верхней части экрана 

(верхней измерительной строке); 
• для ручной измерительной метки – в меню "ИЗМЕРЕНИЕ". 
Вызов меню измерение кнопкой . 
 
11.1.8  В режиме В-развертки измерения осуществляются только ручной 

измерительной меткой, и характеристики дефекта индицируются в верхней 
части экрана (верхней измерительной строке). 

 
11.1.9  Если ряд измеряемых параметров (из указанных в п. 11.1.1) не 

индицируется в верхней части экрана и (или) меню "ИЗМЕРЕНИЕ", то необхо-
димо нажать кнопку . 

 
11.1.10  Значения времени распространения УЗК и координат, а также ам-

плитуды отраженного сигнала должны считываться с экрана дефектоскопа толь-
ко после установки ПЭП в положение максимума отраженного сигнала. 

 
11.1.11  Если вершина отраженного сигнала находится по высоте за пре-

делами А-развертки, то для уточнения максимума отраженного сигнала (с це-
лью измерения указанных выше характеристик дефекта) необходимо умень-

ИП 
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"X" 
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шить усиление кнопкой  так, чтобы вершина сигнала была бы между 1,5 и 
7,5 клеткой по высоте А-развертки и, уточнив максимум, произвести считыва-
ние требуемых значений "Y", "Х", "R" и "Т". Если при этом измеряется значение 
"N", то истинное значение амплитуды  

NИСТ = "N"  + (" 0" – " "), 
где " 0" и " " – соответственно начальное и конечное усиление. 

Для определения максимума сигнала целесообразно использовать 
режим "ОГИБАЮЩАЯ". 

11.1.12  Точность измерения времени распространения УЗК и координат 
отражателя не зависит от положения вершины сигнала по высоте экрана, если 
она превышает одну клетку снизу и не выходит за верхнюю горизонталь 
А-развертки. 

Для более коротких разверток (в том числе в режиме "ЛУПА") точность 
измерения, как правило, выше. 

11.1.13  Индикация измеренных значений "Y", "X", "R", и "T" выявленного 
дефекта в верхней измерительной строке и меню "ИЗМЕРЕНИЕ" осуществля-
ется следующим образом: 

Диапазон 
значений 

Измеряемая 
величина 

Индикация 
в верхней измери-
тельной строке 

в меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ" 

0,0 – 99,9 "Y", "X", "R" и "T" Х.Х или ХХ.Х Х.Х или ХХ.Х 
100 – 9999 "Y" и "X" ХХХ или ХХХХ ХХХ.Х или ХХХХ.Х 

"R" и "T" ХХХ.Х или ХХХХ.Х ХХХ.Х или ХХХХ.Х 
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11.2  Выполнение измерений с использованием 
автоматической измерительной метки 
Ниже рассматривается наиболее распространенный случай, когда измеряе-

мый сигнал является наибольшим в зоне ВС. В других случаях необходимо восполь-
зоваться ручной измерительной меткой. 

По умолчанию автоматическая измерительная метка, расположенная под 
нижней горизонталью А-развертки, устанавливается: 

• против вершины (максимума) наибольшего сигнала, имеющегося в зоне ВС 
(если отраженный сигнал превышает одну клетку снизу и находится в пределах 
высоты А-развертки); 

• против точки пересечения переднего фронта сигнала с верхней горизон-
талью А-развертки (если вершина отраженного сигнала находится за пределами 
по высоте А-развертки); 

• в конце зоны ВС (если в зоне ВС отсутствуют какие-либо отраженные 
сигналы). 

Если зона ВС "выходит" за пределы А-развертки при ручной установке дли-
тельности развертки или в режиме "ЛУПА РУЧНОЙ МЕТКИ", то автоматическая 
измерительная метка отслеживает сигналы, находящиеся в "видимой" части зоны 
ВС. 

Если на экране индицируются две зоны ВС, причем для обеих зон ВС уста-
новлен эхо-метод, то автоматическая измерительная метка "выбирает" сигнал с 
максимальной амплитудой из двух зон ВС. В остальных случаях (при наличии двух 
зон ВС) отслеживание отраженного сигнала происходит лишь для зоны ВС1 (то 
есть зоны, в которой установлен эхо-метод). 

 если вершина измеряемого сигнала находится в пределах от одной 
клетки снизу до верхней горизонтали А-развертки и автоматическая метка ус-
тановилась против требуемого сигнала, то считать показания (измеренные ха-
рактеристики дефекта) в верхней измерительной строке; 

 если вершина измеряемого сигнала выше верхней горизонтали 
А-развертки, то необходимо воспользоваться рекомендациями п. 11.1.11. 
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11.3  Выполнение измерений с использованием  
ручной измерительной метки (А-развертка) 
 
Для определения параметров любых сигналов, имеющихся на А-развертке, 

предусмотрена ручная измерительная метка со своим измерительным стробом.  
Ручная метка ведет себя подобно автоматической, но в пределах своего 

измерительного строба. С помощью кнопок  и  имеется возможность 
перемещения строба ручной метки в любую часть по длине А-развертки. Управле-
ние стробом осуществляется "по кругу" (достигнув одного края экрана, далее 
строб ручной метки возникает у противоположного края экрана). 

 

11.3.1  Изменение длины строба 
ручной измерительной метки 

 нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ПОИСК"; 

 кнопкой  выделить фоном пункт меню "ДЛ. РУЧ. МЕТКИ"; 

 кнопками  и   установить требуемую длительность строба. 
Длительность строба регулируется в пределах от "1" до "30" (что 

ориентировочно соответствует диапазону от 0,5 до 15 мм по экрану). 
По умолчанию устанавливается значение "19". 

 
 
 

11.3.2  Определение характеристик дефекта 
с использованием ручной измерительной метки 

 нажать кнопку . Убедиться, что на экране индицируется меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ"; 

 если вершина измеряемого сигнала превышает одну клетку снизу и не 
выходит за верхнюю горизонталь А-развертки: 

• кнопками  и  подвести строб ручной измерительной метки 
под требуемый сигнал. При этом ручная измерительная метка установится про-
тив вершины требуемого сигнала; 

• в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" считать значения измеренных характеристик 
дефекта; 

 если вершина измеряемого сигнала расположена выше верхней гори-
зонтали А-развертки, то необходимо воспользоваться рекомендациями 
п. 11.1.11. 
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11.4  Определение условных размеров 
выявленного дефекта (А-развертка) 
 

Условная ширина ∆Х и условная протяженность ∆L (в Протоколе дефекто-
скопа обозначена условная длина) выявленного дефекта определяются путем пе-
ремещения ПЭП над дефектом при требуемой (браковочной) чувствительности 
как расстояние между крайними положениями точки выхода луча ПЭП (или какой-
либо другой точки/грани ПЭП, например, передней грани ПЭП), соответствующих 
порогу АСД. 

Условная высота ∆Y выявленного дефекта определяется путем перемеще-
ния ПЭП над дефектом при требуемой (браковочной) чувствительности как раз-
ность показаний глубиномера для крайних положений точки выхода луча ПЭП, со-
ответствующих порогу АСД. 

Измерение величины ∆Y может осуществляться одним из двух способов. 
 

 определение условных размеров выявленного дефекта с использова-
нием автоматической измерительной метки: 

• последовательно считать показания "Y" для двух положений ПЭП. Од-
новременно с помощью измерительной линейки определить величину ∆L в со-
ответствии с рисунком; 

• определить величину ∆Y, как разность показаний "Y"; 
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 определение условных размеров выявленного дефекта с использова-
нием режима "ОГИБАЮЩАЯ" и "ручной" измерительной метки: 

• включить режим "ОГИБАЮЩАЯ";  
• переместить ПЭП в зоне дефекта и получить на экране огибающую от-

раженных от дефекта сигналов; 
• нажать кнопку . Убедиться, что индицируется меню "ИЗМЕРЕ-

НИЕ"; 
• кнопками  и  подвести строб ручной измерительной метки 

соответственно к переднему и заднему фронту огибающей так, чтобы метка ус-
танавливалась напротив пересечения АСД и требуемого фронта сигнала. Ве-
личина ∆Y определяется как разность двух показаний "Y" из меню "ИЗМЕРЕ-
НИЕ"; 

• после выполнения измерений отключить режим "ОГИБАЮЩАЯ". 
В данном случае величину ∆L следует определять, как указано выше 

(см. п. ). 
 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

версия  6.42 147 

 

11.5  Выполнение измерений с использованием 
ручной измерительной метки (В-развертка) 
При индикации В-развертки имеется только ручная измерительная метка, 

которая представляет собой горизонтальную линию. Ручная измерительная мет-
ка (горизонтальная линия) управляется кнопками  и , причем переме-
щается по экрану вертикально. 

 измерение координат выявленного дефекта: 
• кнопками  и  переместить (по вертикали) горизонтальную 

линию (ручную измерительную метку) к середине (по высоте) требуемой пачки 
отраженных сигналов; 

• считать показания "Y", "Х" и "Т" в верхней измерительной строке; 
 измерение условной высоты ∆Y (см. рисунок в п. 8.3.2): 
• кнопками  и  подвести горизонтальную линию (ручную изме-

рительную метку) к верхнему краю требуемой пачки отраженных сигналов; 
• считать показание "Y" = Y1 в верхней измерительной строке; 
• подвести горизонтальную линию к нижнему краю требуемой пачки от-

раженных сигналов; 
• считать показание "Y" = Y2; 
• определить ∆Y =Y1 – Y2. 
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   12    ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
12.1   Кратковременное отключение дефектоскопа 
 

 нажать кнопку . Убедиться, что установился режим работы де-
фектоскопа "ПАУЗА". 

1  Если в дефектоскопе установлен режим кнопок "Т", то его необхо-
димо предварительно отключить, для чего нажать кнопку . 

2  Для продолжения работы с возвращением в ранее установленный 
режим работы дефектоскопа следует нажать любую кнопку. 

 
 

 
 
 
 

12.2  Полное отключение дефектоскопа 
 

12.2.1  Отключение при питании дефектоскопа 
от сети переменного тока 
 

 нажать кнопку ; 

 отсоединить САЗУ от сети переменного тока; 

 отсоединить низковольтный кабель САЗУ от разъема "12V 0,7А" на 
передней панели БЭ. 

 
При отсоединении кабеля САЗУ от БЭ дефектоскопа необходимо предварительно на-
жать кнопку на разъеме кабеля САЗУ. 

 
 
 

12.2.2  Отключение при питании дефектоскопа 
от аккумуляторной батареи 
 нажать кнопку . 
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   13  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА К КОМПЬЮТЕРУ 
 
 

Програмное обеспечение Вашего дефектоскопа для связи с ПЭВМ представ-
ляет собой программу "PelengPC" – базу данных для получения, хранения и обра-
ботки информации, полученной из дефектоскопа. 

Требования к ПЭВМ: 
• На ПЭВМ должна быть установлена русифицированная версия операцион-

ной системы Microsoft Windows XP; 
• ПЭВМ должна быть оборудована дисководом для компакт-дисков и мани-

пулятором типа "мышь"; 
• ПЭВМ должна иметь свободный последовательный СОМ-порт типа 

RS-232 
• для вывода документов на печать к ПЭВМ должен быть подключен прин-

тер. 
Программа "PelengPC" устанавливается с компакт-диска, поставляемого 

вместе с дефектоскопом. Для начала установки необходимо запустить файл 
PelengPC_verX_X.exe из корневого каталога компакт-диска. Ярлык программы 
"PelengPC" после её установки находится на рабочем столе. 

Описание программы "PelengPC" находится в файле справки, который можно 
вызвать на экран нажатием кнопки F1 или из меню "Помощь" (пункт "О програм-
ме"). 

Для подключения дефектоскопа к ПЭВМ необходим специальный кабель из 
комплекта дефектоскопа. 
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   14    НАЗНАЧЕНИЕ, РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА 

 
14.1  Назначение вихретокового канала 

 
Дефектоскоп кроме ультразвукового канала имеет в своем составе и 

вихретоковый. 
Вихретоковый канал дефектоскопа предназначен для выявления поверх-

ностных и подповерхностных дефектов в объектах из электропроводящих ма-
териалов. В дефектоскопе предусмотрена регистрация характеристик выяв-
ленного дефекта, а также оценка глубины выявленных трещин. 

В качестве индикаторов используется звуковой и световой индикаторы, а 
также экран дефектоскопа, на который выведена бегущая развертка. 

Кроме бегущей развертки, на экране отображается: 
• текущее усиление вихретокового канала ">", относительные единицы; 
• амплитуда текущего сигнала "А", отсчеты; 
• относительная амплитуда максимального сигнала на экране "А′ ", 

отсчеты; 
• фаза текущего сигнала "Ф", град.; 
• относительная фаза максимального сигнала на экране "Ф′ ", град.; 
• измеренная глубина трещины "Н", мм. 

Усиление отображается на экране всегда. Измеряемые величины ("А",  
"А′ " , "Ф", "Ф′ ", "Н") принадлежат наибольшему сигналу на экране. Под этим 
сигналом располагается автоматическая измерительная метка. Для того чтобы 
увидеть значение параметра, не отображаемое на экране в настоящий момент, 
необходимо один или несколько раз нажать кнопку . 

Вихретоковый канал дефектоскопа реализует динамический и статиче-
ский способы контроля. В качестве параметра контроля используется ампли-
туда сигнала или его фаза. 
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14.2  Подключение ВТП к дефектоскопу 
 

К вихретоковому каналу дефектоскопа подключаются ВТП, поставляемые 
фирмой "Алтек". Возможно также подключение ВТП из комплекта дефектоскопов 
семейства ВД-12НФ. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

подключать к вихретоковому каналу дефектоскопа ВТП из ком-
плекта дефектоскопа ВД-70 и ВД3-71 из-за несоответствия кон-
тактов разъема. 

 
  ВТП подключить к разъему, обозначенному "ВТП" на передней панели 

дефектоскопа.  
 

Для отсоединения 8-штырькового разъема LEMO (вилка) от розетки необходимо 
потянуть (без усилия) за металлический корпус вилки. При этом фиксирующие 
лепестки сжимаются, освобождая вилку из розетки. Тянуть за подходящий к вилке 
кабель не допускается! 

 
При работе в динамическом режиме в момент подключения или от-

ключения ВТП на экране появляется сигнал, вызванный резким изменени-
ем амплитуды или фазы.  


 

γ 
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14.3  Создание и запись настройки 
для вихретокового контроля 

 
 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 

случае один или несколько раз нажать кнопку  до появления на экране 
требуемого меню. Кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "СОЗДАНИЕ 
НАСТРОЙКИ"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок ввести "свободный" номер, под которым созданная 
настройка будет записана в память дефектоскопа. Если в данном пункте ис-
пользовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемого цифро-
вого значения необходимо нажать кнопку . 

 

Ультразвуковые и вихретоковые настройки имеют единую нумера-
цию; 

 

 нажать кнопку . На экране 
появится меню "ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ"; 

 кнопкой  ( ) выделить 
фоном пункт "ДРУГИЕ ДЕТАЛИ", после 
чего нажать кнопку . 

 кнопкой  ( ) в от-
крывшемся окне выделить фоном типо-
вой вариант 001 "ВТК: ВИХРЕТОКО-
ВЫЙ КОНТРОЛЬ", после чего нажать 
кнопку . На экране появится меню "ВИХРЕТОК", в котором значения всех 
параметров будут установлены по умолчанию. 

 настроить вихретоковый канал согласно разделу 14.4; 

 кнопкой  выделить фоном пункт "ЗАП. НАСТР."; 

 убедиться, что в данном пункте меню индицируется требуемый номер 
для записи созданной настройки; 

 нажать кнопку . Убедиться, что в левой позиции пункта меню ин-
дицируется символ "+", а в списке номеров (рядом с меню) используемый но-
мер стал выделен фоном. Это значит, что созданная настройка записана в па-
мять дефектоскопа. 

Сохраненная вихретоковая настройка может быть включена в блок 
этапов (см. п. 6.2). 
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14.4  Настройка вихретокового канала дефектоскопа 
 

При создании настройки вихретокового канала все основные параметры ус-
тановлены по умолчанию согласно таблице: 

 
Меню Пункт меню Наименование 

параметра 
Значение 

параметра 
"ВИХРЕТОК" "ЧАСТОТА" Частота вихретокового  

канала 
70 кГц 

"ГЕНЕРАТОР" Амплитуда сигнала задаю-
щего генератора 

8,3 В 

"РЕЖИМ" Способ вихретокового  
контроля 

Динамика 

"МЕТОД" Метод обработки сигналов Фазовый 
"ИНВЕРСИЯ" Способ вывода сигналов на 

экран дефектоскопа 
+ 

"ТИП ВТП" Тип используемого ВТП ПН–7.5 
 
 
 

14.4.1  Установка амплитуды и частоты 
генератора вихретокового канала 
Вихретоковый канал дефектоскопа работает в частот-

ном диапазоне от 10 до 100 КГц. Для повышения чувстви-
тельности при контроле объектов из низколегированной стали 
частоту необходимо уменьшать, а при контроле объектов из 
высоколегированных сталей или алюминия и его сплавов – уве-
личивать. Для выявление трещин малой глубины, следует уста-
навливать более высокую частоту. 

Амплитуда генератора вихретокового канала может 
быть выбрана из четырех значений: 

• 8,3 В 
• 3,4 В 
• 1,5 В 
• 0,8 В 

В большинстве случаев должно быть установлено значение 8,3 В. Однако при 
контроле особо тонких объектов амплитуду генератора необходимо уменьшать. 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране 
индицируется меню "ВИХРЕТОК". 

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует 
нажать кнопку  

 кнопками  и  выделить фоном пункт "ЧАСТОТА"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок ввести требуемое значение частоты. Если в данном 
пункте использовались цифровые кнопки, то после окончания ввода требуемо-
го цифрового значения необходимо нажать кнопку ; 
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 кнопками  и  выделить фоном пункт "АМПЛИТУДА"; 

 кнопками  и  выбрать требуемое значение амплитуды. 
 
 
 

14.4.2  Установка режима вихретокового контроля 
(динамический, статический) 
Вихретоковый канал может работать в двух режимах – динамическом и 

статическом.  
В статическом режиме на экран выводится разница между текущей ампли-

тудой (или фазой) сигнала и амплитудой (или фазой) сигнала, полученного в мо-
мент калибровки на материал. Контроль в этом режиме не требует очень тща-
тельного соблюдения скорости контроля. Так как в статическом режиме измене-
ние свойств объекта контроля (например, шероховатости или магнитных 
свойств) не компенсируется автоматически, то сигнал может смещаться отно-
сительно нулевого уровня на экране дефектоскопа при изменении свойств мате-
риала. Поэтому периодически надо проводить калибровку на материал. Статиче-
ский режим целесообразно использовать для точного определения местоположе-
ния трещины после того, как она была выявлена в динамическом режиме. 

В динамическом режиме на экран выводится относительное изменение ам-
плитуды или фазы. 

 
Вихретоковый контроль в динамическом режиме требует тщательного соблюде-
ния скорости сканирования в следующих пределах: 
• не менее 50 мм/с 
• не более 100 мм/с. 

При контроле в динамическом режиме не требуется проводить на-
стройку нулевого уровня (калибровку на материал). 

 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране 
индицируется меню "ВИХРЕТОК". 

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует 
нажать кнопку ; 

 кнопками  и  выделить фоном пункт "РЕЖИМ"; 

 кнопками  и  выбрать значение "ДИНАМИКА" или "СТАТИ-
КА". 

 
 
 

14.4.3  Установка метода вихретокового контроля 
(амплитудный, фазовый) 
Сигнал от ВТП является гармоническим. В качестве параметра контроля 

для вихретокового канала может использоваться амплитуда сигнала или его фаза. 
Как правило, использование фазы сигнала в качестве параметра контроля является 
более эффективным, чем использование амплитуды по следующим причинам: 

• слабая зависимость от перекоса ВТП; 
• меньший уровень помех. 

  


 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

версия 6.42 155 

Д
еф

ектоскоп ультразвуковой "П
Е

Л
Е

Н
Г" УД

2-102. Руководство по эксплуатац
ии. Ч

асть II 

 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране 
индицируется меню "ВИХРЕТОК". 

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует 
нажать кнопку ; 

 кнопками  и  выделить фоном пункт "МЕТОД"; 

 кнопками  и  выбрать значение "АМПЛИТУДА" или "ФАЗА". 
 
 
 
14.4.4  Настройка автоматической остановки 
бегущей развертки (калибровка на воздух) 
Для облегчения работы оператора предусмотрена функция остановки раз-

вертки при отрыве ВТП от поверхности объекта контроля. После остановки раз-
вертки имеется возможность изменять усиление дефектоскопа кнопками  и 

. При изменении усиления высота остановленного сигнала также будет из-
меняться. 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля; 

 удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхно-
сти образца или объекта контроля, нажать кнопку . 

После изменения частоты или амплитуды генератора вихретокового ка-
нала определение условий остановки развертки следует проводить заново. 

 
 
 

14.4.5  Настройка нулевого уровня при работе 
в статическом режиме (калибровка на материал) 
Перед настройкой чувствительности при работе в статическом режиме 

вихретокового контроля необходимо настроить нулевой уровень, т.е. провести 
калибровку вихретокового канала на материал объекта контроля. 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля; 

 установить ВТП на поверхность образца или объекта контроля и на-
жать кнопку . 

1  Если материал объекта контроля отличается от материала образца 
и сигналы сместились относительно нулевого уровня на экране дефектоско-
па, то следует повторно откалиброваться на материал объекта контроля. 

2  Если объект контроля неоднороден по своим магнитным свойст-
вам или шероховатости, то сигналы могут смещаться относительно 
нулевого уровня на экране дефектоскопа. В этом случае следует по-
вторно откалиброваться на материал объекта контроля. 

3  После повторной калибровки на материал заново настраивать 
чувствительность не требуется. 

4  В динамическом режиме вихретокового контроля нет необходимо-
сти проводить калибровку на материал. 
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14.4.6  Настройка чувствительности  
вихретокового канала  
Для настройки чувствительности в вихретоковом контроле используются 

стандартные образцы из материала объекта контроля с искусственным дефек-
том – пропилом заданной глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствитель-
ности заключается в установке такого усиления, чтобы сигнал от искусственно-
го дефекта пересекал порог и тем самым вызывал срабатывание АСД. Высоту 
порога также можно изменять. 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля. 
Перед настройкой чувствительности необходимо провести 

калибровку на воздух. При работе в статическом режиме также 
необходимо провести калибровку на материал; 

 несколько раз провести ВТП по поверхности образца над искусствен-
ным дефектом, после чего снять ВТП с поверхности образца, удалив не менее 
чем на 15 см от нее. 

 
После снятия ВТП бегущая развертка на экране остановится; 

 

 кнопками  и  установить такое усиление, чтобы максималь-
ный на экране сигнал превышал порог срабатывания АСД. 

1  Сигнал, находящийся у правого края экрана, является помехой от 
мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости при 
отрыве ВТП от образца или установке ВТП на образец. Этот сигнал 
также, как и все остальные сигналы на экране перемещается справа 
налево. Он не должен рассматриваться как сигнал от искусственного 
дефекта;  

2  В отличие от режима ультразвукового контроля, усиление вихре-
токового канала измеряется не в децибелах, а в относительных едини-
цах. Единица измерения усиления вихретокового канала несколько мень-
ше децибела. 

 
 
 
14.4.7  Настройка режима оценки глубины  
выявленной трещины 
Вихретоковый канал дефектоскопа позволяет оценивать глубину выявлен-

ных поверхностных дефектов (трещин) только с помощью вихретокового преоб-
разователя ПН-7.5. Измеренное значение глубины трещины Н отображается в из-
мерительной строке вверху экрана. До тех пор, пока не проведена настройка 
оценки глубины трещины, вместо значения Н отображаются нули. 

Для настройки оценки глубины трещины необходим образец с искуственным 
дефектом (пропилом) известной глубины. Материал образца и шероховатость 
его поверхности должны соответствовать контролируемому изделию.  

При оценке глубины трещины необходимо тщательно соблюдать скорость 
сканирования: 

• не менее 50 мм/с 
• не более 100 мм/с 

 убедиться, что включен режим вихретокового контроля и на экране 
индицируется меню "ВИХРЕТОК". 
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1  Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следу-
ет нажать кнопку . 

2  Перед настройкой измерения глубины трещины необходимо 
провести калибровку на воздух. При работе в статическом режиме 
также необходимо провести калибровку на материал; 

 несколько раз провести ВТП по поверхности образца над искусствен-
ным дефектом, после чего снять ВТП с поверхности образца, удалив не менее, 
чем на 15 см от нее. 

Как правило, при работе в динамическом режиме необходимо после 
установки ВТП на поверхность объекта контроля подождать 5-7 с, пока 
с экрана исчезнет сигнал, вызванный мгновенным изменением магнитной 
и электрической проницаемости. После этого можно приступать к 
выявлению искусственных дефектов; 

 кнопками  и  выделить фоном пункт "Н ИСТ"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок ввести глубину искусственного дефекта. Если ис-
пользовались цифровые кнопки, то после окончания ввода необходимо нажать 
кнопку ; 

 нажать кнопку . 
 
 
 
14.4.8  Выбор используемого типа ВТП и ввод его номера 
Перед сохранением вихретоковой настройки можно указать тип вихретоко-

вого преобразователя и его номер. Указанная информация будет отображаться 
при просмотре протоколов контроля и настроек как в дефектоскопе, так и в Базе 
данных. 

 убедиться, что на экране имеется вихретоковая настройка и индици-
руется меню "ВИХРЕТОК". 

Для вызова(удаления) на экран (с экрана) меню "ВИХРЕТОК" следует 
нажать кнопку ; 

 кнопками  и  выделить фоном пункт "ТИП ВТП"; 

 кнопками  и  выбрать тип используемого ВТП. 
По умолчанию установлен тип ВТП ПН-7.5, но можно выбрать любой 

из предложенного списка: ПН-15, ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3, ТИП Н, ДРУГОЙ; 

 кнопками  и  выделить фоном пункт "N ВТП"; 

 нажать кнопку  и с использованием цифровых кнопок ввести но-
мер ВТП, после чего повтор нажать кнопку ; 
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14.5  Вызов настройки и проведение  
вихретокового контроля 

 
По сравнению с ультразвуковым видом контроля, вихретоковый контроль 

имеет следующие особенности: 
• не требуется контактирующая жидкость; 
• контролируются изделия из электропроводящих материалов; 
• выявляются поверхностные и подповерхностные дефекты на глубине не 

более нескольких миллиметров; 
• выявляются дефекты малых размеров, например, трещины с раскрытием 

в доли миллиметра. 
При вихретоковом контроле в динамическом режиме необходимо тщатель-

ного соблюдать скорость сканирования в следующих пределах: 
• не менее 50 мм/с; 
• не более 100 мм/с. 
При вихретоковом контроле в статическом режиме нельзя превышать ско-

рость сканирования 100 мм/с. 
Рекомендуется использовать динамический режим и фазовый метод кон-

троля. 
Все сигналы на экране дефектоскопа перемещаются справа налево. Как пра-

вило, в динамическом режиме контроля при установке или отрыве ВТП от объек-
та контроля появляется сигнал, являющийся помехой от мгновенного изменения 
магнитной и электрической проницаемости. Сканирование можно начинать через 
5-7 с, когда этот сигнал исчезнет с экрана. 

В процессе контроля, чтобы увидеть все измеряемые величин в верхней 
части экрана необходимо нажать кнопку . 

 убедиться, что индицируется меню "РЕЖИМ РАБОТЫ". В противном 

случае один или несколько раз нажать кнопку  до появления на экране 
требуемого меню. Кнопкой  ( ) выделить фоном пункт "ВЫЗОВ НА-
СТРОЙКИ"; 

 кнопками  и  или после нажатия кнопки  – с использо-
ванием цифровых кнопок ввести номер вызываемой настройки. Если исполь-
зовались цифровые кнопки, то после окончания ввода необходимо нажать 
кнопку ; 

 нажать кнопку , при этом на экране появится развертка для вих-
ретокового контроля. 
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14.6  Создание и запись протоколов и отчетов 
вихретокового контроля 
 
Создание и запись протоколов и отчетов вихретокового контроля происхо-

дит через меню "ПОИСК" (пп. 9.1 и 9.2 настоящего РЭ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.7  Просмотр и удаление протоколов и отчетов 
вихретокого контроля 
 
Отчеты и протоколы по ультразвуковому и вихретоковому контролю име-

ют единую нумерацию. Для просмотра и удаления отчетов и протоколов вихре-
токового контроля необходимо воспользоваться пунктами меню "ПРОСМОТР 
ПРОТОКОЛОВ" и "ПРОСМ. ОТЧЕТА О КОНТРОЛЕ" (пп. 10.3 и 10.4 настоящего РЭ). 

При просмотре отчетов и протоколов вихретокового контроля некоторые 
пункты могут быть заблокированы, т.к. они имеют отношения только к резуль-
татам ультразвукового контроля. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
 

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТРОЕК 
ДЕФЕКТОСКОПА "PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД 

 
 

Типовые варианты для различных элементов колесной пары 
 

№ типового 
варианта Контролируемый элемент колесной пары 

1 Ось РУ-1 (РД 07.09-97 с изм.) 
2 Ось РУ-1Ш (РД 07.09-97 с изм.) 
3 Ось (СТО ФПК 1.11.001-2011) 
4 Кольца подшипников 
5 Колесо (РД 07.09-97 с изм.) 
6 Сварные швы котлов цистерн  

и толщинометрия боковых рам тележек 
7 Ось (СТО РЖД 1.11.002-2008) 
8 Колесо (СТО РЖД 1.11.002-2008, СТО  ФПК 1.11.001-2011) 
9 Вихретоковый контроль (РД 32.150-2000 с изм.,  

ТИ НК элементов колесных пар с коническими подшипниками 
 вагонов скоростных поездов)  

0 Другие детали: 000 УЗК: ультразвуковой контроль 
001 ВТК: вихретковый контроль 
 

 
 
Типовые варианты для различных способов контроля 
элементов колесной пары 

 

№ 
типового 
варианта 

Способ контроля 

Применяемый ПЭП / вид освиде-
тельствования КП  

Образцы  
для настройки 

чувствительности / 
состояние оси / 
элемент колеса 

Особенности / 
применяемые ва-
рианты методов 

1 2 3 4 
О с ь  Р У - 1  ( Р Д  0 7 . 0 9 - 9 7  с  и з м . )  

10 Комбинированный ПЭП  
П131-2,5-0°/ 18°– <0°> 

07.09.01-РУ1  

11 Комбинированный  
ПЭП П131-2,5-0°/ 18° – <0°> 

СО-2 (СО-3Р) Включая про-
звучиваемость 

13 Комбинированный  
ПЭП П131-2,5-0°/ 18° – <18°> 

07.09.01-РУ1  

16 П121-2,5-50°, П111-5 07.09.01-РУ1  
19 П131-2,5-25°/43°/56° 07.09.01-РУ1 Конусный ПЭП 
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Продолжение таблицы – Типовые варианты для различных способов контроля 
1 2  3  4  

О с ь  Р У - 1 Ш  ( Р Д  0 7 . 0 9 - 9 7  с  и з м . )  
20 П111-2,5 / комбинированный 

ПЭП П131-2,5-0°/18° – <0°> 
07.09.01-РУ1Ш  

21 П111-2,5 / комбинированный 
ПЭП П131-2,5-0°/18° – <0°> 

СО-2 (СО-3Р) Включая прозву-
чиваемость 

23 П121-2,5-18 / комбинирован-
ный ПЭП П131-2,5-0°/18° – 

<18°> 

07.09.01-РУ1Ш  

26 П121-2,5-50°, П111-5 07.09.01-РУ1Ш  
29 П131-2,5-25°/43°/56° 07.09.01-РУ1Ш Конусный ПЭП 

О с ь  ( С Т О  Ф П К  1 . 1 1 . 0 0 1 - 2 0 1 1 )   
30 Обыкновенное  

(промежуточная ревизия  
буксового узла) 

С буксовым узлом. 
Без тормозного диска и 

доступа к торцу /  
шейке оси 

Комплекс BR 

31 Обыкновенное  
(промежуточная ревизия  

буксового узла) 

С буксовым узлом. 
Без тормозного диска и 

доступа к торцу /  
шейке оси 

Дополнительные 

32 Обыкновенное  
(промежуточная  

ревизия буксового узла) 

С буксовый узлом. 
Доступ к торцу /  

зарезьбовой канавке 

Комплекс АR 

33 Обыкновенное  
(промежуточная  

ревизия буксового узла) 

С буксовым узлом. 
Доступ к торцу /  

зарезьбовой канавке  

Дополнительные 

34 Обыкновенное или полное  Без тормозного диска. 
С кольцами подшипников 

Комплекс АR 

35 Обыкновенное или полное Без тормозного диска. 
С кольцами подшипников 

Дополнительные    

36 Обыкновенное или полное  Без колец подшипников  Комплекс АR 
37 Обыкновенное или полное Без колец подшипников Дополнительные 
38 Новое формирование До напрессовки элемен-

тов 
Комплекс ТR 

К о л ь ц а  п о д ш и п н и к о в  
40 П121-1,25-90° 07.09.10 и 07.09.11  
45 П121-1,25-90° СО-2 (СО-3Р)  

К о л е с о  
51 С использованием устройства УСК-4 
59 Ручной 

К о т л ы  ц и с т е р н  
61 Нахлесточные швы накладки и фасонной лапы 
62 Стыковые швы приварки днищ к цилиндрической части котла цистерн 
65 Толщинометрия боковых рам тележек 
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Продолжение таблицы – Типовые варианты для различных способов контроля 
1 2  3  4  

О с ь  ( С Т О  Р Ж Д  1 . 1 1 . 0 0 2 - 2 0 0 8 )  
70 Обыкновенное (промежуточ-

ная ревизия буксового узла) 
Без демонтажа 
буксового узла 

Комплекс 1 

71 Обыкновенное (промежуточ-
ная ревизия буксового узла) 

Без демонтажа 
буксового узла 

Дополнительные 

72 Обыкновенное или полное  С кольцами 
подшипников 

Комплекс 1 

73 Обыкновенное или полное  С кольцами  
подшипников 

Комплекс 2 

74 Обыкновенное или полное  С кольцами  
подшипников 

Дополнительные 

75 Обыкновенное или полное  Без колец  
подшипников 

Комплекс 1=2 

76 Обыкновенное или полное  Без колец  
подшипников 

Дополнительные 

77 Ремонт со сменой элементов/ 
внутренние дефекты 

До напрессовки 
элементов 

Комплекс 1=2 

78 Ремонт со сменой элементов/ 
прозвучиваемость 

До напрессовки 
элементов 

Комплекс 1=2 

79 Ремонт со сменой элементов/ 
прозвучиваемость 

До напрессовки 
элементов 

Дополнительные 

К о л е с о  ( С Т О  Р Ж Д  1 . 1 1 . 0 0 2 - 2 0 0 8 ,  
С Т О  Ф П К  1 . 1 1 . 0 0 1 - 2 0 1 1 )  

80 Обыкновенное Обод Обязательные 
81 Обыкновенное Обод Дополнительные 
82 Полное Обод Обязательные 
83 Полное Обод Дополнительные 
84 Полное Диск Обязательные: 

ФПК  
Дополнительные: 

РЖД 
85 После наплавки гребня Обод Обязательные 
86 До и после термического уп-

рочнения 
Обод Обязательные 

В и х р е т о к о в ы й  к о н т р о л ь  ( Р Д  3 2 . 1 5 0 - 2 0 0 0  с  и з м . )   
90 Цельнокатаное колесо колесной пары 
91 Тележка грузового вагона 
92 Тележка рефрижераторного вагона (тележка ЦМВ пассажирского вагона) 
93  Детали пассажирского вагона 
94   Автосцепное устройство 
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Типовые варианты УЗК для различных частей элементов колесной пары 
 

Э
ле

м
ен

т
 №  

типо-
вого ва-
рианта 

Контролируемая зона ПЭП, 
его положение 

Эталонный 
отражатель 

(размеры в мм) 

Чувствитель-
ность, дБ 

Масштаб 
разверт-

ки, 
мм/дел. 

Зона ВС,  
мм 

Метод 
кон-

троля требу-
емая 

допол-
ните-
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
сь

 Р
У1

 (Р
Д

 0
7.

09
-9

7 
с 

из
м

.) 

Контроль прямым ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1 
101 Средняя + дальняя 

подступичная части 
(кроме внешней кром-
ки ступицы)  

П131-2,5-0°/18° – 
<0°>  

зарезьбовая канавка 

Н=4,  LГ=530 "Y"=1711 
у внутренней кромки 
дальней ступицы 

0 
(Gбр1) 

6 МY=248 1000…1950 эхо 

102 Ближняя шейка + 
предподступичная 
часть  
(кольца надеты) 

П131-2,5-0°/18° – 
<0°>  

зарезьбовая канавка 

Н=3   LА=200 "Y"=147 
под внутренним вто-
рым кольцом 

0 
(Gбр3) 

6 МY=248 100…400 эхо 

103 Ближняя шейка + 
предподступичная 
часть  
(кольца сняты) 

П131-2,5-0°/18° – 
<0°>  

зарезьбовая канавка 

Н=1  LЕ=200 на шейке 0 
(Gбр4) 

6 МY=248 100…400 эхо 
 

107 Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя 
подступичные части + 
ближняя шейка / с 
АРУ 

П131-2,5-0°/18° – 
<0°> зарезьбовая 

канавка / сквозное 
прозвучивание 

Н=4   LГ=530 у внут-
ренней кромки даль-
ней ступицы / Н=3  
LА=200 под внутрен-
ним вторым кольцом 

0 / 0 
(Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 
 

100..400 
1000…1950 
2168…2270 

эхо 
эхо 
АРУ 

Контроль прямым ПЭП. Настройка чувствительности по СО-2 (СО-3Р) 
1101),3) Прозвучиваемость 

L=2294 "Y"=2190 
П131-2,5-0°/18° – 

<0°>  
зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность  "Y"=59    

–46 
(GбрП) 

0 МY=248 2168…2270 ЗТМ 

1111) Прозвучиваемость 
L=2294 "Y"=2190 

П131-2,5-0°/18° – 
<0°>  

зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие 
∅6 мм "Y"=157 

–22 
(GбрП) 

0 МY=248 2168…2270 ЗТМ 
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Продолжение таблицы  – Типовые варианты УЗК для различных частей элементов колесной пары 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
сь

 Р
У1

 (Р
Д

 0
7.

09
-9

7 
с 

из
м

.) 

1171),3) Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя 
подступичные части + 
ближняя шейка 

П131-2,5-0°/18° – <0°>  
зарезьбовая канавка / 
сквозное прозвучи-

вание 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 / 
Н=4  LГ=530 /  
Н=3  LА=200 

–46 / 0 / 0 
(GбрП / 
Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 100…400 
1000…1950 

эхо 
эхо 

1181) Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя 
подступичные части + 
ближняя шейка 

П131-2,5-0°/18° – <0°>  
зарезьбовая канавка / 
сквозное прозвучи-

вание 

СО-2 отверстие 
∅ 6 мм "Y"=157 

–22 / 0 / 0 
(GбрП / 
Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 100…400 
1000…1950 

эхо 
эхо 

Контроль наклонным ПЭП с углом ввода 18°. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1 
131 Ближняя внешняя 

подступичная часть  
(кольца надеты) 

П131-2,5-0°/18° – 
<18°>  

зарезьбовая канавка 

Н=3   LБ=325 "Y"=258 
у внешней кромки 
ступицы 

0 
(Gбр5) 

6 
 

МY=235 
(МR=248) 

257…333 эхо 

134 Ближняя внешняя 
подступичная часть  
(кольца надеты) 

П131-2,5-0°/18° – 
<18°>  

зарезьбовая канавка 
(шумоподавление) 

Н=3   LБ=325 "Y"=258 
у внешней кромки 
ступицы 

0 
(Gбр5) 

6 
 

МY=235 
(МR=248) 

257…333 эхо 

Контроль наклонным ПЭП с углом ввода 50° или прямым ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1 
161 Средняя и подступич-

ная части (кроме 
внешней кромки сту-
пицы) 

П121-2,5-50°  
средняя часть 

(подтверждение) 

Н=1,5  LВ=530 
"Y"=183 у внутренней 
кромки ступицы  

0 
(Gбр2) 

6 МY=88 
(МR=137) 

161…225 эхо 

163 Ближняя внешняя 
подступичная часть  
(кольца сняты) 

П121-2,5-50° 
цилиндрическая по-

верхность шейки 

Н=1,5  LД=325 
"Y"=162 у внешней 
кромки ступицы 

0 
(Gбр6) 

6 
 

МY=88 
(МR=137) 

145…180 эхо 

167 Ближняя шейка + 
предподступичная 
часть  
(кольца надеты) 

П111-5 
торец 

(подтверждение) 

Н=3  LА=200 
на шейке  

0 
(Gбр7) 

6 МY=248 
 

100..350 эхо 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Р
У1

 (Р
Д

 0
7.

09
-9

7 
с 

из
м

.) 

Контроль конусным ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1 
191 Ближняя подступичная + 

средняя части (кроме 
внешней кромки ступицы) 

П131-2,5-56° (переключа-
тель в положении "•") 
центровое отверстие 

Н=4  LГ=530 
у внутренней кромки 
дальней ступицы 

0 
(Gбр1К) 

7 МY=250 
(МR=250) 

400…1000 эхо 

192 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть  
(кольца надеты) 

П131-2,5-43° (переключа-
тель в положении "•••")  

центровое отверстие 

Н=3  LА=200 
"Y"=147 под внут-
ренним вторым 
кольцом  

0 
(Gбр3К) 

7 МY=239 
(МR=250) 

95…296 эхо 

193 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть  
(кольца сняты) 

П131-2,5-43° (переключа-
тель в положении "•••") 

центровое отверстие 

Н=1   LЕ=200 на шей-
ке  

0 
(Gбр4К) 

7 МY=239 
(МR=250) 

95…296 эхо 

194 Ближняя внешняя под-
ступичная часть  
(кольца надеты) 

П131-2,5-25° (переключа-
тель в положении "••") 
центровое отверстие 

Н=3  LБ=325  у внеш-
ней кромки ступицы  

0 
(Gбр5К) 

7 МY=205 
(МR=250) 

278…376 эхо 

 О
сь

 Р
У1

Ш
 (Р

Д
 0

7.
09

-9
7 

с 
из

м
.) 

Контроль прямым ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1Ш 
201 Средняя + дальняя под-

ступичная части (кроме 
внешней кромки ступицы)  

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец 

Н=4   LГ=490 
"Y"=1726 у внутрен-
ней кромки дальней 
ступицы 

0 
(Gбр1) 

6 МY=248 1000…2000 эхо 

202 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть 
(кольца надеты) 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец 

Н=3   LА=160 под 
внутренним вторым 
кольцом 

0 
(Gбр3) 

6 МY=248 100…400 эхо 

203 Ближняя шейка + предпод-
ступичная часть  
(кольца сняты) 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец 

Н=1   LЕ=160 на 
шейке 

0 
(Gбр4) 

6 МY=248 100…400 эхо  

207 Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя под-
ступичные части + ближ-
няя шейка / с АРУ 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец / сквозное 
прозвучивание 

Н=4  LГ=490 "Y"=1726 
у внутренней кромки 
дальней ступицы / 
Н=3  LА=160 под внут-
ренним вторым коль-
цом 

0 / 0 
(Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 
 

100…400 
1000…2000 
2195…2245 

эхо 
эхо 
АРУ 
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7.
09

-9
7 

с 
из

м
.) 

Контроль прямым ПЭП. Настройка чувствительности по СО-2 (СО-3Р) 
2101),3) Прозвучиваемость 

L="Y"=2216 
П111-2,5 /  

П131-2,5-0°/18° – <0°> 
торец 

Донная поверхность  
"Y"=59    

–46 
(GбрП) 

0 МY=248 2195…2245 ЗТМ 

2111) Прозвучиваемость 
L="Y"=2216 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец 

СО-2 отверстие 
∅6 мм  "Y"=157 

–22 
(GбрП) 

0 МY=248 2195…2245 ЗТМ 

2171),3) Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя + 
подступичные части + 
ближняя шейка 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец / сквозное 
прозвучивание 

Донная поверхность  
"Y"=59 / Н=4   
LГ=490 / Н=3   
LА=160 

–46 / 0 / 0 
(GбрП / 
Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 100…400 
1000…2000 

эхо 
эхо 

2181) Прозвучиваемость + 
средняя + дальняя + 
подступичные части + 
ближняя шейка 

П111-2,5 /  
П131-2,5-0°/18° – <0°> 

торец / сквозное 
прозвучивание 

СО-2 отверстие 
∅6 мм  "Y"=157 

–22 / 0 / 0 
(GбрП / 
Gбр1 / 
Gбр3) 

0 МY=248 100…400 
1000…2000 

эхо 
эхо 

Контроль наклонным ПЭП с углом ввода 18°. Настройка чувствительности по пропилам в СОП 07.09.01-РУ1Ш 
231 Ближняя внешняя 

подступичная часть 
(кольца надеты) 

П121-2,5-18° /  
П131-2,5-0°/18° <18°> / 

торец 

Н=3 LБ=285 "Y"=271 
у внешней кромки 
ступицы 

0 
(Gбр5) 

6 
 

МY=235 
(МR=248) 

266…356 эхо 

234 Ближняя внешняя 
подступичная часть 
(кольца надеты) 

П121-2,5-18° /  
П131-2,5-0°/18° <18°> / 

 торец 
(шумоподавление) 

Н=3   LБ=285  
"Y"=271 у внешней 
кромки ступицы 

0 
(Gбр5) 

6 
 

МY=235 
(МR=248) 

266…356 эхо 
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Д
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-9
7 

с 
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м
.) 

Контроль наклонным ПЭП с углом ввода 50° или прямым ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам СОП 07.09.01-РУ1Ш 
261 Средняя и подсту-

пичная части (кроме 
внешней кромки ступи-
цы) 

П121-2,5-50°  
средняя часть 

(подтверждение) 

Н=1,5   LВ=490  
"Y"=183 у внутрен-
ней кромки ступи-
цы  

0 
(Gбр2) 

6 МY=88 
(МR=137) 

161…225 эхо 

263 Ближняя внешняя под-
ступичная часть 
(кольца сняты) 

П121-2,5-50° 
цилиндрическая поверх-

ность шейки 

Н=1,5   LД=285  
"Y"=162 у внешней 
кромки ступицы 

0 
(Gбр6) 

6 
 

МY=88 
(МR=137) 

145…180 эхо 

267 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть  
(кольца надеты) 

П111-5 
торец 

(подтверждение) 

Н=3   LА=160 на 
шейке  

0 
(Gбр7) 

6 МY=248 100…375 эхо 

Контроль конусным ПЭП. Настройка чувствительности по пропилам 07.09.01-РУ1Ш 
291 Ближняя + дальняя  

подступичные части 
(кроме внешней кромки 
ступицы) 

П131-2,5-56° переклю-
чить в положение "•") 
центровое отверстие 

Н=4   LГ=490  у 
внутренней кромки 
дальней ступицы 

0 
(Gбр1К) 

7 МY=250 
(МR=250) 

400…1000 эхо 

292 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть 
(кольца надеты) 

П131-2,5-43° (переключа-
тель в положении "•••")  

центровое отверстие 

Н=3   LА=160  
"Y"=147 под внут-
ренним вторым 
кольцом  

0 
(Gбр3К) 

7 МY=239 
(МR=250) 

95…363 эхо 

293 Ближняя шейка + пред-
подступичная часть  
(кольца сняты) 

П131-2,5-43° (переключа-
тель в положении "•••")  

центровое отверстие 

Н=1   LЕ=160  
"Y"=147 на шейке  

0 
(Gбр4К) 

7 МY=239 
(МR=250) 

95…363 эхо 

294 Ближняя внешняя под-
ступичная часть 
(кольца надеты) 

П131-2,5-25° (переключа-
тель в положении "••")  
центровое отверстие 

Н=3   LБ=285 у 
внешней кромки 
ступицы  

0 
(Gбр5К) 

7 МY=205 
(МR=250) 

278…369 эхо 
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П

К 
1.
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01
-2

01
1)

 
Обыкновенное освидетельствование (промежуточная ревизия буксового узла),  

УЗК с буксовыми узлами,  без тормозных дисков и доступа к торцу / шейке оси (комплекс BR ) 
301 BR1: шейка оси в разгру-

зочной канавке и под внут-
ренней кромкой кольца  

П122-5-65° 
предподсупичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=42 

-13 6 МY=7 
(МR=16) 

19…49 эхо 

пропил Н=2 ∆BR1 
302 BR2: шейка оси между 

кольцами подшипника  
П121-2,5-40° 

предподступичная 
часть 

ОСО 32-006-2002 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=42 

-13 6 МY=21 
(МR=27,4) 

62…162 эхо 

пропил Н=2  ∆BR2 
303 BR3: ось под внешней 

кромкой ступицы колеса   
П121-2,5-19° 

предподступичная 
часть 

ОСО 32-006-2002 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=42 

-23 
 

6 МY=30 
(МR=32) 

40…223 эхо 

пропил Н=2  ∆BR3 
304 BR4: ось под внутренней  

кромкой ступицы колеса 
П121-2,5-55° 

предподступичная 
часть 

ОСО 32-006-2002 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=42 

-26 6 МY=23 
(МR=41) 

90…185 эхо 

пропил Н=2 ∆BR4 
Обыкновенное освидетельствование (промежуточная ревизия буксового узла).  

УЗК оси с буксовыми узлами, без тормозных дисков и доступа к торцу / шейке  (дополнительные) 
311 AR3.1-В: ось под ступицей 

колеса  
(без редуктора генера-
тора)  

П121-2,5 -50° 
средняя часть  

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42    

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=2  ∆AR3.1 

312 AR4: средняя часть оси  
(без редуктора генера-
тора) 

П121-1,25-90 
средняя часть у 

ступицы 

СО-2 (СО-3Р) торец   
"Y"=150   

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=4  ∆AR4 
313 AR3.2: ось под внутренней 

кромкой ступицы колеса  
(редуктор генератор) 

П121-2,5 -40° 
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42  

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2  ∆AR3.2 
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 (С
ТО

 Ф
П

К 
1.

11
.0

01
-2

01
1)

 

Обыкновенное освидетельствование (промежуточная ревизия буксового узла).  
УЗК оси с буксовым узлом.  Доступ к торцу / зарезьбовой канавке  (комплекс AR) 

 

321 AR1.1: (1) средняя часть + 
часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец/зарезьбовая 

канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59  

-60 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4  ∆AR1.1 
322 AR1.1: (2) средняя часть + 

часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец/зарезьбовая 

канавка 

СО-2 отверстие 
∅6 мм "Y"=157 

-36 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
323 AR1.2: (1) ближняя шейка + 

предподступичная часть 
П111-2,5  

торец/зарезьбовая 
канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

-40 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
324 AR1.2: (2) ближняя шейка + 

предподступичная часть 
П111-2,5  

торец/зарезьбовая 
канавка 

СО-2 отверстие 
∅6 мм "Y"=157 

-16 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
325 AR1.3: ближняя внешняя 

подступичная часть 
П121-2,5-20°  

торец/зарезьбовая 
канавка 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-40 6 МY=40 250…322 
 

эхо 

пропил Н=3, ∆AR1.3 
326 AR5.2: под ступицей тор-

мозного диска  
(тормозные диски на рас-
стоянии 880 мм) 

П121-2,5-40°  
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR5.2 

327 AR5.3: ось под внутренней 
кромкой колеса и под ступи-
цей тормозного диска   
(тормозные диски на рас-
стоянии 990-950 мм / без 
редуктора генератора) 

П121-2,5-50°  
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=28 
(МR=43) 

146…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR5.3 

 



 

 

173 

Руководство по эксплуатац
ии. Ч

асть II 
 

версия  6.42 
 

Продолжение таблицы  – Типовые варианты УЗК для различных частей элементов колесной пары 
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О
сь

  (
С

ТО
 Ф

П
К 

1.
11

.0
01

-2
01

1)
 

Обыкновенное освидетельствование (промежуточная ревизия буксового узла).  
УЗК с буксовым узлом.  Доступ к торцу / зарезьбовой канавке (дополнительные) 

330 TR1: прозвучиваемость оси 
в осевом направлении 

П111-2,5  
торец/зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донный 
сигнал  "Y"=59    

-465) / 
–506) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

331 TR1: прозвучиваемость оси 
в осевом направлении 

П111-2,5  
торец/зарезьбовая канавка 

СО-2 (ПЭП на торце) от-
верстие ∅6 мм "Y"=157  

–225) / 
–266) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

332 AR1.4: ближняя шейка + 
предподступичная часть 

П111-5  
торец/зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

–42 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.4 
333 BR1: шейка оси в разгрузоч-

ной канавке и под внутр. 
кромкой кольца подшипника  
(без тормозных дисков) 

П122-5-65° 
предподсупичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=7 
(МR=16) 

19…49 эхо 

пропил Н=2  ∆BR1 

334 BR2: шейка оси между коль-
цами подшипника 
(без тормозных дисков) 

П121-2,5-40° 
предподступичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=21 
(МR=27,4) 

62…162 эхо 

пропил Н=2 ∆BR2 
335 BR3: ось под внешней кром-

кой ступицы колеса 
(без тормозных дисков) 

П121-2,5-19° 
предподступичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-23 6 МY=30 
(МR=32) 

40…223 эхо 

пропил Н=2 ∆BR3 
336 BR4: ось под внутренней 

кромкой ступицы колеса 
(без тормозных дисков) 

П121-2,5-55° 
предподступичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=23 
(МR=41) 

90…185 эхо 

пропил Н=2 ∆BR4 
337 AR3.1-В: ось под ступицей 

колеса  
(без редуктора генерато-
ра)  

П121-2,5 -50° 
средняя часть  

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR3.1 

338 AR4: средняя часть оси  
(без редуктора генерато-
ра) 

П121-1,25-90 
средняя часть у ступицы 

СО-2 (СО-3Р) торец   
"Y"=150   

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=2 ∆AR4 
339 AR3.2/ AR5.1: ось под внут-

ренней кромкой ступицы ко-
леса  
(редуктор генератора / 
тормозные диски на рас-
стоянии 880 мм) 

П121-2,5 -40° 
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р)  отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42   

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2  ∆AR3.2/ 
∆AR5.1: 
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Обыкновенное или полное освидетельствование. 
 УЗК оси без тормозных дисков с кольцами подшипников (комплекс AR) 

341 AR1.1: (1) средняя часть + 
часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец /  

эарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59  

-60 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
342 AR1.1: (2) средняя часть + 

часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец / 

 зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие 
∅6 мм "Y"=157 

-36 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
343 AR1.2: (1) ближняя шейка + 

предподступичная часть 
П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

-40 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
344 AR1.2: (2) ближняя шейка + 

предподступичная часть 
П111-2,5  
торец / 

 зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие 
∅6 мм "Y"=157 

-16 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
345 AR1.3: ближняя внешняя 

подступичная часть 
П121-2,5-20°  

торец /  
зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-40 6 МY=40 250…322 
 

эхо 

пропил Н=3  ∆AR1.3 
Обыкновенное или полное освидетельствование.  

УЗК без тормозных дисков, с кольцами подшипников (дополнительные) 
350 TR1: прозвучиваемость оси 

в осевом направлении 
П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донный 
сигнал  "Y"=59    

-465) / 
–506) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

351 TR1: прозвучиваемость оси 
в осевом направлении 

П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (ПЭП на торце) 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=157  

–225) / 
–266) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

352 AR1.4: ближняя шейка + 
предподступичная часть 

П111-5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

-42 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.4 
353 BR1: шейка оси в разгру-

зочной канавке и под внут-
ренней кромкой кольца 
подшипника  

П122-5-65° 
предподсупичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=7 
(МR=16) 

19…49 эхо 

пропил Н=2  ∆BR1 



 

 

175 

Руководство по эксплуатац
ии. Ч

асть II 
 

версия  6.42 
 

Продолжение таблицы  – Типовые варианты УЗК для различных частей элементов колесной пары 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
сь

 (С
ТО

 Ф
П

К 
1.

11
.0

01
-2

01
1)

 

354 BR2: шейка оси между коль-
цами подшипника  

П121-2,5-40° 
предподступичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=21 
(МR=27,4) 

62…162 эхо 

пропил Н=2 ∆BR2 
355 BR3: ось под внешней кром-

кой ступицы колеса   
 

П121-2,5-19° 
предподступичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-23 
 

6 МY=30 
(МR=32) 

40…223 эхо 

пропил Н=2 ∆BR3 
356 BR4: ось под внутренней  

кромкой ступицы колеса  
 

П121-2,5-55° 
предподступичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=23 
(МR=41) 

90…185 эхо 

пропил Н=2 ∆BR4 
357 AR3.1-В: ось под ступицей 

колеса  
(без редуктора генератора)  

П121-2,5 -50° 
средняя часть  

СО-2 (СО-3Р) отверс-
тие ∅6 мм "Y"=42    

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR3.1 
358 AR4: средняя часть оси  

(без редуктора генератора) 
П121-1,25-90 
средняя часть  

у ступицы 

СО-2 (СО-3Р) торец   
"Y"=150   

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=4 ∆AR4 
359 AR5.1: ось под ступицей ко-

леса  
(тормозные диски на рас-
стоянии 880 мм) 

П121-2,5 -40° 
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отверс-
тие ∅6 мм "Y"=42  

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR5.1 

Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси  без колец подшипников (комплекс AR) 
361 AR1.1: (1) средняя часть + 

часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59  

-60 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
362 AR1.1: (2): средняя часть + 

часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец / 

 зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие ∅6 мм 
"Y"=157 

-36 6 МY=234 
 

1000…1920 
 

эхо 

пропил Н=4,0 ∆AR1.1 
363 AR1.5: (1): ближняя шейка + 

предпостуричная часть оси 
торец /  

зарезьбовая канавка 
СО-2 (СО-3Р)  Донный 
сигнал  "Y"=59    

-40 6 МY=50 100…400 эхо 

пропил Н=1 ∆AR1.5 
364 AR1.5: (1): ближняя шейка + 

предпостуричная часть оси 
торец /  

зарезьбовая канавка 
СО-2 (ПЭП на торце) 
отверстие ∅6 мм 
"Y"=157   

-16 6 МY=50 100…400 эхо 

пропил Н=1 ∆AR1.5 
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365 AR3.1-А: под внешней кромкой 
ступицы колеса  + предпоступич-
ная часть  

П121-2,5-50°  
шейка 

 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR3.1 
366 AR5.2: под ступицей тормозного 

диска  
 (тормозные диски на рас-
стоянии 880 мм) 

П121-2,5-40°  
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2  ∆AR3.1 

367 AR5.3: ось под внутренней кром-
кой колеса и под ступицей тор-
мозного диска   
(тормозные диски на рас-
стоянии 990-950 мм / без ре-
дуктора генератора) 

П121-2,5-50°  
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-15 6 МY=27,5 
(МR=43) 

146…225 эхо 

пропил Н=2  ∆AR3.1 

Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси без колец подшипников (дополнительные) 
370 TR1: прозвучиваемость оси 

в осевом направлении 
П111-2,5  

торец / зарезьбо-
вая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Дон-
ная поверхность  
"Y"=59    

-465) / 
–506) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

371 TR1: прозвучиваемость оси 
в осевом направлении 

П111-2,5  
торец / зарезьбо-

вая канавка 

СО-2 (ПЭП на тор-
це) отверстие 
∅6 мм "Y"=157  

–225) / 
–266) 

0 МY=290 2100…2398 ЗТМ 

372 AR3.1-В: ось под ступицей коле-
са  
(без редуктора генератора) 

П122-5-65° 
предподсупичная 

часть 

СО-2 (СО-3Р) от-
верстие ∅6 мм 
"Y"=42    

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR3.1 
373 AR4: средняя часть оси  

(без редуктора генератора) 
П121-1,25-90 

средняя часть у 
ступицы 

СО-2 (СО-3Р) торец   
"Y"=150   

-25 6 МY=153 400…1250 эхо 

пропил Н=4 ∆AR4 
374 AR3.2/ AR5.1: ось под внутренней 

кромкой ступицы колеса  
(редуктор генератора / тор-
мозные диски на расстоянии 
880 мм) 

П121-2,5 -40° 
средняя часть 

СО-2 (СО-3Р)  от-
верстие ∅6 мм 
"Y"=42   

-15 6 МY=28,5 
(МR=37) 

146…225 эхо 

пропил Н=2 ∆AR3.2/ 
∆AR5.1: 
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Новое формирование. УЗК оси до напрессовки элементов (комплекс TR) 
380 TR1: прозвучиваемость оси 

в осевом направлении 
П111-2,5  

торец/зарезьбовая ка-
навка 

СО-2 (СО-3Р) Дон-
ный сигнал  "Y"=59    

–465) / 
–506)  

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

381 TR1: прозвучиваемость оси 
в осевом направлении 

П111-2,5  
торец/зарезьбовая ка-

навка 

СО-2 (ПЭП на тор-
це) отверстие 
∅6 мм "Y"=157  

–225) / 
–266) 

0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

382 TR2: прозвучиваемость оси 
в радаильном направлении 

П111-5 
шейка, подступичная, 

предподступичая, сред-
няя части 

ось – первый дон-
ный сигнал 

-8 0 МY=28 111…215 ЗТМ 

383 AR2: основное сечение оси 
(внутренние дефекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, подступичная, 

предподступичая, сред-
няя част 

ОСО 32.008-09 
плоскодонное от-
верстие ∅5 мм, 
Н15, 70, 184 

0 6 МY=25 
 

15…185 эхо 

384 AR2 СЛОЙ1: основное се-
чение оси (внутренние де-
фекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, предподступич-

ная, подступичная, сред-
няя части 

ОСО  32.008-09 
плоскодонное от-
верстие ∅5 мм, 
Н=15, 70 

0 6 МY=10,6 
 

15…75 эхо 

385 AR2 СЛОЙ2: основное се-
чение оси (внутренние де-
фекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, предподступич-

ная, подступичная, сред-
няя части 

ОСО  32.008-09 
плоскодонное от-
верстие ∅5 мм, 
Н=70, 184 

0 6 МY=25 70…184 эхо 

386 AR3: основное сечение оси, 
галтельные переходы 

П121-2,5-50°  
шейка, средняя часть 

ОСО 32.008-09 от-
верстие ∅ 5мм, 
Н=15, 90, 150 

0 6 МY=21,4 
(МR=33,3) 

15…167 эхо 

387 AR3 СЛОЙ 1: основное се-
чение оси + галтельные пе-
реходы 

П121-2,5-50°  
подступичная часть 

ОСО 32.008-09 от-
верстие ∅5 мм, 
Н=15, 90  

0 6 МY=12,6 
(МR=19,6) 

15…95 эхо 

388 AR3 СЛОЙ 2: основное се-
чение оси + галтельные пе-
реходы 

П121-2,5-50°  
подступичная часть 

ОСО 32.008-09 от-
верстие ∅5 мм, 
Н=90, 150 

0 6 МY=21,4 
(МR=33,3) 

90…167 эхо 
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Ко
ль

ца
 п

од
ш

ип
ни

ко
в Контроль внутренних и наружных колец 

401 Внутренние кольца (в 
том числе напрессо-
ванные на шейку оси) 

П121-1,25-90° (вогнутый)  
наружная поверхность 

СОП 07.09.10,  торец, 
"Y"=80 

–14 
(Gбр) 

6 МY=29 52..247 эхо 

402 Наружные кольца (в 
свободном состоянии) 

П121-1,25-90° (выпуклый)  
внутренняя поверхность 

СОП 07.09.11,  торец, 
"Y"= 150 

–14 
(Gбр) 

6 МY=36 
 

60…330 эхо 

Контроль упорных колец 
451 Упорные кольца под-

шипников 
П121-1,25-90° 

боковая поверхность кольца 
СО-2 (СО-3Р),  торец, 
"Y"=185(175)  

–20 
(Gбр) 

4 МY=25 
 

75…232 эхо 

Ко
ле

со
 (Р

Д
  0

7.
09

-9
7 

с 
из

м
.) 

Контроль устройством сканирования УСК-4 
510 Приободная зона дис-

ка / с АРУ 
П121-1,25-90° (переключатель 

в положении "I") 
внутренняя поверхность диска 

угол обода 0 0 МR=22 52…125 эхо 
АРУ 

5111) Приободная зона дис-
ка  

П121-1,25-90° (переключатель 
в положении "I") 

внутренняя поверхность диска 

угол обода 6 6 МR=22 52…125 эхо 

5121) Основное сечение 
обода 

П121-2,5-40° (переключатель 
в положении "II") 

внутренняя поверхность обода 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42   

–24 
(Gбр1) 

6 МY=39 
 

27…306 эхо 

5131) Гребень  П121-2,5-50° (переключатель 
в положении "III") 

внутренняя поверхность обода 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42  

–12 
(Gбр2) 

6 МY=33 
(МR=51) 

22…96 эхо 

Ручной контроль 
591 Гребень П121-2,5-40° 

внутренняя поверхность обода 
Отверстие ∅3 мм,  
Н=2, в гребне 

0 12 МY=9 
(МR=12) 

31…76 эхо 

595 Поверхность катания и 
подповерхностная зо-
на/с АРУ 

П121-0,4-90° 
поверхность катания 

СОП 07.09.02, отвер-
стие ∅7 мм, Н=3 на 
круге катания  

0 0 МY=309 
 

2) 

2) 

2) 

эхо 
эхо 
АРУ 
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ы
 ц
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Нахлесточные швы и накладки фасонной лапы 
611 Нахлесточный шов П121-2,5-65° 

основной лист на рассто-
янии 50…70 мм от шва 

тест-образец, отверстие 
∅2,5 мм, расположенное 
под углом 65° к полке 

0 6 4) 4) эхо 

Стыковые швы приварки днищ к цилиндрической части котла цистерны 
621 Стыковой шов, верхняя 

часть 
П121-2,5-65° 

c двух сторон шва, m = 1 
тест-образец, отверстие 
∅2,5 мм на глубине 0,25 
от толщины шва 

-6 6 4) 4) эхо 

622 Стыковой шов, нижняя 
часть 

П121-2,5-65° 
c двух сторон шва, m = 2 

тест-образец, отверстие 
∅2,5 мм на глубине 0,75 
от толщины шва 

-6 6 4) 4) эхо 

623 Стыковой шов, верхняя 
и нижняя части 

П121-2,5-65° 
c двух сторон шва, 

m = 1/2 

тест-образец, отверстие 
∅2,5 мм на глубине 0,25 и 
0,75 от толщины шва 

-6 6 4) 4) эхо 

Р
ам

ы
 650 Толщинометрия радиу-

са R55 и вертикальных 
стенок тележек 18-578 

П112-5 
поверхность боковой ра-

мы 

измерение по первому 
донному сигналу 

– – МY=7 10…35 эхо 

О
си

 Р
У-

1 
и 

Р
У-

1Ш
 

 (С
ТО

 Р
Ж

Д
 1

.1
1.

00
2-

20
08

) 

Обыкновенное освидетельствование. УЗК оси без демонтажа буксового узла (комплекс 1) 
701 BR1: шейка оси в раз-

грузочной канавке и под 
внутренней кромкой 
кольца подшипника  

П122-5-65° 
предподсупичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=7 
(МR=16) 

19…49 эхо 

пропил Н=2  ∆BR1 

702 BR2: шейка оси между 
кольцами подшипника 

П121-2,5-40° 
предподступичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=21 
(МR=27,

4) 

62…162 эхо 

пропил Н=2 ∆BR2 
703 BR3: ось под внешней 

кромкой ступицы колеса 
П121-2,5-19° 

предподступичная часть 
ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-23 6 МY=30 
(МR=32) 

40…223 эхо 

пропил Н=2 ∆BR3 
704 BR4: ось под внутрен-

ней кромкой ступицы 
колеса 

П121-2,5-55° 
предподступичная часть 

ОСО 32-006-2002 отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=23 
(МR=41) 

90…185 эхо 

пропил Н=2 ∆BR4 
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Обыкновенное освидетельствование. УЗК оси без демонтажа буксового узла (дополнительные) 
711 AR3.1: средняя и подсту-

пичная часть оси 
П121-2,5-50°  

средняя часть 
 

СО-2 отверстие 
∅6 мм  "Y"=42 

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

145…225 эхо 

пропил Н=1,5 ∆AR3.1 
712 AR4: средняя часть оси П121-1,25-90°  

средняя часть у сту-
пицы 

СО-2 (СО-3Р), торец, 
"Y"=150 

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=4 ∆AR4 
Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси с кольцами подшипников (комплекс 1) 

721 BR1: шейка оси в разгру-
зочной канавке и под внут-
ренней. кромкой кольца 
подшипника  

П122-5-65° 
предподсупичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=7 
(МR=16) 

19…49 эхо 

пропил Н=2 ∆BR1 

722 BR2: шейка оси между 
кольцами подшипника 

П121-2,5-40° 
предподступичная 

часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-13 6 МY=21 
(МR=27,4

) 

62…162 эхо 

пропил Н=2 ∆BR2 
723 BR3: ось под внешней 

кромкой ступицы колеса 
П121-2,5-19° 

предподступичная 
часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-23 6 МY=30 
(МR=32) 

40…223 эхо 

пропил Н=2 ∆BR3 
724 BR4: ось под внешней 

кромкой ступицы колеса 
П121-2,5-55° 

предподступичная 
часть 

ОСО 32-006-2002 от-
верстие ∅6 мм "Y"=42 

-26 6 МY=23 
(МR=41) 

90…185 эхо 

пропил Н=2 ∆BR4 
Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси с кольцами подшипников (комплекс 2) 

731 AR1.1: (1) средняя часть + 
часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59  

-60 6 МY=237 
 

1200…1950 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
732 AR1.1: (2) средняя часть + 

часть под внутренней кром-
кой дальней ступицы колеса 

П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие ∅6 мм 
"Y"=157 

-36 6 МY=237 
 

1200…1950 
 

эхо 

пропил Н=4 ∆AR1.1 
733 AR1.2: (1) ближняя шейка + 

предподступичная часть 
П111-2,5  

торец / зарезьбовая 
канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

-40 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
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734 AR1.2: (2) ближняя 
шейка + предподсту-
пичная часть 

П111-2,5  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие ∅6 мм 
"Y"=157 

-16 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.2 
735 AR1.3: ближняя внеш-

няя подступичная 
часть 

П121-2,5-20°  
торец /  

зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) отвер-
стие ∅6 мм "Y"=42 

-40 6 МY=43 250…350 
 

эхо 

пропил Н=3  ∆AR1.3 
Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси с кольцами подшипников (дополнительные) 

741 AR3.1 средняя и под-
ступичная часть оси 

П121-2,5-50°  
средняя часть 

СО-2 отверстие ∅6 мм  
"Y"=42 

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

146…225 эхо 

пропил Н=3 ∆AR3.1 
742 AR1.4: ближняя шейка 

+ предподступичная 
часть 

П111-5  
торец/зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность "Y"=59 

-42 6 МY=32 
 

100…250 эхо 

пропил Н=3 ∆AR1.4 
743 AR4: средняя часть 

оси 
П121-1,25-90°  

средняя часть у ступицы 
СО-2 (СО-3Р), торец, 
"Y"=150 

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=4 ∆AR4 
Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси без колец подшипников (комплекс 1=2) 

751 AR3.1: средняя, под-
ступичная и предпод-
ступичная часть оси 

П121-2,5-50°  
средняя часть, шейка 

СО-2 отверстие ∅6 мм  
"Y"=42 

-26 6 МY=27,7 
(МR=43) 

146…225 эхо 

пропил Н=1,5 ∆AR3.1 
Обыкновенное или полное освидетельствование. УЗК оси без колец подшипников (дополнительные) 

761 AR4: средняя часть 
оси 

П121-1,25-90°  
средняя часть у ступицы 

СО-2 (СО-3Р), торец, 
"Y"=150 

-25 6 МY=153 
 

400…1250 эхо 

пропил Н=4  ∆AR4 
Ремонт со сменой элементов (внутренние дефекты) элементов (комплекс 1,2) 

771 AR2: основное сече-
ние оси (внутренние 
дефекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, предподступичная, 

подступичная, средняя части 

ОСО 32.008-09 плоско-
донное отверстие 
∅5 мм, Н15, 70, 184 

0 6 МY=25 
 

15…184 эхо 

772 AR2 СЛОЙ1: основное 
сечение оси (внутрен-
ние дефекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, предподступичная, 

подступичная, средняя части 

ОСО  32.008-09 плоско-
донное отверстие 
∅5 мм, Н=15, 70 

0 6 МY=10,6 
 

15…75 эхо 



 

 

182 
версия  6.42 

Руководство по эксплуатац
ии. Ч

асть II 
 

 
Продолжение таблицы  – Типовые варианты УЗК для различных частей элементов колесной пары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
си

 Р
У-

1 
и 

Р
У-

1Ш
 (С

ТО
 Р

Ж
Д

 1
.1

1.
00

2-
20

08
) 

773 AR2 СЛОЙ2: основное 
сечение оси (внутрен-
ние дефекты) 

П111-5 (2,5) 
шейка, предподступич-

ная, подступичная, 
 средняя части 

ОСО  32.008-09 плоско-
донное отверстие ∅5 мм 
Н=70, 184 

0 6 25 70…184 эхо 

774 AR3: основное сече-
ние оси, галтельные 
переходы 

П121-2,5-50°  
шейка, средняя часть 

ОСО 32.008-09 отверстие 
∅5 мм, Н=15, 90, 150 

0 6 МY=21,4 
(МR=33,3) 

15…167 эхо 

отверстие ∅6 мм "Y"=42 
ОСО 32-006-2002 

∆AR3 

775 AR3 СЛОЙ 1: основ-
ное сечение оси + гал-
тельные переходы 

П121-2,5-50°  
подступичная часть 

ОСО 32.008-09 отвер-
стие ∅5 мм Н=15, 90,  

0 6 МY=12,6 
(МR=19,6) 

15…95 эхо 

отверстие ∅6 мм Y"=42 
ОСО 32-006-2002 

∆AR3 

776 AR3 СЛОЙ 2: основ-
ное сечение оси + гал-
тельные переходы 

П121-2,5-50°  
подступичная часть 

ОСО 32.008-09 отвер-
стие ∅5 мм, Н=90, 150 

0 6 МY=21,4 
(МR=33,3) 

90…167 эхо 

отверстие ∅6 мм Y"=42 
ОСО 32-006-2002  

∆AR3 

Ремонт со сменой элементов (прозвучиваемость) до напрессовки элементов (комплекс 1 и 2) 
781 TR2: прозвучивае-

мость оси в радиаль-
ном направлении 

П111-5 
шейка, подступичная, 

предподступичая,  
средняя части 

ось – первый донный 
сигнал 

-8 0 МY=28 111…215 ЗТМ 

Ремонт со сменой элементов (прозвучиваемость) до напрессовки элементов (дополнительные) 
791 TR1: прозвучиваемость 

оси в осевом направле-
нии 

П111-2,5  
торец / 

 зарезьбовая канавка 

СО-2 (СО-3Р) Донная 
поверхность  "Y"=59    

-50 0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 

792 TR1: прозвучиваемость 
оси в осевом направле-
нии 

П111-2,5  
торец / 

 зарезьбовая канавка 

СО-2 отверстие ∅6 мм 
"Y"=157  

-26 0 МY=290 2100…2398 
 

ЗТМ 
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Обыкновенное освидетельствование обода (обязательные) 
801 DR1.1: внешняя боко-

вая грань обода в ра-
диальном направлении 

П112-2,5  
(П111-5) 

поверхность катания 
у внешней боковой 

грани 

ОСО 32.008-09 плоскодон-
ное отверстие ∅4 мм, 
Н=10, 30 

0 6 МY=7 10…50 эхо 

ОСО боковое цилиндриче-
ское отв. ∅5 мм, Н= 30 

∆DR1.1 

802 DR2.1: обод под по-
верхностью катания 

П112-2,5  
(П111-5) 

внутренняя боковая 
грань под поверхно-

стью катания 

ОСО  32.008-09 плоскодон-
ное отверстие ∅5 мм,  
Н=15, 70, 125 

0 6 МY=17,7 15…125 эхо 

ОСО вертикальное цилинд-
рическое отв. ∅5 мм, Н=70 

∆DR2.1 

803 DR3.1: обод под по-
верхностью катания 

П121-2,5-40°  
внутренняя боковая 
грань под поверхно-

стью катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-12 6 МY=18 
(МR=23) 

15…145 эхо 

наклонный пропил Н=3 ∆DR3.1 

806 DR4: (для ФПК) поверх-
ность катания + подпо-
верхностная зона обода 

П121-0,4-90°  
поверхность катания 

ОСО 32-004-97  
(КО 07.09.02) вертикальное 
отверстие ∅7 мм, Н=3 

0 0 МY=309 
 

2) 
2) 
2) 

эхо 
эхо 
АРУ 

Обыкновенное освидетельствование обода (дополнительные) 
811 DR1.2: середина шири-

ны обода в радиальном 
направлении 

П112-2,5  
(П111-5) 

середина поверхно-
сти катания 

ОСО 32.008-09 плоскодон-
ное отверстие ∅4 мм 
Н=10, 30 

0 6 МY=7 10…50 эхо 

ОСО боковое цилиндриче-
ское отверстие ∅5 мм, 
Н=30 

∆DR1.2 

812 DR3.2: основное сече-
ние обода (толщина 
обода более 50 мм) в 
окружном направлении 

П121-2,5-40°  
внутренняя боковая 
грань под поверхно-

стью катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-24 6 МY=39 
 

15…306 эхо 

боковое отверстие в ободе 
∅5 мм, Н=5  

∆DR3.2 

813 DR4: поверхность ката-
ния и подповерхностная 
зона  

П121-0,4-90°  
поверхность катания 

ОСО 32-004-97 
(КО.07.09.02)вертикально 
отверстие ∅7 мм, Н=3 

0 0 МY=309 
 

2) 

2) 

2) 

эхо 
эхо 
АРУ 
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Полное освидетельствование обода (обязательное) 
821 DR1.1: внешняя бо-

ковая грань обода в 
радиальном на-
правлении 

П112-2,5 
(П111-5) 

поверхность катания у 
внешней боковой грани 

ОСО 32.008-09 плоско-
донное отверстие ∅4 мм 
Н=10, 30 

0 6 МY=7 10…50 эхо 

ОСО боковое цилиндри-
ческое отверстие  
∅5 мм, Н= 30 

∆DR1.1 

822 DR2.1: обод под по-
верхностью катания 

П112-2,5  
(П111-5) 

внутренняя боковая 
грань под поверхностью 

катания 

ОСО 32.008-09 плоско-
донное отверстие ∅5 мм 
Н=15, 70, 125 

0 6 МY=17,7 15…125 эхо 

ОСО вертикальное ци-
линдрическое отверстие 
∅5 мм, Н=70 

0 

823 DR2.2 (РЖД): часть 
обода у диска в осе-
вом направлении / 
для колес по 
ТУ 0943-157-
01124328-203 

П111-5 
(П112-2,5) 

внутренняя боковая 
грань у диска 

ОСО 32.008-09 плоско-
донное отверстие ∅5 мм, 
Н=15, 70, 125 

-12 6 МY=17,7 
 

15…125 эхо 

ОСО вертикальное ци-
линдрическое отверстие 
∅5 мм, Н=70 

∆DR3.1 

824 DR3.1: обод под по-
верхностью катания 

П121-2,5-40°  
внутренняя боковая 

грань под поверхностью 
катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-12 6 МY=18 
(МR=23) 

15…145 эхо 

наклонный пропил Н=3  ∆DR3.1 

825 DR3.3: гребень в ок-
ружном направле-
нии 

П121-2,5-50°  
внутренняя боковая 

грань на 5 мм ниже по-
верхности катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-18 6 МY=7,5 
(МR=11,7) 

15…55 эхо 

наклонное отверстие в 
гребне ∅3 мм, Н=2  

∆DR3.3 

826 DR4: поверхность 
катания и подпо-
верхностная зона  

П121-0,4-90°  
поверхность катания 

ОСО 32-004-97 (КО 
07.09.02) вертикальное 
отверстие ∅7 мм, Н=3 

0 0 МY=309 
 

2) 

2) 

2) 

эхо 
эхо 
АРУ 
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Полное освидетельствование обода (дополнительные) 
831 DR1.2: середина по-

верхности обода под по-
верхностью катания 

П112-2,5 
(П111-5) 

середина поверх-
ности катания 

ОСО плоскодонное от-
верстие ∅4 мм, Н=10, 30 

0 6 МY=7 10…50 эхо 

ОСО боковое цилиндри-
ческое отверстие ∅5 мм, 
Н=30 

∆DR1.2 

832 DR2.2: часть обода у 
диска в осевом направ-
лении 

П111-5 
(П112-2,5) 

внутренняя боковая 
грань у диска 

ОСО плоскодонное от-
верстие ∅5 мм, Н=15, 70, 
125 

0 6 МY=17,7 15…125 эхо 

ОСО вертикальное ци-
линдрическое отверстие 
∅5 мм, Н=70 

∆DR2.2 

833 DR3.2: основное сече-
ние обода  

П121-2,5-40°  
внутренняя боковая 
грань под поверх-
ностью катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-24 6 МY=39 
(МR=51) 

15…306 эхо 

боковое отверстие в обо-
де ∅5 мм, Н=5  

∆DR3.2 

834 DR4: поверхность ката-
ния и подповерхностная 
зона  

П121-0,4-90°  
поверхность ката-

ния 

ОСО 32-004-97 (КО 
07.09.02) вертикальное 
отверстие ∅7 мм, Н=3 

0 0 МY=309 
 

2) 

2) 

2) 

эхо 
эхо 
АРУ 

Диск: полное освидетельствование (ФПК – обязательные, РЖД – дополнительные) 
841 WR: приободная зона 

диска / для ФПК – основ-
ные, 40 мм и менее / для 
РЖД – дополнительные, 
кроме колес по  ТУ 0943-
170оп-01124323-2004 

П121-1,25-90°  
внутренняя поверх-

ность диска 

угол обода +6 6 МR=20 67…154 эхо 
ОСО пропил в галтель-
ном переходе длиной 
15 мм, Н=2 

∆WR 
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Обод: контроль после наплавки гребня (обязательные) 

851 DR3.3: гребень в 
окружном направ-
лении 

П121-2,5-50°  
внутренняя боковая 

грань на 5 мм ниже по-
верхности катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-18 6 МY=7,5 
(МR=11,7) 

15…55 эхо 

наклонное отверстие в 
гребне ∅3 мм, Н=2  

∆DR3.3 

Обод: контроль обода до и после термического упрочнения (обязательные) 
861 DR3.1: обод под 

поверхностью ка-
тания 

П121-2,5-40°  
внутренняя боковая 
грань под поверхно-

стью катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-12 6 МY=18 
(МR=23) 

15…145 эхо 

наклонный пропил Н=3 ∆DR3.1 

862 DR3.3: гребень в 
окружном направ-
лении 

П121-2,5-50°  
внутренняя боковая 

грань на 5 мм ниже по-
верхности катания 

СО-2 (СО-3Р) отверстие 
∅6 мм "Y"=42 

-18 6 МY=7,5 
(МR=11,7) 

15…55 эхо 

наклонное отверстие в 
гребне ∅3 мм, Н=2  

∆DR3.3 

 

Обозначения: 
МY  – масштаб по горизонтали А-развертки, соответствующий глубине контролируемой детали (в типовых вариантах, 

где используется ПЭП с углом ввода 90° – масштаб по горизонтали А-развертки, соответствующий расстоянию по контакт-
ной поверхности); 

МR  – масштаб по горизонтали А-развертки, соответствующий пути распространения УЗК (по лучу); 
Н  – глубина отражателя, мм; 
L, LА, LБ,…  – расстояния до отражателя (согласно рисункам в "Инструкциях…"), мм; 
Gбр1, Gбр2, … – значения браковочной чувствительности (согласно "Инструкциям…"), дБ; 
"Y" – показание глубиномера дефектоскопа, мм; 
m – количество отраженных лучей: 1 – контроль однократно отраженным лучом, 2 – контроль двукратно отраженным 

лучом; 
1) – для типового варианта устанавливается по умолчанию специальный режим работы дефектоскопа "НАСТРОЙКА ПО СО"; 
2)  –  значения зоны ВС устанавливаются автоматически (в зависимости от фактического диаметра колеса); 
3)  –  для типового варианта в версии 6.42/6.43 от 30.04.04 и далее устанавливается по умолчанию низкая амплитуда 

зондирующего импульса; 
4) – масштаб развертки и зон ВС устанавливается в зависимости от введенной оператором толщины сварного шва; 
5) – для осей без редуктора генератора и тормозных дисков; 
6) – для осей с редуктором генератора и тормозными дисками 
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Типовые варианты ВТК для различных частей элементов вагонов 
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Цельнокатаное колесо колесной пары 
9011 Обод, приободная зона диска, переход 

диск-ступица, ступица, кромка ступицы 
ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
902 Обод (зона клеймения) ПН-7.5 ИА8.896.034 0,5 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 0,5 – 1,25 
903 Гребень ПН-7.5 ИА8.896.034 0,5 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 0,5 – 1,25 
Тележка грузового вагона 

911 Боковая рама тележек 18-100, 18-483 ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 
ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 

912 Надрессорная балка тележек 18-100, 
18-483 

ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 
ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 

913 Соединительная балка тележки 18-101 ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 
ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 

914 Подвеска тормозного башмака ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
915 Тормозная тяга ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 

Тележка рефрижераторного вагона (тележка ЦМВ пассажирского вагона)  
921 Надрессорная балка тележек КВ3-И2, 

ЦМВ 
ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
922 Люлечная (опорная) балка ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД2: 1,0 – 1,25 Динамика Фазовый 
923 Люлечная подвеска ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
924 Тяга подвески тележек  КВ3-И2, ЦМВ ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
925 Подвеска тормозного башмака ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
926 Наконечники и хомут эллиптической 

рессоры 
ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
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Детали пассажирского вагона 
931 Надрессорная балка  

тележек КВ3-ЦНИИ, КВ3-5, ЦМВ 
ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
932 Серьга центрального подвешивания ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
933 Тяга подвески тележки КВ3-ЦНИИ ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
934 Тяга поводка тележки 

КВ3-ЦНИИ 
ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 

935 Подвеска тормозного башмака ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
936 Шкворень ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
937 Рамка ЦЛП тележки КВ3-ЦНИИ-М ПН-7.5 СОП–НО–038 ИД5: 0,6 – 320 Динамика Фазовый 
938 Кромка отверстия шкива редукторно-

карданного привода генераторов  
ТК-2, ТКРП 

ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

939 Пазы на наружной поверхности шкива ре-
дукторно-карданного привода генераторов 

ТК-2, ТКРП 

ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Статика Фазовый 

930 Венец тормозного диска  
(ТИ НК эл-тов вагонов скоростных поездов) 

ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 
ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 

Автосцепное устройство 
941 Корпус ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
942 Корпус-хомут поглощающего аппарата 

Р-5П, Ш-6-ТО-4 
ПН-7.5 ИА8.896.034 3,0 – 1,25 Динамика Фазовый 

ИРСЮ741421.001 3,0 – 320 
 
Обозначения: 
1) – в данном типовом варианте и во всех последующих по умолчанию установлена частота вихретокового контроля 70 кГц и 

амплитуда генератора возбуждения 8,3 В. 
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