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Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, по-
зволяющие обеспечить в полном объеме технические возможности дефекто-
скопа "PELENG 307" УД3-307ВД (далее – дефектоскоп). 

РЭ состоит из следующих частей: 
 

Наименование Обозначение Краткое описание 
Часть I 
"ОПИСАНИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

ДШЕК.410226.003 РЭ1 Сведения о технических характеристи-
ках, конструкции, принципе действия, 
составных частях, техническом обслу-
живании, хранении, транспортировании 
и утилизации 

Часть II 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ" 

ДШЕК. 410226.003 РЭ2 Сведения и указания для правильной и 
безопасной эксплуатации (подготовка к 
работе, проведение ультразвукового и 
вихретокового контроля), а также ме-
тодика проведения измерений 

Часть III 
"ОТЛИЧИЕ ВЕРСИЙ" 
(включается в комп-
лект поставки только 
при необходимости) 

ДШЕК. 410226.003 РЭ3 Дополнительные сведения об особен-
ностях работы с версией, не указанные
в частях I и II РЭ 

 
Дефектоскоп, кроме универсальной версии программного обеспечения 

(ПО), может иметь в своем составе специализированное ПО, позволяющее ис-
пользовать дефектоскоп в определенных областях промышленности. 

Наименование версии индицируется на экране при включении дефекто-
скопа. 

Дефектоскоп обслуживается одним оператором. 
Рекомендуется к работе с дефектоскопом приступать лицам, которые: 
 прошли теоретическую и практическую подготовку по ультразвуковому 

и вихретоковому контролю согласно утвержденной программе; 
 прошли курс обучения работе с дефектоскопом; 
 изучили настоящее РЭ; 
 выдержали экзаменационные испытания; 
 прошли аттестацию (переаттестацию) и имеют II или III уровень квали-

фикации по акустическим и электромагнитным видам контроля либо I уровень 
(после производственной стажировки со специалистом II уровня в течение не ме-
нее 1 месяца). 

При эксплуатации дефектоскопа следует пользоваться отраслевыми 
нормативными документами на проведение ультразвукового или вихретоково-
го контроля. 

При разработке дефектоскопа использованы изобретения, защищенные 
патентами Российской Федерации: №№ 2131123 и 24149393. 

Авторские права защищены и принадлежат фирме "Алтек". 
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В РЭ приняты следующие сокращения и условные обозначения: 
 

АРУ – автоматическая регулировка уси-
ления; 
АСД – автоматическая сигнализация 
дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувстви-
тельности; 
ВС – временнáя селекция; 
ВТП – вихретоковый преобразователь; 
ЖКД – жидкокристаллический дисплей; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
КПУ – кнопочная панель управления; 
ПО – программное обеспечение; 
ППЗУ – перепрограммируемое посто-
янное запоминающее устройство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУИ – пульт управления и индикации; 
ПЭВМ – персональная электронно-вы-
числительная машина; 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразо-
ватель; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное 
устройство; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 
        – примечание; 

        – внимание; 

    – запрещается. 
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   1    ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА 
 

1.1  Назначение дефектоскопа 
 
1.1.1  Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного 

металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других кон-
струкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также 
для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов. 

Дефектоскоп имеет ультразвуковой и вихретоковый каналы1. 

1.1.2  Дефектоскопы могут использоваться при монтаже, эксплуатации и 
ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической 
промышленности, на транспорте и др. отраслях. 

1.1.3  Дефектоскоп предназначен для выявления дефектов типа наруше-
ния сплошности (трещины, поры и другие) с измерением и регистрацией в па-
мяти дефектоскопа характеристик выявленных дефектов при контроле вруч-
ную и (или) с использованием устройств сканирования. 

1.1.4  В дефектоскопе предусмотрено: 
 типовое представление результатов ультразвукового контроля (А-раз-

вертка) и визуализация контролируемого сечения изделия (В- и W-развертки) 
на цветном жидкокристаллическом дисплее (ЖКД); 

 представление результатов вихретокового контроля в виде бегущей 
развертки с автоматической остановкой при удалении преобразователя от 
объекта контроля и в виде комплексной плоскости;  

 определение координат и эквивалентных размеров (эквивалентная 
площадь и диаметр) выявленных дефектов в ультразвуковом режиме с учетом 
кривизны сканируемой поверхности; 

 оценка глубины выявленных поверхностных дефектов в изделиях из 
стали в вихретоковом режиме контроля; 

 возможность отображения на экране отраженных сигналов в виде ра-
дио- (высокочастотных) импульсов при ультразвуковом контроле; 

 проведение ультразвукового контроля с использованием двух зон вре-
менной селекции (ВС), временнóй регулировки чувствительности (ВРЧ); 

 энергонезависимая память для созданных настроек и записанных ре-
зультатов контроля (протоколов); 

 возможность создания и сохранения в памяти дефектоскопа блоков 
этапов (для реализации многоэтапного ультразвукового контроля); 

 ведение и сохранение в памяти дефектоскопа отчетов о проведении 
контроля однотипных изделий; 

 измерение толщины изделий с возможностью регистрации полученных 
результатов в виде отчета по ультразвуковой толщинометрии; 

 обмен данными между дефектоскопом и пьезоэлектрическими преоб-
разователями (ПЭП) со встроенной памятью (электронными паспортами); 

 возможность подключения дефектоскопа к персональной электронно-
вычислительной машине (ПЭВМ). 

 
 

                                         
1 По согласованию с Заказчиком дефектоскоп может поставляться с включенным или отключенным 
вихретоковым каналом. 
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1.2  Технические характеристики 
 

1.2.1  Общие характеристики дефектоскопа  
1 Методы ультразвукового контроля ......................эхо-, зеркально-теневой 

(ЗТМ), теневой  
2 Методы вихретокового контроля ..........................фазовый, амплитудный 
3 Режимы вихретокового контроля .........................динамический, статический 
4 Количество ультразвуковых каналов .....................1 
5 Количество вихретоковых каналов ......................1 
6 Основной индикатор дефектоскопа .....................цветной ЖКД  

по TFT-технологии 
7 Дополнительные индикаторы ...............................встроенный звуковой  

индикатор;  
головные телефоны; 
двухцветный светодиод 
на панели дефектоскопа;  
светодиод на вихретоковом 
преобразователе 

 

1.2.2  Параметры приемо-возбудителя 
1.2.2.1  Параметры генератора импульсов возбуждения  
ультразвукового канала 

1 Параметры зондирующих импульсов на эквива-
лентной нагрузке [последовательное соединение 
резистора и конденсатора с номиналами, ука-
занными в таблице, для замещения ПЭП]: 

 

 номинальное значение частоты УЗК, МГц ..........0,40;  0,62;  1,25;  1,80;  2,00;  
2,50;  4,00;  5,00   10,00; 
плавное изменение в диапа-
зоне от 0,4 до 10 МГц 

 допускаемое отклонение частоты УЗК  
от номинального значения, % ..............................

 
10 

 амплитуда, В, не менее, электрических коле-
баний при возбуждении УЗК: 

высокой амплитуды .......................................
низкой амплитуды ..........................................

 
 
105 
4,5 

 

Эквивалент нагрузки Номинальное  
значение  

частоты УЗК, 
МГц 

Длительность 
 зондирующего 

 импульса, 
 мкс, не более 

Емкость, 
пФ 

Сопротив-
ление, Ом 

Максимальная  
чувствительность 

приемника, 
 мкВ, не менее 

0,40 5,5 48 
0,62 3,8 

3300 100 
40 

1,25 2,1 40 
1,80 1,7 40 
2,00 1,5 40 
2,50 1,3 40 
4,00 1,0 40 
5,00 0,9 

1800 100 

45 
10,00 0,7 240 20 65 



Руководство по эксплуатации. Часть I 

 8 

 
 длительность на уровне 0,3 в режиме высокой ампли-

туды УЗК при двух периодах зондирующего импульса 
 
см. таблицу на с.7

 допускаемое отклонение длительности 
от номинального значения, % ........................................

 
20 

2 Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц ......от 25 до 5000 

1.2.2.2  Параметры приемного тракта ультразвукового канала 
1 Максимальная чувствительность приемного тракта.................см. таблицу на с.7
2 Динамический диапазон амплитудной характеристики 
при нелинейности не более 2 дБ, дБ, не менее ........................

 
18 

3 Диапазон регулировки усиления (чувствительности)  
ультразвукового канала, дБ ....................................................

 
от 0 до 80 

4 Дискретность регулировки усиления (чувствительности), дБ  1 
5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности 
установки усиления (измерения отношения амплитуд 
сигналов с использованием регулировки усиления) для 
номинального значения частоты УЗК 2,5 МГц, дБ ..............

 
 
 
1 

6 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номи-
нальное значение условной чувствительности) при вы-
явлении отверстия диаметром 6  мм на глубине 44 мм в 
образце СО-3Р (СО-2), дБ, не менее, для ПЭП с номи-
нальным значением частоты 2,5 МГц и углом ввода: 

0 ......................................................................................
40 ....................................................................................

 
 
 
 
 
75 
55 

7 Диапазон зоны ультразвукового контроля для заданных 
эталонных отражателей, мм .................................................

 
см. таблицу  
на с.8-9 

 

Номинальное 
значение усиления 
дефектоскопа, 

дБ, для 

Условное 
обозначение 

ПЭП 

Условное 
обозначение 
образца 

Отраженный 
сигнал 

Диапазон зо-
ны контроля
по глубине  
залегания 

YMIN / YMAX, мм

Глубина 
залегания 
отража-
теля  
Y, мм YМАХ Y 

1 2 3 4 5 6 7 

П111-0,4 МД4-0-Х-14 – 190 – 27 
П111-0,62 МД4-0-Х-14 

Первый 
донный – 190 – 43 

П111-1,25 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
18 

– 

П112-1,25 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
32 

– 

П111-1,8 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
10 

– 

П112-1,8 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
22 

– 

                                         

 Здесь и далее символом * обозначены параметры, значения которых определены для нор-
мальных климатических условий по ГОСТ 23667-85 и номинального значения напряжения пи-
тания 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

П111-2,5 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
13 

– 

П112-2,5 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
23 

– 

П111-5,0 МД4-0-Х-21 
МД4-0-Х-10 

От отверстия 
1,2 мм 

10/70 – 
36 

– 

П112-5,0 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
40 

– 

П111-10,0 МД4-0-Х-21 
МД4-0-Х-8 

От отверстия 
1,2 мм 

10/25 – 
32 

– 

П112-10,0 МД4-0-Х-4 
МД4-0-Х-22 

От отверстия 
1,2 мм 

1/15 – 
63 

– 

П121-0,4-40 – 59 – 17 
П121-0,4-50 – 59 – 17 
П121-0,62-40 – 59 – 29 
П121-0,62-50 

СО-3Р 
(СО-2) 

От нижнего 
двугранного 

угла 
– 59 – 33 

П121-1,25-40 40/50 – 26 – 
П122-1,25-40 5/50 – 38 – 
П121-1,25-50 15/50 – 28 – 
П121-1,25-65 10/50 – 41 – 
П121-1,8-40 15/50 – 22 – 
П122-1,8-40 1/50 – 36 – 
П121-1,8-50 15/50 – 32 – 
П121-1,8-65 10/50 – 38 – 
 П121-2,5-18 20/50 – 10 – 
П121-2,5-40 20/50 – 21 – 
П121-2,5-45 (41/49) 10/50 – 23 – 
П121-2,5-50 10/50 – 23 – 
П121-2,5-58 (60) 5/45 – 29 – 
П121-2,5-65 5/45 – 33 – 
П121-2,5-70 5/40 – 33 – 
П121-5,0-40 10/50 – 32 – 
П121-5,0-50 5/50 – 38 – 
П121-5,0-65  5/40 – 48 – 
П122-5,0-70 2/35 – 48 – 
П121-5,0-70 2/35 – 48 – 
П121-5,0-75 

МД2-0-Х-1 От отверстия 
1,6 мм 

2/25 – 48 – 
П121-0,4-90 – – 31 
П121-0,62-90 – – 25 
П121-1,25-90 – – 16 
П121-2,5-90 – – 23 
П121-5-90 

СО-3Р 
(СО-2) 

От верхнего 
двугранного 

угла 

– 

LСО – LПЭП,  
где LСО – длина кон-
тактной поверхнос-
ти стандартного об-
разца (для СО-3Р 

LСО=200 мм;  
для СО-2 

LСО=210 мм); 
LПЭП – длина корпу-

са ПЭП 

– 

55 
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8 Номинальное значение усиления дефектоскопа 
(номинальное значение условной чувствительно-
сти) по глубине залегания заданных эталонных 
отражателей, дБ .........................................................

 
 
 
см. с таблицу на с.8-9 

9 Мертвая зона*, измеренная по образцу СО-3Р при 
положении порога автоматической сигнализации 
дефекта (АСД) 50, мм, не более для наклонных 
ПЭП с номинальным значением частоты УЗК 
2,5 МГц и улом ввода: 

от 40 до 50 ........................................................
от 55 до 60 ........................................................
от 65 до 75 ........................................................

 
 
 
 
 
8 
6 
3 

10 Диапазон регулировки компенсированной отсечки 
УЗК, % высоты А-развертки ......................................

 
от 0 до 80 

11 Точность работы АРУ, дБ, не более ........................1 
 
1.2.2.3  Параметры приемо-возбудителя вихретокового канала 

1 Параметры задающего генератора вихретокового 
канала блока электронного (БЭ) при использовании
вихретоковых преобразователей (ВТП) серии ПН: 

 

 реализуемая частота вихретокового  
контроля, кГц .......................................................

 
от 10 до 100 (с шагом 1)

 размах сигнала задающего генератора элек-
трических колебаний, В, не менее, ....................

 
0,8;    1,5;    3,4;    8,3 

2 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) 
приемного тракта вихретокового канала, дБ ...............

 
от 0 до 80 (с шагом 1) 

3 Параметры встроенного задающего генератора и 
приемной части ВТП серии ПФ .....................................

 
указаны в паспорте ВТП 

 
1.2.2.4  Параметры временнóй регулировки чувствительности  
ультразвукового канала  

1 Пределы изменения зоны ВРЧ .................................в пределах максимальной
длительности развертки 

2 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ ...................................определяется установ-
ленным значением уси-
ления, но не более 80 

3 Количество задаваемых точек для одной характе-
ристики ВРЧ, не более ...............................................

 
64 

 

1.2.3  Параметры панели управления и индикации 
1 Количество кнопок панели управления, шт. ............20 
2 Размер кнопок панели управления, мм ....................2013 – прямоугольные 

17 – круглая 
3 Размеры рабочей части экрана, мм ..........................11184 
4 Количество элементов отображения на экране ......640480 
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1.2.4  Параметры устройства обработки 
 
1.2.4.1  Параметры отображаемой информации 

1 Количество градаций яркости изображения  
на экране .....................................................................

 
8 

2 Типы разверток в режиме: 
ультразвукового контроля ..................................
 
 
вихретокового контроля ......................................

 
А-развертка; 
В-развертка; 
W-развертка 
бегущая развертка; 
комплексная плоскость 

3 Диапазон изменения длительности А-развертки, мкс .от 1,3 до 10922 
4 Диапазон изменения задержки А-развертки, мкс ....от 1,3 до 10922 

 
1.2.4.2  Параметры автоматического сигнализатора дефектов 

1 Количество зон ВС для ультразвукового канала ..... 1 или 2 
2 Регулировка начала и конца зоны ВС ......................в пределах максимальной 

длительности развертки 
3 Дискретность регулировки параметров зоны ВС, 
мкс, не более ...............................................................

 
1 

4 Частота тона звуковой сигнализации, Гц ................. 1200100 
5 Величина порога АСД на экране, % высоты 
А-развертки .................................................................

 
от 5 до 95 

 
1.2.4.3  Параметры устанавливаемых и измеряемых величин 
при проведении ультразвукового контроля 

1 Диапазон измерения времени Т распространения 
УЗК, мкс .......................................................................

 
от 0 до 10922 

2 Диапазон изменения углов ввода УЗК, град ............от 0 до 90 
3 Допускаемые значения отклонения углов ввода 
УЗК от номинального значения, град, для ПЭП 
с углом ввода: 

менее 60 .............................................................
60 и более ..........................................................

 
 
 
1,5 
2,0 

4 Диапазон изменения скорости распространения 
УЗК, м/с ........................................................................

 
от 300 до 30000 

5 Диапазон измерения глубины Y выявленного дефек-
та в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0, мм.

 
от 1 до 32221 

6 Предел допускаемой основной абсолютной погреш-
ности измерения координат X и Y выявленного де-
фекта, мм, не более для ПЭП с номинальным зна-
чением частоты 2,5 и 5 МГц и углом ввода: 

0 (при расположении величины Y в диапазо-
не от 5 до 180 мм) ...............................................
от 40 до 70 (при расположении величины Y 
в диапазоне от 5 до 50 мм) ................................

 
 
 
 
 
(0,5+0,01Y) 
 
(1+0,03X) и (1+0,03Y) 

7 Дискретность измерения величин X и Y в меню 
"ИЗМЕРЕНИЕ" при длительности развертки 12 мкс, 
мм, не более, для ПЭП с углом ввода: 

0° ..............................................................................
от 40° до 50° ...........................................................

 
 
 
0,15 
0,07 



Руководство по эксплуатации. Часть I 

 12

 
8 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измере-
ния отношения N амплитуд эхо-сигналов от дефектов в 
зависимости от установленного порога Р зоны ВС, дБ ......

 
 
20 lg (1–4 10–0,05N/P)

9 Дискретность измерения величины N, дБ ...........................0,1 
10 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измере-

ния эквивалентной площади SЭКВ, мм
2, дефектов, рас-

положенных на глубине не менее трех ближних зон и 
имеющих SЭКВ от 1 до 15 мм2, при отношении SЭКВ к 
площади пьезоэлемента не более 0,4 для совмещенных 
ПЭП с номинальным значением частоты 0,2 и 5 МГц и 
углом ввода: 

0° ......................................................................................
от 40° до 60° ....................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 (1,5+0,15 SЭКВ) 
 (0,4 SЭКВ –0,3) 

11 Дискретность измерения величины SЭКВ, мм
2  ....................0,1 

 
1.2.4.4  Параметры измеряемых величин  
при ультразвуковой толщинометрии 

 

1 Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), 
мм..........................................................................................

 
от 3 до 5000 

2 Предел допускаемой основной абсолютной погрешно-
сти* измерения толщины Y, мм, плоскопараллельных 
изделий шероховатостью Rz не более 20 мкм в диапа-
зоне от 3 до 300 мм при использовании двух донных 
сигналов для ПЭП с номинальным значением частоты 
5 и 10 МГц ............................................................................

 
 
 
 
 
(0,07+0,0004Y) 

3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
измерения толщины, мм: 

плоскопараллельных стандартных образцов 
в диапазоне значений шероховатости Rz не более 
160 мкм при вводе УЗК со стороны шероховатой 
поверхности .................................................................

 
 
 
 
 
0,2 

 плоскопараллельных стандартных образцов 
в диапазоне значений шероховатости Rz не более 
320 мкм при вводе УЗК со стороны гладкой по-
верхности .....................................................................

 
 
 
0,2 

 стандартных образцов в виде полого цилиндра 
с минимальным радиусом кривизны поверхности 
10 мм при вводе УЗК со стороны выпуклой поверх-
ности ................................................................................

 
 
 
0,1 

 стандартных образцов, имеющих непараллельность 
не более 3, в диапазоне измерения толщин от 3 до 
20 мм .................................................................................

 
 
0,3 

4 Дискретность измерения величины Y, мм ........................0,01 
 
1.2.4.5  Параметры измеряемых величин  
при вихретоковом контроле ВТП серии ПН 

1 Диапазон измерения глубины трещин, мм .......................от 0,1 до 9,9 
2 Предел основной абсолютной погрешности измерения 

глубины трещины Н, мм, не более для частоты 70 кГц ..
 
(0,1+0,3Н) 
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1.2.5  Параметры электропитания дефектоскопа 
1 Параметры сетевого адаптера и зарядного устройства 

(САЗУ): 
напряжение питания переменного тока, В ....................
номинальное значение выходного напряжения  
постоянного тока, В .........................................................
максимальный выходной ток, А ......................................

 
 
22022 
 
12,0 
1,2 

2 Максимальный потребляемый ток, А, не более ...................0,8 
3 Время автономной работы от аккумуляторной батареи, ч, 
не менее, при средних значениях яркости экрана ...............

 
14 

4 Номинальное значение емкости аккумуляторной батареи, 
А.ч ..............................................................................................

 
6,8 

5 Время полного заряда, ч, не более, для аккумуляторной 
батареи .......................................................................................

 
6 

 
1.2.6  Массогабаритные характеристики 

1 Масса, кг, не более: 
блока электронного (БЭ) .................................................
САЗУ ..........................................................................................

 
1,35 
0,74 

2 Габаритные размеры БЭ (без ручки для переноски), 
мм, не более ............................................................................

 
14022042 

 
1.2.7  Временная нестабильность 
параметров дефектоскопа 

1 Временная нестабильность чувствительности за 12 ч  
работы дефектоскопа, дБ, не более .....................................

 
0,5 

2 Временная нестабильность порога АСД за 12 ч работы 
дефектоскопа, дБ, не более ..................................................

 
0,5 

 
1.2.8  Устойчивость дефектоскопа 
к климатическим воздействиям 

1 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, С ..от минус 25 до +50
2 Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, 
при температуре: 

+40 С и более низких (без конденсации влаги) ...........
+35 С ................................................................................

 
 
933 
98 

3 Отклонение условной чувствительности дефектоскопа 
относительно значений, установленных при нормальной 
температуре, дБ, не более, для температуры окружающе-
го воздуха: 

+50 С ................................................................................
минус 20 С .......................................................................

 
 
 
 
4 
6 

4 Дополнительная погрешность измерения координат де-
фектов при изменении температуры окружающего возду-
ха на каждые 10 С в любом участке рабочих температур, 
не более ..................................................................................

 
 
 
1/2 значения пре-
дела основной по-
грешности 
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1.2.9  Устойчивость дефектоскопа 
к механическим воздействиям 

1 Устойчивость и прочность БЭ к воздействию синусоидальных 
вибраций со следующими параметрами: 

диапазон частот, Гц .................................................................
амплитуда смещения, мм ........................................................

 
 
от 10 до 55 
0,15 

2 Прочность БЭ к одиночным механическим ударам 
со следующими параметрами: 

значение пикового ускорения, м/с2  .........................................
предел длительности ударного импульса, мс .......................

 
 
50 
от 0,5 до 30 

3 Степень защиты БЭ дефектоскопа и ПЭП от проникновения 
внутрь твердых тел (пыли) и воды (по ГОСТ 14254-80) ...................

 
IP53 

 
1.2.10  Устойчивость дефектоскопа  
к электромагнитным помехам 

1 Сохранение работоспособности БЭ при воздействии на него гар-
монических помех магнитного поля со следующими параметрами: 

диапазон частот, кГц ................................................................
предельное значение напряженности поля, дБ ....................

 
 
от 0,03 до 50
от 130 до 70

2 Сохранение работоспособности БЭ при воздействии на него 
гармонических помех внешнего электрического поля со сле-
дующими параметрами: 

полоса частот, МГц ...................................................................
эффективное значение напряженности поля, дБ ..................

 
 
 
от 0,15 до 10
120 

Значения напряженности поля электромагнитных помех выражаются 
в децибелах относительно 1 мкВ/м для электрического поля и 1 мкА/м 
для магнитного поля. 

 
 
 
 

 

1.3  Состав дефектоскопа 
 

Наименование Обозначение Кол-во Примечание 
Блок электронный  ДШЕК.412231.009 1 шт.  
Сетевой адаптер и за-
рядное устройство 

ДШЕК.436611.002 1 шт.  

Комплект принадлеж-
ностей 

ДШЕК.412924.003 1 шт. Комплект формируется 
по желанию Заказчика 

Головные телефоны RH-507 1 шт. Допускается замена анало-
гичными по параметрам 

Комплект эксплуатаци-
онной документации 

ДШЕК.410226.003 1 
компл.

Руководство по эксплуатации,
Паспорт, 
Методика поверки 

Чехол   1 шт. Для БЭ 
Упаковка  1 шт. Сумка 
Кейс  1 шт. Для переноски всего комп-

лекта 
Полный перечень комплекта поставки (предварительно согласован-

ного с Заказчиком) приведен в разделе 4 Паспорта. 

 





Руководство по эксплуатации. Часть I 

 

 15

 

1.4  Структурная схема дефектоскопа 
 

1.4.1  Дефектоскоп является переносным ультразвуковым и вихретоко-
вым дефектоскопом со встроенным микропроцессорным управлением. 

Структурная схема дефектоскопа представлена на рисунке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2  БЭ предназначен для генерации импульсных УЗК необходимой час-
тоты (для ультразвукового канала) и возбуждения вихревых токов в объекте 
контроля посредством ВТП (для вихретокового канала). Кроме того, БЭ осуще-
ствляет прием и усиление полученных сигналов, их временную и амплитудную 
селекцию и отображение на экране, а также измерение характеристик дефектов. 

1.4.3  Необходимые для нормального функционирования ручные ПЭП, 
ВТП, кабели и др. входят в комплект принадлежностей. 

1.4.3.1  Ручные ПЭП подключаются к соответствующим разъемам " " и 
" " БЭ. 

Для обмена данными между дефектоскопом и ПЭП со встроенной памя-

тью используется специальный контакт " " на корпусе БЭ. 
1.4.3.2  Ручные ВТП серий ПН и ПФ подключаются к разъему "ВТП".  
ВТП серии ПН – пассивные преобразователи, которые только возбужда-

ют в объекте контроля вихревые токи и принимают ответные сигналы, а фор-
мирование сигналов нужной частоты и цифровая обработка происходит в БЭ.  

ВТП серии ПФ – активные преобразователи, в корпус которых встроен 
собственный генератор и собственная приемная часть, производящая предва-
рительную цифровую обработку сигналов.  

1.4.4  Интерфейс USB БЭ предназначен для подключения ПЭВМ и го-
ловных телефонов. 

1.4.5  Внешнее энергообеспечение БЭ осуществляется с помощью САЗУ 
с возможностью одновременного заряда/подзаряда встроенной аккумулятор-
ной батареи (подробнее работа САЗУ описана во второй части РЭ).  

 

к сети переменного
тока "~ 220 В" 

"RS232"

"12V 0,7А"

Комплект 
принадлежностей 
ДШЕК.412924.003 

к ПЭВМ и 
головным 
телефонам 

 
 
 
 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.009 

 
Сетевой адаптер  

и зарядное устройство 
ДШЕК.436611.002 " " 

" " к ПЭП 

к ВТП
серии ПН, 
серии ПФ

"12V 0,8А"
к контакту ПЭП 
со встроенной 

памятью
" " 

"USB"

"ВТП" 
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1.5  Описание и работа дефектоскопа 
 
1.5.1  Упрощенная блок схема БЭ представлена на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2  БЭ состоит из следующих основных узлов: 
 схема интерфейса, управления и обработки; 
 микропроцессорная часть; 
 ультразвуковой тракт; 
 вихретоковый тракт; 
 схема обеспечения питания; 
 средства взаимодействия с оператором; 

1.5.1  Схема интерфейса, управления и обработки осуществляет 
взаимодействие между собой всех основных узлов БЭ. 

Схема 
интерфейса, 
управления 
и обработки

Динамик 

Световая 
индикация 

Клавиатура

ППЗУ

Дисплей 

ЦПУ 
Последова-
тельный  

канал данных 

Последова-
тельный  

канал данных 

" " 

"USB"

"ВТП" 
серия ПФУсилитель 

Схема 
цифровой 
обработки 

Вихретоковый тракт 

"ВТП" 
серия 
ПН 

Коммута-
тор 

разд/совм 

Схема 
аналоговой 
обработки 

Схема 
цифровой 
обработки 

Ультразвуковой тракт 

Генератор 
импульсов 
возбуждения 

" "

" "

Аккумуляторная 
батарея 

Источник 
питания 

Контроль 
питания 

"12V  0,8А"

Напряжения питания
дефектоскопа 

Средства взаимодействия 
с оператором 

Схема обеспечения питания 

Усилитель 

Генератор 

Микропро-
цессорная 

часть 
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1.5.2  Микропроцессорная часть состоит из ЦПУ, перепрограммирован-
ного запоминающего устройства (ППЗУ) и схемы, обеспечивающей ее работу.  

Высокопроизводительный ЦПУ является центральным элементом БЭ.  
Микропроцессорная часть обеспечивает работу USB-канала, предназна-

ченного для связи дефектоскопа с ПЭВМ. Для этого на корпусе БЭ имеется 
специальный внешний разъем. Кроме того, микропроцессорная часть обеспе-
чивает работу последовательных каналов данных, предназначенных для об-

мена данными между БЭ и ПЭП со встроенной памятью через контакт " " или 
активным ВТП серии ПН через разъем "ВТП". 

ППЗУ, представляющее собой FLASH-память, предназначено для сохра-
нения программного кода, настроек, записей результатов контроля (прото-
колов, отчетов, в том числе отчетов толщинометрии). 

1.5.3  Ультразвуковой тракт состоит из передающей и приемной час-
тей. 

Передающая часть состоит из генератора импульсов возбуждения и ком-
мутатора разд./совм. Передающий тракт предназначен для преобразования ло-
гического сигнала в сигналы, необходимые для возбуждения ПЭП, и выдачи 
этих сигналов на соответствующие внешние LEMO-разъемы дефектосккопа. 

Приемная часть состоит из схемы аналоговой обработки сигналов и схе-
мы цифровой обработки сигналов. Приемный тракт предназначен для приема 
сигналов с соответствующих внешних LEMO-разъемов, предварительной 
фильтрации, усиления сигнала (в соответствии с заданной формой ВРЧ) и 
преобразования информации в цифровой код. 

Дефектоскоп может реализовать совмещенный, раздельно-совмещенный 
(РС) и раздельный режимы работы ПЭП. 

1.5.4  Вихретоковый тракт для датчиков серии ПН состоит из генера-
тора и усилителя, формирующего электрические колебания для ВТП, посред-
ством чего в изделии из токопроводящих материалов возбуждаются вихревые 
токи. Приемная часть состоит из усилителя и схемы цифровой обработки по-
лученных сигналов из объекта контроля. 

1.5.5  Средства взаимодействия с оператором состоят из цветного  
дисплея, клавиатуры и АСД. 

Клавиатура дефектоскопа представляет собой специализированную 
пленочную клавиатуру в антибликовом исполнении, состоящую из 20 кнопок с 
тактильным эффектом. 

К АСД относятся встроенный динамик, головные телефоны и световая 
индикация, состоящая из двухцветного светодиода. 

1.5.6  Схема обеспечения питания состоит из схемы источника пита-
ния, схемы контроля питания и встроенной аккумуляторной батареи. 

Схема источника питания вырабатывает из напряжения аккумуляторной 
батареи или САЗУ ряд напряжений, необходимых для работы узлов БЭ. 

Схема контроля питания управляет включением и выключением дефек-
тоскопа и осуществляет мониторинг состояния аккумуляторной батареи. 

Аккумуляторная батарея предназначена для энергопитания БЭ в авто-
номном режиме.  
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1.6  Программное обеспечение 
1.6.1  ПО дефектоскопа обеспечивает функционирование дефектоскопа в 

целом, интерфейс с оператором и алгоритм контроля. 

1.6.2  Обновление ПО дефектоскопа осуществляется фирмой-произво-
дителем или самостоятельно пользователем посредством ПЭВМ. Для получе-
ния обновленной версии ПО следует связаться с фирмой-производителем. 

1.6.3  Взаимодействие БЭ и ПЭВМ гарантируется при условии, что в 
ПЭВМ установлена операционная система Windows (XP, VISTA, 7). 

 
 
 
 
 
 
1.7  Конструкция электронного блока 
1.7.1  БЭ представляет собой пластиковый корпус. Конструкция БЭ рас-

считана на эксплуатацию в диапазоне окружающей температуры от минус 25 
до +50 С. 

1.7.2  На корпусе БЭ установлены: 
 кнопочная панель управления (КПУ); 
 ЖКД; 
 разъем для подключения питающего кабеля от САЗУ; 
 разъем "USB" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ и головным 

телефонам; 
 разъемы " " и " " – для подключения ПЭП; 
 разъем "ВТП" – для подключения ВТП; 

 контакт " " – для обмена данными между БЭ и ПЭП со встроенной 
памятью; 

 двухцветный световой индикатор наличия признака дефекта. 

1.7.3  На корпусе закреплена ручка, предназначенная для переноски де-
фектоскопа и установки его на плоскости. Ручка фиксируется в нескольких по-
ложениях и служит дополнительной опорой в настольном варианте работы. 

1.7.4  Несъемная аккумуляторная батарея установлена в дефектоскоп и 
защищена от вскрытия специальной пломбой. 

1.7.5  БЭ защищен от вскрытия специальной пломбой изготовителя. 
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1.8  Чехол и комплект ремней 
 
1.8.1  В комплект поставки дефектоскопа входит чехол. Он используются 

для защиты БЭ от грязи и масла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2  Состав комплекта ремней: 
 поясной ремень (присоединяется к двум нижним пряжкам чехла); 
 шейный ремень (присоединяется к двум верхним парам пряжек чехла); 
 короткий ремень (присоединяется к двум боковым пряжкам чехла). 
Поясной и шейный ремни используются для закрепления дефектоскопа 

на груди оператора. 
Короткий ремень используется для страховки от падения дефектоскопа 

при его удержании одной рукой. 
 
1.8.3  Для оптимального изображения на экране дефектоскопа в услови-

ях яркого солнечного освещения рекомендуется использовать тубус, который 
крепится к чехлу на липучках. 

шейный ремень 

поясной ремень короткий ремень 

тубус 
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1.9  Маркировка и пломбирование 
 

1.9.1  Маркировка дефектоскопа 
 

1.9.1.1  Маркировка, нанесенная на дефектоскоп, содержит: 
 наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК"; 
 условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307"; 
 тип дефектоскопа – "УД3-307ВД"; 
 знак утверждения типа средств измерений; 
 обозначение степени защиты – "IP53"; 
 децимальный номер технических условий – "ДШЕК.412239.003 ТУ". 
 

1.9.1.2  Все органы управления БЭ имеют соответствующие обозначения. 
 

1.9.1.3  Маркировка ПЭП, нанесенная на верхнюю либо боковую плос-
кость, содержит условное обозначение ПЭП, дату изготовления и заводской 
номер. 

 

1.9.1.4  Маркировка САЗУ содержит: 
 название устройства – "Сетевой адаптер и зарядное устройство для 

дефектоскопа PELENG 307"; 
 децимальный номер – "ДШЕК.436611.002"; 
 заводской номер, первая цифра которого соответствует последней 

цифре года изготовления. 
 

1.9.1.5  Маркировка, нанесенная на ВТП, содержит условное обозначе-
ние ВТП, дату изготовления и заводской номер. 

 
1.9.2  Пломбирование дефектоскопа 
 

1.9.2.1  БЭ дефектоскопа опломбирован пломбой. 
1.9.2.2  САЗУ опломбировано пломбой. 
 
 
 
 

1.10  Упаковка  
 
1.10.1  Упаковка дефектоскопа производится в кейс. Кейс, а также сумка, 

входящая в комплект поставки, используются для переноски дефектоскопа в 
условиях эксплуатации. 

 

1.10.2  При эксплуатации БЭ должен быть в чехле. 
 

1.10.3   В кейс уложены: 
 БЭ (в чехле); 
 комплект принадлежностей; 
 головные телефоны; 
 САЗУ; 
 сумка; 
 комплект эксплуатационной документации. 
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   2    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
 
2.1  Общие указания 

2.1.1  Система технического обслуживания, планового ремонта и поверки 
(калибровки) дефектоскопа составляет комплекс организационно-технических 
мероприятий, направленных на: 

1) повышение работоспособности и увеличения ресурса работы де-
фектоскопа; 

2) своевременное его техническое обслуживание и ремонт; 
3) снижение стоимости и сокращение сроков проведения ремонтных ра-

бот. 

2.1.2  Плановая система предусматривает выполнение технического об-
служивания и ремонтов в зависимости от отработанного дефектоскопом вре-
мени. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания приве-
дены в таблице. 

Вид 
обслуживания 

Норма 
эксплуатации 

Простой 
при обслуживании 

Ежесменное техническое обслуживание Ежесменно  
Периодическое техническое обслуживание 1 месяц 1 смена 
Текущий ремонт и поверка  12 месяцев 3 смены 

 

2.1.3  При внезапном отказе дефектоскопа выполняется внеплановый 
ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена. 

 
 
 
 

2.2  Меры безопасности 
 
2.2.1  К работе с дефектоскопом допускаются лица, прошедшие специ-

альную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ. 
 

2.2.2  Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим то-
ком относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 

2.2.3  При работе с дефектоскопом используется электропитание с па-
раметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74. 

 
2.2.4  Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости 

ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 производить ремонт дефектоскопа в цеховых условиях; 
 пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контакти-

рующей жидкостью (минеральное масло, спирт этиловый). 
 

2.2.5  При проведении работ следует обеспечить хранение: 
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 ветоши (для подготовки поверхности стандартных образцов) –
в железном закрываемом ящике. По окончании смены помещение должно быть 
очищено от промасленной ветоши; 

 минерального масла (контактирующей жидкости) в количестве не бо-
лее суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах. 

 

2.2.6  При использовании средств измерений, приборов и других вспо-
могательных инструментов и устройств необходимо соблюдать меры безо-
пасности, изложенные в РЭ на конкретное изделие. 

 
 
 
 
 
 

2.3  Порядок технического обслуживания 
и текущего ремонта 
 

2.3.1  Ежесменное техническое обслуживание 
2.3.1.1  Ежесменное техническое обслуживание выполняют операторы 

дефектоскопа перед началом работы и при необходимости во время пере-
рывов в работе и после ее окончания. 

2.3.1.2  При обслуживании провести следующие работы: 
 внешний осмотр, очистку составных частей дефектоскопа от загрязнений; 
 проверку исправности кабелей, ПЭП и ВТП; 
 проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия инструмента, 

образцов, журнала для записи результатов контроля; 
 подготовку к работе в соответствии с указаниями второй части РЭ, 

включая проверку чувствительности.  
 
2.3.2  Периодическое техническое обслуживание 
2.3.2.1  Периодическое техническое обслуживание дефектоскопа выпол-

няется наладчиком подразделения неразрушающего контроля в соответствии 
с утвержденным графиком или при внезапном отказе. 

2.3.2.2  При обслуживании выполнить все мероприятия, предусмотрен-
ные ежесменным техническим обслуживанием, а также провести следующие 
работы: 

 осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных проводов; 
 удаление пыли (грязи) с КПУ; 
 осмотр и очистку ПЭП и ВТП от влаги и загрязнений; 
 очистку корпуса БЭ и САЗУ от загрязнений; 
 осмотр и очистка разъемов от влаги и загрязнений. 
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2.3.3  Текущий ремонт 
2.3.3.1  Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании эксплу-

атационных характеристик дефектоскопа в течение межремонтного срока. Те-
кущий ремонт производится специализированными центрами по ремонту и тех-
ническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля. 

2.3.3.2  При текущем ремонте произвести следующие работы: 
 проверку параметров дефектоскопа с заменой (при необходимости) 

вышедших из строя блоков (плат), исчерпавших ресурс аккумуляторных бата-
рей, а также соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др. 

1  Ремонт и замена вышедших из строя плат БЭ, САЗУ, а также за-
мена аккумуляторных батарей может осуществляться по отдельному 
договору ремонтной службой предприятия-изготовителя или его пред-
ставительствами. 

2  Ремонт БЭ, САЗУ должен выполняться специалистами высокой ква-
лификации; 

 очистку дефектоскопа от загрязнений; 
 сборку, настройку и проверку работоспособности дефектоскопа; 
 поверку дефектоскопа в соответствии с Методикой поверки. 
 

2.3.4  Регистрация ремонта и замены узлов 
2.3.4.1  Сведения о произведенном ремонте дефектоскопа заносятся в 

раздел 12 Паспорта. 

2.3.4.2  Сведения об изменениях в конструкции дефектоскопа и его сос-
тавных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта заносятся в 
раздел 13 Паспорта. Все изменения в конструкцию дефектоскопа вносятся по-
сле их согласования с предприятием-разработчиком. 

 

2.3.5  Технические требования на текущий  
ремонт дефектоскопа 

2.3.5.1  Материалы, из которых изготавливаются детали взамен дефектных, 
полуфабрикаты, крепежные и комплектующие изделия должны соответствовать 
стандартам или техническим условиям и иметь необходимые сертификаты. 

2.3.5.2  Шайбы и прокладки не должны иметь трещин и отколов, а гайки 
и головки болтов – смятых или срубленных граней и углов. Не допускается ус-
тановка винтов, имеющих срыв шлица. 

2.3.5.3  При осмотре БЭ должны быть проверены: 
 надежность крепления деталей и узлов; 
 качество покрытия плат лаком; 
 отсутствие в БЭ посторонних предметов, механических повреждений, 

коротких замыканий деталей между собой и на корпус; 
 отсутствие следов подгорания у резисторов, трансформаторов; 
 качество монтажных проводов и их изоляции; 
 надежность пайки; 
 заземление металлической оплетки экранированных проводов и об-

щих точек плат. 
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2.3.5.4  Номинальное значение и допуск вновь устанавливаемых радио-
электронных элементов должны быть проверены по маркировке или измере-
нием фактического значения. 

2.3.5.5  Вновь устанавливаемые радиоэлектронные элементы не должны 
иметь нарушений маркировки и должны быть проверены на отсутствие меха-
нических повреждений. Замена транзисторов и микросхем на другой тип 
не допускается. Замена радиоэлектронных элементов на другой тип допуска-
ется, если их параметры соответствуют заменяемым. 

Замена программируемых микросхем возможна только ремонтной служ-
бой предприятия-изготовителя. По указанной причине, а также из-за плотного 
монтажа радиоэлементов отказавшая цифровая плата БЭ дефектоскопа, как 
правило, подлежит замене. 

При замене радиоэлектронных элементов, время до окончания гаран-
тийного срока хранения этих элементов, должно быть не менее 1/3 общего га-
рантийного срока на момент установки. 

2.3.5.6  Технические требования к разделке проводов и креплению жил 
должны соответствовать ГОСТ 23587-79 вариант 1.1. 

2.3.5.7  Монтаж элементов должен производиться пайкой припоем не ни-
же ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Пайка полупроводниковых элементов должна про-
должаться не более 3 с (прогрев одного соединения) с перерывом до следу-
ющего прогрева не менее 10 с. 

Припой должен покрывать соединение сплошным тонким слоем, поверх-
ность слоя должна быть гладкой. Дополнительная обработка паяных соедине-
ний режущим инструментом запрещается. 

Расстояние от монтажного соединения до изоляции провода должно 
быть не более 3 мм. 

2.3.5.8  На концы проводов, заканчивающиеся контактными наконеч-
никами или закрепленные на платах и соединителях, должны быть надеты 
изолирующие полихлорвиниловые трубки ГОСТ 19034-82 соответствующего 
диаметра и необходимой длины. 

2.3.5.9  Покрытие монтажа должно выполняться лаком  УP-231 В2.2 
ТУ6-21-14-90. 

2.3.5.10  Все резьбовые соединения должны быть законтрены шайбами 
или краской. 

2.3.5.11  При включенном САЗУ должны быть проверены величины на-
пряжений в контрольных точках. Если напряжение не соответствует требуемо-
му, должны быть выявлены и устранены влияющие на это неисправности. 

2.3.5.12  При проверке электрической схемы под напряжением не должно 
быть электрических пробоев, перегрева транзисторов и резисторов. 

2.3.5.13  Загрязнение дефектоскопа удаляется ватным тампоном, смо-
ченным в этиловом спирте. Допускается удаление грязи ватным тампоном или 
ветошью, смоченными в теплой мыльной воде с последующей просушкой. 
Применение других средств для очистки БЭ, САЗУ недопустимо. 

Не допускается воздействие на КПУ режущих и колющих предметов. 
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2.4  Консервация и расконсервация 

2.4.1  Перед упаковкой и длительным хранением (более 6 месяцев) 
должна быть проведена консервация дефектоскопа. 

Перед консервацией дефектоскопа необходимо зарядить аккумуля-
торную батарею. 

2.4.2  Для консервации дефектоскопа его поверхности должны быть 
очищены от загрязнений в соответствии с п. 2.3.6.13 настоящего РЭ. Примене-
ние других средств (кроме этилового спирта и воды) для очистки недопустимо. 

2.4.3  Консервацию дефектоскопа проводить в следующем порядке: 
1) промыть разъемы уайт-спиритом с помощью кисти с последующей 

сушкой сжатым воздухом; 
2) удалить загрязненную смазку с ПЭП бензином (уайт-спиритом) и про-

тереть насухо и смазать; 
3) удалить загрязненную смазку со стандартных образцов бензином 

(уайт-спиритом), протереть насухо и смазать смазкой пушечной ГОСТ 19537-83 
(смазку наносить кистью, толщина смазки – не менее 0,5 мм);  

4) детали комплекта принадлежностей уложить в заводскую упаковку 
(сумку для переноски и транспортирования дефектоскопа). 

2.4.4  По завершении консервации сделать необходимые записи в раз-
деле 9 Паспорта на дефектоскоп. 

2.4.5  Расконсервацию проводить в следующем порядке: 
1) проверить дефектоскоп на наличие пломб и отсутствие повреждений; 
2) очистить детали комплекта принадлежностей от консервирующей 

смазки при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите. 

После расконсервации дефектоскопа необходимо зарядить аккуму-
ляторную батарею. 
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   3    ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТОСКОПА 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление
и дополнительные 

признаки 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечания 

1 2 3 4 

1) При подключении 
САЗУ к сети перемен-
ного тока зеленый 
светодиод на нем не 
загорается 

Неисправно 
САЗУ 

САЗУ сдать в ремонт  

2) При включении де-
фектоскопа отсутст-
вует звуковой сигнал 
от встроенного ди-
намика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от сети перемен-
ного тока 

Отсутствует 
электрический 
контакт в разъ-
еме "12V 0,8А" 
БЭ или неиспра-
вен подсоеди-
няемый к этому 
разъему кабель 

Повторить соединение, 
проверить контакт в 
разъеме, проверить це-
лостность кабеля. При 
наличии неисправности  
САЗУ или БЭ сдать в 
ремонт 

 

"Глубокий" раз-
ряд или неис-
правность акку-
муляторной ба-
тареи 

Зарядить или заменить  
аккумуляторную бата-
рею, либо перейти на 
питание дефектоскопа 
от сети 

 3) При включении де-
фектоскопа отсут-
ствует звуковой сиг-
нал от встроенного 
динамика. 
Питание дефекто-
скопа осуществляет-
ся от аккумуляторной 
батареи 

Срабатывание 
термозащиты БЭ

Выждать ориентировоч-
но 40 мин, после чего 
повторно включить де-
фектоскоп 

 

4) При включении 
дефектоскопа разда-
ется звуковой сигнал, 
изображение на экра-
не бледное либо от-
сутствует 

Неоптимально 
выставлена яр-
кость экрана 

Установить оптималь-
ную яркость экрана 

 

Отключена зву-
ковая сигнализа-
ция 

Включить звук  5) При появлении 
признака дефекта 
срабатывает свето-
вая сигнализация, а 
звуковая сигнализа-
ция от встроенного в 
БЭ динамика отсут-
ствует 

Неисправны 
встроенный ди-
намик, ПВ, УО 
или электриче-
ская схема БЭ 
дефектоскопа  

БЭ дефектоскопа сдать в 
ремонт  
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Неиспра-
вен ПЭП  

Для подтверждения данного 
факта подключить другой со-
вмещенный ПЭП и убедить-
ся, что указанная неисправ-
ность не проявляется 

 

Отсутству-
ет электри-
ческий кон-
такт в 
разъемах 
кабеля, со-
единя-
ющего БЭ 
и ПЭП 

Проверить контакт в указан-
ных разъемах 

 

6) При последовательном 
подсоединении к разъему 
" " БЭ и отсоединении от 
данного разъема кабеля 
с совмещенным ПЭП в ле-
вой части А-развертки для 
обоих состояний зондиру-
ющий импульс отсутствует, 
либо не изменяется по дли-
тельности. 
При этом установлены: 
 совмещенная схема вклю-
чения ПЭП; 
 время в ПЭП – не более 
10 мкс; 
 высокая амплитуда зонди-
рующего импульса; 
 максимальное усиление; 
 ВРЧ – отключена; 
 режим "ЛУПА" – отключен 

Неиспра-
вен кабель, 
соединя-
ющий БЭ и 
ПЭП 

Заменить кабель Имеется в 
комплекте  
принадлеж-
ностей 

7) Занижена чувствитель-
ность для всех преобразова-
телей 

Неисправ-
ны ПВ или 
электриче-
ская схема

БЭ дефектоскопа сдать в 
ремонт 

 

8) Занижена чувствитель-
ность только для одного 
прелбразователя 

Неиспра-
вен преоб-
разователь

Для подтверждения данного 
факта подключить другой 
аналогичный преобразова-
тель и убедиться, что указан-
ная неисправность не прояв-
ляется 

 

9) Выполнение каких-либо 
действий вызывает сбой в 
работе (появление соответ-
ствующих предупреждений 
либо произвольное "замо-
раживание" или исчезнове-
ние изображения с экрана и 
т.д.) или "зависание" дефек-
тоскопа (не действует ни 
одна из кнопок БЭ). 
При заряженной аккумуля-
торной батарее или работе 
от сети  

Сбой в ра-
боте ПО 
дефекто-
скопа 

Выполнить требование пре-
дупреждения. Если преду-
преждение отсутствует, вы-
ключить и повторно включить 
дефектоскоп, после чего по-
вторить необходимые дей-
ствия. При последующих 
проявлениях данного эффек-
та проконсультироваться с 
ремонтной службой или 
предприятием-изготовителем 
(указывая точную последова-
тельность выполняемых дей-
ствий) 

Эффект 
сбоя в ра-
боте де-
фектоскопа 
может быть 
обусловлен 
некоррект-
ными дей-
ствиями 
оператора 
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   4    ХРАНЕНИЕ 
 
 

4.1  Поставленный предприятием-изготовителем дефектоскоп должен 
храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре окру-
жающего воздуха от минус 5 до +40° C и относительной влажности до 80% при 
температуре +25° C. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, 
кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

 

4.2  В перерывах между эксплуатацией дефектоскоп может храниться 
без упаковки (без сумки) в закрытых неотапливаемых помещениях. При этом: 

1) БЭ дефектоскопа должен быть отключен; 
2) от БЭ дефектоскопа должен быть отсоединены все кабели; 
3) БЭ дефектоскопа должен быть в чехле. 

В зимних условиях рекомендуется БЭ дефектоскопа хранить в за-
крытом отапливаемом помещении. 

 

4.3  При хранении по пп. 4.1 и 4.2 должны быть исключены падения и уда-
ры. 

 
 
 
 
 

 

   5    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1  Транспортирование упакованного дефектоскопа производится в за-

крытом автомобильном или железнодорожном транспорте при температуре 
окружающего воздуха от минус 15 до +40 С и верхнем значении относитель-
ной влажности 100 при температуре +25 С. 

 
 
 
 
 

   6    УТИЛИЗАЦИЯ 

 
6.1  Дефектоскоп не содержит экологически вредных веществ. 
 

6.2  При окончании срока эксплуатации из БЭ должны быть изъяты в ус-
тановленном порядке драгоценные металлы, дефектоскоп отправлен на ути-
лизацию. 

 

6.3  Утилизация аккумуляторных батарей должна производиться в уста-
новленном порядке. 
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Настоящая Методика поверки устанавливает методы и средства первич-
ной и периодической поверки (далее – поверка) дефектоскопа "PELENG 307" 
УД3-307ВД (далее – дефектоскоп) с целью подтверждения его основных ме-
трологических характеристик. 

Периодичность поверки один раз в 12 месяцев. 

Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного ме-
талла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конст-
рукций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также 
для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов. 

Дефектоскоп является одноканальным прибором ультразвукового и вих-
ретокового контроля. В ультразвуковом канале применяется контактный способ 
ввода ультразвуковых колебаний (УЗК).  

Дефектоскоп может использоваться при монтаже, эксплуатации и ремон-
те в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической промыш-
ленности, на транспорте и в других отраслях. 

Дефектоскоп, кроме универсальной версии программного обеспечения 
(ПО), может иметь в своем составе специализированное ПО, позволяющее ис-
пользовать дефектоскоп в определенных областях промышленности. 

По согласованию с Заказчиком в комплект дефектоскопа могут входить 
различные пьезоэлектрические и вихретоковые преобразователи (ПЭП и ВТП) 
в зависимости от типоразмеров контролируемых изделий и задач, выполняе-
мых при контроле. 

В ряде случаев дефектоскоп может поставляться с блокировкой работы 
вихретокового канала и без вихретоковых преобразователей (ВТП), то есть как 
ультразвуковой дефектоскоп. В этих случаях поверка вихретокового канала не 
производится (см. также п. 1.9).  

В дефектоскоп введен специальный режим "Поверка". Данный режим по-
зволяет осуществить проведение поверки с использованием поверочных на-
строек, занесенных в память дефектоскопа. Поверочные настройки имеют 
отдельную нумерацию и расположены изолированно от настроек, используе-
мых для проведения контроля.  

При поставке дефектоскопа в его памяти имеется необходимый минимум 
поверочных настроек для наиболее распространенных преобразователей. 
Расширенный перечень (включая необходимый минимум) настроек приведен в 
приложении Г. Там же приведены параметры поверочных настроек.  

Поверочные настройки, установленные предприятием-изготовителем, 
защищены от удаления. Дополнительные поверочные настройки могут быть 
впоследствии откорректированы или удалены (при совпадении шифра опера-
тора в момент создания настроек и шифра оператора в момент их сохранения 
в откорректированном виде или удаления). 
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На поверку дефектоскоп должен поставляться в комплекте, указанном в 
таблице 0.1. 

Таблица 0.1 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 
Блок электронный  ДШЕК.412231.009 1  
Сетевой адаптер и за-
рядное устройство 
(САЗУ) для дефекто-
скопа 

ДШЕК.436611.002 1  

Комплект принадлеж-
ностей 
 

ДШЕК.412924.003 1 Комплект формируется по жела-
нию Заказчика. Перечень вхо-
дящего в него оборудования 
приведен в п. 4.2 Паспорта 

Комплект эксплуатаци-
онной документации 

ДШЕК.410226.003 1 Руководство по эксплуатации, 
Паспорт, 
Методика поверки 

Примечания: 
1  По согласованию с организацией, осуществляющей поверку дефектоско-

па, указанный выше комплект может быть представлен в неполном объеме, за ис-
ключением БЭ и преобразователей. 

2  Все предоставляемое на поверку оборудование должно быть расконсерви-
ровано и подготовлено к проведению поверки в соответствии с РЭ 
ДШЕК.412239.003 РЭ. 

 
 
 
1  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ  
1.1  Поверка дефектоскопа должна осуществляться органами Государст-

венной метрологической службы или другими уполномоченными организация-
ми, аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии ("Ростехрегулированием") в установленном порядке на пра-
во проведения поверочных работ. 

1.2  Операции поверки дефектоскопа приведены в таблице 1.1. Все ука-
занные операции должны выполняться как при первичной, так и при периоди-
ческой поверке. 

1.3  При поверке комбинированные ПЭП типа П131 должны рассматри-
ваться как совокупность отдельных ПЭП, для которых операции поверки при-
ведены в настоящей Методике. 

Например, поверка ПЭП П131-2,5-(0+40) должна осуществляться в два этапа – 
в соответствии с методиками поверки для ПЭП П111-2,5 и П121-2,5-40. 

1.4  Дефектоскоп поверяется только с плоскими ПЭП, тип которых указан 
в таблице 7.4, и накладными ВТП. 
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Таблица 1.1 
№ 
п/п 

 
Наименование операции 

Номер пункта 
Методики  
поверки  

1 Внешний осмотр 7.2 

Поверка ультразвукового канала 
2 Опробование 7.3 
3 Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения 

зондирующих импульсов 
7.4.1 

4 Определение допускаемой абсолютной погрешности изме-
рения отношений сигналов на входе приемника 

7.4.2 

5 Определение допускаемой абсолютной погрешности изме-
рения временных интервалов 

7.4.3 

6 Определение точки выхода луча наклонных ПЭП  
и ее отклонения 

7.4.4 

7 Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения 7.4.5 
8 Определение допускаемой абсолютной погрешности изме-

рения координат отражателя 
7.4.6 

9 Определение основной и дополнительных абсолютных по-
грешностей измерения толщины 

7.4.7 

10 Проверка диапазона зоны контроля, условной чувствитель-
ности и запаса чувствительности 

7.4.8 

11 Определение допускаемой абсолютной погрешности изме-
рения эквивалентной площади отражателя 

7.4.9 

Поверка вихретокового канала 
12 Опробование 7.5 
13 Определение амплитуды и частоты колебаний  

задающего генератора 
7.6.1 

14 Проверка чувствительности 7.6.2 
15 Определение допускаемой абсолютной погрешности изме-

рения глубины дефекта 
7.6.3 

 

1.5  В случае получения отрицательного результата при проведении од-
ной из операций поверка дефектоскопа прекращается и результат поверки 
считается отрицательным. 

1.6  В случае получения отрицательного результата при проведении по-
верки из-за неисправности преобразователя следует: 

а) исключить неисправный преобразователь из предоставленного на по-
верку комплекта; 

б) заменить неисправный преобразователь на аналогичный, предвари-
тельно затребовав его у организации (предприятия), предоставившей дефек-
тоскоп на поверку; 

в) повторить необходимые этапы поверки. 
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1.7  Если при проведении поверки хотя бы одну из описанных в разде-
ле 7 операций по каким-либо причинам выполнить не удалось, то необходимо 
выяснить причину, устранить ее и повторить указанную операцию.  

1.8  Если в комплекте, предоставленном на поверку нет ни одного ПЭП, 
то поверка ультразвукового канала (пп. 2–11 таблицы 1.1) не проводится, о чем 
делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о поверке или разделе 
15 Паспорта. 

1.9  Если в дефектоскопе заводом-изготовителем заблокирована работа 
вихретокового канала или в комплекте, предоставленном на поверку нет ни 
одного ВТП, то поверка вихретокового канала (пп. 12–15 таблицы 1.1) не про-
водится, о чем делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о повер-
ке или разделе 10 Паспорта. 

 
 
 
 
2  СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
 

2.1  При проведении поверки должны применяться средства измерений и 
вспомогательные средства, указанные в таблице 2.1. 

2.2  Средства поверки должны быть поверены в соответствии с 
ПР 50.2.006-94. 
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Таблица  2.1 
Наименование Тип Используемые параметры Погрешность Примечание 

1 2 3 4 5 
Осциллограф универсаль-
ный 
Тг2.044.018-02 

С1-114/1 Диапазон рабочих частот – от 0 до 
50 МГц; амплитуда входного напря-
жения от 0,01 до 160 В (с делителем 
1:10); значения временных интерва-
лов – от 20 нс до 0,8 с 

5 %  

Генератор сигналов  
высокочастотный 

Г4-158 Диапазон рабочих частот –  
от 0,01 до 100 МГц 

  

Генератор импульсов Г5-82 Длительность импульсов –  
от 0,1 до 5*106 мкс 

  

Эквивалент нагрузки № 4 
ДШЕК.431418.004 

 Сопротивление 100 Ом;  
емкость 3300 пФ 

 Согласно приложению Д 

Эквивалент нагрузки № 5 
ДШЕК.431418.005 

 Сопротивление 100 Ом;  
емкость 1800 пФ 

 Согласно приложению Е 

Эквивалент нагрузки № 6 
ДШЕК.431418.006 

 Сопротивление 20 Ом;  
емкость 240 пФ 

 Согласно приложению Ж 

Нагрузка № 3 
ДШЕК.431418.003 

 Сопротивление 50 Ом  Согласно приложению И.  
Допускается замена на 
ЩЮ5.439.004-03 

Контрольный образец 
из комплекта КОУ-2 

СО-2 Высота 59 мм; боковые цилиндриче-
ские отверстия диаметром 2 и 6 мм 

 

Контрольный образец 
из комплекта КОУ-2 

СО-3 Радиус цилиндрической поверхности 
55 мм 

 

 

Комплект государственных 
стандартных образцов 
ТУ25-06-81 

КМД4-0-Х Плоскодонные отверстия диаметром 
1,2; 1,6 и 3,2 мм 

  

Комплект государственных 
стандартных образцов 
АЮМ5.170.008 

КМД2-0-Х Боковое цилиндрическое отверстие 
диаметром 1,6 мм 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 

Комплект стандартных 
образцов эквивалентной 
ультразвуковой толщины 
ТУ50-289-81 

КУСОТ-180 
(ГСО 2217-81; 
ГСО 2218-81; 
ГСО 2219-81; 
ГСО 2220-81) 

Плоскопараллельные образцы толщи-
ной 0,8; 2; 3; 10; 100 и 300 мм. 
Образцы шероховатые RZ 160 и 320 мкм 
толщиной 3; 10 и 100 мм. 
Образец криволинейный 3–R10 толщи-
ной 3 мм радиусом 10 мм. 
Образец непараллельный 3 (1 мм на 
20 мм) максимальной толщиной 20 мм 

  

Линейка измерительная 
ГОСТ 427-75 

 Предел измерений – 500 мм 0,5 мм  

Штангенциркуль 
ГОСТ 166-89 

ШЦ-II-250-0,05 Диапазон измерения 0 – 250 мм 0,05 мм Допускается замена на штан-
генциркули типов Т-1, I, II или 
III 

Кабель №5 
ДШЕК.685611.005 

СР-50 – СР-50    

Кабель №3 
ДШЕК.685611.003 

СР-50 – 
LEMO00 

   

Кабель №17 
ДШЕК.685611.017 

   Согласно приложению Л 

Тройник 
ВР0.364.013ТУ 

СР-50-95 ФВ    

Комплект мер моделей 
дефектов для вихретоко-
вого дефектоскопа 

КСОП-70 Пропилы глубиной 0,3, 0,5 и 1,0 мм   

Комплект мер моделей 
дефектов для вихретоко-
вого дефектоскопа 

КММД-21 Пропилы глубиной 0,2, 0,5 и 1,0 мм   

Примечание – Для проведения поверки допускается использование других средств поверки, обеспечивающих необходимую точ-
ность измерений 
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3  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 
 

3.1  К поверке дефектоскопа допускаются физические лица, прошедшие 
специальную подготовку и обладающие знаниями и навыками, необходимыми 
для проведения работ по поверке средств неразрушающего контроля и атте-
стованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 в качестве поверителей. 

3.2  Перед проведением поверки поверителю необходимо ознакомиться с 
Руководством по эксплуатации (РЭ) на дефектоскоп ДШЕК.412239.003 РЭ, а 
также на применяемые средства поверки. 

 

 
4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1  При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено со-
блюдение требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования 
и персонала, проводящего поверку, в соответствии с приведенными требова-
ниями безопасности в нормативной и эксплуатационной документации на 
средства поверки. 

4.2  К работе по поверке дефектоскопа должны допускаться лица, про-
шедшие обучение и инструктаж по правилам безопасности труда. 

4.3  Поверку производить только после ознакомления и изучения инст-
рукций по эксплуатации средств поверки. 

4.4  При проведении поверки должны соблюдаться требования 
ГОСТ 12.3.019-80. 

4.5  Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать 
требованиям стандартных норм СН 245-71. 

4.6  При проведении поверки согласно разделу 7 все контрольно-измери-
тельные приборы с электрическим питанием от сети переменного тока должны 
быть заземлены. 

 

 
5  УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ  
 

5.1  Операции поверки дефектоскопа должны проводиться в нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 23667-85: 

 температура окружающего воздуха (2935) К (205) С]; 

 относительная влажность воздуха (6515) ; 

 атмосферное давление (1004) кПа [(75030) мм рт. ст.]. 
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5.2  Номинальное напряжение сети переменного тока 220 В. Допускаемое 

отклонение 10 %. Номинальная частота сети переменного тока 50 Гц. Допус-

каемое отклонение 0,5 Гц. 

5.3  Внешние электрические и магнитные поля должны находиться в пре-
делах, не влияющих на работу дефектоскопа и средств поверки. 

 

 
6  ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ  
 

6.1  Перед проведением поверки выполнить следующие подготовитель-
ные операции: 

а) выдержать (перед включением) дефектоскоп в нормальных климати-
ческих условиях по ГОСТ 23667-85 не менее 2 ч; 

б) выдержать средства поверки в нормальных климатических условиях 
не менее 1 ч или в течение времени, указанного в их РЭ; 

в) подготовить средства поверки к работе в соответствии с их РЭ. 

 

 
7  ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 
7.1  Общие положения 

7.1.1  Под словами "включить  дефектоскоп "  в тексте настоя-
щей Методики следует понимать выполнение следующих операций: 

а) подсоединить САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц; 
б) подсоединить кабель САЗУ к разъему "12V 0,8А" на БЭ; 

в) нажать кнопку ; 
г) убедиться, что на экране дефектоскопа по истечении времени подго-

товки дефектоскопа к работе (не более 20 с) индицируется поле для ввода 
фамилии оператора; 

д) нажать функциональную кнопку  – "Без фам-и", после чего на 
экране появится А-развертка. 

7.1.2  Под словами "вызвать  меню "  в тексте настоящей Методики 
следует понимать выполнение следующих операций: 

а) нажать кнопку ; при этом в строке подписей кнопок в нижней 
части экрана появится список названий меню; если в списке меню отсутствует 

требуемое название, то с помощью кнопок  и  добиться его появ-
ления; 
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б) нажать функциональную кнопку, соответствующую требуемому назва-
нию, после чего на экране появится меню, имеющее это название. 

7.1.3  Под словами "войти  в  режим  "Поверка "  в тексте настоя-
щей Методики следует понимать выполнение следующих операций: 

а) вызвать меню "РЕЖИМЫ"; 

б) используя кнопки  и  выделить меню "ПОВЕРКА"; 

в) с помощью кнопки ,  или  установить в пункте "По-

верка" символ .  

7.1.4  Под словами "вызвать  настройку  с  номером  n " в тек-
сте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций: 

а) нажать кнопку , после чего на экране появится меню "ЗАПИСИ"; 
убедиться, что выделен пункт меню "Настройки" (если это не так, то с помощью 

кнопок  и  выделить этот пункт); 

б) нажать кнопку , после чего на экране появится список настроек; 

в) с помощью кнопок  и  выделить необходимую настройку с 
номером n. 

Примечание – Вместо выполнения п. в) разрешается нажать кнопку , 
после чего ввести в режиме ввода цифр требуемый номер настройки и вновь на-

жать кнопку ; 

г) нажать функциональную кнопку  – "Вызвать". 

7.1.5  Под словами "выключить  дефектоскоп "  в тексте настоя-
щей Методики следует понимать выполнение следующих операций:  

а) нажать кнопку ; 
б) отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V 0,8А" на БЭ; 
в) отсоединить САЗУ от сети переменного тока 220 В 50 Гц.  

7.1.6  Для уточнения максимума  амплитуды  эхо -сигнала  
при поверке ультразвукового канала необходимо использовать режим работы 
дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляет-

ся путем нажатия на кнопку . 

Примечание – В режиме "ОГИБАЮЩАЯ": 
 автоматическая измерительная метка устанавливается против верши-

ны сигнала огибающей (а не против вершины текущего сигнала); 
 для уточнения максимума отраженного сигнала возможно использование 

кнопок  и . При этом вместе с изменением усиления осуществляется 
автоматический перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ". 

7.1.7  Перед установкой ПЭП на образец поверхность последнего следу-
ет смочить контактирующей жидкостью. В качестве контактирующей жидкости 
могут использоваться жидкие среды повышенной вязкости, обеспечивающие 
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эффективное смачивание контактирующей поверхности образца и не содер-
жащие механических примесей (например, минеральное масло "Индустриаль-
ное-30А" по ГОСТ 20799-88). 

 
 

7.2  Внешний осмотр  

7.2.1  Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным ре-
зультатом, если установлено соответствие дефектоскопа следующим требова-
ниям: 

 комплектность дефектоскопа – согласно таблице 0.1; 
 отсутствие явных механических повреждений предоставленного на по-

верку оборудования; 
 исправность органов управления, а также элементов индикации и ком-

мутации; 
 наличие маркировки на передней панели БЭ: 

− наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК"; 
− условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307"; 

 наличие маркировки на шильдике БЭ: 
− наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК"; 
− тип дефектоскопа – "УД3-307ВД"; 
− знак утверждения типа средств измерений; 
− обозначение степени защиты – "IP53"; 
− децимальный номер технических условий – 

"ДШЕК.412239.003 ТУ"; 
− заводской номер; 

 наличие маркировки на ПЭП: 
− условное обозначение ПЭП; 
− дата изготовления; 
− заводской номер; 

 наличие маркировки на ВТП: 
− условное обозначение ВТП; 
− дата изготовления; 
− заводской номер. 
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7.3  Опробование ультразвукового канала 
7.3.1  Опробование ультразвукового канала дефектоскопа производится 

в следующей последовательности: 
а) включить дефектоскоп; 
б) убедиться, что в окне индицируется заставка с приветствием дефекто-

скопа; 
в) считать из приветствия и проверить номер версии и заводской номер 

дефектоскопа; 
г) войти в меню "ИНДИКАТОРЫ"; 

д) убедиться, что в пункте "Звук" установлен символ ; если это не так, 

с помощью кнопок  и  выделить названный пункт и с помощью 

кнопки ,  или  установить символ ; 
е) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 134; 

ж) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " на БЭ; 
и) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) так, чтобы точка 

выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки "50" по шкале "α°". Вы-
явить отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм, при необходимости изменяя 

усиление кнопками  и . Перемещая ПЭП в небольших пределах, до-
биться максимума амплитуды эхо-сигнала от отверстия в образце СО-3Р (СО-2); 

к) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вер-
шины эхо-сигнала (по вертикали) на пороге автоматической сигнализации де-
фектов (АСД). При этом автоматическая измерительная метка должна распо-
лагаться против вершины эхо-сигнала, а значение измеренной амплитуды N 
(относительно порога АСД) должно быть максимально близко к нулю, что ин-
дицируется показанием величины “N” в измерительной строке (если показание 
"N" в измерительной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать 

кнопку ); 

л) увеличить усиление кнопкой  так, чтобы амплитуда N отражен-
ного сигнала превышала порог АСД на 5 дБ (значение "N" в измерительной 
строке). Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация; 

м) снять ПЭП с образца; 
н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца; 
п) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если в пункте л) срабатывает звуковая сигнализация. 
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7.4  Определение метрологических характеристик  
ультразвукового канала 
 

7.4.1  Определение амплитуды, длительности1)  
и частоты заполнения зондирующих импульсов 

7.4.1.1  Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения 
зондирующих импульсов производится в следующей последовательности:  

а) собрать схему согласно приложению Б; 
б) установить на осциллографе: синхронизация – внутренняя, развертка – 

ждущая, усиление – 5 В/дел.; 
в) включить дефектоскоп; 
г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130 (частота 

2,5 МГц); 
д) установить на осциллографе длительность развертки в соответствии с 

таблицей 7.1; 

Таблица 7.1 

Допустимые значения Номинальное 
значение  
частоты,  

МГц 

Номер 
наст-
ройки  

Эквивалент 
нагрузки 

Длительность 
развертки 

осциллографа, 
мкс/дел. 

UMAX, 
В, не 
менее 

0, 
мкс, не 
более 

f, 
МГц 

0,40 050 1,0 5,5 ±0,04 
0,62 070 

№ 4 
(приложение Д) 1,0 3,8 ±0,06 

1,25 090 2,1 ±0,12 
1,82 110 0,5 1,7 ±0,18 
2,00 125 1,5 ±0,20 
2,50 130 1,3 ±0,25 
4,00 150 1,0 ±0,40 
5,00 160 

№ 5 
(приложение Е)

0,2 

0,9 ±0,50 

10,00 190 
№ 6 

(приложение Ж)
0,1 

105 

0,7 ±1,00 

Обозначения: 
UMAX – амплитуда зондирующих импульсов; 
0 – длительность зондирующих импульсов; 
f – отклонение фактического значения частоты от номинального. 

е) измерить по осциллографу амплитуду UMAX, В, зондирующих импуль-
сов (рисунок 7.2); 

ж) измерить длительность 0, мкс, зондирующих импульсов на уровне 
0,3UMAX (см. рисунок 7.2); 

и) измерить по осциллографу временной интервал , мкс, между первым 
и вторым максимумами зондирующего импульса (см. рисунок 7.2);  

                                         
1) Определение амплитуды и длительности производится для режима высокой амплитуды 
зондирующего импульса 
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Рисунок 7.2 

 
к) вычислить частоту fФ, МГц, заполнения зондирующих импульсов: 

fФ =1/; 
л) вычислить отклонение f, МГц, фактического значения частоты fФ за-

полнения зондирующих импульсов от номинального значения fН: 

f = fФ – fН; 

м) заменить эквивалент нагрузки (при необходимости), вызвать настрой-
ку согласно таблице 7.1 и выполнить пп. д)–л) для других значений частот; 

н) выключить дефектоскоп. 
Измеренные в п. е) значения амплитуды UMAX зондирующих импульсов 

должны быть не менее значений, указанных в таблице 7.1. 

Измеренные в п. ж) значения длительности 0 зондирующих импульсов 

должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. л) значения отклонения f частоты заполнения зон-
дирующих импульсов должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1. 

 

7.4.2  Определение абсолютной погрешности 
измерения отношений сигналов на входе приемника 

7.4.2.1  Определение абсолютной погрешности измерения отношений 
амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления производится в 
следующей последовательности: 

а) собрать схему согласно приложению В; 
б) установить:  
на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность 

импульса – 2 мкс; задержка импульса – 10 мкс;  
на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 

2,5 МГц; ослабление – 20 дБ; 

 

0,3UMAX

UMAX 

0 
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в) включить дефектоскоп; 
г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130; 

д) используя кнопки  и , установить усиление дефектоскопа 
20 дБ; 

е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала 
на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксиро-
вать значение ослабления NПР1, дБ; 

ж) используя кнопку , установить значение усиления дефектоскопа, 
равное 30 дБ; 

и) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала 
на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксиро-
вать значение ослабления NПР2, дБ, на генераторе Г4-158; 

к) вычислить основную абсолютную погрешность NУС, дБ, измерения 
отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления: 

NУС = NПР2 – NПР1 – 10,  

л) выполнить пп. ж)–к) для других значений усиления дефектоскопа 40; 
50; 60 и 70 дБ; 

м) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. к) значения абсолютной погрешности NУС изме-

рения отношений амплитуд сигналов находятся в пределах 1 дБ. 
 
7.4.2.2  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 

отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД (для индицируемого 
значения "N") производится в следующей последовательности: 

а) выполнить пп. 7.4.2.1,а)–7.4.2.1,д); 
б) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала 

на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксиро-
вать значение ослабления NПР 0, дБ. Убедиться, что автоматическая метка рас-
положена в зоне сигнала, а показание "N" в измерительной строке равно нулю; 

в) уменьшить ослабление генератора Г4-158 (увеличить амплитуду сиг-
нала на экране дефектоскопа) на 5 дБ. Зафиксировать значение NД.1, дБ, рав-
ное показанию "N" в измерительной строке (если показание "N" в измеритель-

ной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать кнопку ); 

г) вычислить основную абсолютную погрешность NИНД, дБ, измерения 
отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД: 

NИНД = NД.1 – 5; 
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д) восстановить значение ослабления генератора Г4-158 NПР.0, а затем увели-
чить ослабление (уменьшить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа) на 10 дБ. 
Зафиксировать значение NД.2, дБ, равное показанию "N" в измерительной строке; 

е) вычислить основную абсолютную погрешность NИНД, дБ, измерения 
отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД: 

NИНД = NД.2 + 10; 

ж) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в пп. г) и е) значения абсолютной погрешности NИНД 

находятся в пределах NИНД.И, указанных в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Значение ослабления генератора Г4-158  
по отношению к величине NПР.0, дБ 

5 0 –10

Допустимое значение допускаемой абсолютной погрешности из-
мерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД
NИНД.И = 20 lg(1 – 4·10–0,05N/P), дБ,  
где Р – высота порога по высоте А-развертки, %.  
При Р = 50 %: NИНД.И= 20 lg(1 – 0,08·10-0,05N)  

0,4 – 2,5

Примечание – Если определение допускаемой абсолютной погрешности 
измерения отношений сигналов на входе приемника невозможно из-за недоста-
точной амплитуды выходного сигнала используемого генератора, то допуска-
ется определять погрешность не для всего диапазона усиления дефектоскопа, а 
только для части диапазона. 

 
7.4.3  Определение допускаемой абсолютной погрешности 
измерения временных интервалов 
7.4.3.1  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 

временных интервалов производится в следующей последовательности: 
а) собрать схему согласно приложению В; 
б) установить: 
на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность 

импульса – 2 мкс; задержка импульса ТИ – 250 мкс;  
на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 

2,5 МГц; ослабление – 20 дБ; 
в) включить дефектоскоп; 
г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 143; 

д) используя кнопки  и , установить усиление дефектоскопа 
20 дБ; 

е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на 
экране дефектоскопа, ориентировочно равную половине высоты А-развертки; 
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ж) если в левой позиции измерительной строки индицируется буква "R" 

или "Y", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена 
буква "Т" (время распространения УЗК); 

и) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается 
против вершины эхо-сигнала; 

к) считать показание "Т"=Т, мкс, в измерительной строке; 

л) определить величину , обусловленную внутренними задержками де-
фектоскопа и генераторов: 

 = Т–ТИ; 

м) последовательно установить на генераторе Г5-82 задержку ТИ, равную 
10, 250 и 500 мкс. Для каждого значения ТИ выполнить пп. и) и к); 

н) рассчитать значения Т, мкс, абсолютной погрешности для измерен-
ных значений Т: 

Т = Т – ТИ – ; 

п) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. н) значения Т находятся в пределах значений 

ТН, указанных в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 
Действительное значение задержки сигнала ТИ, мкс 10 250 500 

Допустимое значение абсолютной погрешности ТН, 

мкс, измерения значения Т: ТН=±(0,2+0,01Т) 

±0,3 ±2,7 ±5,2 

 

 
7.4.4  Определение точки выхода луча наклонных ПЭП  
и ее отклонения1)  

7.4.4.1  Определение отклонения точки выхода луча наклонных ПЭП и ее 
отклонения производится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП к разъему " " (для совмещенных ПЭП) или к разъе-

мам " " и " " (для раздельно-совмещенного (РС) ПЭП) на БЭ; 
в) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером, указанным в 

таблице 7.4 для используемого ПЭП;  

                                         
1) Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90 определение отклонения точки выхода 
луча не производится 
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М
етод

и
к
а п

ов
ер
к
и

Таблица 7.4  

Номинальное значение рабо-
чей условной чувствительно-
сти  МРАБ (номинальное значе-

ние усиления), дБ, для 

Условное 
обозначение ПЭП

Номер 
настройки 

Условное 
обозначение
образца 

Отраженный 
сигнал 

Диапазон зоны 
контроля 
по глубине 
залегания 

YMIN   / YMAX, мм 

Глубина  
залегания  

отражателя 
Y, мм 

YМАХ Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 

П111-0,4 051 – 190 – 27 
П111-0,62 071 

МД-4-0-Х-14
Первый  
донный – 190 – 43 

П111-1,25 091 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
18 – 

П112-1,25 090 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
32 – 

П111-1,8 111 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
10 – 

П112-1,8 110 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
22 – 

П111-2,5 131 МД4-0-Х-18 
МД4-0-Х-19 

От отверстия 
3,2 мм 

15/180 – 
13 – 

П112-2,5 130 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
23 – 

П111-5,0 161 МД4-0-Х-21 
МД4-0-Х-10 

От отверстия 
1,2 мм 

10/70 – 
36 – 

П112-5,0 160 МД4-0-Х-11 
МД4-0-Х-13 

От отверстия 
1,6 мм 

2/30 – 
40 – 

П111-10,0 191 МД4-0-Х-21 
МД4-0-Х-08  

От отверстия 
1,2 мм 

10/25 – 
32 – 

П112-10,0 190 МД4-0-Х-04 
МД4-0-Х-22 

От отверстия 
1,2 мм 

1/15 – 
63 – 
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Продолжение таблицы 7.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
П121-0,4-40 052 – 59 – 17 
П121-0,4-50 054 – 59 – 17 
П121-0,62-40 072 – 59 – 29 
П121-0,62-50 074 

СО-3Р 
(СО-2) 

От нижнего 
двугранного 

угла 
– 59 – 33 

П121-1,25-40 092 40/50 – 26 – 
П122-1,25-40 102 5/50 – 38 – 
П121-1,25-50 094 15/50 – 28 – 
П121-1,25-65 096 10/50 – 41 – 
П121-1,8-40 112 15/50 – 22 – 
П122-1,8-40 122 1/50 – 36 – 
П121-1,8-50 114 15/50 – 32 – 
П121-1,8-65 116 10/50 – 38 – 
П121-2,5-18 142 20/50 – 10 – 
П121-2,5-40 132 20/50 – 21 – 
П121-2,5-45 (41/49) 133 10/50 – 23 – 
П121-2,5-50 134 10/50 – 23 – 
П121-2,5-58 (60) 135 5/45 – 29 – 
П121-2,5-65 136 5/45 – 33 – 
П121-2,5-70 137 5/40 – 33 – 
П121-5,0-40 162 10/50 – 32 – 
П121-5,0-50 164 5/50 – 38 – 
П121-5,0-65 166 5/40 – 48 – 
П122-5,0-70 172 2/35 – 48 – 
П121-5,0-70 167 2/35 – 48 – 
П121-5,0-75 (74, 73) 168 

МД2-0-Х-1
От отверстия 

1,6 мм 

2/25 – 48 – 
П121-0,4-90 059 31 
П121-0,62-90 079 25 
П121-1,25-90 099 

– – 
16 

П121-2,5-90 139 – – 23 
П121-5-90 169 

СО-3Р 
(СО-2) 

От верхнего 
двугранного  

угла 

– 

LСО – LПЭП,  где LСО – длина контактной  
поверхности стандартного образца  
(для СО-3Р LСО= 200 мм; для СО-2 

LСО= 210 мм); LПЭП –длина корпуса ПЭП 
– 55 



Методика поверки  
 

 50 

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-3) со стороны 

шкалы "20-0-20" ("") так, чтобы имеющаяся точка выхода луча ПЭП оказа-
лась ориентировочно у отметки "0" по шкале "20-0-20" образца (рисунок 7.3). 
Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от цилиндриче-

ской фокусирующей поверхности. Изменяя усиление кнопками  и , 
установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте 
А-развертки; 

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку  (под-
робнее – см. п. 7.1.6); 

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды 
эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал рас-
положен в том же месте по длине развертки экрана, что и максимум огибающей; 

ж) не сдвигая ПЭП, нанести на его корпус риску (положение фактической 
точки выхода луча ПЭП) против деления "0" по шкале "20-0-20" образца СО-3Р 
(СО-3) и определить отклонение точки выхода луча в миллиметрах по шкале 
"20-0-20" образца СО-3Р (СО-3) как расстояние между вновь нанесенной и име-
ющейся на корпусе ПЭП рисками; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.3 
 
и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 
к) повторить пп. б)–и) для других наклонных ПЭП; 
л) удалить контактирующую жидкость с образца; 
м) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если измеренные в п. ж) значения отклонения точки выхода луча не более 

1 мм для ПЭП с номинальным значением угла ввода до 60 и 2,0 мм для 

ПЭП с номинальным значением угла ввода 60 и выше. 
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0 20 20 

t
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7.4.5  Определение угла ввода наклонных ПЭП  
и его отклонения 1)  

7.4.5.1  Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту 
выше 1 МГц производится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп;  

б) подключить ПЭП к разъему " " (для совмещенных ПЭП) или к разъе-

мам " " и " " (для РС-ПЭП) на БЭ; 
в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4, для исполь-

зуемого ПЭП; 
г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) в соответствии 

с рисунком 7.4 (для углов ввода до 70) или в соответствии с рисунком 7.5 (для 

углов ввода от 60 до 80)2). При этом точка выхода луча должна оказаться у 

отметки по шкале "" образца СО-3Р (СО-2), соответствующей номинальному 

значению угла Н, град, ввода ПЭП (указанному в маркировке ПЭП). Переме-
щая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от отверстия диаметром 
6 мм на глубине соответственно 44 и 15 мм. Изменяя усиление кнопками 

 и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки 
по высоте А-развертки; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.5 

                                         
1) Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90 определение угла ввода и его отклоне-
ния не производится 
2) Определение отклонения угла ввода для углов выше 70 возможно только при использова-
нии образца СО-2 

Рисунок 7.4
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д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку  (под-
робнее – см. п. 7.1.6); 

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплиту-
ды эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал 
расположен в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей; 

ж) не сдвигая ПЭП, для фактической точки выхода луча определить фак-

тическое значение угла Ф, град, ввода по шкале образца СО-3Р (СО-2); 
и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 

к) рассчитать значение отклонения , град, фактического угла ввода Ф 

от номинального угла ввода Н : 

= Ф – Н; 

л) повторить пп. б)–к) для других наклонных ПЭП; 
м) удалить контактирующую жидкость с образца; 
н) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. к) значения отклонения угла ввода  находятся в 

пределах 1,5 для ПЭП с номинальным значением угла Н ввода до 60 и 

2,0 для ПЭП с номинальным значением угла Н  ввода 60 и выше. 
 

7.4.5.2  Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту 
ниже 1 МГц производится в следующей последовательности: 

а) выполнить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в); 
б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) и, перемещая 

ПЭП, уточнить максимум эхо-сигнала от двугранного угла на глубине 59 мм 

(рисунок 7.6). Изменяя усиление кнопками  и , установить ампли-
туду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки; 

в) выполнить пп. 7.4.5.1,д) и 7.4.5.1,е); 
г) не сдвигая ПЭП, определить измерительной линейкой расстояние Х, 

мм, (см. рисунок 7.6) от левой боковой поверхности образца СО-3Р (СО-2) до 
фактической точки выхода луча ПЭП. Выполнить п. 7.4.5.1,и); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.6 

ИП 

t 

Х 

 
 

59
 



Методика поверки  
 

 53

д) вычислить фактическое значение угла ввода по формуле: 

Ф = arctg (Х/59); 

е) выполнить пп. 7.4.5.1,к); 
ж) повторить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в) и 7.4.5.2,б)–7.4.5.2,е) для других на-

клонных ПЭП; 
и) выполнить пп. 7.4.5.1,м) и 7.4.5.1,н). 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные значения отклонения  угла ввода находятся в пре-

делах 1,5 (для ПЭП с номинальным значением угла Н  ввода до 60) и 2,0 
(для ПЭП с номинальным значением Н  угла ввода 60 и выше). 

 
7.4.6  Определение допускаемой абсолютной погрешности  
измерения координат отражателя  

7.4.6.1  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения ко-
ординат отражателя для прямых ПЭП производится в следующей последователь-
ности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П111-2,5 к разъему " " на БЭ; 
в) вызвать настройку с номером 131;  
г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 

шкалы "" в зоне отсутствия внутренних отражателей (рисунок 7.7). Притирая 
ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Изменяя усиление кнопками 

 и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки 
по высоте А-развертки. Убедиться, что автоматическая измерительная метка 
расположена против вершины первого донного сигнала. В процессе уточнения 
максимума сигнала включить режим "ОГИБАЮЩАЯ". 

Примечание – Если автоматическая измерительная метка расположена 
против других сигналов (шумов), то для исключения данного явления необходимо 
увеличить (переместить вправо) начало зоны временной селекции. Для этого: 

 вызвать меню "ЗОНА ВС1"; 
 откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 функцио-

нальной кнопкой "Начало –" ("Начало +") (можно сделать это также с помощью кнопки 

 ( ), предварительно выделив пункт меню "Начало"); 

 нажать кнопку , после чего дефектоскоп перейдет в полноэкранный 
режим работы; 

д) вызвать меню "ПЭП"; 
е) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если по-

сле значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то на-

жать кнопку  один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глу-
бина залегания в миллиметрах); 
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ж) нажать кнопку , затем ввести с использованием цифровых кно-
пок значение "59", равное высоте образца СО-3Р (СО-2): 59 мм. Далее вновь 

нажать кнопку ; 
и) нажать функциональную кнопку "Измерения", после чего в верхней 

части экрана появится дополнительное окно; 

к) последовательно с помощью функциональных кнопок  – " " и 

 – " " установить ручную измерительную метку против вершины второ-
го и третьего донного сигнала в образце СО-3Р (СО-2). Для каждого случая 
считать показание "Y", мм, в дополнительном окне; 

л) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца; 

м) рассчитать значения Y, мм, абсолютной погрешности для измерен-
ных значений координаты Y: 

Y = Y –YИ, 

где YИ – действительные значения координаты из таблицы 7.5, мм; 
н) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. м) значения Y находятся в пределах значений 

YН, указанных в таблице 7.5.  

Таблица 7.5 
Донный сигнал Параметры 

первый второй третий

Действительное значение координаты YИ, мм 59,0 118,0 177,0 
Допустимое значение абсолютной погрешности YН, 
мм, измерения координаты Y:  YН = (0,5+0,01YИ) 

– 1,7 2,3 

 

7.4.6.2  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 
координат отражателя для наклонных ПЭП производится в следующей после-
довательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " на БЭ; 

Рисунок 7.7 
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в) вызвать настройку с номером 134; 
г) вызвать меню "ПЭП"; 
д) выделить пункт меню "УГОЛ ВВОДА"; 

е) кнопками  и  установить фактическое значение угла ввода 

Ф (определенное в п. 7.4.5); 

ж) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его 
фактическую точку выхода луча (определенную в п. 7.4.4) на расстоянии L от 
левой боковой плоскости образца (рисунок 7.8). Расстояние L выбрать из таб-

лицы 7.6 для YИ = 5 мм и фактического угла ввода Ф (определенного в п. 7.4.5) 

и отмерить измерительной линейкой; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7.8 
 

и) с помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, 
равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки; 

к) добиться, чтобы автоматическая измерительная метка располагалась 
против вершины эхо-сигнала. Для этого: 

 вызвать меню "ЗОНА ВС1"; 

 откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 с по-

мощью кнопки  ( ), предварительно выделив пункт меню "Начало"); 
л) выделить пункт меню "Истинная дальность". Если после значения в этом 

пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кнопку 

, пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах); 

м) не сдвигая ПЭП, нажать кнопку  и далее с использованием 

цифровых кнопок ввести значение "5". Далее вновь нажать кнопку ; 
н) снять ПЭП с образца;  
п) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"; 
р) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его 

фактическую точку выхода луча на расстоянии L от левой боковой поверхности 

образца для YИ = 50 мм и угла ввода Ф в соответствии с таблицей 7.6 (см. ри-

сунок 7.8). С помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-
сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки; 
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с) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается 
против вершины эхо-сигнала. 

При невыполнении указанного условия: 

 вызвать меню "ЗОНА ВС1"; 

 используя кнопки  и , выделить пункт меню "Начало" и откор-

ректировать (сместить вправо) начало зоны ВС1 кнопкой  ( ); 

 вновь вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ". 
т) выделить пункт меню "Скорость"; 

у) не сдвигая ПЭП, с помощью кнопок  и  добиться, чтобы ин-
дицируемое в верхней части экрана дефектоскопа значение "Y" наиболее близко 
соответствовало 50 мм; 

ф) выполнять пп. ж)–у) до тех пор, пока значения "Y" станут соответст-
венно равны 5 и 50 мм; 

х) нажать кнопку , после чего меню исчезнет с экрана; 
ц) нажать функциональную кнопку "Измерение", после чего в верхней 

части экрана появится дополнительное окно; 
ч) переместить ПЭП, расположив его фактическую точку выхода луча на 

расстоянии L для YИ = 10 мм в соответствии с таблицей 7.6. С помощью кнопок 

 и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки 
по высоте А-развертки; 

ш) с помощью функциональных кнопок  – " " и  – " "ус-
тановить ручную измерительную метку против вершины отраженного сигнала; 

щ) считать значения "X" и "Y" в дополнительном окне; 
ъ) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 

ы) рассчитать значения X и Y, мм, абсолютных погрешностей измере-
ния координат Х и Y: 

X = Х – ХИ   и   Y = Y – YИ, 

где ХИ и YИ – значения из таблицы 7.6, мм; 
ь) повторить пп. ц)–ъ) для значений YИ = 25 и YИ = 40 мм; 
э) удалить контактирующую жидкость с образца; 
ю) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. ы) значения X и Y находятся в пределах соот-

ветствующих значений XН и YН из таблицы 7.6. 
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Таблица 7.6 

Действительное значение координаты YИ (глубины расположения центра отверстия в образце МД2-0-Х-1), мм 
5 10 25 40 50 

Фактиче-
ский угол 
ввода, 
Ф, град 

L,  
мм 

L,  
мм 

XИ,  
мм 

XН,  
мм 

YН,  
мм 

L,  
мм 

XИ,  
мм 

XН,  
мм 

YН,  
мм 

L,  
мм 

XИ,  
мм 

XН,  
мм 

YН,  
мм 

L,  
мм 

48,5 85 105 11,3 1,3 192 28,3 1,8 289 45,1 2,3 362 

49,0 86 106 11,5 1,3 193 28,7 1,8 291 46,0 2,4 363 

50,0 86 106 11,9 1,3 194 29,8 1,9 292 47,7 2,4 365 

51,0 86 106 12,3 1,4 195 30,9 1,9 294 49,4 2,5 367 

51,5 87 107 12,6 1,4 

 

 

1,3 

196 31,5 2,0 

 

 

1,8 

296 49,9 2,5 

 

 

2,2 

368 

Обозначения: 
L – расчетное расстояние от фактической точки выхода луча ПЭП до левой боковой поверхности образца; 
ХИ – действительное значение координаты Х (расстояния от фактической точки выхода луча ПЭП до проекции цен-

тра отверстия на поверхность сканирования), мм; 

XН  и YН – соответственно допустимые значения абсолютных погрешностей измерения координат Х и Y, мм: 

XН =  (1,0 + 0,03 XИ)  и YН =  (1,0 + 0,03YИ) 
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7.4.7  Определение основной и дополнительных абсолютных 
погрешностей измерения толщины1)  

7.4.7.1  Определение основной абсолютной погрешности измерения 
толщины производится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП согласно таблице 7.7 к разъему " " (для совмещен-

ных ПЭП) или к разъемам " " и " " (для РС-ПЭП) на БЭ; 

Таблица 7.7 

Тип ПЭП Номер  
настройки 

Толщина 
образца 
 YИ, мм 

Погрешность  
аттестации 

образца, %, не более 

Допускаемое зна-
чение абсолютной 

погрешности 
измерений YИ, мм

205  3,00  0,7 0,10 П111-10-К4 
 205  10,00  0,3 0,10 

176  100,00  0,03 0,15 П112-5-12/2 АБ-001
(П112-5-12/2-Б) 177  300,00  0,015 0,25 

Примечания: 
1   Для поверки используются стандартные образцы толщины из комплекта 

КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81. 
2   В четвертом столбце таблицы 7.7 указана погрешность аттестации образ-

цов по эквивалентной ультразвуковой толщине и скорости распространения УЗК. 
3   Значение YН определяется суммой значений основной погрешности измерения 

толщины Y и погрешности аттестации образца, определяемой следующим образом:
YН = ±(0,07+0,0004Y).  

в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.7; 
г) вызвать меню "НАСТРОЙКА ПО СО"; 

д) выделить пункт меню "ОБРАЗЕЦ" и нажать кнопку , после чего 
на экране появится одноименное подменю; 

е) выделить пункт меню "Образец" и установить в нем положение "СО-2 
Н59"; 

ж) выйти из подменю "ОБРАЗЕЦ", для чего нажать кнопку ; 
и) включить режим "Настройка по СО", для чего выделить пункт "Вкл." и с 

помощью кнопки ,  или  установить в нем символ ; 
к) вызвать подменю "ПЭП"; 
л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 

шкалы "°" в зоне отсутствия внутренних отражателей и получить первый дон-

ный сигнал (см. рисунок 7.6). Кнопками  и  добиться положения 
вершины сигнала в пределах от 1,5 до 7,5 клеток. 

Примечание – Если амплитуда первого донного сигнала не достигает ука-
занного уровня, то необходимо: 

 вызвать меню "ГЕНЕРАТОР-ПРИЕМНИК"; 

                                         
1) Операции пп. 7.4.7.2–7.4.7.5 выполняются только при первичной поверке 
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 выделить пункт "Амплитуда" и временно заменить состояние "низкая" на 
состояние "высокая"; 

 нажать кнопку  и вновь выполнить п. к). 
После выполнения пп. к) – н) в пункте меню "Амплитуда" следует восстано-

вить исходное состояние "низкая"; 

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ". Притирая ПЭП, уточнить максимум 
первого донного сигнала. Снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жид-
кость с образца; 

н) выделить пункт "Истинная дальность". Если после значения в этом 
пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кноп-

ку , пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах); 

п) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить 

в нем значение "59". По окончании ввода вновь нажать кнопку .  

Примечание – В результате выполнения операций к) – п) установится необ-
ходимое значение параметра "Время ПЭП"; 

р) выключить режим "Настройка по СО", для чего вызвать меню "НА-

СТРОЙКА ПО СО", выделить пункт "Вкл." и с помощью кнопки  или 

 снять в нем символ ; 
с) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ";  

т) выделить пункт меню "Скорость". С помощью кнопок  и  

или после нажатия кнопки  с помощью цифровых кнопок установить в 
нем значение скорости УЗК по аттестату для образца используемой толщины. 
Если использовались цифровые кнопки, то по окончании ввода требуемого 

значения необходимо повторно нажать кнопку ; 
у) вызвать меню "ТОЛЩ-МЕР";  
ф) установить ПЭП на поверхность одного из образцов, указанных в таб-

лице 7.7. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной 
поверхности образца; 

х) функциональными кнопками  – " " и  – " " установить 
стробы ручных меток таким образом, чтобы первая ручная метка находилась 
по развертке напротив максимума первого донного сигнала, а вторая ручная 
метка – напротив максимума второго донного сигнала. 

Примечание – В начале выполнения пп. ф) и х) возможно временное уменьше-
ние усиления и исчезновение сигналов на экране. В этом случае необходимое уси-
ление автоматически установится в течение 2–3 с; 

ц) считать в измерительной строке измеренное значение толщины "Y". 

Примечание – При размещении ПЭП П111-10-К4 на образце толщиной 3 мм и за-
труднении установки первой и второй ручных меток напротив соответственно макси-
мумов первого и второго донного сигналов и(или) считывания значения "Y" допускается 

кнопками  и  в пункте меню "Режим" (меню "РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ") заме-
нить состояние "1 и 2" на "2 и 4". В этом случае первую и вторую ручные метки следует 
устанавливать соответственно напротив второго и четвертого донного сигналов; 
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ч) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения толщины Y, 
мм, по формуле: 

Y = Y – YИ, 
где Y – значение толщины, определенное в п. ц), мм; 

 YИ – значение толщины, указанное в таблице 7.7, мм; 
ш) удалить контактирующую жидкость с образца; 
щ) выполнить пп. б)–ш) для других толщин образцов, указанных в табли-

це 7.7, и других ПЭП, предоставленных на поверку. 

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настройки 
в соответствии с таблицей 7.7 не изменяется, то повторное выполнение опе-
раций г) – р) не требуется; 

ъ) удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 
ы) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. ч) значения Y находятся в пределах значений 

YИ из таблицы 7.7. 
 
7.4.7.2  Определение дополнительной абсолютной погрешности измере-

ния толщины со стороны шероховатой поверхности в диапазоне значений па-
раметра шероховатости до 160 мкм производится в следующей последова-
тельности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП в соответствии с таблицей 7.8 к разъему " " на БЭ; 
в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.8; 
г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у); 
д) установить ПЭП на поверхность соответствующего образца-свидетеля 

для одного из шероховатых образцов, указанных в таблице 7.8. Получить серию 
донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца; 

Таблица 7.8 

Значение параметра 
шероховатости Rz, 
мкм, при установке 
ПЭП со стороны 

Тип ПЭП 
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П111-10-К4 3,00 205 0,004 
П111-10-К4 10,00 205 

П112-5-12/2 АБ-001
(П112-5-12/2-Б) 

100,00 176 
160 320 20 0,008 

0,005 

Примечание – Для поверки используются стандартные образцы толщины 
ГСО 2218-81 из комплекта КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81. 
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е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-сви-
детеля YО–С, мм; 

ж) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю образец ше-
роховатый со стороны шероховатой поверхности. Получить серию донных сиг-
налов, отраженных от противоположной поверхности образца. 

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустичес-
кий экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий высту-
пов и впадин на образце; 

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц); 
к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жид-

кость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений 
толщины шероховатого образца YШЕР/ГЛ.СР, мм;  

л) определить дополнительную погрешность YДОП, мм, для чего вы-
числить разность между значениями толщины, определенными при выполнении 
пп. е) и к): 

  YДОП = YШЕР/ГЛ.СР –YО–С, 

м) выполнить операции б)–л) для образцов других толщин, указанных в 
таблице 7.6. 

Примечание – Если при переходе к другой толщине тип ПЭП в соот-
ветствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение пп. б) и г) не 
требуется; 

н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 
п) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. л) значения YДОП для каждого значения толщины 

из таблицы 7.8 находятся в пределах 0,2 мм. 
 
7.4.7.3  Определение дополнительной абсолютной погрешности изме-

рения толщины со стороны гладкой поверхности в диапазоне значений па-
раметра шероховатости до 320 мкм производится в следующей последова-
тельности:  

а) выполнить пп. 7.4.7.2,а)–7.4.7.2,в); 
б) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у); 
в) выполнить пп. 7.4.7.2,д), 7.4.7.1,х) и 7.4.6.1,ц), определяя толщину об-

разца-свидетеля YО–С, мм; 
г) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю шероховатый 

образец со стороны гладкой поверхности. Получить серию донных сигналов, от-
раженных от противоположной поверхности образца. 

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустиче-
ский экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий вы-
ступов и впадин на образце; 
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д) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц); 
е) повторить пп. г) и д) еще четыре раза. Удалить контактирующую жид-

кость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений 
толщины шероховатого образца YГЛ/ШЕР.СР, мм;  

ж) определить разность между толщиной образца-свидетеля и толщиной 
шероховатого образца, замеренной по впадинам, как значение параметра ше-
роховатости RZ шероховатого образца, указанное в аттестате на образец; ок-
руглить это значение до десятых долей миллиметра; 

и) определить дополнительную погрешность YДОП, мм, по формуле: 

YДОП = RZ – (YГЛ/ШЕР.СР – YО–С); 

к) выполнить операции б)–и) для образцов других толщин, указанных в 
таблице 7.7. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП. 

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настрой-
ки в соответствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение п. б) 
не требуется; 

л) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. и) значения YДОП для каждого значения толщины 

из таблицы 7.8 находятся в пределах 0,2 мм.  
 
7.4.7.4  Определение дополнительной абсолютной погрешности толщи-

номера при радиусе кривизны поверхности изделия 10 мм и более произво-
дится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П111-10-К4 к разъему " " на БЭ; 
в) вызвать настройку 205; 
г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у); 
д) установить ПЭП на поверхность образца-свидетеля для криволиней-

ного образца 3-R101) из комплекта ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180. 
Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхнос-
ти образца; 

е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-сви-
детеля YО-С, мм; 

ж) установить ПЭП на криволинейный образец со стороны выпуклой по-
верхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной 
поверхности образца; 

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц); 
                                         

1) Разнотолщинность образца не более 0,01 мм; разность толщин образца и образца-свиде-
теля не более 0,004 мм 
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к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жид-
кость с образца и ПЭП. Определить среднее арифметическое из пяти измере-
ний толщины криволинейного образца YКРИВ.СР, мм; 

л) определить дополнительную погрешность YДОП, мм, для чего вычис-
лить разность между значениями толщины, определенными при выполнении 
операций и) и д): 

YДОП = YКРИВ.СР – YО–С; 

м) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанное в п. л) значение YДОП находится в пределах 0,1 мм.  
 
7.4.7.5  Определение абсолютной погрешности измерения толщины при 

измерении толщины непараллельных образцов производится в следующей по-
следовательности:  

а) измерить с помощью штангенциркуля наибольший диаметр корпуса 
ПЭП; 

б) выполнить пп. 7.4.7.4,а) – 7.4.7.4,в); 
в) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у); 
г) вычислить значения показаний по шкале непараллельного образца 

толщины L, мм, для значений YИ толщины 3,00; 7,00 и 15,00 мм по формуле: 

L = 19,107YИ  – D/2, 

где YИ – значение толщины, мм;  
       D – размер ПЭП, определенный при выполнении п. а), мм.  
Значения L следует округлять до первого знака после запятой; 
д) установить на непараллельный образец толщины1) 2 из комплекта 

ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180 (рисунок 7.9) нониус2) 3 так, чтобы 
он свободно скользил по образцу;  

е) передвинуть нониус 3 по образцу 2 до совмещения центральной риски 
нониуса с делением шкалы на образце, соответствующим целой части значе-
ния L для одного из значений толщины, указанных в п. д). Зафиксировать но-
ниус винтами 5; 

ж) установить движок 4 на нониус 3 и совместить деление движка, со-
ответствующее дробной части значения L, с соответствующей риской нониуса 
(аналогично тому, как это делается при установке нониуса штангенциркуля). 
Зафиксировать движок винтом 6; 

и) установить ПЭП 1 (см. рисунок 7.9) на поверхность образца 2 таким об-

                                         
1) Непараллельность рабочих поверхностей образца на базе 100 мм – 5240 мкм; диапазон 
воспроизводимых толщин 0,2–20 мм 
2) Нонинус 3 и движок 4 входят в состав отсчетных механизмов комплекта непараллельных 
образцов толщины 
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разом, чтобы боковая поверхность ПЭП касалась движка 4. Получить серию дон-
ных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца; 

к) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц); 
л) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9); 
 

 
Рисунок 7.9 

 
м) повторить пп. е)–л) еще четыре раза. Определить среднее арифме-

тическое из пяти измерений YНЕПАР.СР, мм; 

н) определить дополнительную погрешность Y, мм, для чего вычислить 
разность между значением толщины, определенным при выполнении п. м), и 
значением толщины, используемым в п. г): 

Y = YНЕПАР.СР – YИ; 

п) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9); 
р) выполнить пп. д)–п) для всех значений толщины, указанных в п. г); 
с) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца; 
т) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. н) значения Y для каждой из толщин, указанных в 

п. г), находятся в пределах 0,3 мм. 
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7.4.8  Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, 
условной чувствительности и запаса чувствительности1) 

7.4.8.1  Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, условной 
чувствительности, запаса чувствительности для ПЭП с номинальным значением 

угла ввода ниже 90 производится в следующей последовательности: 
а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП к разъему  (для совмещенных ПЭП) или к разъемам  

и  (для РС-ПЭП) на БЭ; 
в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4 для используе-

мого ПЭП; убедиться в индикации меню "НАСТРОЙКА";  
г) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине 

YMAX, выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших 
пределах по поверхности образца (притирая ПЭП), добиться максимальной ам-
плитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Запом-
нить положение отраженного сигнала по длине развертки экрана дефектоскопа.  

Примечание – Следует учитывать, что в ряде случаев при использовании 
образцов типа МД4-0-Х эхо-сигнал от цилиндрического отражателя расположен 
непосредственно за зондирующим или перед донным сигналом; 

 

 

 

 
 

 
 
 

Рисунок 7.10 

д) кнопками  и  выставить амплитуду эхо-сигнала, равную по-
ловине высоты А-развертки; 

е) зафиксировать значение МРАБ, дБ, рабочей условной чувствительности, 

равное значению усиления " ", индицируемому в измерительной строке; 

ж) сместить ПЭП на бездефектный участок. Кнопками  и  ус-
тановить максимально возможное усиление так, чтобы уровень помех в месте 
расположения эхо-сигнала по длине развертки (п. д)) составлял две клетки по 
высоте А-развертки. Зафиксировать значение МРЕАЛ, дБ, реальной чувствитель-

ности, равное значению усиления " ", индицируемому в измерительной строке; 

                                         
1) Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90, а также для ПЭП на частоту ниже 1 МГц 
диапазон зоны контроля по глубине залегания и запас чувствительности не определяются 

ИП 

t 

Y
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и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП; 

к) рассчитать значение запаса чувствительности М, дБ: 

М = МРЕАЛ – МРАБ ; 

л) установить кнопками  и  значение МРАБ, дБ, рабочей ус-
ловной чувствительности; 

м) войти в меню "ВЫРАВНИВ. ЧУВСТ-СТИ"; 

н) войти в пункт "режим" и с помощью кнопок  и  установить 
в нем положение "ручное"; 

п) войти в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ", для чего выделить соответст-

вующий пункт и нажать кнопку ; 
р) выделить пункт меню "Амплитуда"; 
с) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине YMIN, 

выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших преде-
лах по поверхности образца, добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от 

требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Используя кнопки  и 

, выставить амплитуду сигнала наиболее близкую к половине высоты 
А-развертки; 

т) выполнить пп. д)–к) для эхо-сигнала от отражателя, расположенного на 
глубине YMIN;  

у) повторить пп. б)–т) для всех предоставленных на поверку ПЭП; 
ф) выключить дефектоскоп. 
Измеренные в п. е) значения МРАБ  рабочей условной чувствительности для 

YМАХ должны отличаться от указанных в таблице 7.4 номинальных значений уси-

ления не более, чем на 10 дБ для ПЭП типа П121-2,5-40 А-001 и П111-2,5-К12 

А-001 и на 16 дБ для других типов ПЭП. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. к) значения М запаса чувствительности находятся 
не менее 10 дБ (для наклонных ПЭП) и 6 дБ (для прямых ПЭП).  

 
7.4.8.2  Определение условной чувствительности для ПЭП с номинальным 

значением угла ввода 90 производится в следующей последовательности: 
а) выполнить пп.7.4.8.1,а)–7.4.8.1,в); 
б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 

шкалы "" так, чтобы задняя грань ПЭП располагалась у правой боковой по-
верхности образца (рисунок 7.11). При этом на поверхности образца в преде-
лах расстояния Y контактирующая жидкость должна отсутствовать; 

в) выполнить пп. 7.4.8.1,д) и 7.4.8.1,е); 
г) повторить пп. 7.4.8.1,б), 7.4.8.1,в), 7.4.8.2,б), 7.4.8.1,д) и 7.4.8.1,е) для 

всех предоставленных на поверку ПЭП; 
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Рисунок 7.11 
 
д) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным резуль-
татом, если измеренные значения МРАБ  рабочей условной чувствительности 
отличаются от указанных в таблице 7.4 номинальных значений усиления не 

более чем на 16 дБ. 

 

7.4.9  Определение допускаемой абсолютной погрешности 
измерения эквивалентной площади отражателя  

7.4.9.1  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 
эквивалентной площади отражателя для прямых совмещенных ПЭП произво-
дится в следующей последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 
б) подключить один из предоставленных на поверку и указанных в таб-

лице 7.9 ПЭП к разъему " " на БЭ; 

в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.9; 

Таблица 7.9 

Условное обозначение ПЭП Номер настройки 

П111-5-К6  179 
П111-2,5-К12 145 

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны 

шкалы "°" в зоне отсутствия внутренних отражателей (см. рисунок 7.7). Полу-
чить первый донный сигнал и установить его высоту по экрану в пределах от 5 
до 7 клеток; 

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . При-
тирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала; 

е) вызвать подменю "ПЭП"; 
ж) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если по-

сле значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то на-

ИП

0 20 20 

t 

Y LПЭП
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жать кнопку  один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глу-
бина залегания в миллиметрах); 

и) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить 

в нем значение 59 мм. По окончании ввода вновь нажать кнопку . 

Примечание – В результате выполнения операций пп. г)–и) установится не-
обходимое значение параметра "Время ПЭП"; 

к) нажать кнопку , после чего произойдет выход из меню "ПЭП";  
л) вызвать меню "ЧУВСТ-СТЬ"; 
м) установить ПЭП на поверхность образца в соответствии с табли-

цей 7.10 и рисунком 7.12. Получить донный сигнал и установить его высоту по 
экрану в пределах от 5 до 7 клеток; 

Таблица 7.10 

Параметры плоскодонного отверстия 
в образце 

Условное 
обозначение 
образца 

Толщина 
образца, 

мм Глубина 
залегания, мм

Диаметр,
мм 

Площадь 
торца S, мм2 

Допустимая 
погрешность 
измерений 
S, мм2 

МД4-0-Х-17 195 180 2,0 3,1 2,0 

МД4-0-Х-19 195 180 3,2 8,0 2,7 

МД4-0-Х-25 105 90 3,2 8,0 2,7 

Примечание – Значение S = (1,5 +0,15S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.12 

н) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . При-
тирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала; 

п) нажать функциональную кнопку  – "Настроить";  
р) установить ПЭП на поверхность образца; получить эхо-сигнал от плос-

кодонного отверстия (см. рисунок 7.10) и установить высоту эхо-сигнала по эк-
рану в пределах от 5 до 7 клеток; 

с) нажав 2 раза кнопку  выйти из меню и нажать функциональную 

кнопку  – "Измерения", после чего на экране появится дополнительное 
окно; 

ИП 

Y
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т) с помощью функциональных кнопок  – "  " и  – " " пе-
редвинуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказал-
ся в стробе ручной метки; 

у) притирая ПЭП, найти положение, при котором значение "Sэкв", инди-
цируемое в дополнительном окне (значение эквивалентной площади, мм2, оп-
ределяемое с использованием ручной метки), будет наибольшим; 

ф) рассчитать значение абсолютной погрешности S, мм2, определения 
эквивалентной площади по формуле: 

S = S – SЭКВ, 

где S – значение площади торца плоскодонного отверстия, указанное в 
таблице 7.9, мм2, 

SЭКВ – значение, определенное в п. у), мм2; 
х) удалить контактирующую жидкость с образца;  
ц) выполнить операции пп. л)–ф) для каждого из образцов, указанных в 

таблице 7.10; 
ч) выполнить операции пп. б)–ц) для других ПЭП (из указанных в табли-

це 7.10), предоставленных на поверку; 
ш) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если рассчитанные в п. ф) значения (для обоих типов ПЭП, указанных в 
таблице 7.9, и для всех образцов, указанных в таблице 7.10) не превышают 
значений S из таблицы 7.10.  

7.4.9.2  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 
эквивалентной площади отражателя для наклонных совмещенных ПЭП произ-
водится в следующей последовательности:  

а) включить дефектоскоп; 

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему " " на БЭ; 

в) вызвать настройку 146; 
г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) (см. рису-

нок 7.3) со стороны шкалы "20-0-20" ("°") так, чтобы точка выхода луча ПЭП 
соответствовала отметке "0" по шкале "20-0-20". Получить эхо-сигнал от ци-
линдрической фокусирующей поверхности и установить его высоту по экрану в 
пределах от 5 до 7 клеток; 

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . Пе-
ремещая ПЭП  по поверхности образца, уточнить максимум эхо-сигнала; 

е) уточнить положение точки выхода луча ПЭП; она должна соответство-
вать отметке "0" по шкале "20-0-20". Если местоположение точки выхода отли-
чается от отмеченного на боковой поверхности ПЭП на 1 мм или более, отме-
тить на боковой поверхности ПЭП истинное местоположение точки выхода; 
снять ПЭП с образца; 
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ж) вызвать подменю "ПЭП";  
и) выделить пункт "Истинная дальность"; если после значения, индицируемо-

го в этом пункте, выведена буква "Y" или "T", то нажать кнопку  один или два 
раза, пока не будет выведена буква "R" (расстояние по лучу в миллиметрах); 

к) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить в 
нем значение, равное радиусу цилиндрической фокусирующей поверхности в мил-
лиметрах (для СО-3Р: "59"; для СО-3: "55"). По окончании ввода вновь нажать кнопку 

. 

Примечание – В результате выполнения операций пп. д), ж) – к) установится не-
обходимое значение параметра "Время ПЭП"; 

л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) (см. рису-

нок 7.4) со стороны шкалы "°" так, чтобы точка выхода луча ПЭП соответство-
вала отметке "50"; 

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . Пере-
мещая ПЭП поперек продольной оси образца, уточнить максимум эхо-сигнала; 

н) установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен 
в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей, и определить 
угол ввода по шкале "°" (с учетом фактического местоположения точки выхо-
да луча ПЭП); 

п) если угол ввода отличается от 50° в пределах 1,5°, необходимо от-
корректировать значение угла ввода. Для этого выделить пункт меню "УГОЛ 

ВВОДА" и, используя кнопки  и , установить фактическое значение 
угла ввода. 

Примечание – Если угол ввода отличается от 50° более, чем на 1,5°, то ПЭП 
должен быть заменен другим ПЭП того же типа, после чего следует вновь выполнить 
операции пп. б)–п); 

р) нажать кнопку , после чего произойдет выход из меню "ПЭП"; 
с) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ". 

Примечание – При выполнении операций пп. н) – с) должен быть включен режим 
"ОГИБАЮЩАЯ"; 

т) нажать функциональную кнопку "Настроить";  
у) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1 (см. рисунок 7.8). 

Получить эхо-сигнал от бокового отверстия диаметром 1,6 мм на глубине 
45 мм и установить его высоту по экрану дефектоскопа в пределах от 5 до 
7 клеток; 

ф) нажав 2 раза кнопку , выйти из меню и нажать функциональную 
кнопку "Измерения", после чего на экране появится дополнительное окно; 

х) функциональными кнопками  – "  " и  – " " передви-
нуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказался в 
стробе ручной метки; 
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ц) перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, най-
ти положение, при котором значение "Sэкв", индицируемое в дополнительном 
окне (значение эквивалентной площади, мм2, в последней строке меню, опре-
деляемое с использованием ручной метки), будет наибольшим; 

ч) рассчитать значение абсолютной погрешности S, мм2, измерения эк-
вивалентной площади по формуле: 

S = S – SЭКВ , 

где SЭКВ – значение, определенное в п. ц), мм2, 
S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указан-

ное  в таблице 7.11, мм2; 
ш) войти в меню "ПАРАМЕТРЫ АРД", после чего войти в подменю 

"ОПОРНЫЙ СИГНАЛ ОБОБЩ. АРД", для чего выделить одноименный пункт и 

нажать кнопку ; 

щ) выделить пункт "Отражатель" и с помощью кнопок  и  ус-
тановить в нем значение "фокусир.";  

ъ) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ"; 
ы) произвести настройку чувствительности по цилиндрической поверхно-

сти образца СО-3Р (СО-3), для чего выполнить операции пп. г), д) и т); 

Таблица 7.11 

Параметры 
бокового 

отверстия 

Расчетное значение 
эквивалентной площади 

S, мм2, для угла ввода 

О
пе
ра
ц
ия

 
(№

 п
ун
кт

а)
 Отражатель,  

используемый 
для получения 

опорного  
сигнала 

Условное 
обозначение 
образца с 

боковым от-
верстием 

Глуби-
на, мм

Диа-
метр, 
мм 

48,5° 49,0° 50,0° 51,0° 51,5° 

Д
оп
ус
т
им

ая
 

по
гр
еш

но
ст

ь 
из
м
ер
ен
ий

 
S

, 
м
м

2
 

ф) Боковое от-
верстие 
Ø6 мм в СО-
3Р (СО-2) 

МД2-0-Х-1 45 1,6 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 1,8 

э) Полукруг в  
СО-3Р (СО-3) 

СО-3Р 
(СО-3) 

44 6 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 3,7 

Примечание – Значение S = (0,4S – 0,3) 

ь) измерить эквивалентную площадь "SЭКВ" бокового отверстия в образце 
СО-3Р (СО-2), для чего выполнить операции пп. л), м), ф), х) и ц); 

э) рассчитать значение абсолютной погрешности S, мм2, определения 
эквивалентной площади по формуле: 

S = S – SЭКВ, 

где SЭКВ – значение эквивалентной площади, определенное в п. ь), мм2, 
S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указан-

ное в таблице 7.11, мм2; 
ю) удалить контактирующую жидкость с образцов; 
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я) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если значения S, рассчитанные в пп. ч) и э), не превышают по абсолют-

ной величине значения S из таблицы 7.11.  
 

7.5  Опробование вихретокового канала 
7.5.1  Опробование вихретокового канала дефектоскопа проводится в 

следующей последовательности: 
а) включить дефектоскоп; 
б) вызвать меню "ИНДИКАТОРЫ". Убедиться, что в пункте меню "Звук" 

установлен символ . При необходимости кнопками ,  или  

установить символ ; 
в) вызвать настройку с номером 300; 
г) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП"; 
д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхно-

сти образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку 

">Воздух"< – ; 
е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 пер-

пендикулярно искусственному дефекту глубиной 1 мм (шероховатость поверх-
ности образца Rа 2,5). Убедиться, что при прохождении ВТП над искусствен-
ным дефектом на экране появляется сигнал. Снять ВТП с поверхности образ-
ца. 

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экра-
на сигнал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электриче-
ской проницаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного 
дефекта; 

ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения 
вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге сраба-
тывания АСД; 

и) увеличить усиление кнопкой  на 5 единиц; 
к) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 пер-

пендикулярно искусственному дефекту глубиной 1 мм. Убедиться, что срабаты-
вает звуковая сигнализация; 

л) выключить дефектоскоп.  

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если при выполнении пункта к) срабатывает звуковая сигнализация. 
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7.6  Определение метрологических характеристик  
вихретокового канала  

7.6.1  Определение амплитуды и частоты сигнала 
задающего генератора вихретокового канала  

7.6.1.1  Определение амплитуды и частоты сигнала задающего генерато-
ра вихретокового канала проводится в следующей последовательности: 

а) собрать схему согласно приложению Л; 
б) установить на осциллографе С1-64: синхронизация – внутренняя; раз-

вертка – ждущая; усиление – 2 В/дел.; переключатель "режим работы каналов" – 

"III"; переключатель "канал II" – "–"; длительность развертки 10 мкс; 
в) включить дефектоскоп; 
г) вызвать настройку с номером 301 (частота сигнала задающего генера-

тора 10 кГц); 
д) измерить по осциллографу амплитуду UMAX, В сигнала задающего ге-

нератора вихретокового канала; 

е) измерить по осциллографу временной интервал , мкс, между первым 
и вторым максимумами сигнала задающего генератора вихретокового канала; 

ж) вычислить частоту fФ, кГц, заполнения сигнала задающего генератора 
вихретокового канала: 

fФ =1/; 

и) вычислить отклонение f, кГц, фактического значения частоты fФ от 
номинального значения fН: 

f = fФ – fН; 

к) повторить пп. д)–и) для настройки с номером 302 (частота сигнала за-
дающего генератора 100 кГц); 

л) выключить дефектоскоп. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если измеренные в п. д) значения амплитуды UMAX сигнала задающего ге-
нератора не менее 7,5 В. 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если рассчитанные в п. и) значения отклонения f частоты сигнала за-

дающего генератора вихретокового канала не более 1,0 и 10 кГц соответст-
венно для номинальных значений частоты 10 и 100 кГц. 
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7.6.2  Проверка чувствительности вихретокового канала  
(минимальной глубины выявляемых поверхностных 
искусственных дефектов в СОП) 
7.6.2.1  Проверка чувствительности вихретокового канала проводится в 

следующей последовательности: 
а) включить дефектоскоп; 
б) вызвать настройку с номером 300; 
в) меню "ОБЩЕЕ" и убедиться, что в пункте "Вид ВТП" индицируется тре-

буемое значение в соответствии с таблицей 7.12; если это не так, то с помо-

щью кнопок  и  выделить пункт "Вид ВТП" и кнопкой  или 

 установить в этом пункте необходимое значение;  

Таблица 7.12 

Тип ВТП Вид ВТП Образец 
ПН-7,5-АК-003 пассивный СОП-001.70 из комплекта КСОП-70 

ПН-15-АК-004 пассивный СОП-001.70 из комплекта КСОП-70 

ПФ-ОН-4-Fe активный СОП-210,01 из комплекта КММД-21 

ПФ-ОН-4-Al активный СОП-210.02 из комплекта КММД-21 

ПФ-ОН-4-Ti активный СОП-210.03 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г1-4-Fe активный СОП-210.01 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г1-4-Al активный СОП-210.02 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г1-4-Ti активный СОП-210.03 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г2-4-Fe активный СОП-210.01 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г2-4-Al активный СОП-210.02 из комплекта КММД-21 

ПФ-Г2-4-Ti активный СОП-210.03 из комплекта КММД-21 

ПФ-ОН-14-Fe активный СОП-001.70 из комплекта КСОП-70 

ПФ-ОН-38-Fe активный СОП-001.70 из комплекта КСОП-70 
 

г) подключить ВТП к разъему "ВТП" на передней панели БЭ; 
д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхно-

сти образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку  

">Воздух<" – ; 
е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца, указанного в таб-

лице 7.12, перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,5 мм. Убедиться, 
что при прохождении ВТП над искусственным дефектом на экране появляется 
сигнал. Снять ВТП с поверхности образца. 

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экрана сиг-
нал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электрической прони-
цаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта; 
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ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения 
вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге сраба-
тывания АСД; 

и) считать значение усиления  в измерительной строке; 
к) повторить пп. в) – и) для каждого из ВТП, представленных на поверку,  

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-

том, если измеренное в п. и) значение усиления  не более 70 дБ. 
 
7.6.3  Определение допускаемой абсолютной погрешности  
измерения глубины дефекта  
7.6.3.1  Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения 

глубины дефекта с помощью вихретокового канала проводится в следующей 
последовательности: 

а) включить дефектоскоп; 
б) вызвать настройку с номером 300; 
в) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП" на БЭ; 
г) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхно-

сти образца, провести определение условий остановки развертки, для чего на-

жать кнопку ">Воздух<" – ; 
д) вызвать меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА"; 
е) провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно 

искусственному дефекту глубиной 0,5 мм (шероховатость поверхности образца 
Rа 1,25), получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца. При этом 
на остановленной развертке сигнал от искусственного дефекта должен быть в 
пределах экрана (по ширине); 

ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться, чтобы положе-
ние вершины максимального сигнала было выше порога срабатывания АСД, 
но не более 7 клеток по высоте экрана; 

и) с помощью кнопок  и  выделить пункт меню "Ист.глубина"; 

к) нажать кнопку  и с помощью цифровых кнопок установить в 

пункте "Ист.глубина" значение 0,5 мм, после чего вновь нажать кнопку ; 
л) убедиться в индикации в верхней измерительной строке значения "Н" 

(глубина трещины). В противном случае один или два раза нажать кнопку 

; 
м) убедиться, что в измерительной строке индицируется значение глуби-

ны "Н" (мм), равное значению, установленному в соответствии с п. к). В про-
тивном случае повторить пп. е) – к) еще один или два раза до тех пор, пока 
данное условие не будет выполнено; 
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н) провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно 
искусственному дефекту глубиной 0,3 мм (шероховатость поверхности образца 
Rа 1,25) и получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца; 

п) считать в верхней измерительной строке значение "Н" = H (мм); 
р) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения глубины 

Н, мм, по формуле: 

Н = Н – НИ, 

где Н – значение (мм), определенное в п. п);  

НИ – глубина искусственного дефекта в образце (мм); 

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результа-
том, если значение ΔН, рассчитанное в п. р) не более 0,19 мм по абсолютной 
величине, что соответствует формуле: 

|Н| ≤ (0,1 + 0,3Н). 

 
8  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
 
8.1  Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена 

в приложении А. 

8.2  Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с 
ПР 50.2.006-94 путем выдачи Свидетельства о поверке установленного образ-
ца или записью результатов поверки в соответствующем разделе  Паспорта 
ДШЕК.412239.003 ПС и (или) нанесением на средство измерения оттиска 
клейма. 

8.3  Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи изве-
щения о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации или запи-
сью результатов поверки в разделе 15 Паспорта ДШЕК.412239.003 ПС и (или) га-
шением ранее нанесенного клейма с указанием параметров, по которым дефекто-
скоп не прошел поверку. 

 

 
Главный метролог 
ЗАО "Алтек"  

 
С.Л.Молотков
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ  
ДЕФЕКТОСКОПА «PELENG 307» УД3-307ВД 

Протокол №______ 

поверки дефектоскопа "PELENG 307" УД3-307ВД  ДШЕК.412239.003 
заводской № _________      версия _____________ 
изготовленного _____________________________________________________ 
принадлежащего ____________________________________________________ 
Условия поверки ____________________________________________________ 
Средства поверки ___________________________________________________ 

Результаты поверки 

Величина № 
п/п 

Проверяемые функции 
и поверяемые параметры 

дефектоскопа 
требуемая факти-

ческая 

Вы- 
воды 

1 Внешний осмотр – – 
Поверка ультразвукового канала 

2 Опробование – –  
3а Определение амплитуды зондирующих 

импульсов дефектоскопа, В, не менее: 
на частоте 0,40 МГц 
на частоте 0,62 МГц 
на частоте 1,25 МГц 
на частоте 1,80 МГц 
на частоте 2,50 МГц 
на частоте 5,00 МГц 
на частоте 10,00 МГц 

 
 

105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 

 

3б Определение длительности зондирующих 
импульсов дефектоскопа, мкс:  

на частоте 0,40 МГц 
на частоте 0,62 МГц 
на частоте 1,25 МГц 
на частоте 1,80 МГц 
на частоте 2,00 МГц 
на частоте 2,50 МГц 
на частоте 4,00 МГц 
на частоте 5,00 МГц 
на частоте 10,00 МГц 

 
 

не более 5,5 
не более 3,8 
не более 2,1 
не более 1,7 
не более 1,5 
не более 1,3 
не более 1,0 
не более 0,9 
не более 0,7 

 

3в  Определение частоты заполнения зонди-
рующих импульсов дефектоскопа, МГц: 

на частоте 0,40 МГц 
на частоте 0,62 МГц 
на частоте 1,25 МГц 
на частоте 1,80 МГц 
на частоте 2,00 МГц 
на частоте 2,50 МГц 
на частоте 4,00 МГц 
на частоте 5,00 МГц 
на частоте 10,00 МГц 

 
 

0,400,04 
0,620,06 
1,250,12 
1,800,18 
2,000,20 
2,500,25 
4,000,40 
5,000,50 
10,001,00 
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Продолжение таблицы 
Величина № 

п/п 
Проверяемые функции 

и поверяемые параметры 
дефектоскопа 

требуемая факти-
ческая 

Вы- 
воды 

4а Определение допускаемой абсолютной 
погрешности измерения отношений, дБ, 
амплитуд сигналов на входе приемника с 
использованием регулировки усиления:  

30 
40 
50 
69 
70 
80 

 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

4б Определение допускаемой абсолютной 
погрешности измерения отношений, дБ, 
амплитуд сигналов на входе приемника 
относительно порога АСД: 

   5 
–10 

 
 
 
 

0,4 
2,5 

 

5 Определение допускаемой абсолютной 
погрешности измерения временных ин-
тервалов, мкс: 

10,0 
250,0 
500,0 

 
 

 
0,3 
2,7 
5,2 

 

6 Определение точки выхода луча на-
клонных ПЭП и ее отклонения, мм: 

П121- 
. . . 
П121- 
. . . 

 
 

не более 1 (<60) 
 

не более 2(60) 

 

7 Определение угла ввода наклонных 
ПЭП и его отклонения, град: 

П121- 
. . . 
П121- 
. . . 

 
 

1,5 (Н<60) 
 

2 (Н60) 

 

8а Определение допускаемой абсолютной 
погрешности измерения глубины Y от-
ражателя для прямых ПЭП, мм: 

по второму донному сигналу 
по третьему донному сигналу 

 
 
 

1,7 
2,3 

 

8б Определение допускаемой абсолютной 
погрешности измерения координат от-
ражателя для наклонных ПЭП, мм: 

координата Х 
координата Y 

 
 
 

см. табл. 7.6 
см. табл. 7.6 
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Продолжение таблицы 
Величина № 

п/п 
Проверяемые функции 

и поверяемые параметры 
дефектоскопа 

требуемая факти-
ческая 

Вы- 
воды 

9а Определение основной абсолютной погреш-
ности измерения толщины, мм, не более, для 
толщины образцов: 

3,00 
10,00 
100,00 
300,00 

 
 
 

0,10 
0,10 
0,15 
0,25 

9б Определение дополнительной абсолютной 
погрешности измерения толщины, мм, не бо-
лее, при установке ПЭП со стороны шерохо-
ватой поверхности для толщин шероховатых 
образцов: 

3,00 
10,00 
100,00 

 
 
 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

9в Определение дополнительной абсолютной по-
грешности измерения толщины, мм, не более, 
при установке ПЭП со стороны гладкой по-
верхности для толщин шероховатых образцов:

3,00 
10,00 
100,00 

 
 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

9г Определение дополнительной абсолютной 
погрешности измерения толщины, мм, не бо-
лее, для цилиндрического образца с радиу-
сом кривизны 10 мм 

 
 
 

0,1 
9д Определение дополнительной абсолютной по-

грешности измерения толщины, мм, не более, 
для непараллельных образцов с углом 3 

 
 

0,3 
10а  Проверка диапазона зоны контроля по глуби-

не залегания, мм, для ПЭП: 
П111- 
. . . 
П112- 
. . . 
П121- 
. . . 

 
 

см.табл. 7.4 
 

см.табл. 7.4 
 

см.табл. 7.4 
 

10б  Проверка условной чувствительности, дБ, для 
ПЭП:  

П111- 
. . . 
П112- 
. . . 
П121- 
. . . 

 
 

см.табл. 7.4 
 

см.табл. 7.4 
 

см.табл. 7.4 
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Продолжение таблицы 
Величина № 

п/п 
Проверяемые функции 

и поверяемые параметры 
дефектоскопа 

требуемая факти-
ческая 

Вы- 
воды 

10в Проверка запаса чувствительности, дБ, мм, для 
ПЭП:  

П111- 
. . . 
П112- 
. . . 
П121- 
. . . 

 
 

6 дБ 
 

6 дБ 
 

10 дБ 
 

 

11а 
 

Определение абсолютной погрешности изме-
рения эквивалентной площади 3,1 мм2, мм2, не 
более, для прямых ПЭП: 

П111-2,5 
П111-5 

 
 
 

2,0 
2,0 

 

11б 
 

Определение абсолютной погрешности изме-
рения эквивалентной площади 8 мм2, мм2, не 
более, для прямых ПЭП: 

П111-2,5 
П111-5 

 
 
 

2,7 
2,7 

 

11в 
 

Определение абсолютной погрешности изме-
рения эквивалентной площади, мм2, не более, 
для наклонного ПЭП П121-2,5-50 для боковых 
отверстий: 

1,6 мм на глубине 45 мм 
6 мм на глубине 44 мм 

 
 
 
 

1,8 
3,7 

 

Поверка вихретокового канала 
12а Определение амплитуды сигнала задающего 

генератора, В, не менее 
 
7,5 

 

12б Определение частоты сигнала задающего ге-
нератора вихретокового канала, кГц: 

10,0 
100,0 

 
 
1,0 
10,0 

 

13 Проверка чувствительности (усиления) вих-
ретокового канала, не более, ед.: 

ВТП ПН 
. . . 
ВТП ПФ 
. . . 

 
 

70 
 

70 

 

14 Определение допускаемой абсолютной погреш-
ности измерения глубины дефекта, мм 

 
0,19 

 

Заключение по результатам поверки _______________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Поверитель  ______________   ____________________    
       подпись                                        И.О.Фамилия 

Дата поверки            “____” __________________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
(обязательное) 

 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
И ЧАСТОТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ 

ДЕФЕКТОСКОПА 
 

 

Делитель 1:10 
И22.727.048 "  " 

" "

" "

Эквивалент нагрузки 

№5 – ДШЕК.431418.005 

Осциллограф 
универсальный 

С1-114/1САЗУ 
ДШЕК.436611.002 

"12V 0,8А"

~220В 50Гц 

1 2 

Тг2.044.018-02 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.009 

№6 – ДШЕК.431418.006 

или 

№4 – ДШЕК.431418.004,

 
 

 

 

 

 

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003 
2 – тройник СР50–95 ФВ 0.364.013 ТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
(обязательное) 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ АМПЛИТУД СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА  
ДЕФЕКТОСКОПА И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

 
 

 

Г5–82 
3.269.005

" "

" "

Генератор
импульсов

САЗУ 
ДШЕК.436611.002 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.009 

"12V 0,8А"

~220 В 50 Гц 

1

2 

" "

Внешняя 
модуляция

"  

"Внешняя  
синхронизация"

Делитель 1:10 
И22.727.048 

Генератор 
сигналов 

высокочастотный
Г4-158 

040

 
 

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003 
2 – кабель №5 ДШЕК.685611.005 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
(справочное) 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРОЧНЫХ НАСТРОЕК 

Таблица Г.1 – Значения параметров настроек для поверки ультразвукового канала 
"ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ" 
"ГЕНЕРАТОР 
ПРИЕМНИК" "ПЭП" "ЗОНА 

ВС1" 
"РАЗВЕРТ-

КА" "ПАРАМЕТРЫ АРД" "ВЫРАВНИВАНИЕ 
ЧУВСТ-СТИ" 

ОПОРНЫЙ 
СИГНАЛ 

ОБОБЩЕН-
НАЯ АРД 

"РАЗМЕ-
РЫ ПЬЕ-
ЗОЭЛЕ-
МЕНТА" 

"ПАРА-
МЕТРЫ 
ВРЧ" 

Н
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ер
 н
ас
т
ро
йк
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ро
ст

ь"
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 м
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т
от

а"
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 в
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л 
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од
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, 
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"В
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м
я 
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Э
П

",
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кс

 

"Н
ач
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о"

, Y
 

"К
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",
 Y

 

"Т
ип

 р
аз
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рт
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" 

"Д
ли
т
ел
ьн
ос
т
ь"

,  
Т

 

"Р
еж

им
 А
Р
Д

" 

"S
эк
в"

, м
м

2  

"М
ак
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м
ал
ьн
ая

 
да
ль
но
ст

ь"
, Y

 

О
т
ра

-
ж
ат

ел
ь 

Ø
 о
т

-
ра
ж

., 
м
м

 

"Ф
ор
м
а"

 

"2
a.

",
 м
м

 

"2
b.

",
 м
м

 

"В
Р
Ч

 в
кл

" 

"М
ет

од
 В
Р
Ч

" 

"Н
ач
ал
о"

,  
Y

  

"К
он
ец

",
 

 Y
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
051 разд. 8,00 30 250 80 150 
051 

5900 0 
8,00 30 250 80 150 

052 40 23,50 50 120 80 90 
054 

3260 
50 23,50 50 120 80 90 

059 2999 

0,4 совм. 

90 45,00 100 250 150 200 
070 разд. 8,00 30 195 80 150 
071 

5900 0 
8,00 30 195 80 150 

072 40 23,50 50 120 80 90 
074 

3260 
50 23,50 50 120 80 90 

079 2999 

0,62 совм. 

90 37,50 100 250 150 200 
090 разд 8,00 10 40 15 20 
091 

5900 0 
3,60 30 195 80 150 

092 40 18,00 20 55 30 40 
094 50 15,80 20 55 30 40 
096 

3260 
65 12,00 15 50 30 40 

099 2999 

совм 

90 30,00 100 250 150 200 
102 3260 

1,25 

РС 

выс. 2

40 0,00 20 55 

100
%         

 
ру
чн
ое

 

30 40 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
110 разд 8,00 10 40 15 20 
111 

5900 0 
3,30 30 195 80 150 

112 40 11,00 20 55 30 40 
114 50 11,00 15 50 25 40 
116 

3260 

65 11,00 15 50 25 40 
119 2999 

совм 

90 30,00 100 250 150 200 
122 3260 

1,8 

РС 40 11,00 20 55 30 40 

125 2,0 8,00 10 40 15 20 

130 
разд 

6,90 10 40 15 20 
131 

5900 0 

3,30 30 195 80 150 
132 40 10,00 30 55 25 40 
133 45 10,00 15 55 25 40 
134 50 10,00 15 50 25 40 
135 58/60 10,00 15 50 25 40 
136 65 10,00 10 50 20 35 
137 

3260 

70 10,00 10 50 20 30 
139 2999 90 30,00 100 250 150 200 
142 18 4,50 30 60 40 50 
143 0,00 15 1600

      

 
ру
чн
ое

 

15 1600 

145 
5900 

0 
3,10 50 210 2,0 180 дон.

пов

 

круг 12



146 3260 

2
2,5 совм 

выс. 2 

50 12,70 35 70 

100
% 

 
5,0 45 бок.

цил. 6 пря-
моуг. 10 8 от

кл
. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

150 4,0 8,00 10 40 15 20 

160 
разд 

6,40 10 40 15 20 
161 

5900 0 
1,80 30 195 30 50 

162 40 7,60 15 55 25 40 
164 50 6,40 10 50 20 40 
166 65 5,10 10 50 20 30 
167 70 10,00 10 50 15 25 
168 

3260 

75 10,00 10 50 10 15 
169 2999 

совм 

90 20,00 100 250 150 200 
172 3260 РС 

2 

70 9,00 10 50 

     
 

 
ру
чн
ое

 

15 25 

179 

5,0 

совм 2,10 50 210

100%  

2,0 180 дон.
пов. круг 6

 
от
кл

. 

  

190 разд 6,00 5 25 7 10 
191 

5900 0 

1,50 30 100 15 20 
196 65 4,80 10 45 15 25 
197 70 4,80 10 40 12 20 
198 

3260 
10,0 совм 

выс.

2 

75 4,80 10 30 

100%     



  



 
ру
чн
ое

 

10 15 

Обозначения и примечания 
 – значение параметра может быть любым (из-за того, что в данном режиме работы дефектоскопа не используется). При-

меняется установленное по умолчанию значение параметра. 
Остальные параметры поверочных настроек установлены равными параметрам по умолчанию 
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Таблица Г.2 – Значения параметров настроек для поверки вихретокового канала 
 

Меню "ВИХРЕТОК" Номер 
настройки "Частота, кГц" "Генератор", В "Порог", % "Режим" "Метод" "Инверсия" 

300 70 
301 10 
302 100 

8,3 50 динамика фазовый  

 

 

 

Таблица Г.3 – Значения параметров настроек для поверки толщиномера 

Номер 
настройки "Частота", МГц "Схема включения" "Амплитуда" "Время ПЭП", 

мкс 
"Длитель-
ность", мкс "Скорость", м/с 

176 84 

177 
5,0 РС 4,6 

228 

205 10,0 совмещенный 

низкая 

1,5 12 

5900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №4 

ДШЕК.431418.004 
 
 

 

 

 

 

 

 

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание

С1 Конденсатор К73-39-250В-3300пФ10%   

 РАЯЦ.673633.00 ТУ 1  

R1 Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом10%   

 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  

 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус С1 

Х1 

R1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №5 

ДШЕК.431418.005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание

С1 Конденсатор К73-39-250В-1800пФ10%   

 РАЯЦ.673633.00 ТУ 1  

R1 Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом10%   

 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  

 
 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус С1 

Х1 

R1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №6 

ДШЕК.431418.006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание

С1, С2 Конденсатор К73-39-250В-470пФ10%   

 РАЯЦ.673633.00 ТУ 2  

R1 Резистор С2-33Н-0,25-20 Ом10%   

 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 1  

 
 

 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус 

С2 

Х1 

R1 

С1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
НАГРУЗКИ №3 

ДШЕК.431418.003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание

R1 Резистор С2-33Н-0,125-50 Ом10%-А-Д-В   

 ОЖО.467.093 ТУ 1  

Х1, Х2 Розетка СР-50-73ФВ   ВРО.364.008 ТУ 2  

 
 

R1 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус 

Х2 

      Цепь              Конт. 

  Сигнал                  1 

  Корпус                   2 

Х1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 
(обязательное) 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ И ЧАСТОТЫ  
ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА 

 

" "канал I "ВТП" 

Осциллограф 
универсальный 

С1-64
1

И22.044.040 

Блок электронный 
ДШЕК.412231.006 

12V
 

0,7А " "канал II 

~220 В 50 Гц 
САЗУ 

ДШЕК.436611.001-01 

 

1 – кабель №17 ДШЕК.685611.017
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 
(справочное) 

 

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
КАБЕЛЯ №17 

ДШЕК.685611.017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. 
обозна-
чение 

 
Наименование 

 
Кол. 

 
Примечание 

Х1 Вилка Lemo  
FGG.1B308CLAD62Z 

1 

 
Х2, Х3 Вилка СР-50-73ФВ  РО.364.008 ТУ 2  

 
 
 

 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус 

Х2 
Х1 

Цепь Конт. 
Ген.1 1 
Ген.2 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
Корпус 8 
 

 Конт.     Цепь 

     1         Сигнал 

     2         Корпус 

Х3 
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Во второй части руководства по эксплуатации (РЭ) приняты следующие 
сокращения и условные обозначения: 

АРД – амплитуда–расстояние–диаметр (дефекта); 
АРУ – автоматическая регулировка усиления; 
АСД – автоматическая сигнализация дефектов; 
БЭ – блок электронный; 
ВРЧ – временнáя регулировка чувствительности; 
ВС – временнáя селекция; 
ВТП – вихретоковый преобразователь; 
ЖКД – жидкокристаллический дисплей; 
ЗТМ – зеркально-теневой метод; 
И – излучающий (ПЭП); 
ИП – излучающий и приемный (ПЭП); 
НТД – нормативно-техническая документация; 
П – приемный (ПЭП); 
ПВ – приемо-возбудитель; 
ПН – преобразователь напряжения; 
ПО – программное обеспечение; 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь; 
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП); 
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство; 
СО – стандартный образец; 
СОП – стандартный образец предприятия; 
УЗК – ультразвуковые колебания; 
 

–  примечание; 

–  внимание; 

–  запрещается.  
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   1    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
1.1  Органы управления и коммутации  
электронного блока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разъем "12V 0,8А" 
для подключения САЗУ 

разъем "USB" для подключения 
дефектоскопа к ПЭВМ  
и головным телефонам 

разъем "ВТП" 
для подключения ВТП 

разъемы " " и " " 
для подключения ПЭП 
(LEMO 00) 

контакт " " 
для распознавания ПЭП 

экран 

кнопки изменяемого
назначения 

кнопки постоянного
назначения 

фиксатор ручки  

светодиод наличия 
признака дефектов 
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Функции кнопок постоянного назначения 
 

Обозначение Функция кнопки 

 и  изменение усиления 

 работа с записями 

 вызов на экран и удаление с экрана списка меню 

 вызов на экран справки 

 и  изменение значения 

 и  перемещение по пунктам меню 

 включение/отключение режима "стоп-кадр" 

 включение/отключение режима "Огибающая" 

 
1) выход из подменю; 
2) удаление меню с экрана 

 
1) выполнение действия; 
2) вход в подменю; 
3) вход в цифровой или текстовый режим 

 
1) выбор параметров дефекта, выводимых на экран;  
2) переключение единиц измерений в пунктах меню типа 
"дальность" 

 включение/выключение дефектоскопа 

 
Функции кнопок изменяемого назначения зависят от режима работы де-

фектоскопа и подписаны в нижней части экрана. 
 

Тянуть за подходящий к разъему кабель запрещается!  
Для разъединения разъемов типа LEMO необходимо потянуть 
(без усилия) за корпус вилки.  
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1.2  САЗУ. Элементы индикации и коммутации. 
Заряд встроенной аккумуляторной батареи 
 
Сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) используется для обес-

печения внешнего энергопотребления БЭ с возможностью одновременного за-
ряда/подзаряда встроенной аккумуляторной батареи. 

 
Подключать и отключать САЗУ разрешается только к выключенному дефекто-
скопу! 

 
При подключении САЗУ к сети переменного тока 220 В на его корпусе за-

горается зеленый светодиод. После подключения разъема САЗУ к разъему 

"12V 0,8А" на корпусе БЭ и нажатия кнопки  питание дефектоскопа 
осуществляется от САЗУ. Одновременно с этим (при небходимости) происхо-
дит заряд аккумуляторной батареи.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На корпусе САЗУ, кроме зеленого светодиода, имеются светодиоды жел-

того и красного цветов, которые информируют о процессе заряда аккумулятор-
ной батареи. Когда горят одновременно желтый и красный светодиоды – про-
исходит быстрый заряд аккумуляторной батареи внутри БЭ. При достижении 
70% емкости аккумуляторной батареи от номинального значения, красный све-
тодиод гаснет, САЗУ переходит в режим медленного заряда, о чем свидетель-
ствует горящий желтый светодиод. Желтый светодиод гаснет при полном за-
ряде аккумуляторной батареи. 

Заряд аккумуляторной батареи можно проводить как при включенном, 
так и при выключенном БЭ. 

Индикация процесса заряда на экране дефектоскопа (пиктограмма в пра-
вом верхнем углу): 

 – аккумуляторная батарея заряжена на 33%; 
 – аккумуляторная батарея заряжена на 66%; 
 – аккумуляторная батарея полностью заряжена;  
 – подключено САЗУ, аккумуляторная батарея заряжается или полно-

стью заряжена; 
 – аккумуляторная батарея разряжена, необходимо подключить САЗУ. 

 

кабель для подключения САЗУ  
к сети переменного тока 220 В 50 Гц 

кабель для подключения  
к разъему "12V 0,8А" дефектоскопа

светодиод питания 

светодиод заряда 
аккумуляторной  
батареи  

светодиод  
быстрого заряда 
аккумуляторной  
батареи 
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1.3  Включение и отключение дефектоскопа.  
Начало работы 
 
1.3.1  Включение и отключение дефектоскопа 
 

Дефектоскоп включается и отключается по нажатию кнопки  длитель-
ностью не менее 1 с. При этом питание дефектоскопа может осуществляется: 

– от САЗУ, если САЗУ подключено к БЭ и сети переменного тока 220 В; 
– от встроенной аккумуляторной батареи, если она не разряжена. 
Загрузка программного обеспечения (ПО) дефектоскопа занимает 20 с. 
После прохождения идентификации оператора (см. раздел 1.3.2) восста-

навливается последнее состояние (настройка) дефектоскопа, которое было на 
момент выключения. 

Для возврата к параметрам настройки дефектоскопа по умолчанию 

необходимо нажать на кнопку "Сброс" – . 
 
 

1.3.2  Система идентификации оператора 
 

Система идентификации оператора (ввод фамилии и пароля) предназна-
чена для: 

– отображения в дефектоскопе и компьютерной программе PelengPC307 
фамилии операторов, проводивших контроль; 

– защиты настроек и других записей от несанкционированного удаления 
или изменения. 

Систему идентификации оператора можно включить и отключить с по-
мощью пункта "Идентификация" меню "АДМИНИСТРАТОР" ( см. раздел 1.13).  

 
1.3.2.1  Выбор фамилии оператора  
Данный пункт выполня-

ется, если оператор уже ра-
ботал с дефектоскопом и его 
фамилия внесена в список. 

После загрузки про-
граммного обеспечения опе-

ратор кнопками  и 

 должен выбрать из 
списка свою фамилию и на-
жать кнопку "Выбрать" – 

. 

Если в списке 
больше одной фами-
лии, то в конце 
строки выводится 

символ .  

Если фамилия защи-
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щена паролем, то его необходимо ввести в режиме ввода цифр (4 цифры). 

После ввода пароля необходимо нажать кнопку .  

Защита паролем необходима для того, чтобы защитить от случай-
ного или намеренного удаления или изменения настроек и протоколов, 
созданных разными операторами.  

Если оператор желает работать с дефектоскопом инкогнито, он должен 

нажать кнопку "Без фам-ии" – . 
 
1.3.2.2  Добавление новой фамилии оператора в список 
Если оператор не на-

шел своей фамилии в спи-
ске, то он может ее доба-
вить. Для этого после нажа-
тия на кнопку "Новая" – 

 он должен ввести 
фамилию в режиме ввода 
текста (см. раздел 1.6).  

Система иден-
тификации опера-
тора не различает 
ПРОПИСНЫЕ и 
строчные буквы.  

По окончании ввода 
фамилии необходимо на-

жать на кнопку . 
После ввода фамилии 

необходимо выбрать вари-
ант работы – "С паролем" – 

 или "Без пароля" – . 
Если выбран вариант "С паролем", то оператору необходимо ввести свой 

пароль (4 цифры) и подтвердить его. Ввод и подтверждения пароля должны 

завершаться нажатием кнопки . 
 
1.3.2.3  Удаление фамилии оператора из списка 
Если фамилия оператора в списке фамилий больше не нужна, то ее 

можно удалить. Для этого необходимо кнопками  и  выбрать из 

списка удаляемую фамилию и нажать кнопку "Удалить" – . Если 
фамилия оператора защищена паролем, то необходимо ввести этот пароль. 

1  Если удалить из списка фамилию оператора, то все его записи 
сохраняются в памяти дефектоскопа; 

2  Удалить из списка фамилию оператора, не зная его пароля, можно 
в режиме "Администратор".  
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1.4  Основные принципы работы с меню  
 
Для вызова на экран списка меню, содержащего краткие наименования 

меню, необходимо нажать кнопку  на лицевой панели дефектоскопа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для просмотра списка меню используются кнопки  и .  

Для удаления с экрана списка меню используется кнопка  или 

повторное нажатие кнопки . 

Для выбора необходимого меню используются кнопки  … . 
Вызов заблокированного меню невозможен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для перемещения по пунктам меню используются кнопки  и . 

При нажатии кнопки : 
 в заголовке подменю – происходит вход в данное подменю; 
 в пункте с числовым значением – включается режим ввода цифр (см. 

подраздел 1.5); 

выделенный пункт

заголовок подменю 

заблокированный пункт 

знак прокрутки – имеются 
невидимые пункты меню 

заголовок меню 

пункты меню 

заблокированные меню  активные меню 
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 в пункте с текстовым значением – включается режим ввода текста (см. 
подраздел 1.6). 

При нажатии кнопок  и : 
 в пункте с числовым значением – происходит плавное изменение этого 

значения; 
 в пункте с текстовым значением – происходит перебор ранее установ-

ленных значений. 
Для возврата к предыдущему меню или к списку меню используется 

кнопка . 
 
 
 
 
 

 

1.5  Режим ввода цифр 
 
Режим ввода цифр включается при нажатии кнопки  в пунктах 

меню с числовыми значениями. 
 
 
 
 
 
 

Для ввода цифр используются кнопки  … , , . 

Для удаления ошибочно введенной цифры используется кнопка . 

Для перемещения курсора по строке ввода используются кнопки  и 

. 

После ввода значения необходимо нажать кнопку . 

Для возврата к прежнему значению необходимо нажать кнопку . 
 

курсор 

вводимое значение 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

 13

 

1.6  Режим ввода текста 
Режим ввода текста включается при нажатии кнопки  в пунктах 

меню с текстовыми значениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Кнопки , ,  и  используются для выбора необхо-

димого символа. Для ввода выбранного символа следует нажать кнопку . 

Кнопка  используется для удаления ошибочно введенного символа.  
Для переключения регистров используются кнопки: 

 "АБВ / абв" –  (ПРОПИСНЫЕ / строчные буквы); 

 "Рус / Лат" –  (язык ввода). 
Для перемещения курсора по строке ввода текста используются кнопки 

"Влево" –  и "Вправо" – . 

После ввода текста необходимо нажать кнопку "Закончить" – . 

Для возврата к прежнему тексту необходимо нажать кнопку . 

вводимый 
текст

курсор 

поле выбора символов 

указатель символа 

пробел 
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1.7  Вызов справки 
 

Справочная информация выдается на экран по нажатию кнопки . 
Выдаваемая справка относится к включенным режимам работы дефектоскопа 
и пунктам меню.  

Если весь текст справки не помещается на экране, то для прокрутки ис-

пользуются кнопки  и . Для удаления справки с экрана 

используются любые кнопки, кроме кнопок ,  и . 

О  необходимости прокрутки для просмотра всего текста свиде-
тельствуют выводимые на экран символы (для просмотра текста 
до конца необходима прокрутка вниз) и  (для возврата к началу 
текста необходима прокрутка вверх). 

 
 
 
 

1.8  Дополнительная информация  
на экране дефектоскопа 
 
Дополнительная информация выводится в правом верхнем углу экрана 

дефектоскопа. 
 
 

 
 
 

 



состояние звуковой 
 сигнализации дефекта 

текущее время состояние  
аккумуляторной батареи 
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1.9 Установка общих параметров дефектоскопа. 
Меню "Индикаторы" 

 

Для установки общих параметров дефектоскопа необходимо войти в 
меню "ИНДИКАТОРЫ".  

К общим параметрам дефек-
тоскопа относятся:  

 Яркость экрана (от 0 до 7); 
 Звук (состояние звуковой 

сигнализации): 

  – выключен; 

  – включен; 
 Громкость звуковой сигна-

лизации (от 0 до 7); 
 Удлинение АСД: 

  – выключено; 

  – включено. 

Удлинение АСД – режим, в котором АСД работает не менее 1 с. Он 
предназначен для повышения достоверности контроля при быстром 
сканировании. 

В подменю "СВОЙСТВА" можно выбирать: 
 Цветовую схему; 
 Язык. 

Для установки цветовой схемы и языка после выбора параметров в 

соответствующих пунктах меню необходимо нажать кнопку  в 
пункте "Применить". 

 

 

 
 
 
 

1.10  Режимы работы дефектоскопа 
 

Дефектоскоп работает в следующих режимах: 
 "Ультразвуковой дефектоскоп" (см. раздел 3 на-

стоящего РЭ); 
 "Ультразвуковой толщиномер" (см. раздел 4 насто-

ящего РЭ); 
 "Вихретоковый дефектоскоп" (см. раздел 5 насто-

ящего РЭ); 
 "Поверка" (см. методику поверки); 
 "Тестирование" (см. раздел 1.12 настоящего РЭ); 
 "Администратор" (см. раздел 1.13 настоящего РЭ); 
 "О приборе" (просмотр сведений о дефектоскопе). 
Для активации одного из режимов (кроме режима "Поверка") необходимо из 

списка меню выбрать меню "РЕЖИМЫ", выделить необходимый режим и нажать 

кнопку . Пароль для входа в режим "Администратор" указан в разделе 1.13. 
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1.11  Работа с записями  
 

1.11.1 Создание, вызов, просмотр, удаление записей 
 

Имеются следующие типы записей:  
 Настройки; 
 Блоки этапов; 
 Протоколы; 
 Отчеты толщиномера; 
 АРД-диаграммы; 
 Типовые варианты. 

Типовые варианты – предварительные заго-
товки настроек для контроля согласно заложенной 
в дефектоскоп нормативно-технической докумен-
тации на контроль. Типовые варианты имеются 
только в дефектоскопах со специализированными версиями программно-
го обеспечения. Особенности работы с ними изложены в III части 
настоящего РЭ. 

Список типов записей появляется на экране при нажатии на кнопку . 
Для продолжения работы необходимо выбрать тип записи и нажать кноп-

ку . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись может быть защищена паролем. В этом случае удалить за-
пись или записать на ее место новую может только оператор, фамилия 
которого совпадает с фамилией оператора, создавшего запись. Удалять 





комментарий 
к выделенной 
записи 

поле для ввода номера записи 

свободный номер  
записи 

существующие  
записи 

выделенная  
запись 

тип записи 

краткие пояснения 
к записи 
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записи без проверки совпадения фамилий можно с помощью режима 
"Администратор" (см. раздел 1.13). 

 
Расшифровка кратких пояснений к записи: 

 
 
 
 
 
 

Обозначение настроек (тип записи):  
 УЗК – настройка ультразвукового контроля; 
 ВТК – настройка вихретокового контроля; 
 УЗТ – настройка для ультразвуковой толщинометрии; 

Обозначение протоколов (тип записи): 
 А – протокол ультразвукового контроля (А-развертка); 
 В – протокол ультразвукового контроля (В-развертка); 
 ВТК – протокол вихретокового контроля. 

С записью можно осуществлять следующие действия: 

 просмотреть – нажатием кнопки "Просмотр" – ; 

Для прокрутки экрана при просмотре записи используются кнопки 

 и .  

 сохранить в памяти дефектоскопа – нажатием кнопки "Записать" – ; 

Для сохранения в памяти дефектоскопа записи может быть исполь-
зован как свободный, так и занятый номер записи. Если используется 
занятый номер, то существующая запись будет безвозвратно заменена 
на новую. Если существующая запись защищена паролем, то сохранение 
на ее месте новой записи невозможно. 

 вызвать из памяти дефектоскопа – нажатием кнопки "Вызвать" – ; 

 удалить – нажатием кнопки "Удалить" – . 

Если существующая запись защищена паролем, то ее удаление 
невозможно. 

 задать или изменить комментарий к записи – нажатием кнопки 

"Коммент" – . 
 







характеристики
преобразователя 

номер записи тип записи  дата и время создания 
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1.11.2  Работа с блоками этапов 
Блок этапов пред-

назначен для упрощения 
процедуры контроля, 
проводимого в несколько 
этапов (контроль не-
сколькими ПЭП с разны-
ми углами ввода, кон-
троль на разной чувстви-
тельности, при разных 
режимах работы дефек-
тоскопа и т.п.). 

Каждый этап пред-
ставляет собою вызов 
настройки. Создавая 
блок этапов, дефектоско-
пист может запрограм-
мировать этапы контроля 
в любой удобной после-
довательности. 

 

Работа с блоком 
этапов: 

"След.этап" –  – переход к следующему этапу; 

"Пред.этап" –  – возвращение к предыдущему этапу. 

Создание блока этапов: 
 вызвать на экран список блоков этапов; 
 выбрать в списке номер создаваемого блока этапов и нажать кнопку 

"Создать"– . 

На экране появится список этапов в блоке; 

 нажать кнопку "Настройка"– .  

На экране появится список настроек; 

 выбрать в списке необходимую настройку и нажать кнопку "Выбрать" – 

. 

При необходимости предварительно просмотреть настройку по 
нажатию кнопки "Просмотр"– ; 

 повторить данное действие для каждого следующего этапа. 

При необходимости можно изменить номер настройки для уже 
созданного этапа, для чего следует выделить в списке этот этап, 

нажать кнопку "Настройка" –  и заново выбрать настройку. Можно 
также удалить этап, выделив его в списке и нажав кнопку "Удал.этап" –  

; 
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 записать блок 
этапов, для чего нажать 
кнопку "Зап.блок" – 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12  Режим "Тестирование" 
 

Режим "Тестирование" предназначен для проверки состояния клавиату-
ры, аккумуляторной батареи, экрана, звуковой и световой сигнализации. Вы-
полняйте требования, выводимые на экран.  

При проверке клавиатуры необходимо поочередно нажимать все кнопки, 

кроме кнопки . Для перехода от проверки клавиатуры к следующему этапу 

(проверка аккумуляторной батареи) необходимо нажать 2 раза кнопку .  

Для выхода из режима "Тестирование" необходимо нажать кнопку , 
находясь на этапе проверки аккумуляторной батареи, экрана, звуковой или 
световой сигнализации.  
 
 
 
 

1.13  Режим "Администратор" 
 
Режим "Администратор" используется для: 
 удаления ненужных фамилий из списка операторов; 
 удаления записей, защищенных паролем без ввода пароля; 
 удаления всех записей определенного типа сразу; 
 включения / отключения системы идентификации оператора; 
 изменение текущей даты и времени дефектоскопа. 
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Действия в режиме "Администратор" могут привести к удалению всех настроек и 
протоколов. Будьте внимательны при работе в этом режиме. 

 

Для входа в режим "Администратор" необходимо в меню "РЕЖИМЫ" в 

пункте "Администратор" ввести пароль "1951" и нажать кнопку . При 
нахождении в данном режиме в статусной строке появляется надпись 
"АДМИНИСТРАТОР". 

Меню "ЗАПИСИ" содержит все типы записей, а также фамилии операто-
ров. 

Для удаления записи или фамилии оператора необходимо нажать 

кнопку  в пункте с необходимым типом записей (настройки, протоколы и 
пр.) или в пункте "Фамилии операторов". После появления на экране списка 

записей или фамилий операторов необходимо кнопками  и  

выбрать ненужную и нажать кнопку "Удалить" – .  

1  Запись или фамилия оператора будет удалена, даже в том случае, 
если она защищена паролем.  

2  При удалении фамилии оператора созданные им записи из памяти 
не удаляются. 

3  При необходимости перед удалением запись можно просмотреть, 

для чего нажать кнопку "Просмотр" –  

Для удаления всех записей необходимо нажать кнопку  в пункте 
с требуемым типом записей. После появления на экране списка записей или 

фамилий операторов необходимо нажать кнопку "Удал. все" – .  
Для изменения даты или времени в дефектоскопе необходимо изме-

нить соответствующие значения в подменю "ВРЕМЯ". 
Для включения / отключения системы идентификации оператора  

необходимо установить состояние  /  в пункте "Идентификация". 
Для выхода из режима "Администратор" необходимо нажать кнопку "Вы-

ход" – . 
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   2    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
2.1  Эксплуатационные ограничения 
 
2.1.1  Внешнее электропитание и заряд встроенной аккумуляторной ба-

тареи дефектоскопа должны осуществляться только с помощью штатного 
средства – САЗУ. 
 

2.1.2  Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах 
от минус 25 до +50 С. 

 
 
 
 
 

 
 

2.2  Меры безопасности при подготовке 
и работе с дефектоскопом 
 
2.2.1  Все виды работ при подготовке и проведении ультразвукового и 

вихретокового контроля должны проводиться при строгом соблюдении требо-
ваний техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасно-
сти, изложенных в соответствующих правилах и инструкциях по охране труда, 
а также в НТД на проведение ультразвукового и вихретокового контроля. 

 
2.2.2  К работе с дефектоскопом допускаются лица: 
 прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим 

РЭ; 
 прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответст-

вии с ГОСТ 12.0.004-90. 
 
2.2.3  Оборудование участков и рабочих мест ультразвуковыми дефекто-

скопами, вспомогательными устройствами и механизмами, а также их обслу-
живание должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 
12.1.019-79, "Правилами устройства электроустановок потребителей" и "Пра-
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей", утвержденными Госэнергонадзором 01.06.85 г. и 21.12.84 г. соответст-
венно. 

 
2.2.4  Размещение, хранение, транспортирование и использование де-

фектоскопических и вспомогательных материалов и отходов производства 
должно проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 
12.1.004-85. 
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2.2.5  Переносные электрические светильники должны иметь напряжение 
питания не более 36 В. 

 
2.2.6  На участке дефектоскопии должна быть вывешена на видном мес-

те инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержден-
ная главным инженером предприятия. 

 
2.2.7  Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим то-

ком относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 
2.2.8  При работе с дефектоскопом от аккумуляторной батареи использу-

ется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно 
ГОСТ 12.2.003-74. 

 
2.2.9  Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости ульт-

развука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89. 
 
2.2.10  При проведении контроля оператор должен руководствоваться 

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Пра-
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей", а также "Правилами безопасности и производственной санитарии", дей-
ствующими на предприятии. 

 
2.2.11  При проведении работ следует обеспечить хранение: 
 ветоши (для подготовки поверхностей  деталей к контролю) – в желез-

ном закрываемом ящике. По окончании смены участок дефектоскопии должен 
быть очищен от промасленной ветоши; 

 контактирующей жидкости (минерального масла) в количестве не бо-
лее суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах. 

 
2.2.12  Использованная ветошь должна собираться в металлический 

ящик с крышками и отправляться на утилизацию. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 производить ремонт дефектоскопа на участке дефектоско-

пии; 
 пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контак-

тирующей жидкостью (минеральным маслом). 
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   3   УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП 
 
Режим "Ультразвуковой дефектоскоп" используется для поиска внутренних 

и поверхностных дефектов в металлических, пластмассовых и прочих изделиях из 
твердых материалов. 

 
3.1  Подключение ПЭП 
 

Совмещенный ПЭП подключается к разъему " ". 
Излучающая пластина РС-ПЭП подключается к разъему " ", приемная 

пластина – к разъему " ".  
Как правило, разъем, соответствующий излучающей пластине РС-

ПЭП, отмечен красной точкой или другим знаком. 

При использовании раздельной схемы подключения излучающий ПЭП 
подключается к разъему " ", приемный – к разъему " ".  

 

Тянуть за подходящий к разъему кабель запрещается!  
Для разъединения разъемов типа LEMO необходимо потянуть 
(без усилия) за корпус вилки.   

 
Для подключения ПЭП используются следующие кабели: 

Обозначение и условное изображение кабеля Назначение кабеля 

Кабель №11      ДШЕК.685611.011 
 

Подключение ПЭП с разъемом 
LEMO 00 (розетка) 

Кабель №2      ДШЕК.685611.002 
 

Сдвоенный кабель для под-
ключения РС-ПЭП с разъемами 
LEMO 00 (розетка) 

Кабель №6      ДШЕК.685611.006 
 

Подключение ПЭП с разъемом 
LEMO 00 (вилка). Удлинитель 

Кабель №3      ДШЕК.685611.003 
 

Подключение ПЭП с разъемом 
СР-50 (розетка) 

Кабель №4      ДШЕК.685611.004 
 

Защита разъемов на корпусе 
дефектоскопа от преждевре-
менного износа 

Для исключения преждевременного износа разъемов на корпусе де-
фектоскопа могут использоваться кабели №3 и №4. В этом случае ка-
бель №4 не отсоединяется от дефектоскопа. Для отключения кабеля, 
идущего к ПЭП, разъединяются разъемы, соединяющие кабели. 

Схема включения ПЭП устанавливается в пункте Схема включения меню 
"ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК".  

 

 

 

0,15 м 

LEMO 00 
(вилка) 

СР-50 
(розетка) 

LEMO 00
(вилка) 

LEMO 00 
(вилка) 1,5 м 

 

 
1,5 м 

LEMO 00 
(вилка, угловой) 

LEMO 00
(вилка) 

LEMO 00
(вилка) 

LEMO 00 
(розетка) 1,5 м 

 

 

1,5 м 

LEMO 00
(вилка) 

СР-50 
(вилка) 
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3.2  А-развертка. Проведение контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматическая измерительная метка ( ) всегда устанавливается: 
 напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне ВС1, 

при условии, что зона ВС2 не используется (см. раздел 3.2.5); 
 напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне ВС1 

или ВС2, при условии, что в обеих зонах установлен эхо-метод контроля; 
 напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного только в зо-

не ВС1, при условии, что в зоне ВС2 установлен зеркально-теневой метод кон-
троля (ЗТМ); 

 напротив конца зоны ВС1 (ВС2), если отсутствуют любые сигналы на 
экране дефектоскопа. 

В каждой из зон ВС могут находиться от одного до трех порогов: брако-
вочный (верхний, красный), поисковый (нижний, зеленый) и оценочный (сред-
ний, желтый). При пересечении нижнего порога сигналом срабатывает система 
АСД (звуковой сигнал, зеленый светодиод). При пересечении верхнего порога 
сигналом загорается красный светодиод системы АСД. 

В измерительной строке отображаются следующие параметры сигнала, 
выделенного автоматической меткой: 

 Y – глубина залегания дефекта, мм; 
 Х – расстояние от переднего края ПЭП или его точки выхода луча  до 

проекции дефекта на контактную поверхность, мм; 
 R – путь, пройденный УЗК от точки выхода луча ПЭП до дефекта, мм; 
 Т – время распространения УЗК до дефекта и обратно, мкс; 
 N – превышение сигнала относительно первого порога, дБ; 
 М – количество переотражений УЗК в объекте контроля; 

статусная  
строка  

  шкала 

зона ВС1 
зона ВС2  

измерительная 
строка 

усиление 

автоматическая 
измерительная 
метка 
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 К – коэффициент выявляемости дефекта (разность между значениями 
амплитуды эхо-сигналов от дефекта и эталонного отражателя), дБ; 

 SЭКВ – эквивалентная площадь дефекта, мм2; 
 ЭКВ – эквивалентный диаметр дефекта, мм; 
 NT – текущая чувствительность (чувствительность, на которую был на-

строен дефектоскоп), дБ; 
 NФ – фактическая чувствительность, дБ; 
  – текущее усиление дефектоскопа, дБ. 

1  Значение М выводится на экран только при проведении контроля 
наклонным ПЭП и введенной толщине объекта контроля; 

2  Значения К, NT, NФ  выводятся на экран только после полуавтома-
тической настройки чувствительности; 

3  Значения SЭКВ, ЭКВ выводятся на экран только после полуавто-
матической настройки чувствительности с включенным режимом АРД. 

Группы параметров, отображаемых в измерительной строке, переключа-

ются нажатием кнопки . 
В статусной строке отображаются номер вызванной из памяти настрой-

ки, частота и угол ввода ПЭП, а также следующие обозначения: 

–  – совмещенная схема включения ПЭП; 

–  – раздельно-совмещенная схема включения ПЭП; 

–  – раздельная схема включения ПЭП; 
– СТОП – включен режим "Стоп-кадр"; 
– ОГИБ – включен режим "Огибающая"; 
– АРД – включен режим АРД; 
– ВРЧ –  включено выравнивание чувствительности; 

–  – включен режим "Лупа"; 

–  – включен режим "Настройка по СО"; 

–  – контроль по выпуклой поверхности; 

–  – контроль по вогнутой поверхности; 

–  – чувствительность настроена (полуавтоматически); 

–  – включена поисковая чувствительность (дополнительное усиление). 

Усиление дефектоскопа изменяется кнопками  и  в 
пределах 0…80 дБ по кругу. 

При нажатии на кнопку "Измерения" –  происходит переход к изме-
рениям с помощью ручной измерительной метки (см. раздел 3.3). 

При нажатии на кнопку "Сброс" –  происходит возврат к исходным 
параметрам настройки. 

Все несохраненные в памяти дефектоскопа для текущей настройки изменения 
будут потеряны! 
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3.2.1  Режим "Стоп-кадр" 
 

Режим "Стоп-кадр" – 
остановка ("заморозка") 
всех сигналов на А-раз-
вертке. Он включается и 
отключается при нажатии 

кнопки . 
А-развертку, зафикси-

рованную на экране с по-
мощью "Стоп-кадра", можно 
вывести на экран под теку-
щую развертку. Для этого 
после нажатия кнопки 

 необходимо нажать 

кнопку "Совмест" – . 
Зафиксированная разверт-
ка изменит цвет на голубой 
и сохранится на экране и 
после отключения режима 
"Стоп-кадр". 

1  Аналогично можно вывести на экран зафиксированную развертку 
при просмотре протокола из памяти дефектоскопа. 

2  Для того, чтобы убрать с экрана зафиксированную развертку необ-

ходимо, включив режим "Стоп-кадр", нажать кнопку "Сброс совм" – . 
 
 

3.2.2  Режим "Огибающая" 
 

Режим "Огибающая" – 
отображение на А-разверт-
ке всех поступивших сигна-
лов в процессе пере-
мещения ПЭП. При этом 
текущий сигнал отрисовы-
вается тонкой линией по-
верх выделенной фоном 
огибающей. 

Режим "Огибающая" 
включается и отключается 

при нажатии кнопки . 
При изменении усиле-

ния режим "Огибающая" 
перезапускается. 
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3.2.3  Установка параметров  
генераторно-приемного тракта.  
Меню "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК" 
 

Параметры генераторно-приемного тракта: 
 Схема включения ПЭП: 

 совмещенная; 
 раздельная; 
 раздельно-совмещенная; 

 Частота, МГц, излучения ультразвука: 
 установка фиксированных (0,4; 0,62; 1,25, 

1,8; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10,0 МГц) значений частоты; 
 ручная (разблокируется пункт меню Ручная 

частота, МГц); 
 Ручная частота, МГц (установка требуемого зна-

чения частоты в диапазоне от 0,4 до 10 МГц); 
 Амплитуда зондирующего импульса: 

 высокая – 105 В; 
 низкая – 4,5 В; 

 Детектирование: 
 положительное (на экран выводится только 

положительная полуволна сигнала); 
 отрицательное (на экран выводится только 

отрицательная полуволна сигнала); 
 полное (на экран выводятся обе полуволны 

сигнала); 
 сглаженное (подключение дополнительного фильтра, сглажи-

вающего форму сигнала); 
 нет (индикация радиосигналов). 

Отсутствие детектирования может оказаться полезным при 
контроле малых толщин и (или) проведении прецизионных измерений, то 
есть в тех случаях, когда требуется изучение формы сигнала или 
изменения его фазы. При отсутствии детектирования: 

 не работает система АСД (зоны ВС, звуковая и световая сигнали-
зации); 

 длина строба ручной измерительной метки становится равной 
1 точке; 

 не определяется значение N для сигналов, выделенных измери-
тельными метками; 

 не работают режимы "Огибающая" и "W-развертка"; 
 не работают выравнивание чувствительности и режим "АРД"; 
 не работает отсечка; 

 Периоды (от 0,5 до 4 с шагом 0,5); 
 Заданная частота синхронизации (от 20 до 5000 Гц); 
 Фактическая частота синхронизации, Гц (данный пункт является 

информационным и поэтому всегда заблокирован). 

В случае, когда заданная частота синхронизации не может быть 
обеспечена, она автоматически уменьшается дефектоскопом. Значение  
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фактической частоты синхронизации индицируется в соответст-
вующем пункте. Возможные причины автоматического уменьшения час-
тоты синхронизации: 

 слишком длинная развертка – зондирующий импульс следующего 
цикла приема-передачи попадает на А-развертку текущего цикла прие-
ма-передачи; 

 низкая частота излучения – слишком частое излучение мощных 
импульсов может привести к повреждению генератора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке схематично изображены зондирующие импульсы (меандр, 

2 периода) с частотой излучения fИЗЛ и частотой синхронизации fСИНХ. 
 
 
 
3.2.4  Установка параметров ПЭП. 
Меню "ПЭП" 
 

Пункты Истинная дальность, Найти угол ввода, 
Найти время в ПЭП и подменю "АВТОКАЛИБРОВКА" ис-
пользуются для полуавтоматического определения угла вво-
да ПЭП, время распространения ультразвука в ПЭП и скоро-
сти ультразвука в изделии. Эти режимы описаны в 
пп. 3.2.4.3-3.2.4.6. 

Параметры ПЭП: 
 № ПЭП (9 символов); 
 Угол ввода,° ПЭП (от 0 до 90°); 
 Время распространения ультразвука в ПЭП, мкс 

(2ТП, от 0 до 80 мкс). 
 

При установке неверных значений угла ввода и времени 
распространения ультразвука в ПЭП координаты дефек-
та будут рассчитаны с ошибкой! 
 

 Стрела ПЭП, мм (от 0 до 99 мм). 

Стрела ПЭП – расстояние от точки выхода луча ПЭП до его перед-
ней грани. Определение стрелы проводится с помощью образцов с фоку-
сирующей поверхностью (СО-3, СО-3Р, V(K)-1, V(К)-2). 
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3.2.4.1  Определение точки выхода луча наклонных ПЭП 

 

 

 

 

 

 

Определение точки выхода луча ПЭП проводится с помощью стандартных об-
разцов СО-3, СО-3Р, V(K)-1, V(К)-2 (с фокусирующей поверхностью). ПЭП устанавли-
вается в точку на поверхности образца, соответствующую максимальному сигналу. 
Точка выхода луча ПЭП находится напротив значения "0" на шкале образца. 

Если ранее нанесенное на боковую грань ПЭП положение точки выхо-
да луча не совпадает с только что определенным, необходимо нанести 
новое положение на боковую грань ПЭП взамен старого. 

 
3.2.4.2  Ручное определение угла ввода наклонных ПЭП 

Определение угла ввода ПЭП проводится с помощью стандартных об-
разцов СО-2, СО-3Р, V(K)-1, V(К)-2 (со шкалой углов ввода). Выявляется боко-
вое отверстие, ПЭП устанавливается в точку на поверхности образца, соответ-
ствующую максимальному сигналу. Значение угла ввода считывается со шка-
лы образца напротив точки выхода луча ПЭП и вводится оператором в пункте 
Угол ввода. 

 

 

 
 
 
 
 
 

При контроле изделий не из углеродистой стали, а из других мате-
риалов, необходимо использовать образцы, изготовленные из этих ма-
териалов (СО-2А и т.п.). 

дефект

пьезопластина 

точка выхода луча 

ПЭП 

ПЭПобразец СО-2 

образец СО-3 

точка выхода луча ПЭП 
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3.2.4.3  Полуавтоматическое определение угла ввода 
наклонных ПЭП 

Дефектоскоп позволяет измерять угол ввода ПЭП по отверстию в образ-
це из материала контролируемого изделия.  

Перед измерением угла ввода необходимо определить время распро-
странения ультразвука в ПЭП согласно п. 3.2.4.3 или 3.2.4.4. 

Для измерения угла необходимо в меню "НАСТРОЙКА ПО СО", подменю 
"ОБРАЗЕЦ", "ОТРАЖАТЕЛЬ" указать следующие параметры:  

 название Образца; 
 Материал, из которого изготовлен образец;  
 Скорость распространения ультразвука в материале образца, м/с; 
 Отражатель – боковое цилиндрическое отверстие; 
 Дальность (глубина) отверстия, мм; 
  отраж. (диаметр отверстия), мм. 
Режим "Настройка по СО" должен быть включен.  

Если определение угла ввода ведется по образцу СО-2, СО-3Р или 
V(К)-2, то вместо ввода параметров образца вручную можно выбрать 
его из списка в меню "Настройка по СО", подменю "ОБРАЗЕЦ". 

Подробнее режим "Настройка по СО" описан в п. 3.2.12. 

Для определения угла ввода необходимо получить сигнал от указанного 
отверстия и уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огиба-
ющая". 

Сигнал от отверстия должен находиться в пределах зоны ВС. Высо-
та сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум 
сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана. 

Значение угла ввода ПЭП появляется в пункте Угол ввода после нажа-

тия кнопки  в пункте Найти угол ввода (меню "ПЭП"). 

 
3.2.4.4  Полуавтоматическое определение времени распространения 
ультразвука в ПЭП по одному сигналу 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Определение времени распространения ультразвука в наклонных ПЭП 
проводится по образцам с фокусирующей поверхностью (СО-3, СО-3Р, V(К)-2). 

Определение времени распространения ультразвука в прямых ПЭП прово-
дится по образцам с плоскими параллельными гранями (СО-2, СО-3Р, V(К)-1 и 
др.) или участку контролируемого изделия с плоскими параллельными гранями.  

Радиус фокусирующей поверхности (для наклонного ПЭП) или толщину 
образца (для прямого ПЭП) необходимо ввести в пункте Истинная дальность. 
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Для определения времени распространения ультразвука в ПЭП необхо-
димо получить сигнал от фокусирующей (противоположной) поверхности и 
уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая". 

Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не 
должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не 
должен выходить за верхнюю границу экрана. 

Значение времени распространения ультразвука в ПЭП появляется в 

пункте Время ПЭП после нажатия кнопки  в пункте Найти время ПЭП. 
 

3.2.4.5  Режим "АВТОКАЛИБРОВКА"  
(полуавтоматическое определение времени распространения  
ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука в материале  
по двум сигналам) 

Два сигнала, полученные из одного и того же образца или контролируе-
мого изделия, могут быть использованы для одновременного определения 
времени распространения ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука в мате-
риале. Для прямых ПЭП в качестве таких сигналов могут быть использованы 
донные сигналы в образце или объекте контроля. Для наклонных ПЭП могут 
быть использованы сигналы от фокусирующих поверхностей, сегментов, зару-
бок, плоскодонных отверстий, двугранных углов и т.д. в образце или объекте 
контроля. Сигналы могут присутствовать на экране одновременно или могут 
быть получены последовательно по мере выявления отражателей.  

Для измерения необходимо кнопками " " –  

и " " –  подогнать ручную метку под первый сиг-
нал, после чего уточнить его максимум с помощью режима 
"Стоп-кадр" или "Огибающая". 

Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. 
Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления 
сетки экрана. Максимум сигнала не должен выхо-
дить за верхнюю границу экрана. 

Ввести в соответствующем пункте значение R1 и 

нажать кнопку  в пункте Измерить Т1.  

Если в качестве отражателей используются 
боковые или плоскодонные отверстия, двугранные 
углы, сегменты или зарубки, то расстояние R от 
точки выхода луча ПЭП в положении, соответст-
вующем максимальному сигналу, до отражающей 
точки должно быть измерено с помощью линейки или рулетки. 

Затем повторить последовательность действий для второго сигнала, 

введя в соответствующем пункте значение R2 и нажав кнопку  в пункте 
Измерить Т2. 

После этого значения времени распространения ультразвука в ПЭП и 
скорости ультразвука появятся в соответствующих пунктах меню "ПЭП". 

При обнаружении ошибки во введенных значениях необходимо нажать 

кнопку  в пункте Повторить и начать измерения заново. 
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3.2.4.6  Считывание параметров непосредственно из ПЭП  

В комплект поставки дефектоскопа могут входить ПЭП 
со встроенной памятью. В эту память на заводе-изготовителе 
заносится: 

 номер ПЭП; 
 схема включения ПЭП; 
 форма и размеры пьезопластины; 
 частота ПЭП, МГц; 
 угол ввода ПЭП, градусы (номинальное значение и допуски); 
 время пробега ультразвука в ПЭП, мкс; 
 стрела ПЭП, мм; 
 дата изготовления ПЭП; 
 предприятие-изготовитель ПЭП.  
Для загрузки этих 

данных из ПЭП в дефек-
тоскоп необходимо, под-
соединив ПЭП к дефекто-
скопу кабелем, прижать 
на 2-3 с контакт на ПЭП к 
аналогичному контакту на 
коммутационной панели 
дефектоскопа. После это-
го на экране дефектоско-
па появится информация 
о параметрах ПЭП. При 
нажатии кнопки "В при-

бор" –  эти данные 
будут загружены в теку-
щую настройку дефекто-
скопа. 

Если какие-либо из 
параметров ПЭП измени-
лись (например, из-за ис-
тирания призмы ПЭП из-
менился угол ввода, время пробега ультразвука в ПЭП или стрела), то изме-
ненные значения можно записать обратно в ПЭП. Для этого необходимо, при-
жав на 2-3 с контакт на ПЭП к аналогичному контакту на коммутационной пане-
ли дефектоскопа и получить на экране информацию об исходных параметрах 
ПЭП. Далее прижать контакты друг к другу и, не разжимая их, нажать кнопку 

"Из прибора" – . В течение 2-3 с данные из текущей настройки будут за-
писаны в ПЭП. 

 

Считывание и запись данных в ПЭП не осуществляются при подключенном САЗУ.  
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3.2.5  Установка параметров зон ВС и развертки.  
Меню "ЗОНА ВС1", "ЗОНА ВС2", "РАЗВЕРТКА" 
 
3.2.5.1  Установка параметров зон ВС. 
Меню "ЗОНА ВС1", "ЗОНА ВС2"  

Параметры зоны ВС: 
 Метод контроля: 

 эхо-метод – признаком дефекта является пре-
вышение отраженным от дефекта сигналом порога зоны 
ВС ; 

 ЗТМ – признаком дефекта является отсутствие 
отраженного сигнала, превышающего порог зоны ВС 

; 
 теневой метод – признаком дефекта является 

отсутствие прошедшего сигнала, превышающего порог 
зоны ВС ; 
 Начало и Конец зоны ВС. 

1  Все параметры типа "дальность" (начало и 
конец зоны ВС, длительность развертки и пр.) 
могут вводиться и индицироваться в трех единицах измерения: 

 миллиметры глубины – Y; 
 миллиметры по лучу – R; 
 микросекунды – Т. 
Обозначение используемых единиц измерения (Y, R или Т) отобра-

жается: 
 в последнем символе любого пункта типа "дальность"; 
 в первом символе измерительной строки (левый нижний угол экрана). 

При нажатии на кнопку  единицы измерения изменяются, а 
значения в пунктах меню пересчитываются исходя из текущего угла 
ввода и скорости УЗК в изделии. 

2  При изменении значения в пункте Смещение изменяются начало и 
конец зоны ВС одновременно на одинаковую величину, при этом 
длительность зоны ВС не изменяется. 

 количество порогов: 
 Порог 1 – верхний, браковочный, изображенный на экране крас-

ным цветом; 
 Порог 2 – средний, оценочный, изображенный на экране желтым 

цветом; 
 Порог 3 – нижний, поисковый изображенный на экране зеленым 

цветом. 
Порог 1 присутствует на экране всегда. Пороги 2 и 3 следует включать и 

отключать с помощью соответствующих пунктов меню. 
Высота порога 1 регулируется с помощью пункта Порог 1, %. Высота ос-

тальных порогов регулируется с помощью пунктов Порог 1/2, дБ и По-
рог 2/3, дБ. 

Светодиод "Дефект" загорается зеленым цветом при пересечении сигна-
лом порога 3, красным цветом при пересечении порога 1. Звуковая сигнализа-
ция срабатывает при пересечении нижнего из выведенных на экран порогов. 
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3.2.5.2  Установка параметров развертки.  
Меню "РАЗВЕРТКА"   

Параметры развертки: 
 Тип развертки: 

 100% (параметры развертки устанавливают-
ся автоматически. Все остальные пункты меню 
"РАЗВЕРТКА" заблокированы);  

 ручная (длительность развертки устанавли-
ваются оператором); 
 Длительность:  

 устанавливается автоматически при типе 
развертке "100%" исходя из положения зон ВС и зо-
ны автоматической регулировки усиления (АРУ), выведенных на экран; 

 при типе развертки "ручная" устанавливается ближайшее к введен-
ному оператором возможное значение длительности развертки; 
 Тип задержки развертки: 

 от нуля глубиномера (значение задержки развертки устанавли-
вается автоматически);  

 от зондирующего импульса (значение задержки развертки уста-
навливается автоматически);  

 ручная (открывается доступ к установке задержки развертки); 
 Задержка (значение задержки развертки устанавливается автомати-

чески или оператором). 
 
 
 
3.2.6  Установка параметров объекта контроля.  
Меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" 
 

Параметры объекта контроля: 
 Объект (выбор наименования объекта из имею-

щегося списка кнопками  и  или ввод само-
стоятельно в режиме ввода текста); 

 Толщина, мм, контролируемого изделия. Данный 
параметр позволяет учитывать возможные переотражения 
УЗК от донной и контактной поверхностей, а также полу-
чать представление в виде W-развертки. 

По умолчанию значение параметра Толщина 
равно  0 мм, т.е. параметр дефектоскопом не ис-
пользуется; 

 КРИВИЗНА поверхности (см. п. 3.2.6.1). 

Работа в режиме учета кривизны поверхности контролируемого из-
делия рекомендуется для контроля изделий цилиндрической формы с по-
мощью наклонных ПЭП при направлении прозвучивания поперек образую-
щей цилиндра (контроль продольных сварных швов труб, основного ме-
талла валов поперек оси и т.п.). Этот режим позволяет определять ко-
ординаты обнаруженных дефектов с учетом кривизны поверхности;  

 

 



Руководство по эксплуатации. Часть II 

  
 

35

 Материал (выбор материала объекта из имеющегося списка кнопками 

 и  или ввод самостоятельно в режиме ввода текста). 

В память дефектоскопа занесены значения скорости продольных, 
поперечных и поверхностных волн для наиболее часто используемых в 
ультразвуковом контроле материалов. При отсутствии в списке мате-
риалов необходимого можно ввести новый; 

 Скорость ультразвуковых волн, м/с. 

Установленная скорость распространения ультразвуковых волн 
должна соответствовать материалу объекта контроля и типу волны. 
При изменении угла ввода ПЭП или материала объекта контроля в со-
ответствующих пунктах меню дефектоскопа, скорость изменится ав-
томатически. При необходимости значение можно откорректировать 
вручную. 

Если значения скорости распространения ультразвуковых волн установлены  не-
верно, то  координаты дефекта будут рассчитаны с ошибкой! 

 

3.2.6.1  Учет кривизны поверхности объекта контроля  
(меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ", подменю "КРИВИЗНА")  

Режим учета кривизны поверхности контролируемо-
го изделия позволяет измерять координаты обнаруженных 
дефектов с учетом кривизны поверхности так, как это ука-
зано на рисунке. 

До начала работы в режиме учета кривизны поверх-
ности должна быть проведена настройка глубиномера по 
плоским образцам. 

Для включения режима учета кривизны поверхности 
объекта контроля необходимо установить нижеперечис-
ленные параметры криволинейной поверхности и символ 

 в пункте Учет кривизны подменю "КРИВИЗНА" меню 
"ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ". 

 
При контроле изделий с плоской поверхностью, а также 
изделий с цилиндрической поверхностью вдоль образую-
щей цилиндра (например, при контроле кольцевых сварных швов труб) режим уче-
та кривизны поверхности должен быть отключен. 
 

Параметры криволинейной поверхности:  
 Кривизна (указание типа поверхности, с которой проводится контроль): 

 выпуклая (контроль с наружной поверхности цилиндра);  
 вогнутая (контроль с внутренней поверхности цилиндра); 

 Толщина, мм; 
 Радиус кривизны, мм. Радиус кривизны поверхности, с которой про-

водится контроль; 
 Хордовое прозвучивание:  

  (имеется хордовое прозвучивание); 

  (хордовое прозвучивание отсутствует). 
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При хордовом прозвучивании ультразвуковая волна не отражается 
от внутреннего диаметра объекта контроля, а распространяется по 
его хорде. Пункт Хордовое прозвучивание предназначен для информи-
рования оператора о типе прозвучивания и всегда заблокирован. 

 

 
хордовое прозвучивание 

 

хордовое прозвучивание отсутствует 

 
 Максимальная глубина прозвучивания Ymax, мм. 
При отсутствии хордового прозвучивания значение Ymax равно толщине. 

Пункт Максимальная глубина предназначен для информирования и всегда 
заблокирован. 

 

1  Если установленная толщина 
объекта контроля больше радиуса кри-
визны поверхности контроля, то кон-
троль возможен только с вогнутой по-
верхности. В этом случае пункт Кривиз-
на заблокирован в положении "вогнут."; 

2  При контроле изделия в форме 
сплошного цилиндра следует ввести 
значение толщины, равное радиусу ци-
линдра; 

3  Для включения режима "Учет кри-
визны" необходимо, чтобы значения толщины и радиуса кривизны объек-
та контроля не были равны 0. В противном случае пункт Учет кривиз-

ны заблокирован в состоянии " ". 

 

 

3.2.7  Настройка чувствительности контроля.  
Меню "ЧУВСТ-ТЬ" 
 
3.2.7.1  Настройка браковочной чувствительности  

Для настройки дефектоскопа на заданную чувствительность необходимо в 
пункте Требуемая чувствительность установить значение чувствительности.  

1  При отрицательном значении чувствительности в пункте Тре-
буемая чувствительность она будет увеличена, при положительном – 
уменьшена.  

2  Значение чувствительности указывается в НТД на контроль или 
автоматически рассчитывается дефектоскопом в режиме АРД (см. раз-
дел 3.2.9). 
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3  Для настройки чувствительности по стандартным образцам 
предприятия – СОП (например, по образцу с "зарубкой" без каких-либо по-
правок) достаточно просто изменять усиление дефектоскопа с помо-

щью кнопок  и  так, чтобы сигнал от модели дефекта пе-
ресекал порог зоны ВС. 

Если известно значение поправки на шероховатость 
поверхности объекта контроля, то ее необходимо устано-
вить в пункте Учет поверхности.  

Необходимо выявить сигнал от эталонного отража-
теля, включить режим "Стоп-кадр" или "Огибающая", а в 
режиме "Огибающая" также уточнить максимум сигнала. 

Сигнал от отверстия должен находиться в 
пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть 
меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала 
не должен выходить за верхнюю границу экрана. 

Чувствительность настраивается после нажатия 

кнопки "Настроить" – . 
После настройки чувствительности: 
 устанавливается необходимое значение усиления; 
 в измерительной строке появляются параметры: 

 NТ – чувствительность, на которую был настроен дефектоскоп, дБ; 
 NФ – фактическая чувствительность дефектоскопа, дБ (с учетом 

последующего изменения усиления оператором в процессе контроля); 
 К – коэффициент выявляемости дефекта, дБ (разница между из-

меряемым сигналом и сигналом от эталонного отражателя); 
 SЭКВ, мм

2 или ØЭКВ, мм (при включенном режиме АРД) – эквива-
лентные размеры дефекта; 

 в статусной строке появляется пиктограмма  – чувствительность на-
строена. 
 

3.2.7.2  Настройка поисковой и оценочной чувствительности  

Настройка поисковой и оценочной чувствительности может быть выпол-
нена одним из следующих способов: 

 установкой 2-го и 3-го порога (см. раздел 3.2.5.1); 
 включением дополнительного усиления (только поисковая чувстви-

тельность). 
Значение дополнительного усиления устанавливается в пункте Допол-

нительное усиление. Включается дополнительное усиление при проведении 
сканирования с помощью пункта Включить дополнительное усиление. При 
анализе обнаруженного дефекта дополнительное усиление необходимо от-
ключать. 
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3.2.8  Выравнивание чувствительности контроля. 
Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" 
Выравнивание чувствительности используется для: 
 установки одинаковой чувствительности во всем диапазоне контроля; 
 подавления шумов в начале развертки; 
 установки разной чувствительности в разных зонах контроля. 

Типы выравнивания чувствительности: 
 временная регулировка чувствительности – ВРЧ (TVG). 

1  Сущность временной регулировки чувствительности заключается 
в установке разного усиления на разных участках развертки. 

2  Диапазон изменения усиления (чувствительности) с помощью ВРЧ – 
80 дБ; 

 криволинейные пороги (АРК, DAC). 

1  Сущность криволинейных порогов состоит в том, что благодаря 
изменению высоты порога зоны ВС на разных участках развертки можно 
изменять чувствительность контроля. 

2  Диапазон изменения чувствительности с помощью криволинейных 
порогов – не более 18 дБ (от верхнего края экрана до нижнего деления 
сетки экрана). Поэтому предпочтительнее для выравнивания чувстви-
тельности использовать не криволинейные пороги, а ВРЧ. 

Тип выравнивания чувствительности устанавливает-
ся в пункте Тип. 

Закон выравнивания чувствительности можно задать 
тремя разными способами: 

 изменением параметров "ручного" выравнивания; 
 по точкам (не более 64 точек) или по сигналам; 
 автоматически (при работе в режиме АРД). 
Закон выравнивания выбирается в пункте Метод 

ВРЧ. 
Закон выравнивания чувствительности выводится на 

экран в масштабе 10 дБ на вертикальное деление сетки 
экрана. Индикацию ВРЧ можно включить и отключить с 
помощью соответствующего пункта меню. 

Для включения и отключения выравнивания чув-
ствительности используется пункт ВРЧ вкл. 
 

3.2.8.1  Настройка "ручного" выравнивания чувствительности. 
Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ",  
подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" 

Для входа в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" и формирования закона выравнива-
ния должны быть установлены параметры: 

 ВРЧ вкл – ; 
 Метод ВРЧ – "ручное". 

Закон изменения чувствительности задается с помощью следующих па-
раметров: 

 Начало (установка начала зоны выравнивания чувствительности);  
 Конец (установка конца зоны выравнивания чувствительности); 
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ВРЧ 

 Амплитуда, дБ 
(установка ослабления 
(для ВРЧ) или увеличения 
уровня порога (для кри-
волинейного порога) от-
носительно конца зоны 
выравнивания чувстви-
тельности); 

 Форма (установка 
требуемой выпуклости 
или вогнутости кривой вы-
равнивания чувствитель-
ности); 

 До, дБ (установка 
ослабления перед зоной 
выравнивания чувстви-
тельности (не учитывает-
ся при установке криво-
линейных порогов); 

 После, дБ (уста-
новка ослабления после 
зоны выравнивания чувствительности (не учитывается при установке криво-
линейных порогов). 
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3.2.8.2  Настройка выравнивания чувствительности по точкам. 
Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ",  
подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" 
 

Режим выравнивания 
чувствительности по точ-
кам целесообразно приме-
нять, когда заранее извес-
тен закон ВРЧ. В этом 
случае для формирования 
ломаной кривой ВРЧ нали-
чие сигналов от отража-
телей не обязательно. 

Для входа в подменю 
"ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" 
и формирования закона вы-
равнивания в меню "ВЫ-
РАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" 
должны быть установлены 
параметры: 

 ВРЧ вкл – ; 
 Метод ВРЧ – "по 

точкам". 

При формировании 
закона выравнивания по 
точкам ручная измери-
тельная метка вырожда-
ется в вертикальную линию. Она служит для задания точек перегиба кривой 

ВРЧ и перемещается по экрану при нажатии кнопок " " –  и " " – 

. 
Координата текущего положения ручной метки отображается в пункте 

Дальность. Если в пункте Дальность нажать кнопку  или , то 
ручная метка переместится на ближайшую ранее введенную точку перегиба 
кривой ВРЧ. 

Новая точка кривой ВРЧ вводится, если было изменено значение пункта 
Ослабление. В этом пункте выводится ослабление (в децибелах) в той точке 
кривой ВРЧ, в которой находится ручная метка. 

Для сдвига всей кривой вверх или вниз на 1 дБ необходимо нажать кноп-

ку  в пункте Сдвиг вверх или Сдвиг вниз. 
Если необходимо начать формирование закона выравнивания заново, то 

необходимо нажать кнопку  в пункте Очистить. 
Если необходимо отменить все изменения, сделанные после входа в 

подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ", то необходимо нажать кнопку  в 
пункте Отменить. 

Если ручная метка установлена в положении, соответствующем введен-

ной точке, то ее можно удалить, нажав кнопку  в пункте Удаление точки. 
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3.2.8.3  Настройка выравнивания чувствительности по сигналам  
(меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", 
подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ") 

Режим выравнивания чувствительности по сигналам целесообразно приме-
нять, когда имеется образец, с выполненными одинаковыми отражателями на 
разной глубине. 

Для входа в подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ" и формирования закона выравнива-
ния в меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" должны быть установлены параметры: 

 ВРЧ вкл  – ; 
 Метод ВРЧ – "по точкам". 

Считывание сигналов 
от отражателей, формиро-
вание закона выравнивания 
путем добавления новых 
точек, коррекция кривой, 
удаление точек возможны 
только при выключенной 
ВРЧ. Поэтому после входа 
в подменю "СЧИТАТЬ 
СИГНАЛЫ" следует выклю-
чить ВРЧ с помощью пункта 
ВРЧ вкл. 

Для добавления но-
вой точки в закон выравни-
вания необходимо с по-

мощью кнопок " " – 

 и " " –  вы-
делить ручной меткой сиг-
нал от одного из отражате-
лей, по которому настраивается выравнивание, после чего нажать кнопку 

 в пункте Ввод точки. 

1  Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. 
Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана. 

2  Порядок ввода точек (от самого дальнего отражателя к самому 
ближнему, наоборот или в случайном порядке) не имеет значения. 

3  Если закон ВРЧ не вводится заново, а изменяется (добавляются 
точки к существующему закону), то перед добавлением новой точки 
необходимо провести коррекцию по одной из ранее введенных точек. 
Для этого необходимо выявить сигнал от одного из отражателей, по 
которому было настроено выравнивание чувствительности ранее, вы-

делить его ручной меткой и нажать кнопку  в пункте Коррекция. 

Если ручная метка установлена в положении, соответствующем введенной 

точке, то ее можно удалить, нажав кнопку  в пункте Удаление точки. 
Если требуется начать формирование закона выравнивания заново, то 

необходимо нажать кнопку  в пункте Очистить. 
Если требуется отменить все изменения, сделанные после входа в подменю 

"СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ", то необходимо нажать кнопку  в пункте Отменить. 
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3.2.9  Режим АРД (амплитуда-расстояние-диаметр). 
Меню "ПАРАМЕТРЫ АРД" 
Режим АРД позволяет проводить настройку чувствительности для выявле-

ния дефектов с заданной эквивалентной площадью (эквивалентным диаметром) и 
определять эквивалентную площадь (эквивалентный диаметр) обнаруженных де-
фектов. В памяти дефектоскопа хранится обобщенная АРД-диаграмма, предна-
значенная для работы с совмещенными ПЭП, имеющими пьезопластину прямо-
угольной или круглой формы, при совмещенной схеме включения.  

 

Применение обобщенной АРД-диаграммы для ПЭП или схем включения, не 
удовлетворяющих названным условиям, не допускается. 

Предусмотрено также использование индивидуальных 
АРД-диаграмм, каждая из которых предназначена для рабо-
ты с ПЭП какого-либо конкретного типа, при тех или иных 
параметрах настройки. Индивидуальные АРД-диаграммы 
вводятся в память дефектоскопа с компьютера с помощью 
специальной программы (см. раздел 6.2). 

Для использования обобщенной АРД-диаграммы 

следует нажать кнопку  в пункте Обобщенная АРД. 
При использовании индивидуальной АРД-

диаграммы следует перед включением режима АРД вы-
звать эту диаграмму из памяти дефектоскопа, для чего 
необходимо: 

 нажать кнопку  в пункте Индивидуальная 
АРД. 

На экране появится список индивидуальных 
АРД-диаграмм, имеющихся в памяти 
дефектоскопа; 

 выделить в списке требуемую АРД-диаграмму и 

нажать кнопку "Вызвать" – . 

Номер АРД-диаграммы индицируется в пункте 
Текущая АРД. Номер 0 в этом пункте означает, 
что используется обобщенная АРД-диаграмма; 

Для включения и отключения режима АРД служит 
пункт Режим АРД. 

Ввод ошибочных значений параметров АРД 
приведет к неправильному расчету чувствитель-
ности и эквивалентных размеров обнаруженных 
дефектов. 

Параметры режима АРД должны быть введены пе-
ред настройкой чувствительности дефектоскопа. 

Чувствительность настраивается согласно п. 3.2.7.1. Значение тре-
буемой чувствительности рассчитывается дефектоскопом автомати-
чески в момент настройки. 

Параметры режима АРД: 
 SЭКВ, мм

2 или ØЭКВ, мм (эквивалентная площадь или эквивалентный 
диаметр) выявляемого дефекта; 
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 Максимальная дальность (глубина) дефектов, подлежащих выявле-
нию; 

 коэффициент затухания ультразвуковых волн, дБ/м (или Нп/м). 

Методика оценки коэффициента затухания изложена в разде-
ле 3.2.10; 

 Форма пьезоэлемента: 
 прямоугольная; 
 круглая. 

Размеры и форма пьезоэлемента используются 
только при применении обобщенной АРД-диаг-
раммы; 

 2а, мм – продольный размер или диаметр пьезо-
пластины; 
 2b, мм – поперечный размер пьезопластины. 

Форма и размеры пьезоэлемента указаны в паспорте ПЭП. Кроме 
того, эти данные считываются непосредственно из ПЭП со встроенной 
памятью. 

Следующие параметры необходимо устанавливать в 
подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ОБОБЩ. АРД) только в 
случае использования обобщенной АРД-диаграммы: 

 тип Отражателя, используемого для получения 
опорного сигнала:  

 боковое отверстие; 
 двугранный угол; 
 фокусирующая поверхность; 
 донная поверхность; 

 Ø отражателя, мм – диаметр отражателя.  

Диаметр отражателя вводится только для бокового отверстия. 

 
При использовании обобщенной АРД-диаграммы следует после ввода всех 
параметров считать значение в заблокированном пункте Ближняя зона меню 
"ПАРАМЕТРЫ АРД". Измеряемые значения эквивалентной площади (эквивалент-
ного диаметра) будут достоверны только при дальностях равных и более этого 
значения (для оценки дефектов на меньшей глубине рекомендуется пользоваться 
образцами). Если значение ближней  зоны для Вас неприемлемо, то или можно 
попытаться уменьшить ее, применив ПЭП с другими параметрами (на меньшую 
частоту, с большими размерами пьезоэлемента).  

 

Следующие параметры необходимо устанавливать в подменю "ОПОР-
НЫЙ СИГНАЛ (ИНДИВИД. АРД)" только в случае использования индивидуаль-
ной АРД-диаграммы. 

 номер Привязки, характеризующей используемый опорный сигнал.  

Остальные пункты подменю заблокированы.  
Если в индивидуальной АРД-диаграмме предусмотрена только одна 

привязка, то изменение номера привязки невозможно; 

 Тип привязки. 
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Возможны два различных типа привязки: 
"точка" – в качестве опорного используется сигнал от конкретного 

отражателя, для которого заданы форма, размеры (при необходимости), 
дальность, а также акустические характеристики образца, в котором 
расположен отражатель, – скорость и затухание ультразвука. Пример: 
эхо-сигнал от бокового отверстия в образце СО-2 ГОСТ 14782-86, 
расположенного на глубине 44 мм; 

"кривая" – в качестве опорного используется сигнал от отра-
жателя, расположенного в самом контролируемом изделии или в образце 
из материала контролируемого изделия. В этом случае задаются форма 
и (при необходимости) размеры отражателя Пример: донный сигнал в 
изделии; 

 название Образца с отражателем, используемым для получения 
опорного сигнала; 

 тип Отражателя, используемого для получения 
опорного сигнала; 

 Ø (диаметр) отражателя, мм; 
 S (площадь) отражателя, мм2; 
 Дальность, Тип дальности – расстояние до отра-

жателя в образце и единицы измерения, в которых оно ука-
зано: глубина Y (мм), расстояние по лучу R (мм) или время 
T (мкс); 

 название Материала, из которого изготовлен обра-
зец, и его характеристики: Скорость (м/с) и Затухание 
(Нп/м и дБ/м). 

После успешной настройки чувствительности в ре-
жиме АРД в измерительной строке появляются значения 
SЭКВ или ØЭКВ, измеренные дефектоскопом в автоматиче-
ском режиме. 

Если после настройки чувствительности в режиме 
АРД включить выравнивание чувствительности, то 
закон ВРЧ будет построен автоматически. В пункте 
Метод ВРЧ меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" 
будет принудительно установлено значение "из АРД". 
Браковочный порог зоны ВС будет соответствовать 
введенным в меню "АРД" эквивалентным размерам 
дефекта. 

При включенном выравнивании чувствительнос-
ти "из АРД" можно изменять начало зоны выравнивания с помощью 
пункта Начало меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", подменю "ПАРА-
МЕТРЫ ВРЧ". Конец зоны выравнивания чувствительности в этом 
случае будет совпадать с максимальной дальностью выявления 
дефектов, введенной в меню "АРД". 
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3.2.10  Измерение коэффициента затухания  
в материале контролируемого изделия.  
Подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ" 

В дефектоскопе предусмотрен режим измерения коэффициента затухания. 
Этот режим реализуется в подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ" меню "ПАРАМЕТРЫ АРД" 
и  используется при работе в режиме "АРД".  

Для определения коэффициента затухания следует измерить два эхо-сиг-
нала от отражателей в контролируемом изделии, расположенных на разной глуби-
не. По результатам этих измерений автоматически рассчитывается коэффици-
ент затухания. 

Для измерений используется совмещенный (прямой или наклонный) ПЭП с пье-
зопластиной круглой или прямоугольной формы. 

Прямой ПЭП применяется для определения коэффициента затухания про-
дольных волн, а наклонный ПЭП – поперечных волн. 

В качестве отражателей могут быть использованы донная поверхность (для 
прямых ПЭП), двугранный угол (для наклонных ПЭП1)), а также плоскодонное отвер-
стие, боковое отверстие или фокусирующая цилиндрическая поверхность. 

 

Измерения эхо-сигналов для определения коэффициента затухания требуют осо-
бой тщательности. При измерениях рекомендуется во избежание грубых ошибок 
выполнять следующие указания: 
 следует по возможности использовать для измерений отражатели, дальность 
(глубина залегания) которых как можно больше отличается друг от друга (не ме-
нее, чем в два раза); 
 при проведении измерений прямым ПЭП по двум донным сигналам следует уста-
новить на донную поверхность напротив ПЭП, которым проводятся измерения, 
другой такой же ПЭП, не подключенный к дефектоскопу (для того, чтобы избежать 
искажений результатов измерений из-за различий в коэффициенте отражения от 
свободной поверхности образца и от поверхности с ПЭП); 
 рекомендуется устанавливать ПЭП в расчетные точки поверхности образца, в 
которых отражатель расположен на акустической оси ПЭП, и не искать максимумы 
эхо-сигналов (для того, чтобы избежать влияния на результаты измерений харак-
теристики направленности ПЭП); 
 рекомендуется производить измерения несколько раз (а при возможности – 
также разными способами, при разных соотношениях дальности двух отражате-
лей) с последующим усреднением результатов. 

 

Режим измерения затухания включается при входе в подменю "ОЦЕНКА 
ЗАТУХАНИЯ". 

При измерении затухания режим АРД должен быть отключен. 
Измерение затухания проводится с помощью ручной метки. 

Перед началом измерений необходимо установить значения парамет-
ров во всех подменю меню "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ": 

                                            
1) Только при углах ввода от α3 +1° до 89° – α3, где α3 – третий критический угол; в част-

ности, для углеродистых и низколегированных сталей – от 35° до 55°. Как правило, рекомен-
дуется для измерения коэффициента затухания поперечных волн использовать ПЭП с угла-
ми ввода, удовлетворяющими указанному условию (независимо от того, какой угол ввода бу-
дет применяться при контроле); исключение составляют материалы с очень сильно выражен-
ной анизотропией. 
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 Форма пьезоэлемен-
та: 

 прямоугольная; 
 круглая; 

 2а, мм – продольный 
размер или диаметр пьезо-
пластины; 

 2b, мм – поперечный 
размер пьезопластины. 

Форма и размеры 
пьезоэлемента указа-
ны в паспорте ПЭП. 
Кроме того, эти дан-
ные считываются 
непосредственно из 
ПЭП со встроенной 
памятью. 

 Тип Отражателя 1 и 
Отражателя 2: 

 донная поверх-
ность (только для пря-
мых ПЭП, размеры не 
указываются); 

 двугранный угол 
(только для наклонных 
ПЭП, размеры не указы-
ваются); 

 плоскодонное 
отверстие (указываются 
площади или диаметры 
отражателей) 

 боковое цилин-
дрическое отверстие 
(указываются диаметры 
отражателей); 

 фокусирующая 
цилиндрическая поверх-
ность (размеры не ука-
зываются). 

При необходимости в подменю "РАЗВЕРТКА" можно установить тип, 
длительность и задержку развертки таким образом, чтобы измеряемые 
сигналы были видны на экране. 

Проведение измерений: 
 установить ПЭП на поверхность образца или изделия, получить пер-

вый измеряемый сигнал; 
 с помощью кнопки  включить режим "Огибающая"; 
 получить максимум сигнала и нажать кнопку  в пункте Измерить 

сигнал 1; 
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 получить второй измеряемый сигнал; 
 с помощью кнопки  включить режим "Огибающая"; 
 получить максимум сигнала и нажать кнопку  в пункте Измерить 

сигнал 2; 
 в пункте Затухание (Нп/м или дБ/м) считать измеренное значение. 
Для проведения повторных измерений следует войти в пункт Повторить 

и нажать кнопку . 
 
 
 
3.2.11  W-развертка. 
Меню "W-РАЗВЕРТКА" 
 

При проведении настройки либо при контроле плоскопараллельных изде-
лий наклонным ПЭП наряду с А-разверткой целесообразно использовать пред-
ставление в виде W-развертки. В этом случае на экране отображается распро-
странение лучей по толщине 
контролируемого изделия 
(включая возможные пе-
реотражения от донной и кон-
тактной поверхностей). При 
наличии сигналов на А-раз-
вертке, превышающих опре-
деленный порог, на W-раз-
вертке указывается располо-
жение дефектов по высоте 
детали. Таким образом, ис-
пользование W-развертки по-
зволяет правильно идентифи-
цировать внутренние и по-
верхностные дефекты, а так-
же определять, каким (пря-
мым, однократно отраженным 
и т.д.) лучом выявлен дефект. 

Для реализации данно-
го режима предварительно 
должна быть введена толщина контролируемого изделия (пункт Толщина ме-
ню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"). 

Параметры W-развертки: 
 Отрисовка: 

 "все окно" – на W-развертке отображаются 
сигналы, превышающие порог W-развертки (устанав-
ливается в одноименном пункте) на всей длительно-
сти А-развертки. Сигналы на W-развертке отобража-
ются красным цветом; 

 "ВС1" – на W-развертке отображаются сигна-
лы, превысившие один из порогов зоны ВС1. Цвет сиг-
нала на W-развертке соответствует цвету пересекаемого порога; 
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 "ВС2" – на W-развертке отображаются сигналы, превысившие один 
из порогов зоны ВС2. Цвет сигнала на W-развертке соответствует цвету 
пересекаемого порога; 

 "ВС1+ВС2"– на W-развертке отображаются сигналы, превысившие 
один из порогов зон ВС1 или ВС2. Цвет сигнала на W-развертке соответст-
вует цвету пересекаемого порога соответствующей зоны; 
 Порог (высота порога W-развертки для варианта отрисовки "все окно". 
Для включения и отключения W-развертки служит пункт Вкл меню 

"W-РАЗВЕРТКА". 
 
 
 
3.2.12  Режим "Настройка по СО". 
Меню "НАСТРОЙКА ПО СО" 
 
Режим "Настройка по СО" служит для временного изменения параметров 

развертки и зон ВС при настройке по стандартному образцу. Он используется в 
следующих случаях: 

 при определении времени 
распространения ультразвука в 
ПЭП, автокалибровке или настрой-
ке чувствительности (если сигна-
лы от эталонных отражателей не 
попадают на развертку или в зону 
ВС); 

 при полуавтоматическом 
определении угла ввода (в обяза-
тельном порядке). 

Если в списке образ-
цов отсутствует необ-
ходимый, то его название 
и параметры можно ввес-
ти самостоятельно. 

Параметры стандартного 
образца: 

 подменю "ОБРАЗЕЦ": 
 название (пункт 

Образец); 
 Материал; 
 Скорость ультра-

звуковых волн, м/с; 
 подменю "ОТРАЖА-

ТЕЛЬ": 
 Отражатель (тип 

отражателя – боковое или 
плоскодонное отверстие, 
донная или фокусирующая 
поверхность,  двугранный 
угол или зарубка). 
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Если в списке типов отражателя отсутствует необходимый, то его 
название и параметры можно ввести самостоятельно; 

 Дальность залегания отражателя и единицы ее измерения (Y – 
глубина, R – расстояние по лучу, Т – время); 

  отраж. (диаметр отражателя – для боковых и плоскодонных 
отверстий); 

 S отраж. (площадь  плоскодонных отверстий). 
Для включения и отключения режима "Настройка по СО" служит пункт 

Вкл. меню "НАСТРОЙКА ПО СО". Развертка и зона ВС будут установлены так, 
чтобы сигнал от указанного образца находился в зоне ВС. 

При необходимости параметры развертки и зоны ВС в режиме 
"Настройка по СО" могут быть откорректированы вручную. Для этого 
необходимо использовать подменю "ЗОНА ВС (СО)" и "РАЗВЕРТКА (СО)" 
меню "НАСТРОЙКА ПО СО". 

 
 
 
3.2.13  В-развертка. 
Меню "В-РАЗВЕРТКА" 
  

Представление дефектоскопической информации на экране в виде В-раз-
вертки позволяет получить визуализацию отражателей в контролируемом изде-
лии путем отображения сигналов в координатах: глубина Y распространения УЗК 
в контролируемом изделии – время перемещения ПЭП в зоне расположения де-
фекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На В-развертке регистрируются сигналы, которые возникают в пределах 

длительности А-развертки и превышают по амплитуде определенный уровень 

 

 

Указатель 

Метка 

В-развертка 

А-развертка 
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порога при перемещении ПЭП в зоне дефекта в течение времени сканирова-
ния. 

В-развертка позволяет: 
 более наглядно представить образ дефекта по длине и высоте контро-

лируемой детали на экране дефектоскопа; 
 проводить контроль на фоне акустических помех (сигналов от конст-

руктивных отражателей); 
 оценивать условную протяженность X (по горизонтальной оси экрана) 

и весьма точно измерять условную высоту Y (по вертикальной оси) дефекта. 
С целью максимального приближения отображения в виде В-развертки к 

реальному расположению дефектов в контролируемом изделии зондирующий 
импульс отображается в верхней части экрана, а В-развертка формируется свер-
ху вниз. Сопоставление изображений сигналов на А- и В-развертках представле-
но на рисунке. 

Перемещение ПЭП может осуществляется как по прямой линии, так и 
другими способами, например, по окружности (при контроле изделий с торца) 
или по поперечно-продольной траектории (при контроле сварного шва). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Для включения В-развертки необходимо установить состояние  в 
пункте Вкл. меню "В-РАЗВЕРТКА".  

1   При включенной В-развертке список меню сокращается до трех – 
"РЕЖИМЫ", "ИНДИКАТОРЫ", "В-РАЗВЕРТКА". 

2   При включенной В-развертке экран поделен на 2 части: в нижней 
(большей) находится формируемая В-рзвертка, в верхней (меньшей) – 
А-развертка, соответствующая положению указателя на В-развертке. 

В-развертка начинает записываться при нажатии на кнопку "Пуск" – 

.  

эхо-сигнал 
от конструктивных  

отражателей 

представление 
в виде А-развертки (повернуто) 

линия
 зондирующих 
импульсов 

линия донных 
сигналов 

донный сигнал

эхо сигнал 

зондирующий  
импульс 

представление в виде В-развертки 
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В-развертка записывается до нажатия кнопки "Стоп" –  или до 
достижения максимального времени записи В-развертки – 145 с.  

Сигналы на В-развертке фиксируются в соответствии со значениями 
пунктов Отрисовка и Порог. 

 Отрисовка: 
 "все окно" – на В-развертке отображаются 

сигналы, превышающие порог В-развертки (устанав-
ливается в одноименном пункте) на всей длительно-
сти А-развертки. Сигналы на В-развертке отобража-
ются красным цветом; 

 "ВС1" – на В-развертке отображаются сигна-
лы, превысившие один из порогов зоны ВС1 на А-
развертке. Цвет сигнала на В-развертке соответст-
вует цвету пересекаемого порога. 

 "ВС2" – на В-развертке отображаются сигна-
лы, превысившие один из порогов зоны ВС2 на А-развертке. Цвет сигна-
ла на В-развертке соответствует цвету пересекаемого порога; 

 "ВС1+ВС2"– на В-развертке отображаются сигналы, превысив-
шие один из порогов зон ВС1 или ВС2 на А-развертке. Цвет сигнала на 
В-развертке соответствует цвету пересекаемого порога соответствующей 
зоны 

 Порог (высота порога В-развертки для варианта отрисовки "все окно"). 
После окончания записи В-развертки на экране появляется метка (гори-

зонтальная линия на В-развертке и соответствующая ей вертикальная линия 
на А-развертке). Значения в измерительной строке соответствуют положению 

метки. Метка перемещается по экрану нажатиями кнопок " " –  и 

" " – . 
Масштаб записанной В-развертки можно менять, указывая длительность 

В-развертки, которой соответствует один экран дефектоскопа в пункте Мас-
штаб. 

Указатель, расположенный под экраном, указывает на то, какое сечение 
В-развертки соответствует А-развертке, выведенной в верхнюю часть экрана. 
Указатель перемещается вправо и влево по остановленной В-развертке при 

нажатии на кнопки  и . 

Указатель перемещается только в том случае, если на экране от-
сутствует меню.  

Остановленную В-развертку можно записать в память дефектоскопа в 
виде протокола В-развертки. Для этого необходимо нажать на кнопку "Прото-

кол" – . 
Для удаления с экрана набранной В-развертки необходимо нажать кноп-

ку "Сброс В" – . 

Для отключения В-развертки необходимо заменить состояние  на  
в пункте Вкл. меню "В-РАЗВЕРТКА".  
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3.2.14  Дополнительные возможности.  
Меню "СЕРВИС" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.14.1  Режим слежения за акустическим контактом.  
Подменю "АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ" 

В дефектоскопе предусмотрен режим слежения за 
акустическим контактом при проведении ультразвукового 
контроля.  

При записи настройки состояние включенного слежения 
за акустическим контактом не запоминается. Кроме то-
го, слежение автоматически отключается в следующих случаях: 

 при изменении схемы включения ПЭП, частоты или амплитуды зондирую-
щего импульса; 

 при нажатии кнопки "Сброс" –  ; 
 при вызове настроек и блоков этапов; 
 при переключении этапов в блоке; 
 при выключении дефектоскопа. 

Для настройки слежения за акустическим контактом необходимо: 
 установить ПЭП на смазанную контактной жидкостью поверхность кон-

тролируемого изделия, обеспечить заведомо хороший акустический контакт; 
 выделить пункт Настроить и нажать кнопку  

На экране появится надпись, сообщающая о том, что производится 
настройка слежения за акустическим контактом; нельзя снимать ПЭП с 
поверхности до исчезновения надписи. 

В результате данных действий в нижней части экрана появится пикто-

грамма, имеющая вид  при наличии акустического контакта или  при его 

отсутствии. При этом в пункте Слежение будет установлено положение .  

При  желании можно отключить слежение за акустическим контак-

том, установив в пункте Слежение положение  . 
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3.2.14.2  Режим АРУ. Подменю "АРУ" 

Для включения и отключения АРУ служит пункт Вкл. меню "АРУ". 
В дефектоскоп введена возможность проведения контроля с исполь-

зованием АРУ (автомати-
ческой регулировки уси-
ления), поддерживающей 
амплитуду опорного (на-
пример, донного) сигнала 
на уровне 50 % высоты 
А-развертки. Данная фун-
кция позволяет автома-
тически учитывать зату-
хание в контролируемом 
изделии, а также качество 
акустического контакта 
при перемещении ПЭП.  

Для выделения 
опорного сигнала исполь-
зуется зона АРУ . 
Зона АРУ может быть ус-
тановлена в любом месте 
экрана и не зависит от по-
ложения зон ВС1 и ВС2. 

Параметры режима 
АРУ – Начало и Конец зоны АРУ. 

При изменении значения в пункте Смещение изменяются начало и 
конец зоны АРУ одновременно. 
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3.2.14.3  Лупа.  
Просмотр участка развертки в увеличенном масштабе.  
Подменю "ЛУПА" 

Для просмотра сигналов в увеличенном масштабе предусмотрен режим 
"Лупа". Сущность режима состоит во временном изменении начала, конца и 
длительности развертки 
для детального просмот-
ра интересующих опера-
тора сигналов. 

Лупа включается и 
отключается с помощью 
кнопки "Вкл. Лупу" ("Откл. 

Лупу") – . 
Существуют сле-

дующие виды лупы: 
 "ручная" – сере-

дина устанавливаемой 
развертки соответствует 
положению ручной изме-
рительной метки, дли-
тельность и задержка раз-
вертки указывается опе-
ратором в соответствую-
щих пунктах подменю 
"ЛУПА"; 

 "ручной метки" – середина устанавливаемой развертки соответствует 
положению ручной измерительной метки, длительность развертки составляет 
5,33 мкс; 

 "ВС1" – начало и конец устанавливаемой развертки соответствует на-
чалу и концу зоны ВС1; 

 "ВС2" – начало и конец устанавливаемой развертки соответствует на-
чалу и концу зоны ВС2; 

 "ВС1+ВС2" – начало устанавливаемой развертки соответствует началу 
зоны ВС1, а конец – концу зоны ВС2. 

Вид лупы устанавливается в пункте  Вид подменю "ЛУПА". 
При включенном режиме "Лупа" в статусной строке индицируется пикто-

грамма . 
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3.2.14.3  Полуавтоматическое измерение условной высоты дефекта.  
Подменю "УСЛОВНАЯ ВЫСОТА" 

Условная высота – один из измеряемых параметров дефекта, который 
может служить критерием браковки изделия. Режим измерения условной высо-
ты позволяет автоматически измерять условную высоту обнаруженного дефек-
та абсолютным или относительным способами. Измерение условной высоты 
может проводиться в том числе и при использовании криволинейных порогов 
(DAC-кривых). 

 
 

 

 

 

 

 
1 – положение ПЭП в момент первого пересечения сигналом от дефекта 

порога измерения условной высоты; 
2 – положение ПЭП в момент последнего пересечения сигналом от дефекта 

порога измерения условной высоты; 
3 – дефект; 

4 – порог измерения условной высоты; 
ΔY – измеренная условная высота 

 

Метод измерения условной высоты и все остальные параметры, необхо-
димые для её измерения, устанавливаются в соответствующем пункте 
подменю "УСЛОВНАЯ ВЫСОТА". 

При использовании абсолютного метода измерения 
условной высоты в качестве уровня измерения условной 
высоты используется один из порогов (первый, второй или 
третий), имеющихся на экране. Номер порога 
устанавливается в пункте Порог. 

При использовании относительного метода измере-
ния условной высоты в качестве уровня измерения ис-
пользуется воображаемая линия, высота которой опреде-
ляется максимальным сигналом от дефекта и уровнем 
измерения, устанавливаемым оператором. Уровень, пока-
зывающий, на сколько децибел воображаемая линия (для 
относительного метода) ниже максимума обмеряемого сигнала, устанавлива-
ется в пункте Уровень. 

Условия измерения условной высоты дефекта: 
 включен режим "Огибающая"; 
 огибающая сигнала от дефекта не должна выходить за границу зоны 

ВС1 на том участке, где она выше выбранного уровня; 
 сигнал от дефекта не должен быть ниже выбранного уровня или выше 

верхней границы экрана. 
Значение условной высоты дефекта появляется в пункте Условная вы-

сота после нажатия кнопки  в пункте Измерить. 
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3.2.14.5  Отсечка шумов 

В дефектоскопе используется компенсированная отсечка, то есть отсеч-
ка, при которой подавляются шумы, а полезные сигналы (превышающие уро-
вень отсечки) сохраняют свою амплитуду. Уровень отсечки регулируется в 
процентах высоты А-развертки от ее нижней горизонтали. 

Диапазон регулировки уровня отсечки – от 0 (отсечка 
отключена) до 80 %. По умолчанию устанавливается зна-
чение 5 % ("слабая" отсечка). 

Для регулировки отсечки служит пункт Отсечка ме-
ню "СЕРВИС". 

Следует иметь в виду, что при больших значе-
ниях отсечки могут возникать следующие нежела-
тельные последствия: 

 отсутствие изменения шумов в нижней час-
ти А-развертки при перемещении ПЭП (флуктуа-
ция шумов при отключенной или "слабой" отсечке в 
некоторой степени свидетельствует о наличии 
акустического контакта); 

 отсутствие плавного изменения амплитуды отраженного сигнала 
при сканировании ПЭП в зоне дефекта (сигнал "резко" появляется и "резко" 
исчезает, а, следовательно, индицируется более короткое время). 
 

3.2.14.6  Установка ширины зоны ручной метки 
По умолчанию ширина зоны ручной метки устанавливается равной 15 

точкам. Однако иногда (при сложной картине на экране) при необходимости 
измерений для сигналов, расположенных близко друг к другу, требуется ее 
уменьшить. (При желании можно также увеличить ширину зоны.) Данное дей-

ствие выполняется в пункте Зона ручной метки с помощью кнопок  и 

 или в режиме ввода цифр. 
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3.3  Проведение измерений с помощью  
ручной измерительной метки 

 
Переход от контроля к измерениям с помощью ручной измерительной 

метки происходит при нажатии на кнопку "Измерения" – . Возврат обрат-
но к проведению контроля происходит при нажатии на кнопку "Контроль" – 

. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения с помощью ручной измерительной метки проводятся то-
гда, когда использование автоматической метки невозможно (например, 
измеряемый сигнал находится вне зоны ВС или рядом с другим, более 
мощным сигналом). 

Ручная измерительная метка ( ) всегда устанавливается напротив мак-
симума сигнала в своей зоне. Зона ручной метки перемещается по экрану при 

нажатии кнопок " " –  и " " – . В окне измерений отображаются 
параметры сигнала, выделенного ручной измерительной меткой. 

Ширина зоны ручной измерительной метки составляет от 1 до 30 точек. 
Ее можно менять в соответствующем пункте меню "СЕРВИС". По умолчанию 
ширина зоны ручной метки установлена 15 точек. 

 



зона ручной метки 

ручная измерительная  
метка 

окно измерений 
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   4    УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР 
 
4.1  Общие положения 
 
Режим "Ультразвуковой толщиномер" используется для измерения толщины 

изделий с повышенной точностью и сохранения результатов измерений в виде 
таблицы. 

Для измерений используются прямые ПЭП (РС или совмещенные) на часто-
ту 5 или 10 МГц. Измерения проводятся по одному или двум донным сигналам. Уси-
ление в процессе измерений регулируется автоматически. 

Подключение ПЭП проводится в соответствии с разделом 3.1. 
 
 
 
 
 
4.2  Предварительная настройка толщиномера.  
Меню "НАСТРОЙКА" 

 

Предварительная настройка проводится при 
выключенном толщиномере. Для включения толщи-
номера после проведения предварительной на-
стройки необходимо нажать кнопку "Толщ.вкл." – 

. Для возврата к предварительной настройке 
необходимо отключить толщиномер кнопкой 

"Толщ.выкл." –  и, нажав кнопку , вы-
брать из списка меню "НАСТРОЙКА". 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.1  Установка параметров объекта контроля. 
Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" 
 

В подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" необходимо ука-
зать следующую информацию: 

 Объект – название объекта толщинометрии. Вы-

бирается из имеющегося списка кнопкой  ( ) 
или вводится вручную в режиме ввода текста; 

 Материал – материал, из которого изготовлен 

объект. Выбирается из имеющегося списка кнопкой  

( ) или вводится вручную в режиме ввода текста; 
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 Скорость – скорость продольных ультразвуковых волн в объекте. 

В процессе настройки значение скорости будет автоматически от-
корректировано. 

 
 
 
4.2.2  Установка параметров  
генераторно-приемного тракта. 
Подменю "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК" 

 
В подменю "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК" необходимо 

указать следующую информацию: 
 Схема включения ПЭП: 

 совмещенная; 
 раздельно-совмещенная; 

 Частота – частота излучения ультразвука (от 0,4 
до 10 МГц); 

В пункте Частота устанавливается значение 
из списка стандартных частот (0,4; 0,62; 1,25, 1,8; 
2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10,0 МГц). При необходимости ус-
тановить другое значение частоты, следует в 
пункте Частота указать значение "ручная", а са-
мо значение – установить в пункте Ручная час-
тота.  

 Амплитуда – амплитуда зондирующего импульса: 
 высокая – 105 В; 
 низкая – 4,5 В; 

 Детектирование: 
  положительное. На экран выводится толь-

ко положительная полуволна сигнала; 
  отрицательное. На экран выводится только 

отрицательная полуволна сигнала; 
  полное. На экран выводятся обе полуволна 

сигнала; 
  сглаженное. Подключается дополнительный фильтр, сглажи-

вающий форму сигнала на экране; 
 нет. Детектирование отключено (индикация радиосигналов). 

Если в пункте Детектирование установлено значение "нет", то 
включение толщиномера заблокировано. Толщиномер работает только с 
детектированным сигналом. 

 Периоды – количество периодов зондирующего импульса (от 0,5 до 4). 

Для улучшения разрешающей способности толщиномера необходимо 
использовать как можно менее мощный и короткий зондирующий им-
пульс. Рекомендуемые значении: Амплитуда – низкая, Периоды – 0,5.  
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4.2.3  Определение времени пробега ультразвука в ПЭП.  
Подменю "ПЭП" 
 

Для корректной работы толщиномера необходимо опреде-
лить время пробега ультразвука в ПЭП. Для этого используется 
стальной образец известной толщины. Толщину образца необхо-
димо установить в пункте Истинная дальность. 

Затем необходимо выявить сигнал от противоположной по-
верхности образца (донный сигнал) и уточнить его максимум с 
помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая". 

Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не 
должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не 
должен выходить за верхнюю границу экрана. 

Если донный сигнал отсутствует на экране или 
не попадает в зону ВС, то необходимо откоррек-
тировать значения следующих пунктов меню 
"НАСТРОЙКА": 

 Длительность – длительность развертки, 
мм или мкс. 

 Начало, Конец – начало и конец зоны ВС, мм 
или мкс. 

Значение времени пробега ультразвука в ПЭП появ-

ляется в пункте Время ПЭП после нажатия кнопки  в 
пункте Найти время ПЭП. 

Также время пробега ультразвука в ПЭП можно определять с 
помощью режима "Автокалибровка" (см. п. 3.2.4.5). 

 
 
 

4.2.4  Установка длительности развертки 
 

Длительность развертки должна устанавливаться несколько большей 
учетверенной номинальной толщины изделия. Для этого используется пункт 
Длительность меню "Настройка". 

 
 
4.2.5  Применение ВРЧ при толщинометрии.  
Подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" 
 

Требуемая точность при измерении толщины по двум 
донным сигналам обеспечивается тогда, когда высоты этих 
сигналов примерно равны (разница амплитуд сигналов не 
более 8 дБ). Если это условие не соблюдается, то необхо-
димо уравнять амплитуды донных сигналов с помощью 
ВРЧ (подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ–СТИ"). Работа с 
ВРЧ описана в разделе 3.2.8. 
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4.3  Измерение толщины: подготовительные операции. 
Меню "ТОЛЩИНОМЕР" 
 
Для измерения толщины необходимо включить толщиномер кнопкой 

"Толщ.вкл." – . 
 
 
4.3.1  Выбор способа измерения толщины 
 

Перед измерением толщины изделия необходимо 
указать способ измерения толщины и номера используе-
мых донных сигналов. 

 Y измер. – способ измерения толщины по: 
 среднему значению; 
 минимальному значению. 

Как правило, рекомендуется измерять толщину 
изделий по среднему сигналу. Измерение толщины 
изделий по минимальному сигналу целесообразно 
при трудностях с доступом к месту измерений или 
с обеспечением акустического контакта. Однако 
при этом измеряемые значения толщины могут 
оказаться несколько занижены. 

 Донный – номера используемых для измерения 
толщины донных сигналов: 

 1 (первый донный сигнал), 
 1 и 2 (первый и второй донные сигналы), 
 2 и 4 (второй и четвертый донные сигналы). 

Рекомендуется измерять толщину по 1-му и 
2-му донным сигналам. Если из-за большой мертвой 
зоны ПЭП невозможны измерения по 1-му и 2-му донным сигналам, изме-
рять толщину необходимо по 2-му и 4-му донным сигналам. Измерения по 
1-му донному сигналу необходимо использовать в изделиях с высоким за-
туханием, когда отсутствует 2–й донный сигнал. 

 
 
 
4.3.2  Настройка толщиномера. 
Определение скорости звука в изделии  
 

Настройку толщиномера следует проводить каждый раз перед началом 
измерений толщины и при переходе на другие изделия. 

Настройка толщиномера проводится по участку изделия известной тол-
щины или по образцу, выполненному из материала изделия. Толщину изделия 
необходимо установить в пункте YИСТ. 

Для настройки необходимо, установив ПЭП на поверхность изделия, 
смазанного контактирующей жидкостью, получить ряд донных сигналов. Затем 

кнопками " " –  и " " –  установить стробы ручной метки под 
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соответствующие (1, 1 и 2, 2 и 4) донные сигналы и нажать кнопку  в 
пункте Настроить. В пункте Скорость будет установлено автоматически рас-
считанное значение. 

1  Усиление устанавливается автоматически с помощью системы 
АРУ. При необходимости усиление можно установить вручную, включив 
блокировку АРУ в соответствующем пункте. 

2  Ширина стробов ручной метки рассчитывается автоматически. 
При необходимости ширину стробов можно установить вручную (пункт 
Ширина захвата), включив ручную установку ширины стробов в пункте 
Ширина ручная.  

 
 
 
4.3.3  Установка номинальной, минимальной 
и максимальной толщины изделия 

 

Номинальная толщина изделия, а также Минимально допустимая 
толщина и Максимально допустимая толщина изделия устанавливаются в 
соответствующих пунктах меню "ТОЛЩИНОМЕР". Установка этих параметров 
необязательна. Они используются следующим образом: 

 если измеренная толщина изделия отличается от номинальной, то в 
измерительной строке выводится "d-0,3", где 0,3 – разница между измеренной 
и номинальной толщиной; 

 если измеренная толщина меньше минимально допустимой, то сраба-
тывает световая и звуковая сигнализация, а в измерительной строке появляет-
ся знак "–"; 

 если измеренная толщина больше максимально допустимой, то сраба-
тывает световая и звуковая сигнализация, а в измерительной строке появляет-
ся знак "+". 
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4.4  Запись измеренных значений в отчет. 
Меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ" 
 
Измеренные значения толщины изделия могут быть записаны в отчет в 

виде таблицы. В каждую строку отчета можно записать измеренную толщину и 
координаты точки измерения, а также дату и время измерения. 

 
 
4.4.1  Создание отчета толщиномера  
 
Для выбора номера 

нового отчета необходимо, 
находясь в меню "ЗАПИСЬ 
В ОТЧЕТ", нажать кнопку 

"Создать" – . В поя-
вившемся списке записей 
необходимо выбрать стро-
ку с номером создаваемого 
отчета и еще раз нажать 

кнопку "Создать" – .  
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4.4.2  Продолжение работы с незаконченным отчетом 
  
Если необходимо про-

должить запись измеренных 
значений толщины в соз-
данный ранее отчет, то сле-
дует, нажав на кнопку 

, выбрать из списка 
записей отчет толщиномера 

и нажать кнопку . В 
появившемся списке отче-
тов следует выбрать необ-
ходимый отчет и нажать 

кнопку "Вызвать" – .  

 Будут воспро-
изведены все пара-
метры настройки 
толщиномера это-
го отчета.  

 
 
 
4.4.3  Ввод названия и номера объекта. 
Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" 
 

Название и номер объекта контроля вводятся в со-
ответствующих пунктах подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" 
меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ".  

 
 
 
 
4.4.4  Ввод координат точки, 
в которой проведено измерение 
 

Для каждой точки, в кото-
рой измерялась толщина изде-
лия, в меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ" 
можно ввести три координаты: 

 х (горизонтальная коор-
дината), мм; 

 y (вертикальная коорди-
ната), мм; 

 Часы (координата по ок-
ружности), градусы. 

Если одна или несколько 
координат не измеряются, то в 
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соответствующих пунктах необходимо оставить нулевые значения. Координа-
ты точки измерения фиксируются в строке отчета вместе с измеренной толщи-
ной.  

Если измерение координат проходит через равные расстояния, то про-
цесс ввода координат можно автоматизировать. Для этого необходимо вклю-
чить автоввод координат (пункт Вкл. подменю "ПАРАМЕТРЫ АВТОВВОДА 
КООРДИНАТ") и установить приращения координат в соответствующем пункте. 
После этого при записи строки в отчет значение выбранной координаты будет 
автоматически увеличиваться на указанное приращение. 

 
 
 
 
 

4.5  Проведение измерений 
 
Для проведения измерений толщины необходимо включить толщиномер 

кнопкой "Толщ.вкл" – . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопками " " –  и " " –  стробы ручных измерительных 
меток необходимо подвести под соответствующие (1, 1 и 2, 2 и 4) донные сиг-
налы. По истечении 0,5 – 1 с (время для автоматической установки усиления 
системой АРУ) на экране появится измеренная толщина. Толщину и координа-
ты точки, в которой проводится измерение, можно записать в строку отчета, 

нажав кнопку "Зап. в стр." – . Координаты точки, в которой проводится 
измерение, можно изменить в меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ". 

ручные измерительные 
метки 

измеренная толщина 

номер отчета, 
в который ведется  
запись 

номер строки отчета  
толщиномера,  
в которую будет  
записана измеренная 
толщина 
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   5    ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП 
 

Режим "Вихретоковый дефектоскоп" используется для поиска поверхност-
ных и приповерхностных дефектов (прежде всего трещин) в изделиях из электро-
проводящих материалов.  

 
 
 
 
 
5.1  Подключение ВТП 
 
Вихретоковый преобразователь (ВТП) подключаются к разъему "ВТП" на 

коммутационной панели дефектоскопа. 

К дефектоскопу можно подключать ВТП серий ПН и ПФ из комплекта поставки 
дефектоскопа. Подключать ВТП из комплекта дефектоскопов ВД-12НФ(НФМ), 
ВД-70, ВД3-71 запрещено! 

Для вызова на экран меню "ОБЩЕЕ" необходимо, 
нажав кнопку , выбрать из списка "ОБЩЕЕ".  

Если ВТП не подключен к дефектоскопу или 
указанный тип ВТП не соответствует подключен-
ному, то на экран выводится сообщение "Активный 
(или пассивный) ВТП не подключен"). 

В меню "ОБЩЕЕ" указываются следующие парамет-
ры ВТП: 

 Отрисовка: 
 Бегущая развертка; 
 Комплексная плоскость; 

Для активных ВТП можно использовать только 
отрисовку "бегущая развертка". Для пассивных – и 
"бегущая развертка", и "комплексная плоскость". 

 Режим контроля : 
 Статика (статический режим); 
 Динамика (динамический режим). 

В статическом режиме на экран выводится разница между текущей 
амплитудой (или фазой) сигнала и амплитудой (или фазой) сигнала, 
полученного в момент калибровки на материал (нажатия кнопки ">0<" – 

). Контроль в этом режиме не требует очень тщательного 
соблюдения скорости контроля. Так как в статическом режиме 
изменение свойств объекта контроля (например, шероховатости или 
магнитных свойств) не компенсируется автоматически, то сигнал 
может смещаться относительно нулевого уровня на экране 
дефектоскопа при изменении свойств материала. Поэтому периодически 
надо проводить калибровку на материал. Статический режим целесооб-
разно использовать тогда, когда направление перемещения ВТП 
совпадает с предполагаемым направлением трещин (например, ВТП 
перемещается вдоль края изделия), а также для точного определения 
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местоположения трещины после того, как она была выявлена в 
динамическом режиме. 

В динамическом режиме на экран выводится относительное изме-
нение амплитуды или фазы, при этом настрока на материал не 
требуется. 

 Вид ВТП: 
 Пассивный; 
 Активный.  

1  Вид ВТП серии ПФ – активный. Для остальных ВТП – пассивный. 
2  Если установлен активный вид ВТП, а сам ВТП не подключен, то 

дефектоскоп будет работать с ощутимой задержкой, вызванной 
постоянным опросом канала. 

3  В ВТП серии ПФ излучение, прием и обработка сигнала проводится 
самим преобразователем. Это дает возможность использовать высокие 
частоты (единицы мегагерц) и контролировать такие материалы как 
алюминий, нержавеющая сталь, титан с высокой чувствительностью; 

 Тип ВТП (как правило, указан на корпусе ВТП):  
  ПН-7,5, 
  ПН-15, 
  тип 1; 
  тип 2; 
  тип 3; 
  тип Н; 
  другой. 

Для ВТП серии ПФ тип ВТП будет установлен автоматически после 
подключения ВТП; 

 Номер ВТП; 
 Частота, кГц (для ВТП серии ПН – от 10 до 100 кГц); 
 Генератор, В (амплитуда сигналов, передаваемых на ВТП). 

Для ВТП серии ПФ (активных) параметры "Частота" и "Генератор" 
определяются типом установленного ВТП автоматически и поэтому 
заблокированы. 
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5.2  Бегущая развертка  
 

Способ отрисовки сигнала "Бегущая развертка" устанавливается в пункте 
Отрисовка меню "ОБЩЕЕ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параметры бегущей развертки (меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА"): 
 Метод контроля: 

 фазовый;  
 амплитудный. 

1  Сигнал от ВТП является гармоническим. В качестве параметра 
контроля для вихретокового канала может использоваться амплитуда 
сигнала или его фаза. Как правило, использование фазы сигнала в 
качестве параметра контроля является более эффективным, чем 
использование амплитуды по следующим причинам: 

 слабая зависимость от перекоса ВТП; 
 меньший уровень помех. 
2  Для ВТП серии ПФ (активных) параметр "Метод" заблокирован. 

 Инверсия: 

 (инверсия включена); 

  (инверсия выключена). 

При контроле изделий из магнитных матери-
алов инверсия должна быть включена, из немаг-
нитных – выключена.  

 высота Порога системы АСД (от 5 до 95% высоты 
экрана от порога до верхней границы); 

 Ист. глубина; 





сигнал  

порог  

автоматическая 
измерительная метка  
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 Калибровать. 

Пункты Истинная глубина и Калибровать используются для 
оценки глубины трещины. Подробнее об этом режиме в разделе 5.2.4.  

 
 
 
5.2.1  Определение условий остановки  
бегущей развертки 
Для удобства работы можно задействовать автоматическую остановку 

бегущей развертки при удалении ВТП от поверхности изделия. Для этого необ-
ходимо, удерживая ВТП на расстоянии не менее 10 см от изделия, нажать 

кнопку ">Воздух<" – . 

Если определение условий остановки бегущей развертки было 
проведено неправильно (например, оператор нажал кнопку ">Воздух<" –

, не удалив ВТП от поверхности изделия), то определение 
необходимо повторить. 

 
 
 
5.2.2  Установка нуля (в статическом режиме) 
При контроле в статическом режиме сигнал может смещаться относи-

тельно нулевого уровня на экране дефектоскопа при изменении свойств мате-
риала. Для компенсации этих смещений необходимо нажать кнопку ">0<" –

. В момент нажатия кнопки сигнал перемещается в ноль. 

Установку нуля необходимо проводить только на бездефектном 
участке изделия. 
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5.2.3  Настройка чувствительности 
 

Для настройки чувствительности используются стандартные образцы из 
материала объекта контроля с искусственным дефектом – пропилом заданной 
глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствительности заключается в ус-
тановке такого усиления, чтобы сигнал от искусственного дефекта пересекал 
порог и тем самым вызывал срабатывание АСД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усиление (высота сигнала) изменяется с помощью кнопок  и 

. Высота порога изменяется с помощью пункта Порог меню "БЕГУЩАЯ 
РАЗВЕРТКА". 

Удобнее изменять высоту сигналов на остановленной развертке. 

 
 
5.2.4  Оценка глубины выявленной трещины 
 

Дефектоскоп позволяет оценивать глубину выявленных поверхностных 
дефектов (трещин). Измеренное значение глубины трещины Н отображается в 
измерительной строке. 

Оценка глубины выявленной трещины может проводиться только 
пассивными ВТП ПН-7,5 при использовании фазовго метода контроля 
(пункт Метод меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА"). 

Для настройки оценки глубины трещины необходим образец с искусствен-
ным дефектом (пропилом) известной глубины. Материал образца и шерохова-
тость его поверхности должны соответствовать контролируемому изделию.  

Для настройки оценки глубины необходимо получить сигнал от пропила 
известной глубины, ввести его глубину в пункте Истинная глубина меню "БЕ-

ГУЩАЯ РАЗВЕРТКА" и нажать кнопку  в пункте Калибровать. 

1  Удобнее настраивать оценку глубины на остановленной развертке. 
2  Необходимо следить, чтобы на экране не было сигналов, превыша-

ющих сигнал от пропила известной глубины, под которым должна 
располагаться автоматическая измерительная метка. 

3  Оценку глубины можно проводить и в статическом, и в динами-
ческом режиме контроля. 

При оценке глубины трещины необходимо тщательно соблюдать ско-
рость сканирования: 

 не менее 50 мм/с; 
 не более 100 мм/с. 
 







Пропил  Образец  

ВТП  
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5.3  Комплексная плоскость.  
Меню "КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ" 
 

Способ отрисовки сигнала "Комплексная плоскость" устанавливается в 
пункте Отрисовка меню "ОБЩЕЕ". 

1  На комплексной плоскости можно работать только с пассивными ВТП . 
2  Оценка глубины трещины в режиме комплексной плоскости невозможна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная плоскость позволяет наглядно наблюдать, как изменяется 
сигнал по амплитуде и фазе при обнаружении дефекта, при увеличении зазора 
между ВТП и объектом контроля или при приближении ВТП к краю изделия. Та-
ким образом, режим комплексной плоскости разрешает одновременно прово-
дить анализ сигналов по амплитуде и фазе, что позволяет осуществить не толь-
ко настройку чувствительности, но и произвести отстройку от ложных срабаты-
ваний дефектоскопа, вызванных краевым эффектом и другими явлениями. 

Сигнал на комплексной плоскости представляет собой точку, смещающую-
ся относительно нулевого положения в разные стороны при выявлении трещины, 
приближении ВТП к краю изделия, наклона или отрыва ВТП от изделия.  

Зона контроля представляет собой прямоугольник, границы которого ус-
танавливаются так, чтобы сигнал от дефекта находился внутри (или снаружи) 
зоны, а мешающие сигналы – наоборот. 

Параметры зоны контроля: 
 Угол поворота, °; 

Для изменения угла поворота можно воспользоваться кнопками " " – 

 (поворот против часовой стрелки) и " " –  (поворот по 
часовой стрелке). 



 

зона  
контроля  

сигнал 

шлейф  
сигнала 

ноль 
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 Нижняя граница, %; 
 Верхняя граница, %; 
 Ширина, %; 
 Вид АСД (внутренняя, внешняя). 

Значение пункта Вид АСД определяет закон 
срабатывания звуковой и световой сигнализации о 
дефекте (при нахождении сигнала внутри или 
снаружи зоны АСД). 

Параметры сигнала: 

 Шлейф ( , ). 

Шлейф – траектория перемещения сигнала по 
комплексной плоскости (годограф сигнала).  

 
 
5.3.1  Определение условий "заморозки"  
комплексной плоскости 
Для удобства работы можно задействовать автоматическую "заморозку" 

комплексной плоскости при удалении ВТП от поверхности изделия. Для этого 
необходимо, удерживая ВТП на расстоянии не менее 10 см от изделия, нажать 

кнопку ">Воздух<" – . 

Если определение условий "заморозки" было проведено неправильно 

(например, оператор нажал кнопку ">Воздух<" – , не удалив ВТП 
от поверхности изделия), то определение необходимо повторить. 

 
 
 
5.3.2  Установка нуля (в статическом режиме) 
 

При контроле на комплексной плоскости в статическом режиме (пункт 
Режим меню "ОБЩЕЕ") сигнал может смещаться относительно нуля при изме-
нении свойств материала. Для компенсации этих смещений необходимо на-

жать кнопку ">0<" – . В момент нажатия кнопки сигнал перемещается в 
ноль. 

Установку нуля необходимо проводить только на бездефектном 
участке изделия. 

 
 
 
5.3.3  Настройка чувствительности 
 

Для настройки чувствительности используются стандартные образцы из 
материала объекта контроля с искусственным дефектом – пропилом заданной 
глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствительности заключается в ус-
тановке следующих параметров: 

 усиления (кнопками  и ); 
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 угла поворота сигнала (кнопками  " " –  и " " – ; 
 положения зоны контроля на экране (меню "КОМПЛЕКСНАЯ 

ПЛОСКОСТЬ").  
Устанавливать эти параметры необходимо таким образом, чтобы сигнал 

от искусственного дефекта находился внутри зоны контроля и смещался от ну-
левой точки вверх, а сигналы, возникающие при наклоне ВТП, его отрыве от 
изделия или приближения к краю изделия – снаружи зоны контроля.  

 
 
 
 
 
 
5.4  Проведение контроля 
 
Контроль следует проводить: 
– поперек возможного направления трещин – в динамическом режиме, вдоль 

возможного направления трещин (контроль ручьев, пазов и т.п) – в статическом 
режиме; 

– соблюдая скорость сканирования – от 50 до 100 мм/с; 
– соблюдая траекторию сканирования – шаг поперечного перемещения ВТП 

не более диаметра головки ВТП; 
– по поверхности без резких изменений профиля, вызывающих «подскок» 

ВТП; 
– по поверхности, на которой толщина диэлектрического покрытия не бо-

лее 1 мм; 
– соблюдая по возможности близкое к перпендикуляру положение ВТП отно-

сительно поверхности контроля. Для соблюдения перпендикулярного положения 
ВТП на криволинейных поверхностях малого радиуса необходимо использовать 
фиксирующие насадки типа НЦП-П; 

– проверяя положения нуля на бездефектном участке (при использовании 

статического режима) и, при его уходе, нажимая кнопку ">0<" – . 
 
При обнаружении дефекта необходимо:  
– убедиться, что срабатывание АСД дефектоскопа вызвано именно наличи-

ем дефекта, а не одним из мешающих факторов (приближение ВТП к краю изделия, 
резкое изменение зазора между ВТП и изделием, изменение наклона ВТП, локальное 
изменение намагниченности или электропроводности изделия). При необходимо-
сти дополнительно зачистить поверхность изделия и повторить контроль; 

– определить границы дефекта на поверхности изделия. 
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   6    СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ  
В ПАМЯТИ ДЕФЕКТОСКОПА 

 
Результаты контроля записываются в память дефектоскопа в виде про-

токолов контроля; 

В протоколе контроля содержатся следующие данные: 
 изображение сигнала (А-, В- или бегущая развертка, комплексная 

плоскость); 
 параметры настройки дефектоскопа в момент записи протокола; 
 сведения о дефекте и объекте контроля, вводимые оператором; 
 дата и время создания протокола. 

Результаты контроля могут быть сохранены в ПЭВМ с помощью про-
граммы PelengPC307. 

 

 

 

6.1  Запись протоколов контроля 
 
 

 
 

Для записи протокола необходимо: 
В А-развертке и при вихретоковом контроле – включить режим "Стоп-

кадр", нажав кнопку , и вызвать на экран меню "ПРОТОКОЛ" кнопкой 

"Протокол" – . 
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В В-развертке – дождаться конца записи В-развертки или завершить 

запись нажатием кнопки "Стоп" –  и вызвать на экран меню "ПРОТОКОЛ" 

кнопкой "Протокол" – . 
 

 

 
 
В меню "ПРОТОКОЛ" вводятся следующие параметры: 
 название и номер объекта контроля (подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"); 
 координаты преобразователя на объекте контроля в момент получения 

сигнала, зафиксированного в протоколе (подменю "ПОЛОЖЕНИЕ"); 
 характеристики дефекта – условные размеры, ориентация, код (под-

меню "ДЕФЕКТ"). 

1  Заполнять все пункты меню "ПРОТОКОЛ" необязательно. 
2  Пункты Условная протяженность, Условная ширина, Условная 

высота, Ориентация, Код дефекта заполняются в том случае, если 
они измерялись или оценивались. 

3  В вихретоковом контроле заполняется только пункт Протяжен-
ность (если она измерялась). 

 
По окончании ввода параметров в меню "ПРОТОКОЛ" необходимо 

нажать кнопку "Зап.прот" – , выбрать номер для создаваемого протокола 

и подтвердить выбор, нажав кнопку "Записать" – . 
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6.2  Установка на ПЭВМ программы PelengPC307  
 
Сохраненные в памяти дефектоскопа настройки, протоколы и отчеты 

можно передать в ПЭВМ и хранить в виде записей в базе данных. Программа 
PelengPC307 (используется для передачи записей в ПЭВМ, их хранения, поис-
ка, просмотра и печати) входит в комплект поставки дефектоскопа.  

Для установки программы необходимо запустить файл 
PelengPC307setup.exe с диска, входящего в комплект поставки дефектоскопа. 

1  Программа PelengPC307 работает под управлением операционной 
системы Windows (XP, Vista, 7).  

2  Руководство по эксплуатации программы PelengPC307 изложено в 
разделе "Справка" программы. 

3  Связь дефектоскопа и компьютера не работает в момент поиска 
активного вихретокового датчика (включен режим "Вихретоковый де-
фектоскоп", установлен активный вид ВТП, однако датчик не подклю-
чен). 

 
Перед установкой программы PelengPC на компьютерах с операционной системой 
Windows Vista и Windows 7 необходимо проверить и при необходимости изменить 
следующие настройки: 
Язык и региональные стандарты → Дополнительно → Изменить язык сис-
темы → Русский, 
после чего перезагрузить компьютер и установить программу PelengPC307. 
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Режим работы "Ультразвуковой дефектоскоп" 
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Режим работы "Ультразвуковой толщиномер"
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Режим работы "Вихретоковый дефектоскоп" 
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 Режим работы "Администратор" 
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Специализированное программное обеспечение "Ультразвуковой кон-

троль объектов теплоэнергетики" дефектоскопа "PELENG 307" УД3-307ВД 
предназначенo для проведения ультразвукового контроля сварных соединений 
в соответствии со следующими нормативными документами: 

 РД34.17.302-97 (ОП 501 ЦД - 97) "Ультразвуковой контроль обору-
дования и трубопроводов тепловых электростанций и отопительных ко-
тельных" (утвержден Российским Акционерным обществом "ЕЭС Россия", 
1996); 

 И №23 СД-80 "Инструкция по дефектоскопии гибов трубопрово-
дов из перлитной стали" (утверждена Министерством энергетического маши-
ностроения и Министерством энергетики электрификации СССР, 1981); 

 Извещение об изменении и дополнении "Инструкции по дефекто-
скопии гибов трубопроводов из перлитной стали" (И № 23 СД-80)" (утвер-
ждено техническим управлением Министерства энергетического машинострое-
ния и главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 
Министерства энергетики и электрификации СССР, 1981); 

 МТ-РТС-К-01-94 "Методика ультразвукового контроля сварных со-
единений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления 
дефектоскопом УД2-12" (разработана Независимым инженерным центром 
технической диагностики, экспертизы и сертификации (НИЦТДЭиС), Красно-
ярск, 1994); 

 ИПТ-010-95 "Инструкция по технологии ультразвукового контроля 
стыковых кольцевых сварных соединений трубопроводов и труб по-
верхностей теплообмена с применением раздельно-совмещенных на-
клонных преобразователей с эластичным протектором" (разработана На-
учно-производственным предприятием "ПОЛИТЕСТ" Москва, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подг. к печ. декабрь 2013 



Руководство по эксплуатации. Часть III 
 

 3

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 5 
 
 
2  СОЗДАНИЕ НАСТРОЕК НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ВАРИАНТОВ ............ 6 

2.1  Контроль сварных соединений  
по РД.34.17302-97 (ОП 501 ЦД -97)  
(типовые варианты с обозначениями, начинающимися на "К 1") ...... 6 

2.2  Контроль гибов трубопроводов  
из перлитной стали по И №23 СД-80  
(типовые варианты с обозначениями, начинающимися на "К 2") ...... 9 

2.3  Контроль сварных соединений в соответствии с МТ-РТС-К-01-94 
(типовые варианты с обозначениями, начинающимися на "К3") ..... 13 

2.4  Ультразвуковой контроль стыковых сварных соединений  
трубопроводов и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95  
(типовые варианты с обозначениями начинающимися на "К4") ...... 17 

2.5  Ультразвуковой контроль сварных соединений  
зеркальным методом  
(типовые варианты с обозначениями, начинающимися на "К5") ..... 19 
 



Руководство по эксплуатации. Часть III 
 

 4 



Руководство по эксплуатации. Часть III 
 

 5

 

   1    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Вашем дефектоскопе установлено специализированное программное 
обеспечение для проведения ультразвукового контроля объектов теплоэнергети-
ки. Дефектоскоп обеспечивает возможность создания настроек на базе типовых 
вариантов контроля. Имеются различные группы типовых вариантов, соответ-
ствующие требованиям различных нормативных документов по ультразвуковому 
контролю (см. таблицу):  

№  
типового 
варианта 

 
Название типового варианта 

 
Примечание 

К1 Контроль сварных соединений  
по РД34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97) 

 

К2 Контроль гибов по И №23 СД-80  
К3 Контроль сварных соединений 

по МТ-РТС-К-01-94 
 

К4 Контроль сварных соединений 
хордовым ПЭП по ИПТ-010-95 

 

К5 Контроль сварных соединений 
зеркальным методом по схеме 
"тандем" и по стредл-схеме 

В соответствии с рекоменда-
циями пп. 3.3.11.1, 3.3.11.2  
РД34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97) 

Для выбора необходимой группы типовых вариантов необходимо: 

 нажать кнопку , после чего на экране появится меню "ЗАПИСИ"; 

 кнопками  и  выделить пункт меню "Типовые варианты" и 

нажать кнопку ; 

 если в дефектоскопе установлено несколько специализированных 

версий, то кнопкой  или  выделить строку "К Теплоэнергетическая 
версия", соответствующую инструкциям по ультразвуковому контролю объектов 
теплоэнергетики; 

 нажать кнопку . 

После нажатия кнопки  появляется список типовых вариантов 
(от "К1" до "К5") с номерами инструкций, методик, согласно которым 
производится контроль объектов теплоэнергетики. При выборе того или 
иного документа в верхней части экрана выводится наименование 
соответствующего документа или другие необходимые пояснения; 

 кнопками  и  выделить строку с типовым вариантом в зави-
симости от требуемого документа (см. таблицу в начале данного раздела) и на-
жать кнопку . 

Дальнейшие действия по созданию настроек с использованием типо-
вых вариантов несколько отличаются друг от друга для различных групп 
типовых вариантов (см. раздел 2). 
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   2    СОЗДАНИЕ НАСТРОЕК  
НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ВАРИАНТОВ 

2.1  Контроль сварных соединений  
по РД.34.17302-97 (ОП 501 ЦД -97) 
(типовые варианты с обозначениями,  
начинающимися на "К 1") 

2.1.1  Выбрать группу типовых вариантов "К1" в соответствии с разде-
лом 1. После этого появляется список типовых 
вариантов второго уровня. 

2.1.2  С помощью кнопок  и  
выбрать группу типовых вариантов (от "К11" до 
"К17"), соответствующую диапазону толщин 
элемента, на который устанавливается ПЭП 

(см. таблицу), и нажать кнопку . На экра-
не появляется список типовых вариантов 
третьего уровня. 

2.1.3  С помощью кнопок  и  выбрать типовой вариант (см. 
таблицу), соответствующий: 

 диапазону частот; 
 

№ типового 
варианта Тип ПЭП Частота, 

МГц 
Угол ввода, 
градусы 

Схема  
контроля 

Толщина от 2 до 8 мм вкл. 

К111 Наклонный  
совмещенный 4,0 – 10 70 – 75 Прямым 

и отраженным лучом 
К112 Прямой РС 4,0 – 6,0 0 – 

Толщина св. 8 до 12 мм вкл. 

К121 Наклонный  
совмещенный 2,5 – 5,0 65 – 70 Прямым 

и отраженным лучом 

К122 Наклонный  
совмещенный 2,5 – 5,0 65 – 70 Прямым лучом 

К123 Наклонный  
совмещенный 2,5 – 5,0 65 – 70 Отраженным лучом 

К124 Прямой РС 4,0 – 6,0 0 – 
Толщина св. 12 до 20 мм вкл. 

К131 Наклонный  
совмещенный 2,5 – 5,0 65 – 70 Прямым лучом 

К132 Наклонный  
совмещенный 2,5 – 5,0 60 – 70 Отраженным лучом 

К133 Прямой РС 4,0 – 6,0 0 – 
Толщина св. 20 до 40 мм вкл. 

К141 Наклонный  
совмещенный 1,8 – 4,0 60 – 65 Прямым лучом 

К142 Наклонный  
совмещенный 1,8 – 4,0 45 – 65 Отраженным лучом 

К143 Прямой РС 2,5 – 5,0 0 – 

К144 Прямой  
совмещенный 2,5 – 5,0 0 – 

№ типового 
варианта Толщина, мм 

К11 От 2 до 8 вкл. 
К12 Св. 8 до 12 вкл. 
К13 Св. 12 до 20 вкл. 
К14 Св. 20 до 40 вкл. 
К15 Св. 40 до 60 вкл. 
К16 Св. 60 до 70 вкл. 
К17 Св. 70 до 125 вкл. 
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Продолжение таблицы 
№ типового 
варианта Тип ПЭП Частота, 

МГц 
Угол ввода, 
градусы 

Схема  
контроля 

Толщина св. 40 до 60 мм вкл. 

К151 Наклонный  
совмещенный 1,25 – 2,5 50 – 65 Прямым лучом 

К152 Наклонный  
совмещенный 1,25 – 2,5 40 – 50 Отраженным лучом 

К153 Прямой РС 1,8 – 5,0 0 – 

К154 Прямой  
совмещенный 1,8 – 5,0 0 – 

Толщина св. 60 до 70 мм вкл. 

К161 Наклонный  
совмещенный 1,25 – 2,5 50 – 65 Прямым лучом 

К162 Наклонный  
совмещенный 1,25 – 2,5 40 – 50 Отраженным лучом 

К163 Прямой  
совмещенный 1,25 – 5,0 0 – 

Толщина св. 70 до 125 мм вкл. 

К171 Наклонный  
совмещенный 1,25 – 2,0 45 – 65 Прямым лучом 

К172 Прямой  
совмещенный 1,25 – 2,5 0 – 

 типу ПЭП; 
 для наклонного ПЭП: 

− диапазону углов ввода; 
− схеме контроля (прямым или отраженным лучом). 

Затем нажать кнопку . 

В результате будет выбран типовой вариант с номером из четырех 
символов: буква "К" (объекты теплоэнергетики), за которой следуют три 

цифры. После нажатия кнопки  произойдет вход в меню "Установка 
параметров". 

2.1.4  Установить требуемые значения в следующих пунктах меню "Уста-
новка параметров": 

 при контроле с помощью наклонного ПЭП: 
− Толщина (толщина элемента сварного соединения, на который 

устанавливается ПЭП) – с помощью кнопок  и  или в цифро-
вом режиме; 

− Частота (номинальная частота ПЭП) – путем перебора стан-

дартных значений с помощью кнопок  и ; 

− Угол ввода (угол ввода ПЭП) – с помощью кнопок  и 

  или в цифровом режиме; 
 при контроле с помощью прямого (совмещенного или РС) ПЭП: 

− Толщина (толщина элемента сварного соединения, на который 

устанавливается ПЭП) – с помощью кнопок  и  или в цифро-
вом режиме; 

− Частота (номинальная частота ПЭП) – путем перебора стан-

дартных значений с помощью кнопок  и . 
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Пункты Рекомендуемая Sэкв и Рекомендуемая Sзарубки всегда за-
блокированы и носят справочный характер.  

В пункте Рекомендуемая Sэкв указывается уровень браковочной чув-
ствительности в значениях эквивалентной площади, указанный в прило-
жении 8 к РД34.17.302-97 (ОП 501 ЦД - 97). Значение в этом  пункте ус-
танавливается автоматически в зависимости от значения, установ-
ленного в пункте Толщина. 

В пункте Рекомендуемая Sзарубки (только для наклонных ПЭП) ука-
зывается площадь зарубки в образце для настройки чувствительности, 
соответствующая значениям, установленным в пунктах Рекомендуемая 
Sэкв и Угол ввода. Пересчет значений эквивалентной площади в значе-
ния площади зарубки производится в соответствии с ГОСТ14782-86. 

Значения, устанавливающиеся в этих пунктах, являются справочными и 
могут быть использованы только в том случае, если в документации по 
контролю (чертежах, технических условиях, правилах контроля) нет других 
указаний (см. п. 1 приложения 8 к  РД34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97)). 

После установки значений параметров следует войти в пункт Настроить 

и нажать кнопку . 

На этом выбор типового варианта заканчивается, и начинается ра-
бота в режиме дефектоскопа общего назначения. При этом устанавли-
ваются параметры, соответствующие данному типовому варианту. В 
частности, если производится контроль прямым и отраженным лучом, 
зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для 
контроля отраженным лучом.  

2.1.5  Подключить ПЭП к дефектоскопу. 

2.1.6  Настроить ноль глубиномера (установить время ПЭП). Настройка 
производится в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II РЭ.  

Во избежание ошибок в настройке данную операцию следует выполнить до 
выполнения следующих операций. 

2.1.7  Произвести настройку браковочной чувствительности в соответст-
вии с п. 3.2.7 части II настоящего РЭ. 

Рекомендуются следующие способы настройки чувствительности (если в 
документации по контролю не указаны другие требования): 

при контроле наклонными и прямыми совмещенными ПЭП свар-
ных соединений толщиной свыше 12 мм (типовые варианты К131, К132, 
К141, К142, К144, К151, К152, К154, К161, К162, К163, К171, К172) – настройка 
чувствительности с использованием режима "АРД" (см. п. 3.2.9 части II РЭ; 
применяется обобщенная АРД-диаграмма с использованием любого опорного 
сигнала из указанных в меню "ПАРАМЕТРЫ АРД/ОПОРНЫЙ СИГНАЛ"); 

при контроле наклонными ПЭП сварных соединений толщиной 
12 мм и менее (типовые варианты К111, К121, К122, К123) – настройка 
чувствительности по СОП с зарубками (см. пп. 5.8.1, 5.8.2 части II, а также 
п. 2.1.4 части III РЭ). 

В данном случае применение режима "АРД" с обобщенной АРД-
диаграммой нежелательно из-за низкой точности настройки и измере-
ний при расстояниях до дефектов (отражателей) менее ближней зоны; 
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при контроле прямыми РС ПЭП (типовые варианты К112, К124, 
К133, К143, К153) – настройка чувствительности по СОП с плоскодонными от-
верстиями (см. п.  3.2.7 части II, а также п. 2.1.4 части III РЭ). 

2.1.8  Настроить выравнивание чувствительности (ВРЧ или криволиней-
ный порог зон ВС). Настройка производится в соответствии с п. 3.2.8 части 
II РЭ. Если настройка браковочной чувствительности производилась с исполь-
зованием режима "АРД", то следует применять выравнивание "из АРД", в про-
тивном случае – "ручное" выравнивание или выравнивание "по точкам". 

В зонах ВС включены дополнительные пороги (см. п. 3.2.5.1 части 
II РЭ). После выполнения операции пп. 2.1.6, 2.1.7 верхний (красный) порог 
соответствует браковочному уровню чувствительности, средний (жел-
тый) – контрольному уровню, а нижний (зеленый) – поисковому уровню. 

2.1.9  Записать полученную настройку в соответствии с п. 1.11 части II на-
стоящего РЭ. 





Руководство по эксплуатации. Часть III 
 

 10 

 

2.2  Контроль гибов трубопроводов 
из перлитной стали по И №23 СД-80  
(типовые варианты с обозначениями,  
начинающимися на "К 2") 

2.2.1  Выбрать группу типовых вариантов "К2" в соответствии с разделом 1. 

После этого появляется список типовых вариантов второго уровня 
для различных геометрических размеров (толщины, диаметра) и разного 
вида выявляемых дефектов (продольных или поперечных). 

2.2.2  С помощью кнопок  и  выбрать группу типовых вариан-
тов (от "К21" до "К25", "К27", "К29"), соответствующую диапазону толщин труб, от-
ношению толщины к диаметру, виду выявляемых дефектов (см. таблицу) и на-
жать кнопку . 

После этого появляется список типовых вариантов третьего 
уровня. 

№ типового 
варианта Толщина, мм Отношение толщины 

к диаметру 
Вид выявляемых 

дефектов 
К21 До 12 
К22 Св. 12 до 15 вкл. 
К23 Св. 15 до 18 вкл. 
К24 Св. 18 до 22 вкл. 
К25 Св. 22 

0,17 и менее 

К27 15 и более более 0,17 

продольные 

К29 4 и более – поперечные 

2.2.3  С помощью кнопок  и  выбрать типовой вариант (см. 
таблицу), соответствующий: 

 требуемым значениям частоты и угла ввода; 
 требуемой схеме контроля (прямым, отраженным, двукратно отражен-

ным лучом). 
Затем нажать кнопку . 

В результате будет выбран типовой вариант с номером из четырех 
символов: буква "К" (объекты теплоэнергетики), за которой следуют три 
цифры. После нажатия кнопки  произойдет вход в меню "Установка 
параметров". 

№ 
типового 
варианта 

Толщина, мм Часто-
та, МГц

Угол 
ввода, 
град. 

Количество 
отражений 

луча 

Отражатель для 
настройки чувст-
вительности 

1 2 3 4 5 6 
Толщина стенки до 12 мм 

К211 до 12 5,0 50 0; 1 Зарубка 2,01,0 мм 
К212 до 12 5,0 40 0; 1 Зарубка 2,01,0 мм 
К213 до 12 5,0 50 0; 1; 2 Зарубка 2,01,0 мм 
К214 до 12 5,0 40 0; 1; 2 Зарубка 2,01,0 мм 

Толщина стенки св. 12 до 15 мм вкл. 
К221 Св. 12 до 15 вкл. 5,0 50 0; 1 Зарубка 2,01,0 мм 
К222 Св. 12 до 15 вкл. 5,0 40 0; 1 Зарубка 2,01,0 мм 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Толщина стенки св. 15 до 18 мм вкл. 
К231 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,51,5 мм 
К232 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 40 0; 1 Зарубка 2,51,5 мм 

Толщина стенки св. 18 до 22 мм вкл. 
К241 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 50 0; 1 Зарубка 2,52,0 мм 
К242 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 40 0; 1 Зарубка 2,52,0 мм 

Толщина стенки св. 22 мм 
К251 Св. 22 2,5 50 0; 1 Зарубка 3,52,0 мм 
К252 Св. 22 2,5 40 0; 1 Зарубка 3,52,0 мм 

Отношение толщины к диаметру более 0,17 
К271 15 – 18 2,5 50 0 Зарубка 2,51,5 мм 
К272 15 – 18 2,5 40 0 Зарубка 2,51,5 мм 
К273 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 50 0 Зарубка 2,52,0 мм 
К274 Св. 18 до 22 вкл. 2,5 40 0 Зарубка 2,52,0 мм 
К275 Св. 22 до 60 вкл. 2,5 50 0 Зарубка 3,52,0 мм 
К276 Св. 22 до 60 вкл. 2,5 40 0 Зарубка 3,52,0 мм 
К277 Св. 60 1,8 40 0 Зарубка 3,52,0 мм 
К278 Св. 60 1,25 40 0 Зарубка 3,52,0 мм 

Контроль на поперечные трещины 
К291 4 – 6 5 50 0;1 Зарубка 2,00,8 мм 
К292 Св. 6 до 15 вкл. 5 50 0;1 Зарубка 2,01,5 мм 
К293 Св. 15 до 18 вкл. 2,5 50 0;1 Зарубка 2,01,5 мм 
К294 Св. 18 до 20 вкл. 2,5 50 0;1 Зарубка 2,52,0 мм 
К295 Св. 20 1,8 50 0;1 Отв. в СО-2  6 мм 

В столбце 5 указана схема контроля с применением следующих обо-
значений: 

0 – прямым лучом;  
1 – однократно отраженным лучом; 
2 – двукратно отраженным лучом. 

 
2.2.4  Установить требуемые значения в следующих пунктах меню "Уста-

новка параметров" (с помощью кнопок  и  или в цифровом режи-
ме): 

 при контроле на продольные дефекты (все типовые варианты кро-
ме вариантов с обозначениями, начинающимися на "К29"): 

− Толщина; 
− Радиус трубы; 

 при контроле на поперечные дефекты (типовые варианты с обо-
значениями, начинающимися на "К29) – "Толщина". 

При контроле на продольные дефекты (поперек образующей цилинд-
ра) после выбора типового варианта включается режим учета кривизны 
при определении координат дефектов (см. п. 3.2.6.1 части II РЭ, а при 
контроле на поперечные дефекты (вдоль образующей цилиндра) режим 
учета кривизны не включается. 
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После установки значений параметров следует войти в пункт Настроить 

и нажать кнопку . 

На этом выбор типового варианта заканчивается, и начинается ра-
бота в режиме дефектоскопа общего назначения. При этом устанавли-
ваются параметры, соответствующие данному типовому варианту. В 
частности, если производится контроль прямым и отраженным лучом, 
то зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для 
контроля отраженным лучом; при контроле прямым, однократно и дву-
кратно отраженным лучом зона ВС1 предназначена для контроля пря-
мым и однократно отраженным лучом, а зона ВС2 – для контроля дву-
кратно отраженным лучом.  

2.2.5  Подключить ПЭП к дефектоскопу. 

2.2.6  Настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 
части II РЭ. 

1  Во избежание ошибок в настройке данную операцию следует выполнить 
до выполнения следующих операций. 
2  При контроле на продольные дефекты (все типовые варианты кроме 
вариантов с обозначениями, начинающимися на "К29") после окончания 
выбора типового варианта включен учет кривизны. В этих случаях при 
настройке нуля глубиномера рекомендуется использовать только значения 
дальности, выраженные в расстояниях по лучу R или времени T (см. п. 3.2 
части II РЭ); если все же требуется использовать значения глубины Y, то 
необходимо на время настройки нуля глубиномера временно отключить 
учет кривизны. 

2.2.7  Произвести настройку браковочной чувствительности. Для на-
стройки используется СОП, изготовленный из материала контролируемого из-
делия, имеющий ту же толщину и те же радиусы наружной и внутренней по-
верхности, что и изделие, с зарубками заданных размеров на наружной и внут-
ренней поверхности. Настройка производится в соответствии с п. 3.2.7 части 
II РЭ. 

2.2.8  Настроить выравнивание чувствительности (ВРЧ или криволиней-
ный порог зон ВС). Настройка производится в соответствии с п. 3.2.8 части 
II РЭ. Применяется "ручное" выравнивание или выравнивание "по точкам". 

2.2.9  Рекомендуется в зонах ВС включить пороги 2 и 3 и установить их 
таким образом, чтобы порог 2 соответствовал контрольному уровню чувстви-
тельности, а порог 3 – поисковому уровню. Для этого необходимо: 

 войти в меню "ЗОНА ВС1" и установить в пунктах Порог 2 и Порог 3 

положение " "; 

 в пунктах Порог 1/2 и Порог 2/3 установить значения в децибелах, 
указанные в И№23 СД-80 соответственно для контрольного и поискового уров-
ней чувствительности; 

 если включена зона ВС2, то войти в меню "ЗОНА ВС2" и установить в 

пунктах Порог 2 и Порог 3 положение " ". 
2.2.10  Записать полученную настройку в соответствии с п. 1.11 части 

II РЭ.
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2.3  Контроль сварных соединений 
в соответствии с МТ-РТС-К-01-94 
(типовые варианты с обозначениями,  
начинающимися на "К3") 

2.3.1  Выбрать группу типовых вариантов "К3" в соответствии с разделом 1 
После этого появляется список типовых вариантов второго уровня для выбора 
вида сварных соединений и диапазона толщин; 

№ типового 
варианта Тип сварных соединений Толщина свариваемых 

элементов, мм 
К31 Стыковые на подкладном кольце 4,5 – 10,0 
К32 Стыковые без подкладного кольца 4,5 – 10,0 
К33 Стыковые 10,5 – 80,0 
К34 Угловые 4,5 – 60,0 
К35 Стыковые штампосварные От 26 

2.3.2  С помощью кнопок  и  выбрать группу типовых вариан-
тов (от "К31" до "К35"), соответствующую виду сварного соединения и диапазо-
ну толщин элемента, на который устанавливается ПЭП (см. таблицу), и нажать 

кнопку . После этого появляется список типовых вариантов третьего 
уровня. 

№  
типового 
варианта 

Толщина, мм Часто-
та, МГц 

Угол 
ввода, 
град. 

Количество 
отражений 

луча 
Отражатель 

1 2 3 4 5 6 
Стыковые сварные соединения на подкладном кольце 

 с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм 
К311 4,5 – 7,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,01,0 мм 
К312 8,0 – 10,0 5,0 70 0;1 Зарубка 2,52,0 мм 
К313 9,0 – 10,0 5,0 65 0;1 Зарубка 2,52,0 мм 

Стыковые сварные соединения без подкладного кольца 
 с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм 

К321 4,5 – 5,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,00,8 мм 
К322 6,0 – 7,5 5,0 70 0;1 Зарубка 2,01,0 мм 
К323 8,0 – 10,0 5,0 70 0;1 Зарубка 2,51,5 мм 
К324 9 – 10  5 65 0;1 Зарубка 2,51,5 мм 

Стыковые сварные соединения  
с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 80,0 мм 

К331 10,5 – 14,0 5,0 65 0;1 Зарубка 2,52,0 мм 
К332 14,5 – 20,0 2,5 65 0;1 Зарубка 3,52,0 мм 
К333 20,5 – 40,0 1,8 65 0 Отв. в СО-2  6 мм 
К334 20,5 – 40,0 1,8 50 1 Отв. в СО-2  6 мм 
К335 40,5 – 60,0 1,8 50 0;1 Отв. в СО-2  6 мм 
К336 60,5 – 80,0 1,8 50 0;1 Отв. в СО-2  6 мм 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Угловые сварные соединения 
с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 60,0 мм 

К341 4,5 – 5,5 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,00,8 мм 
К342 6,0 – 7,5 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,01,0мм 
К343 8,0 – 10,0 5,0 70 0; 1 Зарубка 2,01,5мм 
К344 10,5 – 14,0 5,0 65 0; 1 Зарубка 2,02,0мм 
К345 14,5 – 20,0 2,5 65 0; 1 Зарубка 2,02,5мм 
К346 20,5 – 40,0 1,8 65 0 Отв. в СО-2  6 мм 
К347 20,5 – 40,0 1,8 50 1 Отв. в СО-2  6 мм 
К348 40,5 – 60,0 1,8 50 0; 1 Отв. в СО-2  6 мм 

Стыковые штампосварные соединения 
с толщиной свариваемых элементов 26 – 80,0 мм 

К351 26 – 30 1,8 65 0 Отв. в СО-2  6 мм  
–6 дБ 

К352 26 – 30 1,8 50 1 Отв. в СО-2  6 мм  
–6 дБ 

К353 30,5 – 40 1,8 50 0; 1 Отв. в СО-2  6 мм  
–6 дБ 

К354 40,5 – 60 1,8 40 0; 1 Отв. в СО-2  6 мм  
–6 дБ 

К355 60,5 – 80 1,8 50 0 Отв. в СО-2  6 мм  
–6 дБ 

В столбце 5 указана схема контроля с применением следующих обо-
значений: 

0 – прямым лучом; 
1 – отраженным лучом. 

2.3.3  С помощью кнопок  и  выбрать типовой вариант (см. 
таблицу), соответствующий: 

 требуемым значениям частоты и угла ввода; 
 требуемой схеме контроля (прямым или отраженным лучом). 

Затем нажать кнопку . 

В результате будет выбран типовой вариант с номером из четырех 
символов: буква "К" (объекты теплоэнергетики), за которой следуют три 

цифры. После нажатия кнопки  произойдет вход в меню "Установка 
параметров". 

2.3.4  Установить требуемые значения в следующих пунктах меню "Уста-

новка параметров" (с помощью кнопок   и  или в цифровом режи-
ме): 

 при контроле стыковых штампосварных соединений (типовые 
варианты с обозначениями, начинающимися на "К35"): 

− Толщина; 
− Радиус трубы; 

 при контроле других сварных соединений (все типовые варианты с 
обозначениями, начинающимися на "К31", "К32", "К33", "К34") – Толщина. 
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При контроле стыковых штампосварных соединений (поперек обра-
зующей цилиндра) после выбора типового варианта включается режим 
учета кривизны при определении координат дефектов (см. п. 3.2.6.1 час-
ти II РЭ), а при контроле стыковых кольцевых и угловых сварных соеди-
нений (вдоль образующей цилиндра) режим учета кривизны не включает-
ся. 

После установки значений параметров следует войти в пункт Настроить 

и нажать кнопку . 

На этом выбор типового варианта заканчивается, и начинается ра-
бота в режиме дефектоскопа общего назначения. При этом устанавли-
ваются параметры, соответствующие данному типовому варианту. В 
частности, если производится контроль прямым и отраженным лучом, 
то зона ВС1 предназначена для контроля прямым лучом, а зона ВС2 – для 
контроля отраженным лучом. 

2.3.5  Подключить ПЭП к дефектоскопу.  

2.3.6  Настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 
части II РЭ. 

1  Во избежание ошибок в настройке данную операцию следует выполнить 
до выполнения следующих операций. 
2  При контроле стыковых штампосварных соединений (типовые варианты 
с обозначениями, начинающимися на "К35") после окончания выбора 
типового варианта включен учет кривизны. В этих случаях при настройке 
нуля глубиномера рекомендуется использовать только значения дальности, 
выраженные в расстояниях по лучу R или времени T (см. п. 3.2 части II РЭ); 
если все же требуется использовать значения глубины Y, то необходимо на 
время настройки нуля глубиномера временно отключить учет кривизны. 

2.3.7  При толщине сварного соединения 20 мм и более (типовые 
варианты К333, К334, К335, К336, К346, К347, К348, К351, К352, К353, К354, 
К355, а при толщине 20 мм – также К332, К345) произвести настройку ВРЧ. 
Для настройки применяется СОП с плоскодонными отверстиями, указанный в 
МТ-РТС-К-01-94. Настройка производится в соответствии с п. 3.2.8 части II РЭ. 
Применяется "ручное" выравнивание или выравнивание "по точкам". 

2.3.8  Произвести настройку браковочной чувствительности. Настройка 
производится в соответствии с  п. 3.2.7 части II РЭ. 

При толщине сварного соединения до 20 мм включительно (типо-
вые варианты К311, К312, К313, К321, К322, К323, К324, К331, К332, К341, 
К342, К343, К344, К345) для настройки используется СОП, изготовленный из 
материала контролируемого изделия, имеющий ту же толщину и те же радиусы 
наружной и внутренней поверхности, что и изделие, с зарубками заданных 
размеров на наружной и внутренней поверхности. 

При толщине сварного соединения 20,5 мм и более (типовые ва-
рианты К333, К334, К335, К336, К346, К347, К348, К351, К352, К353, К354, 
К355) для настройки используется боковое отверстие диаметром 6 мм на глу-
бине 44 мм в образце СО-2 или СО-2А ГОСТ 14782-86. Для автоматической 
настройки чувствительности в пункте Требуемая чувст-ть меню "ЧУВСТ-ТЬ" 
по умолчанию установлено значение минус 6 дБ. При ручной настройке чувст-

вительности следует с помощью кнопок  и  установить вершину 
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отраженного сигнала на уровне порога зоны ВС, а затем с помощью тех же 
кнопок увеличить усиление на 6 дБ.  

2.3.9  Рекомендуется в зонах ВС включить пороги 2 и 3. При этом порог 2 
будет соответствовать контрольному уровню, а порог 3 – поисковому уровню. 

После окончания выбора типового варианта (п. 2.3.4) отличия в 
уровнях порогов 1, 2 и 3 равны 6 дБ, что соответствует требованиям 
МТ-РТС-К-01-94. 

Для включения порогов 2 и 3 необходимо: 

 войти в меню " ЗОНА ВС1" и установить в пунктах Порог 2 и Порог 3 

положение " "; 

 если включена зона ВС2, то войти в меню "ЗОНА ВС2" и установить в 

пунктах Порог 2 и Порог 3 положение " ". 

2.3.10  Записать полученную настройку в соответствии с п. 1.11 части 
II настоящего РЭ.  
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2.4  Ультразвуковой контроль  
стыковых сварных соединений трубопроводов 
и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95 
(типовые варианты с обозначениями, 
начинающимися на "К4") 
В данных типовых вариантах предусмотрен контроль с помощью хордовых 

преобразователей (раздельно-совмещенных наклонных ПЭП с эластичным про-

тектором). ПЭП должен быть подключен к разъемам  и . 

2.4.1  Выбрать группу типовых вариантов "К4" в соответствии с разделом 1. 
После этого появляется список типовых вариантов второго уровня для 

выбора диапазонов диаметров и толщин; 

2.4.2  С помощью кнопок  и  вы-
брать группу типовых вариантов (от "К41" до 
"К46"), соответствующую требуемому диапазону 

диаметров (см. таблицу), и нажать кнопку . 
На экране появляется список типовых вариантов 
третьего уровня. 

2.4.3  С помощью кнопок  и  вы-
брать типовой вариант (см. таблицу), соответст-

вующий требуемому диапазону толщин, и нажать кнопку . 

В результате будет выбран типовой вариант с номером из четырех 
символов: буква "К" (объекты теплоэнергетики), за которой следуют три 

цифры. После нажатия кнопки  произойдет вход в меню "Установка 
параметров", в котором будет выделен единственный пункт 
Настроить. 

№ типового 
варианта Толщина, мм Отражатель 

Диаметр от 10 до 18 мм вкл. 
К411 От 2,0 до 3,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 

Диаметр св. 18 до 30 мм вкл. 
К421 От 2,0 до 3,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
К422 Св. 3,0 до 4,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 

Диаметр св. 30 до 51 мм вкл. 
К431 От 2,0 до 3,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
К432 Св. 3,0 до 4,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
К433 Св. 4,0 до 6,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 

Диаметр св. 51 до 114 мм вкл. 
К441 3,0 Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм 
К442 Св. 3,0 до 4,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм 
К443 Св. 4,0 до 6,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 

Диаметр св. 114 до 219 мм вкл. 
К451 От 4,5 до 6,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
К452 Св. 6,0 до 8,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,5 мм 

Диаметр св. 219 до 325 мм вкл. 
К461 6,0 Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм 
К462 Св. 6,0 до 9,0 вкл. Плоскодонное отверстие Ø1,5 мм 

№  
типового 
варианта 

Диаметр 
трубы, мм 

К41 От 10 до 18 
К42 Св. 18 до 30 
К43 Св. 30 до 51 
К44 Св. 51 до 114 
К45 Св. 114 до 219 
К46 Св. 219 до 325 
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2.4.4  Подключить ПЭП к дефектоскопу. Установить ПЭП на поверхность 
требуемого СОП с плоскодонным отверстием, предварительно смочив ее кон-
тактной жидкостью. Получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия, при этом 
сигнал должен располагаться в пределах зоны ВС1, а напротив него должна 
установиться автоматическая метка. Найти максимум сигнала.  

Для уточнения максимума сигнала можно воспользоваться режимом 
"Огибающая" (см. п. 3.2.2 части II настоящего РЭ).  

2.4.5  С помощью кнопок  и  установить высоту сигнала на 
уровне порога срабатывания АСД (0,5 высоты экрана). 

При этом будет произведена ручная настройка чувствительности. 
При желании можно вместо этого произвести настройку чувствитель-
ности (ручную или автоматическую) после выполнения п. 2.4.6 (см. 
п. 3.2.7 части II РЭ). 

2.4.6  Не меняя положение преобразователя на СОП, нажать кнопку 

. После этого сигнал от плоскодонного отверстия переместится в сере-
дину А-развертки, начало зоны ВС1 будет на 1,5 мкс меньше, а конец зоны 
ВС – на 1,5 мкс больше, чем дальность сигнала, выраженная в значениях вре-
мени T (см. п. 3.2 части II РЭ). 

После выполнения данной операции устанавливаются следующие па-
раметры развертки (см. п. 3.2.5.2 части II РЭ): тип развертки – "ручная"; 
включен режим "плавная"; длительность развертки – в 2 раза больше 
дальности сигнала, полученного при выполнении п. 2.4.4. 

2.4.7  Записать полученную настройку в соответствии с п. 1.11 части 
II настоящего РЭ. 
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2.5  Ультразвуковой контроль сварных соединений 
зеркальным методом  
(типовые варианты с обозначениями, 
начинающимися на "К5") 
В данных типовых вариантах предусмотрен контроль по схеме "тандем" и 

по стредл-схеме с помощью двух наклонных ПЭП, включенных по раздельной схеме. 

Излучающий ПЭП должен быть подключен к разъему " ", а приемный ПЭП – к 

разъему " ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1  Выбрать группу типовых вариантов "К5" в соответствии с разделом 1. 
После этого появляется список типовых вариантов второго уровня для 

выбора диапазонов диаметров и толщин; 

2.5.2  С помощью кнопок  и  
выбрать группу типовых вариантов, соответст-
вующую применяемой схеме контроля: для 
схемы "тандем" – "К51", для стредл-схемы – 

"К52". Затем нажать кнопку . После 
этого произойдет вход в меню для выбора 
типового варианта. 

2.5.3  С помощью кнопок  и  
выбрать типовой вариант (см. таблицу), соот-
ветствующий требуемым значениям частоты и 

угла ввода, и нажать кнопку .   

 

В результате будет выбран типовой вариант с номером из четырех 
символов: буква "К" (объекты теплоэнергетики), за которой следуют 

три цифры. После нажатия кнопки  произойдет вход в меню 
"Установка параметров". 

№ типо-
вого ва-
рианта 

Частота, 
МГц 

Угол вво-
да, граду-

сы 

1 2 3 
Контроль по схеме "тандем" 
К511 2,5 50 
К512 2,5 40 
К513 1,8 50 
К514 1,8 40 
К515 1,25 50 
К516 1,25 40 

Контроль по стредл-схеме 
К521 2,5 70 
К522 2,5 65 
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2.5.4  С помощью кнопок  и  или в цифровом режиме 
установить в пункте Толщина значение толщины контролируемого изделия, а 

затем нажать кнопку . 

На этом выбор типового варианта заканчивается, и начинается 
работа в режиме дефектоскопа общего назначения. При этом 
устанавливаются параметры, соответствующие данному типовому 
варианту. В частности, зона ВС1 устанавливается в том месте 
А-развертки, где ожидается появление эхо-сигналов от дефектов (от 
0,75 до 1,25 толщины). 

2.5.5  Подключить применяемые ПЭП к дефектоскопу. 

2.5.6  Настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 
части II настоящего РЭ. Рекомендуется для настройки использовать эхо-сигнал 
от противоположной поверхности из-
делия при установке используемых 
ПЭП навстречу друг другу; при этом 
параметр Истинная дальность (ме-
ню "ПЭП") следует установить рав-
ным толщине изделия (в значениях 
глубины Y, см. п. 3.2 части II РЭ). 

2.5.7  Произвести настройку 
чувствительности в соответствии с указаниями нормативно-технической доку-
ментации по контролю и п. 3.2.7 части II РЭ. 

2.5.8  Записать полученную настройку в соответствии с п. 1.11 части 
II РЭ. 
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